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SECTION 14 

PARTS LIST, PARTS ALLOCATIONS'AND CIRCUIT DIAGRAM 


14-1. GENERAL 

This section lists the electric parts list and mechanical parts list 
used in the TR4172 Spectrum analyzer and its mechanical illustrations 
and parts allocations and circuit diagrams. When changing parts, check 
the ratings and use parts having equivalent ratings. 

Electrical parts lists and electrical parts allocations are followed by 
the circuit diagrams, then comes mechanical parts lists with mechanical 
parts illustrations. 

-------— NOTE —--—-—— 

These specifications may be changed without prior notice 
by improvement of ADVANTEST 1 s quality control. 


14-2. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 

Table 14-1 lists the symbols and 
including the circuit drawings. 


ABBREVIATIONS 

A 

ampere 

AC 

alternating current 

ADJ. 

adjustment 

A/D 

analog-to-digital 

AMP. 

amplifier 

ATT. 

attenuator 

ASTIG. 

astigmatism 

ANT. 

antenna 

AUTO 

automatic, -operation 

BCD 

binary coded decimal 

B.P.F. 

bandpass filter 

B.W. 

band width 

CAR 

carbon 

CAL. 

calibrate 

CER 

ceramic 

cm 

centimeter 

COM. 

common 

CRT 

cathode-ray tube 

D/A 

digiial-to-analog 

dB 

decibel 


abbreviations used in this manual, 


dBm 

decibel referred to 1m 

dB ji 

decibel (QdB,u =1 /^Vrm! 

DC 

direct current 

DET. 

detector 

DSV.(div.) 

division 

DISP. 

dispersion 

ELECT 

electrolytic 

EXT. 

external 

F 

farad 

FET. 

field-effect transistor 

FM 

frequency modulation 

FREQ. 

frequency 

FXD 

fixed 

FLM 

film 

9 

gram 

GHz 

gigahertz 

GND 

ground 

H 

henry 

h 

hour 







TR4172 ifm 
LOG .BLOCK. 
MEP-337 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ji 

thru 

J3 

JCF-AC001JX02-2 

UM-<?R 

Connect or 








TR4172 

RF-3 

BLB-Ot1299 


Parts No. 


Q1 

D1 1 

D12 

R21 

R22 

R23 

R25 

C32 

C33 

C34 

C35 

C36 

C37 

C38 

C39 
thru 
C41 
C4 2 

LSI 

L52 

L53 


ADVANTEST 

Stock No. 


STN-2SC2150-1 

SDS-1SS97-1 
SDS-1SS97-1 

RCB-AH1R5K-1 
RCB-AH5R6K-1 
RCB-AH5R6K-1 
RCP-AB15-3 

CCP-AT1PR1K-2 
CCP-ADRO1U50V-1 
CCP-ADRO1U50V-1 
CEE-AB4700P50V-1 
CEE-AB4700P50V-1 
CSM-AGR1U50V-1 
CEE-AB4700P50V-1 

CCP-AT2PR1K-2 

CCP-AT5PR1K-2 

LCL-C00012-1 
LCL-A00507-1 
LCL-A00507-1 


Mfr Stock No. 


2SC2150 

1SS97 

1SS97 

RD25S 1„5K nj 
RD25S 5.§kOJ 
RD25S 5.6KOJ 
MCR18-15DJ 

UC122A0010C 

C3225Y5V1H103Z 

C3225Y5V1HIG3Z 

BLM1H472NA 

BLM1H472NA 

FD22Y5V1H104Z 

BLM1H472NA 

UC122A0020C 

UC122A0050C 
CSL0609-471X 


Description 


Transistor SI NPN 

Diode SI 
Diode SI 

R: FXD CAR 1.5kfl ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 5.6kfl *5% 1/4W 
R: FXD CAR 5.6kft ±5% 1/4W 
R: FXD CHIP 15JJ 

C: FXD CHIP 1pF 

C: FXD CHIP O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CHIP 0.01UF +80, -20% 50V 
C: FXD BL 4700pF ±20% 50V 
C: FXD BL 4700pF ±20% 50V 
C: FXD CER 0.1UF +80, -20% 50V 
C: FXD BL 4700pF ±20% 50V 

Cs FXD CHIP 2pF 

C: FXD CHIP 5pF 

Ls FXD Coil 
L: FXD Coil 
•L: FXD Coil 


BLB-011299 










TR4172 

RF-5 

BU-01 1301 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

un 

SIA-TL082 

TL082CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

Q16 




thru 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transistor SI NPN 

Q18 




Q19 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q20 

SXN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transistor SI NPN 

Q21 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q22 




thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q24 




D31 

SDS-1SV35-1 

1SV35 

Pin Diode 

D32 




thru 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D35 




R41 

RCB-AH51 

RD25S 510J 

R: FXD CAR 510 ±5% 1/4W 

R42 

RCB-AH8R2K 

RD25S 8.2K03 

R: FXD CAR 8.2k0 ±5% 1/4W 

R43 

RCB-AH4R7X 

RD25S 4.7K0J 

R: FXD CAR 4.7k0 ±5% 1/4W 

R44 

RCB-AH560 

RD25S 56001 

R: FXD CAR 5600 ±5% 1/4W 

R45 

RCB-AH560 

RD25S 56003 

R: FXD CAR 5600 ±5% 1/4W 

R46 

RCB-AH270 

RD25S 27003 

R: FXD CAR 2700 ±5% 1/4W 

R47 

RCB-AH68 

RD25S 6803 

R: FXD CAR 680 ±5% 1/4W 

R48 

RCB-AH390 

KD25S 39003 

Rs FXD CAR 3900 ±5% 1/4W 

R49 

RCB-AH330K 

RD25S 330KO3 

R: FXD CAR 330k0 ±5% 1/4W 

R5G 

RCB-AH15K 

RD25S 15KOI . 

R:’ FXD CAR 15k0 ±5% 1/4W 

R51 

RCB-AH10K 

RD25S 10K&J 

R: FXD CAR lOkO ±5% 1/4W 

R52 

RCB-AH15K 

KD25S J5K03 

R: FXD CAR 15k0 ±5% 1/4W 

R53 

RVR-BE5K 

X6T (2) 5K0 

Rs VAR WW 5k0 

R54 

RCB-AH33K 

RD25S 33K03 

R: FXD CAR 33k0 ±5% 1/4W 

RS5 

RCB-AH1OK 

RD25S 10KO3 

R: FXD CAR lOkO ±5% 1/4W 

R56 

RCB-AH1K 

RD25S 1K03 

R: FXD CAR 1kO ±5% 1/4W 

R57 

RCB-AH22K 

RD25S 22K03 

R: FXD CAR 22k0 ±5% 1/4W 

R58 

RCB-AH1OK 

RD25S 10KO3 

Rs FXD CAR lOkO ±5% 1/4W 

R59 

RCB-AH12K 

RD25S 12K03 

R: FXD CAR 12k0 ±5% 1/4W 

R60 

RCB-AH4R7K 

RD25S 4.7K03 

Rs FXD CAR 4.7kO ±5% 1/4W 

R61 

K3B-AH1R5K 

RD25S 1 .5K03 

R: FXD CAR 1 .5k0 ±5% 1/4W 

R62 

RCB-AH18K 

RD25S 18K03 

Rs FXD CAR 18k0 ±5% 1/4W 

R63 

RCB-AH2R2K 

RD25S 2.2K03 

R: FXD CAR 2.2kO ±5% 1/4W 

R64 

RCB-AH22K 

RD25S 22KOJ 

Rs FXD CAR 22k0 ±5% 1/4W 

R65 

RCB-AH2 R7K 

RD25S 2.7K03 

Rs FXD CAR 2.7k0 ±5% 1/4W 

R66 

RCB-AH18K 

RD25S 18KOJ 

R: FXD CAR 18k0 ±5% 1/4W . 

R67 

RCB-AH51 

RD25S 5107 

Rs FXD CAR 510 ±5% 1/4W 

R68 

RCB-AH3R9K 

RD25S 3.9K07 

R: FXD CAR 3.9k0 ±5% 1/4W 

R69 

RCB-AH3R9K 

RD25S 3.9KOJ 

R: FXD CAR 3.9kO ±5% 1/4W 

R70 

RCB-AH51 

RD25S 5103 

. R: FXD CAR 510 ±5% 1/4W 

R71 

RCB-AH270 

RD25S 27003 

R: FXD CAR 2700 ±5% 1/4W 

R72 

RCB-AH10 

RD25S 1003 

Rs FXD CAR 100 ±5% 1/4W 

R73 

DSP-000014-1 

14D46 

R: Thermistor 

R74 

DSP-000014-1 

14D46 

R: Thermistor 

R75 

RCB-AH1OK 

RD25S 10KO7 

Rs FXD CAR lOkO ±5% 1/4W 
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Description 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


RCB-AH 1R8K 
RCB-AH1 OK 
RCB-AH8R2K 
RCB-AH220 
RCB-AH4R7K 
RCB-AH22 
RCB-AH330 
RCB-AH4 R7K 
RCB-AH6R8K 
RCB-AH680 
RCB-AH390 
RCB-AH100 
RCB-AH51 
RC8-AH4 R7K 
RCB-AH8R2K 
RCB-AH1K 
RCB-AH470 
RCB-AH51 
RCB-AH4R7K 
RCB-AH8R2K 
RCB-AH1K 
RCB-AH470 
RCB-AH220 
RCB-AH100 


Mfr Stock No. 


RD25S 1 .8K03 
RD25S 10KO3 
RD25S 8.2K03 
RD25S 22003 
RD25S 4.7K03 
RD25S 2203 
RD25S 33003 
RD25S 4.7K03 
RD25S 6.8KOJ 
RD25S 68003 
RD25S 39003 
RD25S 10003 
RD25S 5103 
RD25S 4.7K03 
RD25S 8.2K03 
RD25S 1K03 
RD25S 47003 
RD25S 5103 
RD25S 4.7K03 
RD25S 8.2K03 
RD25S 1KOJ 
RD25S 47053 
RD25S 22003 
RD25S 10003 


R100 

RCB-AH150 

RD25S 15003 

R101 

RCB-AH100 

RD25S 10003 

R102 

RCB-AH68 

RD25S 6803 

Cl 11 

CMC-AB120PR3K-4 

DM10D121J3 

Cl 12 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF 50WV 

Cl 13 

CSM-AC10P50V-1 

10PF 50WV 

Cl 1 4 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF 50WV 

Cl 15 

CSM-ACRO1 USOV-1 

0.01 OF 50WV 

Cl 16 

CSM-ACt 0P50V-1 

1OPF 50WV 

Cl 17 

thru 

CSM-ACRO1 USOV-1 

0.01UF 50WV 

Cl 19 

Cl 20 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

C121 

•CTM-AC10P-1 

ECV1ZW10X32 

Cl 22 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10C010D5 

Cl 23 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10CO30D5 

Cl 24 

CMC-A815PR5K-6 

DM1OC 150K5 

Cl 25 

CTM-AC1OP-1 

ECV1ZW10X32 

Cl 26 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10C030D5 

Cl 27 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

Cl 28 

CTM-AC1OP-1 

ECV1ZW10X32 

Cl 29 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10CQ10D5 

Cl 30 

CMC-AB3PR5K-2 

DM1OCQ3G05 

Cl 31 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 


R: FXD CAR 1.8k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR lOkfi ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 8.2X0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 2200 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 4.7k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 220 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 3300 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 4.7k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 6.8kO ±5% 1/4W 
Rs FXD CAR 6800 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 3900 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 1000 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 510 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 4.7k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 8.2k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR IkO ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 4700 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 510 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 4.7k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 8.2k0 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR IkO ±5% 1/4W 
R; FXD CAR 4700 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 2200 ±5% 1/4W 

R: FXD CAR 1000 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 1500 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 1000 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 680 ±5% 1/4W 

C: FXD ELECT TANTAL 120pF ±5% 300V 
Cs FXD CER 0.01i±F +80, -20% 50V 
C: FXD CER lOpF ±10% 50V 
C: FXD CER 0.Q1UF +80, -20% 50V 
Cs FXD CER 0.01UF +80, -20% 50V 
C: FXD CER lOpF ±10% 50V 

C: FXD CER 0.01UF +80, -20% 50V 

C: FXD DIPPED MICA 15pF ±10% 500V 
C: VAR CER IDpF 

C: FXD DIPPED MICA 1pF ±0.5% 500V 
Cs FXD DIPPED MICA 3pF ±0.5% 500V 
Cs FXD DIPPED MICA 15pF ±10% 500V 
.C: VAR CER 10pF 

C: FXD DIPPED MICA 3pF ±0.5% 500V 
C: FXD DIPPED MICA 15pF ±10% 500V 
C: VAR CER lOpF 

C: FXD DIPPED MICA 1pF +0.5% 500V 
C: FXD DIPPED MICA 3pF ±0.5% 500V 
C: FXD DIPPED MICA 15pF ±10% 500V 
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Parts No 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


Cl 32 

CTM-AC10P-1 

ECV1ZW10X32 

C: VAR CER lOpF 

Cl 33 




thru 

CSM—ACR01 USOV-1 

0.01UF 50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -201 50V 

Cl 36 




Cl 37 

CMC-AB27PR5K-4 

DM10D270J5 

C: FXD DIPPED MCIA 27pF ±5% 500V 

Cl 38 

• CMC-AB220P3K-4 

DM10D221J3 

C: FXD'DIPPED MICA 220pF ±5% 300V 

Cl 39 

CSM-ACRO 1U50V-1 

0.01UF 50WV 

C: FXD CER 0.01UF +80, -20% 50V 

Cl 40 

CMC—AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

Cs FXD DIPPED MICA 82pF *5% 300V 

Cl 4 1 




thru 

CSM-ACRO1O50V-1 

0.01UF 50WV 

C: FXD CER O.OlUF +80, -20% 50V 

Cl 46 




Cl 47 

CMC-AB82PR3K-4 

DM1 0D82OJ3 

Cs FXD DIPPED MICA 82pF ±5% 300V 

Cl 48 

CSM-AGRl U50V-1 

FD22Y5V1H104Z 

C: FXD CER 0.1UF +80, -20% 50V 

Cl 49 

CSM-ACR01 USOV-1 

0.01UF 50WV 

Cs FXD CER O.OlUF +80, -20% 50V 

Cl 50 

CMC-AB82PR3K-4 

DM1 0D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF ±5% 300V 

Cl 51 




thru 

CSM-ACR01050V-1 

0.01UF 50WV 

Cs FXD CER O.OlUF +80, -20% 50V 

Cl 53 




Cl 54 

CMC-AB82PR3K-4 

DM1 0D82OJ3 

C: FXD DIPPED MIA 82pF ±5% 300V 

Cl 55 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF 50WV 

Cs FXD CER O.OlUF +80, -20% 50V 

Cl 56 

CSM—ACR01 USOV-1 

0.01UF 50WV 

C: FXD CER O.OlUF +80, -20% 50V 

Cl 57 

CSM—AC680P50V-1 

68PF 50WV 

C: FXD CER 68pF ±10% 50V 

Cl 58 

CSM-ACRO47050V-1 

0.047UF 50WV 

C; FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

Cl 59 

CSM—AC10P50V-1 

10FF 50WV 

Cs FXD CER lOpF ±10% 50V 

Cl 60 




thru 

CSM-ACRO 47U50V-1 

0.047UF 50WV 

Cs FXD CER 0.047UF +80, -20% 50V 

Cl 62 




Cl 63 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 1QUF 25V 

C164 

CCK—AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10uF 25V 

Cl 65 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF 50WV 

Cs FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

Cl 66 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

Cs FXD ELECT 10uF 25V 

Cl 67 

CCK-AB10O25V-1 

25VB10 

Cs FXD ELECT !OUF 25V 

Cl 68 

CSM-ACRO 1U50V-1 

0.01UF 50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

Cl 69 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

Cs FXD ELECT 10uF 25V 

Cl 70 

CCK—AB10U25V-1 

25VB10 

Cs FXD ELECT 10uF 25V 

LI 76 

LCL-A00065-1 

L523 

L: FXD Coil 

LI 77 

LCL—A00066-1 

LS24 

Ls FXD Coil 

LI 78 

LCL-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

Ls FXD Coil 

L! 79 

LCL-EOO388-1 

* 

Ls FXD Coil 

LI 80 

LCL-C0G584-1 

* 

Ls FXD Coil 

LI 81 

LCL-A00064-1 

LS22 

Ls FXD Coil 

LI 82 




thru 

LCL-C00584 

* 

Ls FXD Coil 

LI 84 




LI 85 

LCL-A00065-1 

LS23 

Ls FXD Coil 

LI 86 

LCL-BOO363-1 

TPF0410-1R5K 

Ls FXD Coil 

LI 87 

LCL-B00363-1 

TPF0410-1R5K 

L: FXD Coil 

LI 88 



Not assigned 

LI 89 

LCL-C00329-1 

L07C29 

Ls FXD Coil 

LI 90 

LCL—E00389-1 

* 

Ls FXD Coil 


BL3-0 1 1301 
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Farts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


LI 91 

LCL-E00388-1 

LI 92 


thru 

LI 94 

LCL-C00329-1 

LI 95 


thru 

LI 97 

LCL-C00010-1 

MIX201 

DEE-000736 

X206 

DNF-000140-1 

JP1 


thru 

JP3 

JCP-AA003PX05' 


L07C29 

CSL0609-181K 

* 

XU-029 

A-1103 (NS) 


Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 

Ls FXD Coil 

Mixer 

Crystal 

Connector 


3LJ-01130 









TR4I72 

DISPLAY SCHEMATIC SECTION 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

D1 

SEE-SF1QDH1-1 

SF10DH1 

Thyris Cor 

D2 

SEE-SF10DH1-1 

SF10DH1 

Thyristor 

R1 

RVR-BL2K-1 

RV16YN15S82KO 

R: VAR CERMET 2kfi 

' R2 

RVR-BA2K-1 

X13B2XO 

R: VAR WW 2kfl 

R3 

RVR-BA5K-1 

X13B5KO 

R: VAR MW 5kO 

R4 

RVR-BL5K-1 

RV16YN15SB5K8 

R: VAR CERMET 5k12 

LI 

LCL-E00474-1 

* 

L: FXD Coil 

81 

DMF-000488-1 

S4302 

Fan MoCor 

J1 

JCD-AA003PX01 -1 

6J4 

Connector 

J2 

JCS-AE004JX02-1 

DBM-9W4S 

Connector 

J3 

JCP-AX002JX01-1 

SI-7502 

Connector 

J4 

JCB-AC044JXO1-1 

CR7E-44DA-3.96E 

Connector 

J5 

DCB-QS0495-1 

TOC-1A12060N 

Connector 

J6 

DC3-QS0483-1 

T0C-1A03060N 

Connector 

J7 

DCB-QS0488-! 

TOC-1A06030N 

Connector 

J8 

thru 

JCF-ABOOlJX02-1 

BNC-071 

Connector 

JU 




CBL! 

DCB-SS0966X01-1 

* 

Cable 

CBL2 


* 

Cable 

CBL3 

DCB-FFO981X01-1 

* 

Cable 

CBL4 

DCB-FF0985X01-1 

* 

Cable 

CBL5 

DCB-FF0985X05-! 

* 

Cable 

CBL6 

DCB-FF0985X01-1 

* 

Cable 


JCF-AC001PXO1-2 

UM-QLP-!.5 

Connector 


JTM-AFOO1JXO1-1 

DM53742-5001 

Connector 

PI 

JTE-AGOO1EX01-1 

FT-44-155 

Terminal 

P2 

JCP-AX002JX01-1 

SI-7502 

Terminal 

P3 

thru 

P9 

JTE -AYO01 JX01 -1 

75187-003 

Terminal, (J1) 

T1 

LTP-000486-1 

* 

Power Transformer 

FI 

DFT-AF2R5A-1 

MDA-2.5A 

Fuse 

CRT-1 

NCR-000169-1 

* 

CRT 













parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


TSAI 72 

DISPLAY MOTHER 
BLQ-010203 


Mfr Stock No. 


Description 


RWR-AER3QK-1 


RCB-AH6R8-1 


RCB-AH100K-1 


M2-0.30K 


RD25S6.80J 


RD25S100KQJ 


R: FXD SOLID 0.3Q 


R: FXD CAR 6.80 +52 1/4W 
R: FXD CAR lOOkfl +52 1/AW 


CCK-ASR022F16V-1 

CCK-ASR022F16V-1 

CCX-AS47Q0U5QV-1 

CCX-AS100U350V-1 

CSM-ACR1U50V-1 

CS M-ACRO 1UR5K-1 


SMI6VRSN220Q0 
SMI6VRSN22000 

SM50VRSN4700 

SM350VRSN100 

0.1UF50WV 

0.01UF50WV 


C: FXD ELECT 0.022UF 16V 
C: FXD ELECT 0.022UF 16V 

Cs FXD ELECT 4700uF 50V 

C: FXD ELECT lQQuF 350V 

C: FXD CER O.luF +80, -202 50V 

C; FXD CER O.OluF +80, -202 50V 


JCB-AC056JX02-2 


CR7E-56DB-3.96DS 


Connector 


JCB-AC044JX02-2 

JCB-ACQ36JX02-2 
JCP-AA012PX01-1 
JCP-AA006PX0I-1 
JCF-ACOOUXOl-l 
JCF-AC001JX01-1 


CR7E-4ADB-3.96DS 


CR7E-36DB-3.96DS 


A-1112 

A-1106 

um-lr-pc 

Utt-LR-PC 


Connector 


Connector 
Connector 
Connector 
Connector 
Connect or 
Not assigned 


DC3-RR0923X01-1 
DCB-RRQ923X01-1 
DCB-RRO924X01A-I 
DCB-RS0921X01A-1 


BLQ-010203 1/1 















TRA172 

DISPLAY POWER 1 
BGC-010198 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICI 

SIA-301A-1 

LM301A 

IC: Operational Amplifier 

IC2 

S1A-3U-1 

LM31IH 

IC: Voltage Comparator 

IC3 

SIT-74LS123 

SN74LS123N 

IC: Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 
with Clear Lou power 

IC4 

SIA-301A-1 

LM301A 

IC: Operational Amplifier 

IC5 

SDZ-6-1 

LM399K 

IC: Precision Reference 

IC6 

SLA-30LA-1 

LM301A 

IC: Operational Am.pLifier 

IC7 

SDZ-6-1 

LM399H 

IC: Precision Reference 

ICS 

SIA-723R-1 

LM723CH 

IC: Voltage Regulator 

IC9 

SIA-301A-1 

LK301A 

IC: Operational Amplifier 

QU. 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815CR 

Transiscor SI NPN 

Q13 




q 14 

STN-2SC510-1 

2SC510 

Transistor SI tfPN 

Qi5 

STN-2SC 1279-1 

2SCI279S 

Transiscor SI NPN 

Q16 

STN-2SCI279-1 

2SCL279S 

Transiscor SI NPN 

Q17 

STN-2SD330-1 

2SD330 

Transistor SI NPN 

D21 

SDZ-1N983-4 

RD-82E 

Zener Diode 

D22 

SDS-1S953-1 

IS953 

Diode SI 

023 

SDS-1S953-1 

IS953 

Diode SI 

024 

SDZ-W06l-l 

WZ-061 

Zener Diode 

D25 

SDZ-W06L-1 

WZ-061 

Zener Diode 

D26 

thru 

SDS-IS953-1 

IS953 

Diode SI 

D28 




R31 

RCB-AH4R7K- i 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kfl +51 1/AW 

232 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2KflF 

R: FXD Mecal FLM 2.2kfl *IZ L/4W 

R33 

RVR-3D500 

xessoon 

R: VAR WW 500a 

R34 

RMF-AR2R2KFK-l 

SN14K2E2.2KKF 

R: FXD Metal FLM 2.2kfl + IZ 1/4W 

R35 

RMF-AR9R1KFK-1 

SNIAK2E9 . IKGF 

R: FXD Metal FLM 9.1kft +IZ L/4W 

R36 

RMF-ARIR8KFK-1 

SN14K2E1.3KOF 

R: FXD Metal FLM L.8kU +1Z 1/AW 

R37 

RCB-AH2R2K-i 

RD25S2.2KCU 

R: FXD CAR 2.2kQ *5Z 1/AW 

R38 

RC3-AH5R6K-1 

RD25S5.6KHJ 

R: FXD CAR 5.6kQ *5Z 1/4W 

R39 

RCB-AH2R2K-1 

SNI4K2E2 .2KI2F 

R: FXD Mecal FLM 2.2kfl + IZ 1/AW 

RAO 

RCB-AHAR7K-1 

SNI4K2E4.7KSIF 

R: FXD Mecal FLM 4.7kfl +1Z 1/AW 

R4L 

RCB-AR39QK-1 

RD25S390KQJ 

R: FXD CAR 390kC +5Z 1/4W 

SA2 

RCB-AH15K-I 

RD25S15K1U 

R: FXD CAR 15ki2 +5Z 1/4W 

RA3 

RMF-AR8R2KFK-1 

SN14K2E8 .2KS2F 

R: FXD Mecal FLM 8.2kfl +IZ 1/4W 

R4A 

RVR-BDLK-1 

X6SIW2 

R: VAR WW Ikfl 

R45 

RMF-AR6R3KFK-1 

SN14K2E6.8KHF 

R: FXD Mecal FLM 6.8kft +1Z 1/4W 

R48 

RMF-AR3R9KFR-1 

SSIAK2E3.9K12F 

R: FXD Metal FLM 3.9kfl +1Z 1/4W 

R47 

RMF-AR7R5KFK-1 

SNI4K2E7.5KQF 

R: FXD Metal FLM 7.5kfl +1Z 1/4W 

R48 

RC3-AH15K-I 

RD25S15KOJ 

R: FXD CAR 15kfl +5Z 1/4W 

RA9 

RMF-AR6 R2KFK-1 

SN1AK2E6 .2KS2F 

R: FXD Mecal FLM 6 .2kfl +IZ. 1/4W 

R50 

RVR-3DIK-i 

X631KJ7 

R: VAR WW IkQ 

R51 

RHF-AR18KFK-1 

SNI4K2E18KAF 

R: FXD Mecal FLM I8kfl +1Z 1/4W 

R52 

RMF-ARA R7 KFKt1 

SNI4K2E4. 7KJ2F 

R: FXD Mecal FLM 4.7k£2 +1Z 1/4W 

R53 

RMF-AR7R5KFK-1 

SN14K2E7.5KJ2F 

R: FXD Mecal FLM 7.5k» +1Z 1/4W 

R54 

RC3-AH27K-1 

RD25S27K&J 

R: FXD CAR 27kn +5Z 1/4W 
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Parts No, 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


-_—-- 

R55 

OMF-AR5R1K-1 

SN1402E5 .IKflF 

R: FXD Metal FLM 5.1WJ +12 1/4W 

R56 

RCB-AH1Q-1 

RD25S100J 

Os FXD CAR 100 +52 1/4W 

R57 

RMF-AR1 SKFK-1 

SMi«2E18RflF 

Os FXD Metal FLM ISkO +12 1/4W 

R58 

RVR-BD1K-1 

X6S1KS7 

OS VAR WW lkO 

059 

RMF-AR6R8KFK-1 

SN14K2E6.8012F 

Os FXD Metal FLM 6.8kO +12 1/4W 

060 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4. Ton? 

R: FXD Metal FLM 4.7k0 +12 1/4W 

R61 

RMF-AR7R5KFK-1 

SH14K2B7.5KnF 

Os FXD Metal FLM 7.5kO +12 1/4W 

062 

RMF-AR82KFK-1 

SN14K2E82KOT 

Os FXD Metal FLM 8200 +12 1/4W 

063 

RVO-BD500-1 

X6S500H 

0: VAR WW 5000 

064 

RMF-AR10XEX-1 

SN14K2E10KQF 

Os FXD Metal FLM lOkO +12 1/4M 

065 



Mot assigned 

066 

8MF-AR309KFK-1 

SNHK2E3.9KT2F 

Os FXD Metal FLM 3.900 +12 1/4W 

067 

RCB-AF18-1 

RD1S130J 

Os FXD CAR 180 +52 1W 

068 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KJU 

RS FXD CAR IkO +52 1/4W 

069 

RCB-AH6RSK-1 

RD25S6.8XDJ 

0: FXD CAR 6.8kfl +52 1/4W 

070 

RCB-AH22-1 

RD25S221U 

OS FXD CAR 220 +52 1/4W 

C81 

CSM-ACR1U50V-1 

0.10P5CWV 

C: FXD CER 0.1 tC* +80, -202 50V 

G82 

CSM-AC1OOPS 0V-1 

100PF50WV 

C: FXD CER lOOpF +102 50V 

C83 

CTA-AB2203 5V-1 

221M3502-226M 

Cs FXD ELECT TANTAL 22 # +202 35V 

C84 

CSM-ACR1U5 0V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1# +80, -202 50V 

C85 

CTA-AC10016V-1 

242M1602-106M 

Cs FXD ELECT TANTAL 10# +202 16V 

C86 

CFM-ABR105 QV-1 

501N5002-104K 

Cs FXD Silvered MICA 0.1# +10* 50V 

C87 

CSM-ACRIU50V-1 

0.1UF5WV 

C: FXD CER 0.1# +80, -202 50V 

CSS 

CSM-AC10 0? 5 QV-1 

100PF50WV 

Cs FXD CER lOOpF +102 50V 

CS9 

CTA-AB22U35V-1 

221M3502-226M 

C: FXD ELECT TANTAL 22# +202 35V 

C90 

CSM-ACR1U5QV-1 

0.10F50WV 

C: FXD CER 0.1# +80, -202 50V 

C91 

CSM -AC 1 OOP 5 0V-1 

10GPF5CWV 

Cs FXD CER lOOpF +102 50V 

C92 

CSM-ACR1U5QV-1 

0.1UF50WV 

Cs FXD CER 0.1# +80, -202 50V 

C93 

CTA-AR22U35V-1 

221M3502-226M 

Cs FXD ELECT TANTAL 22# £20% 35V 

C94 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER 0.01# +80, -202 50V 

C95 

CSM-ACRl 05 OV-1 

0.1UF5CMV 

Cs FXD CER 0.1# +80, -202 50V 

C96 

CSM-AC100P50V-1 

100PF50WV 

Cs FXD CER lOOpF +102 50V 

C97 

CTA-AB22U35V-1 

221M3502-226M 

Cs FXD ELECT TANTAL 22# +202 35V 

C98 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER 0.001# +80, -202 50V 

C99 

CTA-AB22U35V-1 

221M3502-226M 

Cs FXD ELECT TANTAL 22# +202 35V 

C100 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

Cs FXD CER 0.1# +80, -202 50V 

C101 

CSM-ACOO1U 5 OV-1 

0.01UF5CWV 

Cs FXD CER 0.01# +80, -202 50V 

C102 

CSM-AC4700P5K-1 

0.0047UF50WV 

C: FXD CER 0.0047# +80, -202 50V 

Jill 

JCP-AA003PX06-1 

A-1303 

Connector 

J112 

DCB-<3S04ai-l 

TOC-UQ 30 3 ON 

Connector 

BT121 

DBP-000470-1 

GB150-3FA2 

Batter*/ 
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TR4172 

DISPLAY POWER 2 
BCB-010199 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


di 

D2 

D3 

D4 

chru 

D6 

D7 

D8 

Rll 

C21 
C2 2 


SOP-310SC4-i 

SDS-1S954-1 

SDS-15954-1 

SDS-RB4Q2-2 

SDP-W02-2 

SDP-W02-2 

RCB-AH100K-1 

CCK-AR4 7 0U5 0 V-1 
CSM-ACR1U50V-I 


SI0SC4 

1S954 

1S954 

S4VBIQ 

WO 4 
W04 

RD25S100KOI 

SM50VB470 

0.IUP50WV 


Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 

Diode SI 

Diode SI 
Diode SI 

R: FXD CAR iOOktf +52 1/4W 

C: FXD ELECT 470UF 50V 

C: FXD CES O.luF +80, -20% 50V 


SGB-010199 l/l 


















TE4172 

display power 3 

BGC-010369 



Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 
















TRA172 

DISPLAY POWER 4 
8LB-010202 


ADVANTEST 

Parts No. stock No . 


Dl SDP-W02-2 

RIl 

thru RCB-AF100K-I 

R16 

C21 CCK-AAI0U350V-1 

S3! KSP-0000 35-i 


Mfr Stock No. 

W02 

RDISIOOKOJ 

350T10 

vHPS-17 


Description 

Diode SI 

R: FXD GAR lOOkfl ±57. 1W 

C: FXD ELECT lOuF 350V 
Switch 











STN-2SC2335-1 
STN-2SC1815-15 
STN-2SC1815-15 
STP-2SA1015-1 



2SC2335 

2SC18.15GR 

2SC1815GR 

2SA1015 


Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
Not / as: ned 


SDS-IS953-1 


Diode SI 


SDP-RU2-1 

SDZ-1N989-6 

SDP-RU2-1 

SDZ-1N989-6 

SDZ-1N989-6 

RCB-AH1K-1 
RCB-AH5R6K-1 
RCB-AH56K-L 
RCB-AH100-1 
RGB-AH IK,-1 
RCB-AH220-I 
RMF-AR68QKFK-1 
RCB-AH1OK-l 
RMF-AX4R 7MJM-1 
RMF-AY27MJM-1 
RCB-AH1K-I 
RCB-AC22M-1 
RCB-AKIM-I 
RCB-AH 1X-1 
RCB-AH1K-1 
RCB-AH2R2K-L 
RCB-AH150K-1 
RCB-AH150K-1 


RFM-AY 18MJM-1 
RCB-AH1OK-l 
RCB-AH1K-1 
RCB-AC22M-1 
RCB-AKlM-1 
RCB-AH2R2K-1 
RCB-AH1K-1 
RCB-AH100K-1 


RCB-AH6R8-1 

RVS-CD200K-1 


RU2 

EQB01-150 

RU2 

EQB01-150 

EQB01-150 

RD25S1KUJ 

RD25S5.6KiU 

RD25S56KiiJ 

RD25S10OiiJ 

RD25S1KUJ 

RD25S220S4J 

SN14K2£680KiiF 

RD25S10KUJ 

RH1HVS4.7MUJ 

RH2HVS27M«J 

RD25SlKi<J 

HM1/4 22MiLJ 

RD50S1MUJ 

RD25SlKi4I 

RD25SlKi^J 

RD25S2.2KiiJ 

RD25S150KuJ 

RD25S150KuJ 


RH2BVS1SMUJ 

RD25S1QKLJ 

RD25SlKi4J 

HM1/4 22MuJ 

RD5QS1MWJ 

RD25S2.2KazJ 

RD25S1KUJ 

RD25S1QO&UJ 


RD25S6.8i*J 
RJ6X2GQKW 


Diode SI 

Zener Diode 

Diode SI 

Zener Diode 
Zener Diode 

R: FXD CAR lkfl ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 5.6kL ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 56ki i ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 100L ±52 1/4W 
R: FXD CAR iktf ±52 1/4W 
R: FXD CAR 220 U ±52 1/4W 
R: FXD Metal FLM 680kfl ±1% t/4W 
R: FXD CAR 10ki<i ±52 1/4W 
R: FXD Metal FLM 4.7Mii ±5% IW 
R: FXD Metal FLM 27MS2 ±52 2W 
R: FXD CAR IkW ±52 1/4W 
R: FXD CAR 22XU ±5% 1/4W 
&: FXD CAR IMii ±52 1/2W 
R: FXD CAR ikii ±52 J/4W 
R: FXD CAR lk« ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.21u< ±52 1/4W 
R: FXD CAR 150kii ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1501W ±52 1/4W 
Not assigned 
Not assigned 

R; FXD Metal FLM 1 SMii ±52 2W 
R: FXD CAR lOkU ±52 1/4W 
R: FXD CAR lk£l ±52 1/4W 
R: FXD CAR 22Mi< ±52 1/4W 
R: FXD CAR UW ±52 1/2W 
R: FXD CAR 2.2k U ±5% 1/4W 
R; FXD CAR lkii ±52 1/4W 
R: FXD CAR 100ki^ ±52 1/4W 
Not assigned 
Not assigned 

R: FXD CAR 6.8w ±52 1/4W 
R: VAR CERMET 200ki2 
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Parts No, 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R63 

RVR-BT5M-1 

VG153KHB5MO 

RS VAR WW 5MO 

R64 

RVR-CD100K-1 

RJ6X100KD 

R: VAR CERMET lOGkfl 

R65 

RCB-AH1K-1 

RD25S1K12J 

R: FXD GAR ikfl +5Z 1/4W 

C71 

CCX-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

C72 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT lOuF 25V 

C73 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IQpF 25V 

C74 


0.01UF500WV 

CJ FXD GER O.OluF +80, -20Z 500V 

Chru 

CSM-ACRQ1UR5K-1 


C/8 

C79 

CSM-ACR1U50V-1 

o.ioF50wv 

C: FXD GER 0.1UF +80, -20Z 50V 

C8Q 

CFM-ACR1UR2K-1 

431M2003-104K 

C: FXD Mylar O.lhF +10Z 2k V 

C81 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOpF +20Z 35V 

C82 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOpF +20Z 35V 

C83 

CFM-A8R047U50V-1 

501N5002-473K 

C: FXD Mylar 0.047UF j+IOZ 50V 

C&4 

CCX-AB100U35V-1 

35VB100 

C: FXD ELECT 100PF 35V 

C85 

CSM-AA470QP4K-1 

DD3250E47224KV02 

Cs FXD CER 4700pF +80, -20Z 4kV 

C86 

CFM-AQR033U4K-1 

4MDQ333M 

C: FXD Mylar 0.033pF +20Z 4kV 

C87 

thru 

CSM-AA4700P4K-1 

DD3250E472Z4KV02 

C: FXD CER 47GQpF +80, -20Z 4kV 

G91 




C92 

CSM-AC1000PR5K-1 

0.001UF5Q0WV 

CJ FXD CER 0-001pF +80, -2QZ 500V 

C93 

C3M-ACR01UR5K-i 

0.01UF500WV 

Cs FXD CER O.OluF +80, -20Z 500V 

C94 

thru 

CMC-AB47PR3K-4 

DM1QD470J3 

CJ FXD DIPPED MICA 47pF +5Z 300V 

C97 




G98 1 

CS MrAA4700 P4K-1 

DD3250E472Z4KV02 

C: FXD CER 4700pF +80, -20Z 4kV 

G99 

CFM-ACIUR2X-1 

431M2003-1Q5K 

CJ FXD Mylar IpF +10Z 2kV 

G100 

CSM-AA1500P4K-1 

DD3180-362E152P4KVQ2 

CJ FXD CER 1500pF +100, -OZ 4kV 

C101 

thru 

CSM-AA4700P4K-1 

DD3250E472Z4KV02 

CJ FXD CER 4700pF +80, -20Z 4kV 

Cl 03 




C104 

chru 

CSM-ACR047U5QV-1 

0.047UF50WV 

CJ FXD CER 0.047PF +80, -20Z 50V 

G107 




LU1 

LCL-T00084-1 

* 

Lj FXD Coil 

LI 12 
thru 

LCL-B00018-1 

EL0810SKI-471K 

LJ FXD Coil 

L114 




LI 15 

La-800375-1 

TPF0410-221K 

Lj FXD Coil 

J121 

DCB-QSG495-1 

TOC-U12060N 

Connector 

J122 



Connector 

chru 

DCB-0S0490-1 

TOC-LA06060N 

3124 




J125 

JCI-AG011JXQ1-2 

VB11SX 

Connector 

TPK 

J CP -ADO G UXQ 2“ 1 

C-55-U1A 

Terminal 

XPG1 

JCP-AD001JX06-1 

C-55-U1A 

Terminal 

TPP1 

J CP-AD00UX04-1 

C-55-111A 

Terminal 

TPC 

MBM—10372A-1 

* 

Terminal 

TPGND 

MBM-10372A-1 

* 

Terminal 

11 

LXP-000475-1 

* 

Transformer 

EDI 

DPS-000320-1 

MR4E-5F-2 

HIGH VOLTAGE MULTIPLIER 
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TR4172 
CBS DRIVER 
BGK-01Q184 


.. . 1 ... 

Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICI 

SIA-2525-3 

HA2-2525-5 

IC: Operational Amplifier 

IC2 

SIA-319-1 

LM319H 

IC: High Speed Dual Comparator 

IC3 

SIA-318-1 

LH318H 

IC: Operational Amplifier 

IC4 

SIA-318-1 

LM318H 

IC: Operational Amplifier 

IC5 

thru 

SIA-TL082-1 

TLQ82CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

IC7 




IC8 

SIX-7406 

SN74Q6N 

IC: Hex Inverter Buffer/Driver 

IC9 

SIX-74LS00-9 

SN74LS00N 

IC: quadruple 2-Input HAND Gate Low Power 

qii 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC.sS.l5GR 

Transistor SI NPN 

Q14 




Q15 

thru 

STN-2N3439 

2N3439 

Transistor SI NPN 

qi8 




qi9 

thru 

STN-2SC1815-I5 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q22 




q23 

thru 

STN-2N3439 

2N3439 

Transistor SI NPN 

q26 




Q 27 

STN-2SC505-1 

2SC505 

Transistor SI NPN 

q 28 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q29 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q30 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q31 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q32 

SFM-IT1750-1 

IT1750 

FET Junction N-Channel 

Q33 



Not assigned 

Q34 

SFT-A7Q-18 

UPA70A 

FET Junction N-Channel 

Q35 

thru 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q38 




Q39 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

q40 

SXP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q41 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q43 




Q44 

STP-2SA1Q15-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

C45 

STN-2N3439-1 

2N3439 

Transistor SI NPN 

Q46 

STP-2N5416-1 

2N5416 

Transistor SI NPN 

Q47 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

qso 




Q51 

STP-2SA1Q15-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q52 

STN-2N3439-1 

2N3439 

Transistor SI NPN 

Q53 

STP-2N5416-1 

2N5416 

Transistor SI NPN 

061 



Diode SI 

thru 

SDS-1S953-1 

1S953 

D74 




D75 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D76 

SOS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

077 



Not assigned 

D78 

SD3-LS953-1 

IS 9 53 

Diode SI 


BGK-G10184 


1/5 












Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


D79 

SDZ-H3-8 

RD-3.6E 

D80 


AX14B 

thru 

D83 

SDP-F114-2 



RCB-AH100—1 

RD25S1000J 





RCB-AH1K-1 

RD25S1KOJ 

R90 

RCB-AHIK-l 

RD25SXKflJ 

R91 

RCB-AB220-1 

RD25S220AJ 

R92 

RC3-AH2R2K-1 

RD25S2.2KflJ 

R93 

thru 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KflJ 

R95 



R96 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KOJ 

R97 

RCB-AK18K“1 

RD50S18KflJ 

R98 

RCB-AK18K-1 

KDSOSISKflJ 

R99 

RCB-AK15K-X 

RD50S15KflJ 

R100 

RCB-AX15K-X 

RD50S15KflJ 

R101 

RCB-AHiOO-l 

RD25S1000J 

R102 

RC3-AH100-1 

RD25S100QJ 

R103 

RCB-AH5R6K-X 

RD25S5.6KflJ 

R104 

RC3™AiilR2K~l 

802581.ZKOJ 

R105 

RCB-AH22G-1 

RD25S2200J 

R106 

RCB-AHIK-l 

RD25SXKflJ 

R107 



thru 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R109 



RilQ 

RCB-AHXOK-t 

RD25S10KflJ 

Rill 

RCB-AK18K-I 

RD50S18KflJ 

R112 

RCB-AK18K-I 

RD50S18KflJ 

R113 

RCB-AK15K-1 

RD50515KflJ 

R114 

RCB-AK15K-1 

RD50S15KOJ 

R115 

RCB-AH100-1 

RD25S100QJ 

R116 

RCB-AH100-I 

RD25S1OOflJ 

RX17 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KflJ 

an 8 

RGB-AH1R2K-1 

RD25S1.2HU 

au9 

RCB-AH56K-X 

RD25S56KflJ 

R120 

RCB-AH68K-1 

RD25S68KflJ 

R121 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KflJ 

RX22 



thru 

RCB-AH3R3K-X 

RD25S3.3KQJ 

R124 



RI25 

RCB-AH5R6K-L 

RD25S5.6KAJ 

R126 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KflJ 

R127 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2XflJ 

R128 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KflJ 

R129 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KOJ 

R130 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.TKflJ 

R13X 

RCB-AHlOK-l 

RD25S1OKflJ 

R132 

&CB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KflJ 


Zener Diode 
Diode SI 

E: FXD CAR lOOfl +51 1/4W 

R: FXD CAR Xkfl +51 1/4M 
RS FXD CAR Xkfl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 220fl +51 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kfl +51 1/4W 

R! FXD CAR 3.3kfl +51 1/4W 

Rs FXD CAR lOkfl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 18kfl +5t l/ZW 
R: FXD CAR 18kQ +5Z 1/2W 
R; FXD CAR 15kfl +5X l/ZW 
R: FXD CAR 15kfl +5X 1/2W 
R: FXD CAR 100fl +51 1/4W 
R: FXD CAR lOOfl +5X 1/4W 
Rj FXD CAR 5.6kfl +5X 1/4W 
R*. FXD CAR 1.2kfl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 220fl +5X 1/4W 
R: FXD CAR Lkfl +5X 1/4W 

R: FXD CAR 3.3kG +51 1/4W 

RS FXD CAR lOkfl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 18kfl +5X 1/2W 
as FXD CAR 18kfl +5X 1/2W 
R: FXD CAR 15kfl +5X 1/2W 
R: FXD CAR 15kfl +5X I/2W 
R: FXD CAR lOOfl +5X 1/4W 
Rs FXD CAR 100fl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 5.6kfl +5Z 1/4W 
r: FXD CAR 1.2kfl +5X 1/4W 
a: FXD CAR 56kfl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 68kfl +5X 1/4W 
RS FXD CAR lOkfl +5X 1/4W 

R; FXD CAR 3.3kfl +5X 1/4W 

R: FXD CAR 5.6kfl +5X 1/4W 
a: FXD CAR 3.3kfl +5X J/4W 
R: FXD CAR 2.2kfl +5X 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kfl +5Z 1/4W 
R: FXD CAR 3.9kfl +51 1/4W 
R: FXD CAR 4.7kfl +5Z 1/4W 
R; FXD CAR lOkfl +5Z 1/4W 
R; FXD CAR 4.7kfl +5Z 1/4W 
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Description 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

R133 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7K0J 

R134 

RCB-AH680-1 

RD25S6800J 

R135 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KOJ 

R136 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KOJ 

R137 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K0J 

R138 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R139 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R140 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K0J 

R141 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KQJ 

R142 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8K0J 

R143 

RCB-AH2R2K-1 

SD25S2.2K0J 

R144 

RCB-AH1R8K-1 

RD25S1.8KOJ 

R145 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R146 

RCB-AH1R2K-1 

RD25S1.2KQJ 

R147 

RCB-AHlOK-1 

RD25S10KOJ 

R148 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R149 

RCB-AH10K-1 

SD25S10KOJ 

R150 

RCB-AH2R2X-1 

RD25S2.2KOJ 

R151 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KOJ 

” R152 

RCS-AB1X-1 

BD25S1K0J 

R153 

RC3-AH3K3K-I 

SD25S3.3KOJ 

R154 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R155 

RCB-AH47K-1 

RD25S47KOJ 

R156 

RCB-AElOK-l 

RD25S10K0J 

R157 

RCB-AH51-1 

SD25S51QJ 

R158 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KOJ 

R159 

RCB-AB33K-1 

RD50S33KOJ 

R160 

cfaru 

RCB-AR2R2K-1 

SD25S2.2KOJ 

R163 



R164 

RCB-AHlOK-1 

RD25S1QKAJ 

R165 

thru 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K0J 

R167 



R168 

aCB-AHIK-l 

RD25S1KOJ 

R169 

RCB-AHIK-L 

RD25S1X0J 

R170 

Chru 

RCB-AHlOK-1 

RD25S10K0J 

R174 



R175 

RCB-AR51-1 

RD25S51QJ 

R176 

RCB-AHIK-l 

RD25S1KOJ 

R177 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R178 

RCB-AE5R6K-1 

RD25S5.6KQJ. 

R179 

RCB-AHIK-l 

RD25S1KOJ 

R180 

RCB-AH3E3K-L 

RD25S3.3KOJ 

R181 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R182 

RCB-AH47K-1 

RD25S47K0J 

R183 

RCB-AHlOK-1 

RD25S10KOJ 

R184 

RCB-AE51-1 

RD25S510J 

R185 

RCB-AH3R9K-1 

XD2533.9KOJ 


R: FXD CAR 4.7k0 +52 1/4W 
R: FXD CAR 6800 +52 1/4W ADJ R 
R: FXD CAR 6.8kO +52 1/4W 
R: FXD CAR IRQ +52 1/4W 
Rz FXD CAR 2.2kQ +52 1/4W 
R: FXD CAR 51ft +52 1/4W 
R: FXD CAR 510 +52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 
R: FXD CAR 3.9kQ +52 1/4W 
R; FXD CAR 6.8kQ +52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2k0 +52 1/4W 
R: FXD CAR 1.8kQ +52 1/4W 
Rs FXD CAR 4.7kQ +52 1/4W ' 

R: FXD CAR I.2k0 +52 1/4W 
R: FXD CAR lOkO ^52 1/4W 
R: FXD CAR 510 +52 1/4W 
R: FXD CAR lOkQ +52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kQ +52 1/4W 
R: FXD CAR 8.2kO +52 1/4M 
R: FXD CAR XkO +52 1/4W 
R: FXD CAR 3.3kO +52 I/4W 
R: FXD CAR 510 +52 1/4W 
R: FXD CAR 47kQ +52 1/4W 
&: FXD CAR lOkO +52 1/4W 
R: FXD CAR 510 +52 1/4W 
R: FXD CAR 3.9kQ +52 1/4W 
Rj FXD CAR 33kO +52 1/2W 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R: FXD CAR 2.2k0 +52 1/4W 

a: FXD CAR lkfl +52 1/4W 
R: FXD CAR IkO +52 1/4W 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

RS FXD CAR 510 +52 1/4W 
R: FXD CAR lkfl +52 1/4M 
Rz FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 
Rz FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 
Rz FXD CAR lkfl +52 1/4W 
Rz FXD CAR 3.3kO +52 1/4W 
Rz FXD CAR 510 +52 1/4W 
Rz FXD CAR 47kO +52 1/4W 
Rz FXD CAR lOkO +52 1/4W 
Rz FXD CAR 510 +52 1/4W 
RZ FXD CAR 3.9kO +5% 1/4M 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R186 

RCB-AH33K-1 

RD25S33KOJ 

R: FXD CAS 33kS ±52 1/4W 

R187 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KQJ 

R: FXD CAR 6.8kfl +52 1/4W 

R188 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kfl ±52 1/4W 

R189 

RCB-AH10K-1 

R025S1050U 

R: FXD CAR lOkfl ±51 1/4W 

R190 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KOI 

R: FXD CAR lkfi ±52 1/4W 

R191 

RCB-AH82-1 

RD25S82QJ 

R: FXD CAR 820 ±52 1/4W 

R! 92 

RVR-BE2K-1 

X6T2KO 

R: VAR WW 2kO 

R193 

RVR-BD500-1 

X6S5000 

R: VAR WW 5000 

R194 

RVR-BE1K-1 

X6T1KQ 

R; VAR WW IkO 

R195 

RVR-BD500-1 

X6S5000 

R: VAR WW 5000 

R196 

RVR-BE5K-1 

X6T5KQ 

R: VAR WW 5kO 

R197 

RVR-BE2X-1 

X6T2KQ 

R: VAR WW 2kO 

R198 

RVR-BE2K-1 

X6T2KI2 

R; VAR WW 2R0 

R199 

RVR-CD20K-1 

RJ6X20KB 

R: VAR CERMET 20kO 

R200 

thru 

R202 

RVR-CD200K-1 

RJ6X200KA 

R: VAR CERMET 200k0 

R203 



Not assigned 

R204 

RVR-BB5K-1 

X13S5KQ 

R: VAR WW 5kO 

R205 

RCB-AHIK-l 

RD25S1KIU 

R: FXD CAR lkfl ±52 1/4W 

R206 

RCB-AH1K-1 

RD25S1K&J 

R: FXD CAR IkO ±52 1/4W 

R207 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KOJ 

R: FXD CAR 15RO ±52 1/4W 

R208 

RCB-AH390-1 

RD25S390JU 

R: FXD CAR 3900 ±52 1/4W 

R209 

RCB-AH100-1 

RD255100QJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R210 

RCB-AH47K-1 

&D25S47KQJ 

R: FXD CAR 4?kO ±52 1/4W 

C211 

thru 

CCK-AB10025V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT tOuF 25V 

C214 




C215 

CSM-ACRO1UR5K-1 

0.01UF500WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 500V 

C216 

CSM-ACRO1OR5K-1 

Q.Q1UF500WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 500V 

C217 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C; FXD .ELECT TANTAL 10uF ±202 16V 

C218 

CTA-AC10U16V-l 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±202 16V 

C219 

CSM-ACRO22050V-l 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022uF +80, -202 50V 

C220 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022CF50WV 

C: FXD CER 0.022uF +80, -202 50V 

C221 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 35V 

C222 

CTA-AB1OU35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 35V 

C223 

thru 

CSM-ACR022050V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022UF +80, -202 50V 

C225 




C226 

thru 

CSM-ACRO1UR5K-1 

Q.01UF500WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 500V 

C230 




C231 

CSM-ACRO 220 50 V-1 

Q.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022uF +80, -202 50V 

G232 

CSM-ACRO22U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER Q.022uF +80, -202 50V 

C233 

CMC-AB56PR3K-4 

DM1QD56QJ3 

C: FXD DIPPED MICA 56pF ±52 300V 

C234 

CFM-AA3300PR1X-1 

441N1003-332K 

C: FXD Mylar 3300pF ±102 lkV 

C235 

CTA-AC10016V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 16V 

C236 

thru 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022UF +80, -202 50V 

C238 




C239 

CSM-AC5P50V-1 

5PF50WV 

C: FXD CER 5pF ±102 50V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C240 ' 

CTA-AB10U 3 5 V-l 

111M3502-106M 

C241 

CTA-AB10U35V-1 

111M3502-106M 

C242 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C243 

CSM-AC100P50V-1 

100PF50WV 

C244 

CSM-ACR022U50V-1 

0.Q22UF50WV 

C245 

CMC-AB56PR3K-4 

DM10D560J3 

C246 

CTA-AB 100 3 5 V-l 

111M3502-106M 

C247 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C248 

CTM-AA6P-1 

ECV12W06X53N 

C249 



C250 

thru 

CFM-ACR1UR2K-1 

431M2003-104K 

C252 



C253 

CSM-ACRO1UR5K-1 

0.01UF500WV 

C254 

CTA-AB10U25V-1 

111M2502-106M 

C255 

CSM-AC5P50V-1 

5PF50MV 

C256 

CSM-ACRO22U50V-1 

0.022UF50WV 

C257 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C258 

CMC-AB56PR3K-4 

DM10D560J3 

C259 

CSM-ACR022U50V-1 

0.G22UF50WV 

C260 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C261 j 

CTM-AA6P-1 

ECV1ZW06X53N 

C262 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10C010D5 

C263 

thru 

CFM-ACR1UR2K-1 

431M2003-104K 

C265 



C266 

CSM-ACRO1UR5K-1 

0.01UF500WV 

C267 

CSM-ACRO22U50V-l 

0.022UF50WV 

C268 

CSM-ACR022U50V-1 

Q.022UF50WV 

C269 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.010T50WV 

C270 

CSM-ACR01U 5 0 V-1 

0.01UF50WV 

L271 

thru 

LCL-C00014-1 

CSL0812-471J 

L274 



J281 

thru 

JCP-AA006PX03-1 

A-1306 

J283 



J284 

JCP-AAO12PX03-1 

A-1312 

R291 

JTF-AA001EX02-1 

FT-E-15 

C301 
thru ' 

C305 

CSM-ACRO22U50V-l 

0.022UF50WV 

C306 

thru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C309 



C310 

CSM-ACRO 22U 50V-1 

0.022UF50WV 

C311 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 


C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±20% 35V 
C: FXD ELECT TANTAL IOjjF ±20% 35V 
C: FXD CER 0.022uF *80, -20% 50V 
C: FXD CER .100pF ±10% 50V 
C: FXD CER Q.022UF •*■80, -20% 50V 
C: FXD DIPPED MICA 56pF ±5% 300V 
C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±20% 35V 
C: FXD CER Q.G22UF +80, -20% 50V 
C: VAR CER 6pF 
Not assigned 

C: FXD Mylar O.luF ±10% 2kV 

C: FXD CER G.OluF +80, -20% 500V 
C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±20% 25V 
C: FXD CER 5pF ±10% 50V 
C: FXD CER 0.022 m? +80, -20% 50V 
C: FXD CER Q.022mF +80, -20% 50V 
C: FXD DIPPED MICA 56pF ±5% 300V 
C: FXD CER 0.022yF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.022uF +80, -20% 50V 
C: VAR CER 6pF 

C: FXD DIPPED MICA IpF ±0.5% 500V 

C: FXD Mylar O.luF ±10% 2kV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 500V 
C: FXD CER 0.022uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.022uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

L: FXD Coil 470uH 


Connector 

Connector 
Teflon Terminal 

C: FXD CER 0.022uF +80, -20% 50V 

C: FXD CER (J.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER 0.022uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.022uF +80, -20% 50V 













TRA17 2 

RAMP GENERATOR 
BGP-010185 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Master-Slave Flip Flop Low Power 

rc 2 

SIT-741S73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Master-Slave Flip Flop Low Power 

rc3 

SIT-74121 

SN74121N 

IC: Moaoscable Multivibrator 

IC4 

SIT-74LS 138 

SN74LS138N 

IC: Deccder/Demultiplexer Low Power 

IC5 

SIT-74LS123 

SN74LS123N 

IC: Dual Retr iggerable Monostable Multivibrator 
with Clear 

ICS 

srr-74Lsoo 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input NAND Gate Low Power 

IC7 

SIT-74LS151 

SN74LS1S1N 

IC: Data Selector/Mulciplexer Low Power 

IC8 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input NOR Gate Low power 

IC9 

SIT-74LSQ2 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input NOR Gate Low Power 

IC10 

SIT-74LS17 5 

SN74LS17 5N 

IC: Quad D-Type Flip Flop Low power 

ICU 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC12 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Mascer-Slave Flip Flop Low Power 

IC13 

SET-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC 14 

STT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Quadruple Bus Tranceiver Low Power 

IC 15 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC 16 

srr-74LSoo 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input NAND Gate Low Power 

IC 17 

SIT-74LS74 

. SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 

Flip Flop with Preset AND Clear Low 

Power 

ICl 3 

SIT-74LS393 

SN74LS39 3N 

IC: Dual 4-bit Binary Counter Low Power 

IC19 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC20 

SIT-74LS 138 

SN74LS138N 

IC: Decoder/Demultiplexer Low Power 

IC21 

STT-74LS14 

: SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC22 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: quadruple 2-Input Positive AND-Gace 

Low Power 

IC23 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger laverter Low Power 

IC24 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Mascer-Slave Flip Flop Low Power 

IC25 

SIA-339-1 

LM339 

IC: Quadruple Differencial Comparator 

IC26 

SIA-339-i 

LM339 

IC: Quadruple Differential Comparator 

IC27 

SIA-301A-1 

LM301A 

IC: Operational Amplifier 

IC28 

SIA-1408-1 

AM 140813 

IC: 3-bit Multiplying D/A Converter 

IC29 

SIA-301A-1 

LM3DLA 

IC: Operational Amplifier 

IC30 

SIA-356A-1 

LF356AE 

IC: Junction PET INPUT Type Operational 

Amplifier 

IC31 

SIA-DG 201-1 

DG2DIBK 

IC: Quad Mcnolithic SPST CMOS ANA10G Switch 

IC32 

SIA-308A-1 

LM308AH 

IC: Operational Amplifier 

IC33 

SIA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 

Ampii fier 

IC34 

SIA-311-1 

LM3UH 

IC: Voltage Comparator 

IC35 

SIA-TL084-6 

TL084ACN 

IC: JFET-Input Operational Amplifier 

IC 36 

SIA-311-1 

LM3UH 

IC: Voltage Comparator 

IC37 

SIA-30 1A-1 

LM30 1A 

IC: Operational Amplifier 

IC38 

SIA-311-1 

LM3UH 

IC: Voltage Comparator 

IC39 

SIA-356-1 

IF 356 H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 

Amplifier 

IC40 

SIA-311-1 

LM311-1 

IC: Voltage Comparator 

Q41 

SFN-2SKU3-18 

2SK1DY 

FET Junction N-Channel 

Q42 

SEN-1N4 393-18 

2N4393 

FET Junction N-Channei 

Q43 

SFN-2SKU3-18 

2SK113Y 

FET Junction N-Channei 
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Q44 

SFN-2N4393-18 

2N4393 

Q45 

SFN-2N4393-18 

2N4393 

Q46 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Q47 

SFN-2N4393-18 

2N4393 

Q48 

SFN-2N4393-18 

2N4393 

D51 

SDS-1S953-1 

1S953 

R61 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E IKftF 

R62 

RMF-AR1KFK-1 

SN 14K2E1KS1F 

R63 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12K12F 

R64 

RVR-3D2K-1 

X6S2XD 

R65 

RVR-BE200-1 

X6T200W 

R66 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1K11F 

R67 

8MF-AR1QKFK-1 

SN14K2E10K12F 

R63 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KLJ 

R69 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1.5KS2 

R70 

thru 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2XSU 

R76 



R77 

thru 

RCB-AH33K-1 

RD25S33K12J 

R81 



R82 

RMF-AR 18KFK.-1 

SN 14K2E18SCDF 

R83 

RVR-0E5K-1 

X6T5KJ2 

R84 

RMF-AR2KFK-1 

SN14K2E2KJ1F 

R85 

RMF-AR2QKFK-l 

SN14K2E20Ki2F 

R86 

RMF-AR1MFK-L 

SN14K2E1KOF 

R87 

RKF-ARIMFK-l 

SNl4K2ElMflF 

R88 

RCB-AH33K-1 

RD25S33K1LT 

R89 

RCB-AH33K-1 

RD25S33KS2J 

R90 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1.5KUJ 

R91 

RC3-AH1R5K-1 

RD25S1 . 5K12J 

R92 



R93 

RMF-AR5KFX-1 

SN14K2E5KDF 

R94 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14X2E10K12F 

R95 

RVR-SD2K-1 

X6S2KJ2 

R96 

RMF-AR1KFK-1 

3N14K2E1K&F 

R97 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12KDF 

R98 

RMF-AR100QFK-1 

SN14K2E1QOOF 

R99 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K.2E2.2K0F 

R100 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.ZKttF 

R101 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2EU02F 

R102 

RMF-AR100QFK-1 

SN 14K2E10OSiF 

R103 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14X2E2.2KUF 

R104 

thru 

R106 

RMF-AR 10KFK-1 

SN 14K2E 1 OKjSF 


FET Junction N-Cbannel 
FET Junction N-Cbannei 
Transistor 51 NPN 
FET Junction N-Channel 
FET Junction N-Cbannel 

Diode SI 

&: FXD Metal FLM Ik U ±1% 1/4W 
R: FXD Metal FLM Ikil ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 12kU ±12 1/4W 
R: VAR WW 2k U 
R: VAR WW 2Q0w 

R: FXD Metal FLM IklJ ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM !QkiS ±12 1/4W 
R: FXD CAR 3.3kfl ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1.5kii ±52 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kl2 ±52 1/4W 


&: FXD CAR 33ki i ±52 1/4W 

Rs FXD Metal FLM ISkii ±12 1/4W 
R: VAR WW 5kfl 

R: FXD Metal FLM 2ku ±12 1/4W 
R: FXD Metal .FLM 20kfl ±12 1/4W 
R; FXD Metal FLM 1MU ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 1M12 ±12 1/4W 
R: FXD CAR 33ki< ±52 1/4W 
R: FXD CAR 33kft ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1.5kiS ±52 1/4W 
R: FXD CAR I.Skfl ±52 1/4W 
Not assigned 

R; FXD Metal FLM 5kU ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 10kiS ±12 1/4W 
R; VAR WW 2kii 

R: FXD Metal FLM lias ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 12kil ±12 I/4W 
R; FXD Metal FLM 100is ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 2.2kQ ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 2.2kiZ ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM Ikfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 10QU ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 2.2kil ±12 1/4W 

R: FXD Metal FLM lOku ±1% I/4W 


R107 


RCB-AH4R7K-L 

SMF-AR2R2KFK-L 

RMF-AR9R1KFK 


RD25S4.7XLF 
3N 14K2E2.2KJiF 
3N14K2E9. IKiiF 


R: FXD CAR a.7kL ±1% 1/4W 
R: FXD Metal FLM 2.2ki2 ±12 1/4W 
R: FXD Metai FLM 9.1kis ±12 I/4W 
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Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

— 

RMF-AR5KFK 

SN14K2E5KOF 

R; FXD Metal FLM 5kW *IZ J/4W 


RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±5% 1/4W 


RCB-AH33K-1 

RD25S33XDJ 

8: FXD CAR 33kO ±5Z 1/4W 




Not assigned 


RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2XOJ 

R: FXD CAR 2.2k U *5Z 1/4W 

R115 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R; FXD CAR 4.7kO i5X 1/4W 

R116 

RMF-ARIGKFK-l 

SN14K2E10KI2F 

8; FXD Metal FLM lOkO ±1Z 1/4W 

R117 

RC3-AB560-1 

RD25S560QJ 

8: FXD CAR 5600 ±5Z 1/4W 

R118 

RCB-AB4R7K-L 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±5Z 1/4W 

8.119 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K&J 

R: FXD CAR 2.2kO t5Z 1/4W 

R] 20 

RCB-AH39K-1 

RD25S39KOJ 

R: FXD CAR 39kO i5Z 1/4W 

8121 

RMF-AR1OOOFK-1 

SN14K2E100OF 

8: FXD Metal FLM 1000 tIZ 1/4W 

8122 

RMF-AR10KFK-1 

SN14X2E10KOF 

R: FXD Mecal FLM lOkO t\Z 1/4W 

8123 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R: FXD Metal FLM IQkO ±!Z 1/4W 

R124 

RVR-3E1K-1 

X6T1KO 

R: VAR WW lkO 

8125 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12KOF 

R: FXD Metal FLM !2kO ±!Z 1/4W 

8126 

RMF-AR2R2KFK-i 

SN14K2E2.2KOF 

R: FXD Metal FLM 2.2kO £l% 1/4W 

8127 

RMF-A&2R2KFK-1 

SN14K2E2.2KOF 

R: FXD Metal FLM 2.2kO *1Z 1/4W 

8128 

RMF-AR10KFK-1 

SN145C2E1GKOF 

R: FXD Metal FLM 10ki< ±IZ 1/4W 

8129 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R: FXD Metal FLM 10kQ ilZ 1/4W 

8130 

RVR-3E1K-1 

X6T1KO 

R: VAR WW IkO 

8131 

RMF-AR12XFK-1 

SN14K2E12KOF 

8: FXD Mecal FLM 12kO *1 % 1/4W 

8132 

RMF-A82R2KTK-1 

SN14K2E2.2XOF 

R: FXD Mecal FLM 2.2ki< ±1% 1/4W 

8133 

RCB-AH4R7K-1 

8D25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±5Z 1/4W 

8134 

RCB-AH12K-1 

R025S12KOJ 

R: FXD CAR 12kO t5Z 1/4W 

8135 

RCS-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±5Z 1/4W 

R136 

RC8-AH47K-1 

RD25547KOJ 

R: FXD CAR 47kO ±5Z 1/4W 

8137 

RCB-AB2R2K-1 

RB25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±5Z 1/4W 

8138 

RCB-AH270—l 

RL25S270QJ 

R: FXD CAR 270U *5Z 1/4W 

8139 

RCB-AH560K 

RD25S560KOJ 

R: FXD CAR 560kO t5X 1/4W 

C141 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF ±10% 500V 

C142 
thru 

CSM-ACR1U50V-1 

0. 1UF50WV 

C: FXD CER Q.luF +80, -20Z 50V 

C144 




C145 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

C: FXD CER 33pF tIOZ 50V 

C146 

CTA-AB47U10V-1 

221M1002-476M 

C: FXD ELECT TANTAL 47uF ±20Z 10V 

Cl 47 

csM-Acaoiusov-i 

O.01UF5OWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

C148 

thru 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20Z 50V 

C153 




Cl 54 

CTA-AB22U35V-1 

221M3502-226M 

C; FXD ELECT TANTAL 22uf £20% 35V 

Cl 55 

CFM-AARQlURlK-i 

44 IN 1003-103K 

C: FXD Mylar O.OluF tIOZ IkV 

Cl 56 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UT50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -2QZ 50V 

Cl 57 

CSM-ACR1U5QV-1 

Q.IUF5GWV 

C: FXD CER O.luF +80, -20Z 50V 

Cl 58 

CFM-AP10UR1K-1 

931M1Q03-106K 

C: FXD Mylar IOuF £10Z IkV 

C159 

thru 

Cl 64 

CSM-AC81U50V-1 

0.LUF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

Cl 65 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

C: FXD CER 33pF tIOZ 50V 

Cl 66 

CTA-AB22U35V-1 

221M35Q2-226M 

C: FXD ELECT 22uF i20% 35V 
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Stock No. 

Mfr Stock 1 

CSM-AC33P5QV-1 

33PF50WV 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

CSM-AC 33 P5 0 V-1 

33PF50WV 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

CTA-AC1U50V-2 

244M5002-105H 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

CSM-ACR1U 5 0 V-1 

0.1UF50WV 

CTA-AB 22U 3 5 V-1 

221M3502-226M 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

CTA-AB22U35V-l 

221M3502-226M 

CTA-AC1U50V-2 

244M5002-105M 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 


CTA-AB 22U35V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CTA-AC1GU16V-l 

CTA-AB47U10V-1 
CTA-AB47U1QV-1 
CTA-AC1050V-2 

GSM-ACR1U50V-L 

CSM-ACRQIU5QV-1 

CTA-ACtOUl6V-l 

CSM-AC470P5QV-1 

CSM-AC33P50V-1 

LCL-COOO13 

JCP-AA003PX06-1 

SXA-311-1 

SIA-301A-L 

SIA-301A-1 

SIT-74LS73-9 

3IT-74LS08-1 

3XT-74L300-1 


221M3502-226M 

Q.Q1UF50WV 

242M1602-106M 

221M1002-476M 

221M1002-476M 

244M5002-105M 

0.1UF5QWV 

0.01UF50WV 

242M1602-106M 

470PF50WV 

33PF50WV 

CSL0812-181J 


LM311H 

LM301A 

LM3Q1A 

3N74LS73N 

SN74LS08N 

SN74LSQ0N 


C: FXD CER 33pF ±102 50V 

C: FXD CES. Q.JuF *80, -20% 50V 

C; FXD CER 33pF ±10% 50V 

C: FXD CER 0.1uF *80, -202 50V 

C: FXD ELECT TANTAL tuF £202 50V 
C: FXD CER 0. luF *80, -20% 50V 
C: FXD CER Q.tuF *80, -20% 50V 
C: FXD CER 33pF ±10% 50V 
C: FXD CER 0.1uF *80, “20% 50V 
C; FXD ELECT TANTAL 22uF £20% 35V 
C; FXD CER 0.1uF *80, -20% 5QV 
C: FXD ELECT TANTAL 22uF ±20% 35V 
C: FXD ELECT TANTAL luF ±20% 50V 

C: FXD CER O.luF *80, -20% 50V 
C: FXD ELECT TANTAL 22uF ±20% 35V 
C: FXD CER 0.01uF +80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL !0uF ±20% 16V 

C: FXD ELECT TANTAL 47uF ±20% 10V 
C: FXD ELECT TANTAL 47uF *20% 10V 
C: FXD ELECT TANTAL luF ±20% 50V 

C: FXD CER 0.1 uF *80, -20% 50V 
C: FXD CER Q.OluF *80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL IQuF ±20% 16V 

C: FXD CER 470pF ±10% 50V 
C: FXD CER 33pF ±10% 50V 

L: FXD Coil 

Connector 

XC: Voltage Comparator 
IC: Operational Amplifier 
XC: Operational Amplifier 

XC: Dual J-X Idas ter-Slave Flip Flop Low Power 
XC: Quadruple 2-Input AND Gate Low Power 
IC: Quadruple 2-lnput HAND Gace Low Power 


3GP-010185 








TR4172 
ANALOG I/O 
BGP-010186 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIA-318-1 

LM318H 

IC: Operational Amplifier 

IC2 

SIA-318-l 

LM318H 

IC: Operational Amplifier 

IC3 

thru 

IC6 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC7 

SIA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 

Amplifier 

ICS 

SIA-303A-L 

LM308AH 

IC: Operational Amplifier 

IC9 

thru 

ICI3 

SIA-356-1 

LF35SI 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 

Amplifier 

ICl 4 

SIA-DG2Q1-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC15 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST COMOS Analog Switch 

ICl 6 

SIA-TL084-6 

TL084ACN 

IC: JFET Input Operational Amplifier 

ICl 7 

SIA-311-i 

LM311H 

IC: Voltage Comparator 

IC1S 

SIA-TL084-1 

TL084ACN 

IC: JFET Input Operational Amplifier 

IC19 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog. Switch 

IC20 

SIA-TL084-1 

TL084ACN 

IC: JFET Input Operational Amplifier 

IC21 

SIA-318-1 

LM318H 

IC: Operational Amplifier 

IC22 

SIA-2525-3 

HA2-2525-5 

IC: Operational Amplifier 

IC23 

SIA-2525-3 

EA2-2525-5 

IC: Operational Amplifier 

IC24 

SIA-318-1 

LM318H 

IC: Operational Amplifier 

IC25 

SIA-319-1 

LM319H 

IC: High Speed tX*al Comparator 

IC26 

SIA-319-1 

LM319H 

IC: Sigh Speed Dual Comparator 

IC27 

SIA-318-1 

LM318H 

IC: Operational Amplifier 

IC28 

SIA-2525-3 

HA2-2525-5 

IC: Operational Amplifier 

IC29 

SIA-2525-3 

SA2-2525-5 

IC: Operational Amplifier 

IC30 

SIT-74LS138 

SN74LS138N 

IC: Decoder/Demultipiexer Low Power 

IC31 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC32 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC33 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC34 

SIT-7407 

SN7407N 

IC: Hex Buffer/Driver with Open-Collector 
Sigh-Voltage (Xitput 

IC35 

SIT-7407 

SN7407N 

IC: Hex Buffer/Driver with Open-Collector 
Sigh-Voltage Ouput 

IC36 

SIT-74LS04N 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC37 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC38 

SIT-74LS123 

SN74LS123N 

IC: Dual Ratriggerable Monostabla Multivibrator 
with Clear Low Power 

IC39 

SIT-74LS11 

SN74LS11N 

IC: Triple 3-Input Positive-AND Gate Low Power 

Q31 

thru 

Q56 

STN-2SC1S15-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q57 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q58 

STN-2SC2901-1 

2SC2901 

Transistor SI NPN 

Q59 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q60 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q61 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor 31 NPN 
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Q62 

thru 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q68 



Transistor SI PNP 

Q69 

STP-2SA7!t-l 

2SA711 

Q70 

STP-2SA711-1 

2SA711 

Transistor SI PNP 

Q71 

SFT-A71-18 

UPA71A 

FET Junction N-Channel 

Q72 

SFT-A71-18 

0PA71A 

FET Junction N-Channel 

Q73 

SFN-2N4859-18 

2N4859 

FET Junction N-Channel 

Q74 

SFN-2SK30-1 

2SK30A-TM 

FET Junction N-Channel 

Q75 

SFN-2N4859-18 

2N4859 

FET Junction N-Channel 

Q76 

SFN-2SK30-1 

2SK30A-TM 

FET Junction N-Channel 

Q77 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q79 



Transistor SI NPN 

Q80 

STN-2SC18t5-15 

2SC1815GR 

Q81 

STP-2SA1015-! 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

D91 
thru 

D 107 

SDS-1S953 

1S953 

Diode SI 

D108 



Diode SI 

thru 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Dill 




D112 



Diode SI 

thru 

0115 

SDS-1S953 

1S953 


Rt 19 

KMF-AR39KFX-1 

SN14K2E39K52F 

R: FXD Metal FLM 39K52 ±12 1/4W 

R120 

RMF-AR39KFK-1 

SN14K2E39K52F 

R: FXD Metal FLM 39K52 ±12 1/4W 

R121 

RKF-AR560QFK-1 

SN14K2E560nF 

R; FXD Metal FLM 56052 ±12 1/4W 

R122 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1K52F 

R: FXD Metal FLM lkfl ±1% 1/4W 

R123 

RMF-AR1KFX-1 

SN14K2E1KJ2F 

R: FXD Metal FLM lkft ±12 1/4W 

R124 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12K52F 

R: FXD Metal FLM I2k52 ±12 1/4W 

R1 25 

RKF-AR3KFK-1 

SN14K2E3K52F 

R: FXD Metal FLM 3kI2 ±12 1/4W 

R126 

RMF-ARI8KFK-1 

SN14K2E 18K52F 

R: FXD Metal FLM ISkfl ±12 1/4W 

R127 

RMF-AR2KFK-1 

SN14K2E2K52F 

R: FXD Metal FLM 2k52 ±1% 1/4W 

R128 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KI2F 

R: FXD Metal FLM lOkfi ±1% 1/4W 

R129 

RMF-AR9R1KFK-1 

SN14K2E9.1K52F 

R: FXD Metal FLM 9.1k52 ±12 1/4W 

R130 

RVR-8E2X-1 

X6T2X12 

R: VAR WW 2k52 

Rt 31 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2KJ2F 

R: FXD Metal FLM 2.2k52 ±12 1/4W 

R132 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14K2E10K52F 

R; FXD Metal FLM SOkD ±12 1/4U 

R133 

RMF-AR3R3KFK-1 

SN14K2E3. 3KI2F 

R: FXD Metal FLM 3.3W2 ±12 1/4W 

R! 34 

RVR-BE500-1 

X6T500Q 

R: VAR WW 50051 

R135 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E5.6K52F 

R: FXD Metal FLM 5.6k52 ±12 1/4W 

R136 

RMF-AR470QFK-1 

SN14K2E47Q52F 

R: FXD Me cal FLM 47052 ±12 1/4W 

Rt 37 

RMF-AR1R2KFK-1 

SN14K2E1.2K52F 

R: FXD Metal FLM 1.2k52 ±12 1/4W 

R138 

RMF-AR7 50QFK-1 

SN14K.2E7 5052F 

R; FXD Metal FLM 75052 ±12 1/4W 

R139 



Not assigned 

R140 



Not assigned 

R141 

RMF-ARIKFK-1 

SNI4K2E1K52F 

R: FXD Metal FLM ik52 ±12 1 /4W 

R142 



Not assigned 

R]43 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K.2E1K52F 

R: FXD Metal FLM lkfl ±1% UM 

R144 

RMF-AR3KFK-1 

5N14K2E3K52F 

R: FXD Metal FLM 3k52 ±12 1/4W 


BGP-010186 


2/8 











Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R145 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KOF 

R146 

RMF-AR1QKFK-1 

SN14K2E10KOF 

R147 

RVR-BE200-1 

X6T200Q 

R148 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KOF 

R149 

RMF-AR22KFK-1 

SN14K2E22KOF 

R150 

RVR-BE500-1 

X6T5000 

R151 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KOF 

R152 

RMF-AR47KFK-1 

SN14K2E47KOF 

R153 

RVR-BE500-1 

X6T5000 

R154 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KOF 

R155 

RMF-AR120KFK-1 

SN14K2E120KOF 

R156 

RVR-BE20K-1 

X6T20KO 

R157 

RMF-AR18KFK-1 

SN14K,: 218KOF 

R158 

RVR-BE5K-1 

X6T5KO 

R159 



R160 

RMF-AR500QFK-1 

SN14K2E5000F 

R161 



thru 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2KOF 

R163 




RVR-BE500 

X6T5000 

R165 

&MF-AR2KFK-1 

SN14K2E2K0F 

R166 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R167 

RMF-AR560KFK-1 

SN14K2E560KOF 

R168 

RMF-AR500QFX-1 

SN14K2E5000F 

R169 

RAY-AA100K6—1 

TMR6-104 

R170 

RCS-AH100-1 

RD25S10OOJ 

R171 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R! 72 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R173 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KOJ 

R! 74 

RVR-CB1K-1 

RJ6P1KO 

R175 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R176 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R177 

RCB-AH1OK-1 

RD25S10KOJ 

R178 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KOJ 

R179 

RCB-AH100-1 

RD25S100QJ 

R180 

RVR-CD5K-1 

RJ6X5KO 

R181 

RMF-AR8R2KFK-1 

SN14K2E8.2KOF 

R182 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R183 

RVR-CD500-1 

RJ6X5000 

R184 



R185 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R186 

RMF-AR10KFX-1 

SN14K2E10KOF 

R187 

RMF-AR8R2KFK-1 

SN14K2E8.2K0F 

R188 

RVR-CD5K-1 

RJ6X5KO 

R189 

RCB-AH100-1 

RD25S1000J 

R1 90 

RVR-CD1K—1 

RJ6X1KO 

R19! 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12KOF 

R192 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R193 

RCB-AH1OK-1 

RD25S10KOJ 


R: FXD Metal FLM lkfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 
R: VAR WW 2000 

R: FXD Metal'FLM lkfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 22kfl ±12 1/4W 
R: VAR WW 500Q 

R: FXD Metal FLM lkfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 47kfl ±12 1/4W 
Rj VAR WW 5Q0fl 

R: FXD Metal FLM lkfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 120kfl ±12 1/4W 
R: VAR WW 20kfl 

R: FXD Metal FLM 18kfl ±12 1/4W 
R: VAR WW 5kfl 
Not assigned 

R: FXD Metal FLM 500fl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 2.2kfl ±12 1/4W 
R: VAR WW 500fl 

R: FXD Metal FLM 2kfl ±12 1/4W 

R: FXD Metal FLM IQkfl ±12 1/4W 

&: FXD Metal FLM 560kfl ±12 1/4W 

R: FXD Metal FLM 500fl ±12 1/4W 

R: FXD COM lOOkfl 

R: FXD CAR 10GQ ±52 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kfl ±52 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kfl ±52 1/4W 

R: FXD CAR !5kfl ±52 1/4W 

R: VAR CERMET lkfl 

R; FXD CAR 4.7kfl ±52 1/4W 

R: FXD CAR 4.7kfl ±52 1/4W 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R: VAR CERMET 5kO 

R: FXD Metal FLM 8.2KO ±12 1/4W 

R: FXD Metal FLM 10X0 ±12 1/4W 

R: VAR CERMET 5000 

Not assigned 

R: FXD Metal FLM lOKfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM lOKfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 8.2KO ±12 1/4W 
R: VAR CERMET 5kO 
R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 
R: VAR CERMET lkfl 
R: FXD Metal FLM 12KO ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 10KO ±12 1/4W 
R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


RMF-AR1OKFK-i 
RMF-AR5KFK-1 
RCB-AH2R2K-1 
RCB-AH4R7K-1 
RCB-AH15K-1 
RCB-AH2R2K-1 
RCB-AH12K-1 
RCB-AH12K-L 
RCB-AH2R7K-1 
RAY-AAlQK6-1 
RMF-AR4R7KFK-1 
RKF-AR9R31KFK-1 
RMF-AR18R7KFK-1 
SMF-AR4R7KFK-1 
RMF-AR9R31KFK-1 
RMF-AR18R7KFK-1 
RCB-AH10K-1 
RCB-AH2R7K-I 
RCB-AH1 OK-1 
RCB-AH3R3K-1 
RCB-AH220-1 
RMF-AR68QFK-1 
RCB-AH3R3K-1 
RMF-AR68QFK-1 
RC8-AH220-1 
RCB-AH3R3K-1 
RCB-AHIK-1 
RCB-AH1K-1 
RCB-AHIK-L 
RCB-AHIK-1 
RCB-AH15K-1 
RC3-AH1K-i 
RCB-AH15K-l 
RCB-AH2R2K-1 
RCB-AH2R2K-1 


RCB-AH10K-1 


RCB-AH1OK-1 
RCB-AH10K-1 
RC3-AH3R9K-1 
RC3-AH12K-L 
RVR-C31K-1 
RCB-AH!OK-l 
RCB-AH100-1 
RCB-AH8R2K-1 
RVR-C35K-1 


Mfr Stock No. 


SN14K2E10K8F 

SN14K2E5K8F 

RD25S2.2Ki2J 

RD25S4.7K8J 

RD25S15K8J 

RD25S2R2K8J 

RD25S12K8J 

RD25S12K8J 

RD25S2. 7K8J 

TMR6-103 

SN14K2S4.7K8F 

SN14K2E9.31K8F 

SN14K2E18.7K8F 

SN14K2E4.TKilF 

SN14K2E9.31K8F 

SN14K2E18.7KQF 

RD25S10K8J 

RD25S2.7K8J 

RD25S10K8J 

RD25S3.3K8J 

RD2532208J 

SN14K2E688F 

RD25S3.3K8J 

SN14K2E Bans' 

RD25S220UJ 

RD25S3.3K8J 

RD25S1K8J 

RD25S1K8J 

RD25S1Ki4J 

RD25S1K8J 

RD25S15K8J 

RD25SIK8J 

RD2.5S 15KS2J 

RD25S2.2K1U 

RD25S2.2X8J 


RD25S10K8J 


RD25SlOKflJ 
RD25S1OKQJ 
RD25S3.9K8J 
RD25S12KOJ 


RD25S1QK8J 
rd25s ioonj 
RD25S8.2X8J 


Description 


: FXD Mecal FLM lOki i t 12 1/4W 
: FXD Mecal FLM 5k8 it* 1/4W 
: FXD CAR 2.2R8 ±52 1/4W 
: FXD CAR 4.7RQ ±52 1/4W 
: FXD CAR ISkU ±52 1/4W 
: FXD CAR 2.2k8 ±52 1/4W 
: FXD CAR 12kW ±52 !/4W 
: FXD CAR 12ki2 ±52 1/4W 
FXD CAR 2.7kfl ±52 1/4W 
FXD COM tOkfi 

FXD Mecal FLM 4.7kii ±12 1/4W 
FXD Mecal FLM 9.31kii ±12 1/4W 
FXD MeCal FLM 18.7k8 ±12 1/4W 
i; FXD Mecal FLM 4.7k8 ±12 1/4W 
*: FXD Mecal FLM 9.31k8 ±12 1/4W 
l; FXD Mecal FLM !8.7k8 ±1% 1/4W 
L: FXD CAR 10K8 ±52 1/4W 
l: FXD CAR 2.7U2 ±52 1/4W 
l: FXD CAR 10K8 ±52 1/4W 
X: FXD CAR 3.3kn ±52 1/4W 
R: FXD CAR 220« ±52 1/4W 
R: FXD Mecal FLM 688 ±12 1/4W 
R: FXD CAR 3.3R8 ±52 1/4W 
R: FXD Metal FLM 688 ±12 1/4W 
R: FXD CAR 220U ±52 1/4W 
R: FXD CAR 3.3R8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR Iku ±52 1/4W 
R: FXD CAR lkfl ±52 1/4W 
R: FXD CAR lktt ±52 1/4W 
R: FXD CAR lkfl ±52 1/4W 
R: FXD CAR 15Voi ±52 I/4W 
R: FXD CAR lk8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 15R8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2k8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kU ±52 1/4W 

R: FXD CAR lOWi ±52 1/4W 

R: FXD CAR 10k8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR !0k8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 3.9kfl ±52 1/4W 
R; FXD CAR 12k8 ±52 1/4W 
R: VAR CERMET 1kU 
R: FXD CAR 10k8 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 100U ±52'1/4W 
R; FXD CAR 8.2k8 ±52 1/4W 
R: VAR 'CERMET 5kw 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R241 

thru 

RCB-AHIGK-i 

RD25S10KAJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R243 

R244 

RCB-AH5R1K-1 

RD25S5.IKflJ 

R: FXD CAR 5. Ikfl ±52 1/4W 

R245 

RCB-AH1R2K-1 

RD25S1.2KflJ 

Rx FXD CAR 1.2kfl ±52 1/4W 

R246 

RCB-AHXK-1 

RD25S1KAJ 

R: FXD CAR Ikfl ±52 1/4W 

R247 

RCB-AHiK-i 

RD25S1KAJ 

R: FXD CAR Ikfl ±52 1/4W 

R248 

RCB-AHIOK-I 

RD25S10KAJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R249 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KflJ 

R: FXD CAR 6.8kfl ±52 I/4W 

R250 . 

RCB-AHIOK-I 

RD25S10KAJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R251 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KflJ 

R: FXD CAR 3.9kfl ±52 1/4W 

R252 

RGB-AH1OK-l 

RD25S 10KQJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R253 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2K1U 

R: FXD CAR 8.2kfl ±52 5/4W 

R254 

RVR-CB5K-1 

RJ6P5KA 

R: FXD CERMET 5kfl 

R255 

RCB-AH100-1 

RD25S1OOflJ 

R: FXD CAR JOOfl ±52 1/4W 

R256 

RVR-CB1K-1 

RJ6P1KA 

R: VAR CERMET Ikfl 

R257 

RCB-AH12K~1 

RD25S12KflJ 

R: FXD CAR 12kfl ±52 1/4W 

R258 

RCB-AHIOK-I 

RD25S10KflJ 

R: FXD CAR lOKfl ±52 1/4W 

R259 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2£10KflF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R260 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KAF 

R: FXD Metal FLM lOKfl ±12 1/4W 

R261 

RMF-AR5R1KFK-1 

SN14K2E5. 1KX2F 

R: FXD Metal FLM 5.Ikfl ±12 1/4W 

R262 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KAJ 

R: FXD CAR 3.3kfl ±52 1/4W 

R263 

BMF-AR1QKFK-1 

SH14K2E10KflF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R264 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12KAF 

R: FXD Metal FLM 1 2Kfl ±12 1/4W 

R265 

RGB-AH100-1 

RD25S1OOflJ 

R: FXD CAR 100A ±52 1/4W 

R266 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14K2E10RAF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R267 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2£10KflF 

R; FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R268 

RCB-AH220-1 

RD25S220AJ 

R: FXD CAR 22012 ±52 1 /4W 

R269 

RCB-AHIOK-I 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R270 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KAJ 

R: FXD CAR Ikfl ±52 1/4W 

R271 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KflJ 

R: FXD CAR 5.6kfl ±52 1/4W 

R272 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KAJ 

R: FXD CAR 3.3kfl ±52 1/4W 

R273 

RC3-AH10K-1 

RD25S10KAJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R274 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KAJ 

R: FXD CAR 2.2kfl ±52 1/4W 

R275 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KflJ 

R: FXD CAR 2.2kfl ±52 1/4W 

R276 

RCB-AH12K-1 

RD25S 12KflJ 

R: FXD CAR 12kfl ±52 1/4W 

R277 

thru 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2£10KflF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R279 

R280 

RMF-AR5R1KFK-1 

SN14K2E5.lKflF 

R: FXD Metal FLM 5.Ikfl ±12 1/4W 

R281 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KAJ 

R: FXD CAR 3.3kfl ±52 1/4W 

R282 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KQJ 

R: FXD CAR 3.3kfl ±52 1/4W 

R283 

RCB-AH1OK-l 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R284 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KAJ 

R: FXD CAR 5.6kfl ±52 1/4W 

R285 

RCB-AH100-1 

. RD25S1OOflJ 

R: FXD CAR lOOfl ±52 1/4W 

R286 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2EIQKflF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R287 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E1OKflF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±12 1/4W 

R288 

RCS-AH220-1 

RD25S220OJ 

R: FXD CAR 220fl ±52 1/4W 

R289 

RCB-AHIOK-I 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl ±5% 1/4W 
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Parts No, 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R290 

RCB-AHIK-l 

R291 

RCB-AH2R2K-1 

R292 

RCB-AH2R2K-1 

R293 

RVR-CB5K-1 

R294 

RCB-AH2&2K-1 

R295 

RCB-AH1OK-l 

R296 

RCB-AB1QK-1 

R297 

RCB-AHIK-l 

R298 

RCB-AH10K-1 

R299 

RCB-AH1OK-l 

R300 

RGB-AH560-1 

R301 

&CB-AH560-1 

R302 

RCB-AHIK-l 

R303 

RCB-AH1OK-l 

R304 

RCB-AH1OK-l 

R305 

RCB-AH2R2K-1 

R306 

RVR-CB5K-1 

R307 

RCB-AHIK-l 

R308 

RCB-AH100-1 

R309 

RVR-CBIK-l 

R310 

RCB-AH12K-1 

R311 

RVS-C3200K-1 

R312 

RMF-AR220KFK-1 

R313 

RVR-BE10K-1 

R314 

RMF-AR470KFK-1 

R315 

RVR-BE1OK-l 

R316 

RCB-AH470-1 

R317 

RC3-AH470-1 

R318 

RMF-AR1R5KTK-1 

R319 

RCB-AH100-1 

C321 

CTA-AC4R7U25V-1 

C322 

CTA-AC4R7U25V-L 

C323 

CFM-AA1000PR1K-1 

C324 

CFM-AA3300PRIK-1 

C325 

CFM-AARO1UR1K-1 

C326 

CFM-AAR033URIK-1 

C327 

. CFM-ACRIUR2K-L 

C328 

CFM-ACR33UR2K-1 

C329 


thru 

CSM-ACR01U50V-L 

C334 


C335 

CSM-ACRO1050V-! 

C336 


C337 


cbru 

CSM-ACR1U50V-1 

C339 


C340 

CFM-AA2 200PRIK-1 

C34! 

CSM-ACRO1U50V-l 

C342 

CFM-AS3300P50 V-1 


RD25SlKftJ 

RD25S2.2KflJ 

RD25S2.2KJU 

RJ6P5Kft 

RD25S2.2XftJ 

RD25S10KftJ 

RD25S10KJ2J 

RD25SlKftJ 

RD25S10KQJ 

RD25S IQKftJ 

RD25S560«J 

RDZ5S560ftJ 

RD25SlKftJ 

RD25SlOKftJ 

RD25S10KftJ 

RD25S2. 2KftJ 

RJ6P5KA ■ 

RD25S1KQJ 

RD25S1Q0UJ 

RJ6P1KQ 

BD2SS12XQJ 

RJ6P2GGKft 

SS 14K2E22QKUJ? 

X6T10KJ2 

SNt4K2E470KftF 

X6T10KA 

RD25S470ftJ 

RD253470QJ 

SN14K2E1.5KftF 

RD255IQOftJ 

242H2502-475M 
242M2502-473M 
441N1003-102K 
44 INI0Q3-332K 
441U1003-103K 
441N1003-333K 
431M2003-!04K 
431M2003-334K 

0.01UF50WV 

0.01UF 50WV 

0. IUF5QWV 


R: FXD CAE Ikft i5Z 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kft ±5Z 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kft ±5Z 1/4W 

R; VAR CERMET 5ki2 

R: FXD CAR 2.2kw ±5Z 1/4W 

R: FXD CAR lOkft t5Z !/4W 

R: FXD CAR lOkft i5Z 1/4W 

R: FXD CAR Ikft ±5Z 1/4W 

R; FXD CAR lOkft £5% I/4W 

R: FXD CAR lOkft ±5Z 1/4W 

R: FXD CAR 560ft £5% 1/4W 

R: FXD CAR 560ft t5Z 1/4W 

R: FXD CAR Ikft £5% 1/4W 

R: FXD CAR lOkft ±5% 1/4W 

R: FXD CAR lOkft i5Z 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kft ±5Z !/4W 

R: VAR CERMET 5kft 

R: FXD CAR Ikft *5Z 1/4W 

R: FXD CAR 100ft i5Z 1/4W 

R: VAR CERMET Ikft 

R: FXD CAR 12kft ±5Z 1/4W 

R: VAR CERMET 200kft 

R: FXD Metal FLM 22Qkft ±1% 1/4W 

R: VAR WW lOkft 

R: FXD Metal FLM 470kft *1% 1/4W 

R: VAR WW lOkft 

R: FXD CAR 470ft ±5Z 1/4M 

R: FXD CAR 470ft ±5Z 1/4W 

R: FXD Metal FLM 1.5kft i!Z 1/4W 

R; FXD CAR 100ft i5Z 1/4W 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7yF i20Z 25V 
C: FXD ELECT’TANTAL 4.7uF *20Z 25V 
C: FXD Mylar IQQOpF ±10Z IkV 
C: FXD Mylar 3300pF sIOZ IkV 
C: FXD Mylar O.OluF tIOZ IkV 
C: FXD Mylar Q.Q33uF i1OZ IkV 
C: FXD Mylar 0. luF £I0Z 2kV 
C: FXD Mylar Q.33uF ±10Z 2kV 

C: FXD CER O.OluF *80, -20Z 50V 

. C: FXD CER O.OluF *80, -20Z 50V 
Mot assigned 

C: FXD CER 0.1uF *80, -20Z 50V 

C: FXD Mylar 22Q0pF ilOZ IkV 
C; FXD CER O.OluF *30, -20Z 50V 
C: FXD Mylar FLM 3300pF slQ% 50V 


44 IM1003-222K 

0.01UF50WV 

505H5002-332K 












Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C343 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1UF +80, -20% 50V 

C344 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C345 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7yF +20% 25V 

C346 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4. 7uF +20% 25V 

C347 

CFM-AA 150QPR1K-1 

44 INI 003-152K 

C: FXD Mylar 1500pF *10% IkV 

C348 

CFM-AA150QPRIK-1 

441N1003-152K 

C: FXD Mylar ISOOpF +10% IkV 

C349 

CSM-ACR1U50V-1 

0.IUF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C350 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C351 

CMC-AB 10PR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF ±10% 500V 

C352 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50VTV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C353 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C354 

CTM-AC50P-1 

ECV1ZW50X32 

C: VAR CER 50pF 

C355 

CMC-AB270PR3K-4 

DM10D271J3 

C: FXD DIPPED MICA 270pF ±5% 300V 

C356 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C357 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C358 

CFM-AA22000PR1K-1 

441N1003-222K 

C: FXD Mylar 2200pF +10% IkV 

C359 

CMC-AB56PR3K-4 

DM10D560J3 

C: FXD DIPPED MICA 56pF +5% 300V 

C360 

CMC-AB33PR5K-4 

DM10D33OJ5 

C: FXD DIPPED MICA 33pF ±5% 500V 

C36I 

CMC-AB10PR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA 10pF *10% 500V 

C362 

CMC-AB20PR5K-6 

DM10C2OOK5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF *10% 500V 

C363 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW20X32 

C: VAR CER 20pF 

C364 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER 0.01»F +80, -20% 50V 

C365 

CSM-ACRO1U 5 GV-1 

Q.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

0366 

CTM-AC50P-1 

ECV12W50X32 

C: VAR CER 50pF 

C367 

CMC-AB270PR3K-4 

DM10D271J3 

C: FXD DIPPED MICA 270pF +5% 300V 

C368 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C369 

CSM-ACR1U5QV-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C370 

CFM-AA220QPR1K-1 . 

441N1003-222K 

C: FXD Mylar 2200pF *10% IkV 

C371 

CMC-AB56PR3K-4 

DM10D560J3 

C: FXD DIPPED MICA 56pF *5% 300V 

0372 

CMC-AB33PR5K-4 

DM10D330J5 

C: FXD DIPPED MICA 33pF ±5% 500V 

C373 

CMC-AB10PR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA IQpF +10% 500V 

0374 

CMC-AB2QPR5K-6 

DM10C20QK.5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±10% 500V 

0375 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW20X32 

C: VAR CER 20pF 

G376 

chru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

0380 

0381 

CSM-ACR1U50V-1 

0.IUF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

0382 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C383 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

0384 

CFM-AA1500PR1K-1 

44 INI003-152K 

C; FXD Mylar ISOOpF +10% IkV 

0385 

CSM-ACR1U50V-1 

0.IUF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

0386 

CMC-AB240PR3K-4 

DM10D241J3 

C: FXD DIPPED MICA 240pF +5% 300V 

0387 

CFM-AA1500PR1K-1 

441N1003-152K 

C: FXD Mylar 1500pF ±10% IkV 

0383 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01'JFSOWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

0389 

CFM-AA1000PR1K-1 

441N1003-103K 

C: FXD Mylar lOOOpF +10% IkV 

C390 

CSM-ACRO!U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

0391 

CSM-ACR1050V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C392 

thru 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF *20% 16V 

C398 




C399 

thru 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C403 




C404 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF +20% 25V 

C405 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C406 

thru 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.liiF +80, -20% 50V 

C434 




C435 

CTA-AC4R7U25V-1 

-242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C436 

CTA-AC4R 7U 2 5V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C437 

thru 

CSM-ACR1U50V-I 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1uF +80, -20% 50V 

C465 




C466 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V . 

G467 

CTA-AC4R7U25V-L 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C468 

CTA-AC4R7U23V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C469 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

C: FXD CER 33pF ±10% 50V 

G470 

CMC-AB20PR5K-6 

DM10C200K5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±10% 500V 

C471 

CMC-AB20PR5X-6 

DM 10C200K5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±10% 500V 

C472 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C473 

CSM-ACR1U5GV-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1uF +80, -20% 50V 

C474 

CMC-AB20PR5K-6 

DM10C2Q0K5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±10% 500V 

C475 

CMC-AB 2 QPR5K-6 

DM1QC2Q0K5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±10% 500V 

G476 

CSM-AGR1U50V-L 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.lyF +80, -20% 50V 

L481 

thru 

LCL-C0G013-1 

CSL0812-181J 

L: FXD Coil 

L483 




1484 

LCL-CQ0012-1 

CSLQ609-471K 

L: FXD Coil 

L485 

LCL-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

R494 

thru 

RCB-AH1K-1 

RD25S1K8J 

R: FXD CAR 1102 ±5% 1/4W 

R496 




R497 

RMF-AR2R7KFK-1 

SN14K2E2.7KOF 

R: FXD Metal FLM 2.7KI2 ±1% 1/4W 

R498 

RMF-AR2R7KFK-1 

SN 14K2E2.7K8F 

R; FXD Metal FLM 2.7 YSl ±1% 1/4W 

R506 

RCB-AH51-I 

RD25S5IfiJ 

R; FXD CAR 5 U2 ±5% 1/4W 

R507 

RCB-AH51-1 

RD25S518J 

R: FXD CAR 518 ±5% 1/4W 

R508 

RVR-CB2K-1 

RJ6P2KQ 

R; VAR CERMET 2KQ 
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TR4172 

A/D CONVERTER 
BGP-010187 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Mas ter-Slave Flip Flop Low Power 

XC2 

SIT-74LS390 

SN74LS390N 

IC: Dual Decode Counter Low Power 

IC3 

SIT-74ALS161-1 

SN74ALS16 IN 

IC: Synchronous 4-bit Counter Low Power 

IC4 

SMB-74S288-3 

MB 7051 

IC: 256-bit Bipolar ROM 

IC5 

SIT-74LS153 

SN74LS153N 

IC: Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/ 

Multiplexer Low Power 

IC6 

SIT-2504 

AM2504PC 

IC: 12 bit Successive Approximation Register 

IC7 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

ICS 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Master-Slave Flip Flop Low Power 

IC9 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC10 

SIT-74LS74 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 

Flop with Preset AND Clear Low Power 

ICI1 

SIT-74LS374 

SN74LS374N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

ICl 2 

SIT-74LS75 

SN74LS75N 

IC: 4-bit Bistable Latch Low Power 

ICl 3 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Master-Slave Flip Flop Low Power 

IC14 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 

Power 

ICl 5 

SIT-74LS132 

SN74LS132N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Schmitt 

Trigger Low Power 

ICl 6 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

ICl 7 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 

Power 

ICl 8 

SIT-74LS393 

SN74LS393N 

IC: Dual 4-bit Binary Counter Low Power 

ICl 9 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

IC20 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 

Power 

IC2J 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal 3uffer/Line Driver/Line Receiver Low 

Power 

IC22 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Master-Slave Flip Flop Low Power 

IC23 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC24 

SIT-74LS74 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 

Flop with Preset AND Clear Low Power 

IC25 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC26 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 

Power 

IC27 

SIT-74LS393 

SN74LS393N 

IC: Dual 4-bit Binary Counter Low Power 

IC28 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Triggered Inverter Low Power 

IC29 

SIT-74LS10 

SN74LS10N 

IC: Triple 3-Input Positive NAND Gate Low Power 

IC30 

SIT-74LS32 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-Input Positive OR-Gate Low 

Power 

IC31 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

IC32 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC33 

SIT-74LS374 

SN74LS374N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC34 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 

Power 

IC35 

SIA-311-1 

LM311H 

IC: Voltage Comparator 

IC36 

SIA-561 

AD561JD 

IC:' Low Cost !0-bit Monolithic D/A Converter 

IC37 

SIA-311-I 

LM311H 

IC: Voltage Comparator 

IC3S 

SIA-2525 

HA2-2525-5 

IC: Operational Amplifier 

IC39 

SIA-319-1 

LM319H 

IC: High Speed Dual Comparator 
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Description 


IC40 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC41 

SIA-311-1 

LM311H 

IC42 

SIA-561 

AD561JD 

IC43 

SIA-356-1 

FF356H 

IC44 

SIA-2525 

HA-2525-5 

IC45 

SIA-2525 

HA-2525-5 

IC46 

SIA-319 

LM319H 

IC47 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC48 

SIT-74LS 74-9 

SN74LS74N 

Q51 

SFM-IT1750-1 

IT1750 

Q52 

STN-2SC639-1 

2SC639 

Q53 

SFT-A70-1 

UPA70A 

Q54 

STN-2SC639-1 

2SC639 

Q55 

STP-2SA71I-1 

2SA711 

Q56 

SFM-IT1750-1 

IT1750 

Q57 

STN-2SC639-L 

2SC639 

Q58 

SFT-A70-1 

UPA70A 

Q59 

STN 2SC639-1 

2SC639 

Q60 

STP-2SA7U-1 

2SA711 

Q61 

SFM-IT1750-1 

IT1750 

Q62 

STP-2SA711-1 

2SA711 

Q63 

SFT-A70-1 

UPA70A 

Q64 

STN-2SC639-1 

2SC639 

Q65 

STP-2SA711-L 

2SA711 

D71 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

D72 

SDS-ISS97-1 

1SS97 

D73 

thru 

SDS-1S953 

IS 953 


SDZ-H2-8 

SDZ-H2-8 

SDS-1SS97-1 

SDS-ISS97-1 

SDS-1S953-1 

SDS-1S953-1 

SDS-LD1-1 

SDS-IS953-1 

SDS-LDl-1 

SDS-1S953-L 


RD-2.4E 

RD-2.4E 

1SS97 

1SS97 

1S953 

IS 953 

LD-1 


IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 
IC: Voltage Regulator 

IC: Low Coat 10-bit Monolithic D/A Converter 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 
Amplifier 

IC: Operational Amplifier 
IC: Operational Amplifier 
IC: High Speed Dual Comparator 
IC: Quadruple 2-Input Poaitive-AND Gate Low 
Power 

IC: Dual D-Type Edge-Triggered Flip Flop Low 
Power 

FET Junction N-Channel 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI NPN 
transistor SI ?N? 

FET Junction N-Channel 
Transistor SI PNP 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 

Diode SI 
Diode SI 

Diode SI 

Zener Diode 
Zener Diode 
Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 

Diode SI 

Diode SI 


SDZ-D043-1 

SDZ-D043-I 

SDS-iSSlQi-1 


RD-4.3F 
RD-4.3F 
1SS201 


Zener Diode 
Zener Diode 
Diode SI 


RCB-AH1K 


RD25S1KQJ 


R: FXD CAR IRQ +51 1/4W 
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Description 


RMF-AR1MFK-1 

RMF-ARAR3KFK-1 

RCB-AH3R3K-1 

RCB-AH3R3K-1 

RCB-AH47K-1 

RCB-AH3R3K-1 

RCB-AH3R3X-L 

RC3-AH220-1 

RCB-AH6R3K-1 

RCB-AH33-1 

RG3-AR33-1 

RCB-AH6R3K-1 

RCB-AH22Q-1 

RCB-AH3R3K 

RCB-AH10CK-1 

RCB-AH220-1 

RBA-AH220-1 

RCB-AH4R7K-1 

RCB-AH1K-1 

RCB-AR3R3K-1 

RCB-AH-LK-l 

RCB-AH3R3K-1 

RBA-AH3R3K-1 

RCB-AH47K-1 

RCB-AH1K-1 

RCB-AH1K-1 

RCB-AH2R2X-1 

RBA-AH2R2X-1 

RBA-AH47K-1 

RCB-AH2R2K-.1 

RCB-AH220-1 

RCB-AH6R8K-1 

RCB-AH33-1 

RCB-AE33-1 

RC3-AH6R8K-L 

RCB-AH220-1 

RCB-AH3R3K-1 

RCB-ASlOCK-i 

RCB-AH220-L 

RCB AH6R8K-1 

RC3-AH33-1 

RCB-AH33-1 

RC3-AH6R8X-1 

RCB-AH220-1 

RC3-AH3R3K-L 

RC3-AH1OCK-l 


SN14K2E1MAF 

SN14K2B4.3MF 

RD25S3•3KQJ 

RD25S3.3KftJ 

RD25S47KOJ 

RD25S3.3KIU 

RD25S3.3KOI 

RD25S220OJ 

RD25S6.8ROJ 

RD25S33QJ 

RD25S33QJ 

RD2 5S6.3UU 

RD25S220OJ 

RD25S3.3:nJ 

RD25S100KS2J 

RD25S220OJ 

RD25S220OJ 

RD25S4.TKflJ 

RD25S1KU 


RD25S22QOJ 

RD25S6.8KS1J 

RD25S33&J 

RD25S3 3IU 

RD25S6.3KOJ 

RD25S220OJ 

RD25S3.3KOJ 

RD2SS10CKRJ 


FXD Metal FLM 1MT2 +1Z 1/4M 
FXD Metal FLM 4.3WJ ±1% 1/4W 
FXD CAR 3.3kfl +5Z 1/4W 
FXD CAR 3.3kfl +5Z 1/4W 
FXD CAR 47kfl +5Z 1/4W 
FXD CAR 3.3W7 + 5Z 1/4W 
FXD CAR 3.3kfl +SX 1/4W 
FXD CAR 22057 + 5Z i/4W 
FXD CAR 6.8kQ +5Z 1/4W 
FXD CAR 3351 *5Z 1/4W 
FXD CAR 3351 +5Z 1/4W 
FXD CAR 6.8W1 +5Z 1/4W 
FXD CAR 22051 *5X 1/4W 
FXD CAR 3.3kfl +5X 1/4W 
FXD CAR lOOkfl ±5Z 1/4W 
FXD CAR 2 2051 +5Z 1/4W 
FXD CAR 22051 *5Z 1/4W 
FXD CAR 4.7kfl +5Z 1/4W 
FXD CAR lkO +5Z 1/4W 


502553,3X111 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kfl +5Z 1/4W 

RD25S1K5U 

Rs 

FXD 

CAR 

lk a +5Z 1/4W 

RD25S3.3K5U 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kfl +5Z 1/4W 

RD25S3.3K5U 

•R: 

FXD 

CAR 

3.3k2 +5Z 1/4W 

RD25S47K52J 

R: 

FXD 

CAR 

47k51 +5Z 1/4W 

RD25S1K5U 

R: 

FXD 

CAR 

lkfl *5X 1/4W 

RD25S1K5U 

R: 

FXD 

CAR 

ika +sz i/4w 

RD25S2.ZK5U 

Rs 

FXD 

CAR 

2.2WJ +5Z 1/4W 

RD25S2.2K5U 

R: 

FXD 

CAR 

2.2k51 *5Z 1/4W 

RD25S47XOJ 

R: 

FXD 

CAR 

47k51 ±5Z 1/4W 

RD25S2.2K51J 

R: 

FXD 

CAR 

2.2R51 +5Z 1/4W 

RD25S2205U 

R: 

FXD 

CAR 

2 2051 +5Z 1/4W 

RD25S6.8KSU 

R: 

FXD 

CAR 6.8kfl +5Z 1/4W 

RD25S335U 

R: 

FXD 

CAR 

3351 +5Z 1/4W 

RD25S330J 

R: 

FXD 

CAR 

3351 +5Z 1/4W 

RD25S6.Sft5U 

RJ 

FXD 

CAR 

6.3k51 i5Z 1/4W 

RD25S2205U 

R: 

FXD 

CAR 

22051 +5Z 1/4W 

RD25S3.2K5U 

Rs 

FXD 

CAR 

3.3kC *5Z 1/4W 

RD25S100KJU 

R: 

FXD 

CAR 

lOOkn £5Z 1/4W 


R: FXD CAR 22051 ±3Z 1/4W 

R: FXD CAR 6.3k51 *5Z 1/4W 
R: FXD CAR 3351 +5X 1/4W 
R: FXD CAR 3351 + 5X 1/4W 
R: FXD CAR 6.3k51 *5Z 1/4W 
Rs FXD CAR 22051 + 5Z 1/4W 
R: FXD CAR 3.3W2 +5Z 1/4W 
R: FXD CAR lQOkfl + 5Z 1/4W 
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Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R158 

RCB-AH220-1 

RD25S220OJ 

R159 

RCB-AH220-1 

RD25S220OJ 

R160 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KGJ 

R161 

RCB-AH10K-1 

RL25S10KOJ 

R162 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KHJ 

R163 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R164 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KDJ 

R165 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7XOJ 

R166 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KDJ 

R167 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOI 

R168 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

VR175 

RVR-CD5K-1 

RJ6X5KD 

VR176 

thru 

VR178 

RVR-BD20K-1 

X6S20KG 


VR179 

RVR-BE20K-1 

X6T20KS1 

VR180 

RVR-BE2X-1 

X6T2KG 

VR181 

RVR-BE50-1 

X6T50G 

Cl 91 

CSM-ACR01D50V-1 

0.01UF50WV 

C192 

CFM-AA2200PR1K-1 

441N1003-222X 

C193 

CSM-AC1000?50V-1 

Q.001UFS0WV 

C194 

CS M-AC1000P5 0V-1 

0.0010F50WV 

Cl 95 

CMC-AB47PR3K-4 

DM10D470J3 

Cl 96 

CMC-AB5PR5K-6 

DM10C050K5 

Cl 97 
thru 

CSM-ACR022U50V-1 ! 

0.022UF50WV 

C200 



C201 

CFM-AA3300PR1X-1 

441N1003-332K 

C202 

CFM-AA3300PR1K-1 

441N1003-332K 

C203 

CMC-AB4 3 P R3K-4 

DM10D430J3 

C204 

CMC-A35PR5K-6 

DM10C050K5 

C205 

CMC-AB43PR3X-4 

DM10D430J3 

C206 

CMC-AB5PR5K-6 

DM10C050K5 

C207 

CSM-ACR022U50V-1 

0.0220F50WV 

C208 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C209 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C210 

CTA-AC10V16V-1 

242M1602-106M 

C211 

thru 

CTA-AC1050V-1 

242M5002-105M 

C221 



C222 



thru 

CTA-AB10U35V-L 

221M3502-106M 

C225 



C226 

ehru 

CTA—AC1050V-1 

242M5002-105M 

C236 



C237 



chru 

C253 

CSM-ACR01050V-1 

Q.Q1UF5GWV 

C254 

CSM-ACR022U5GV-1 

Q.G22UF5QWV 

C255 

CSM~ACRQ22U50V-1 

0.022UF50WV 

C256 

CS M-AC330P50V-1 

330PF50WV 


R: FXD CAR 220Q +5% 1/4W 
r: FXD CAR 220D +51 1/4W 
Rs FXD CAR 10k0 +51 1/4W 
R: FXD CAR lOkfl +5Z 1/4W 
R: FXD CAR 4.7kfl +5% 1/4W 
Rs FXD CAR 2.2kG +5% 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kfl +5% 1/4W 
R: FXD CAR 4.7WJ +5% 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kfl +5% 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kG +5% 1/4W 
R; FXD CAR 4.7kfl +5% 1/4W 

Rs VAR CERMET 5kfl 

R: VAR WW 20kG 

R: VAR WW 20kfl 
R: VAR WW 2kG 
Rj VAR WW 500 

C: FXD CER Q.OluF +80, -20% 50V 
c: FXD Mylar 2200pF +10% 100V 
C: FXD CER O.QOluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.00lUF +80, -20% 50V 
C: FXD DIPPED MICA 47pF +5% 300V 
C: FXD DIPPED MICA 5pF +10% 500V 

c: FXD CER 0.22UF +80, -20% 50V 

C: FXD Mylar 3300pF + 10% iOOV 
C: FXD Mylar 3300pF +10% 100V 
C; FXD DIPPED MICA 43pF +5Z 300V 
Cs FXD DIPPED MICA 5pF +10% 500V 
C: FXD DIPPED MICA 43pF +5Z 300V 
C: FXD DIPPED MICA 5pF + 10% 500V 
c: FXD CER 0.022UF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER 0.022UF +80, -20% 50V 
CJ FXD ELECT TANTAL lOuF +20% 16V 
C: FXD ELECT TANTAL IQuF +20% 16V 

C: FXD ELECT TANTAL luF +20% 50V 
CS FXD ELECT TANTAL lOuF +20% 35V 
C: FXD ELECT TANTAL luF +20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

CS FXD CER Q.Q22UF +80, -20% 50V 
c; FCD CER 0.022UF +80, -20% 50V 
Cs FXD CER 330pF +10% 50V 
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TR4L72 

D/A CONVERTER 
BGP-010188 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

-— - ----- 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

thru 

SMM-2114 

UPD2114LC-5 

IC: LKW x 4-bit Static RAM 

IC4 




ICS 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

ICS 

SIT-74LSI74 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC7 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

ICS 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC9 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive HAND Gate Low 



Power 

IC10 

thru 

SMM-2114-6 

HM4722114AP-2 

IC: IK bit Static RAM 

IC13 




ICl 4 

SIT-74LS153 

SN74LS153N 

IC: Dual 4-Line to 1-Line Data 


Seleetor/Multip lexer Law Power 

IC15 

SIT-74LS153 

SN74LS153N 

IC: Dual 4-Line to 1-Line Data 


Selector/Multip Lexer Low Power 

IC16 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

ICl 7 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC18 

SIT-74LS30 

SN74LS30N 

IC: 8-Input Positive-NAND Gate Low Power 

ICl 9 

SIT-74LS367 

SN7 4LS367N 

IC: Hex Bus Driver Low Power 

IC20 



IC: IK bit Static RAM 

chru 

SMM-2114-6 

HM472114AP-2 

IC22 




IC23 

SIT-74LS153 

SN74LS153N 

IC: Dual 4-Line to i-Line Data 


Selector/Multiplexer Low Power 

IC24 

SIT-74LS153 

SN74LS153N 

IC: Dual 4-Line to 1-Line Data 


Selector/Multip lexer Low Power 

IC25 

SIT-74LS83 

SN74LS83N 

IC: 4-bit Binary Full Adder with Fast Carry Low 



Power ! 

IC26 

SIT-74LS86 

SN74LS86N 

IC: Quadruple 2-Input Exclusive OR-Gate Low 

Power 

IC27 

SIT-74LS83 

SN74LS83N 

IC: 4-bit Binary Full Adder with Fast Carry Low 

Power 

IC28 

SIT-74LS39 3 

SN74LS393N 

IC: Dual 4-bit 3inary Counter Low Power 

IC29 

SIT-74LS367 

SN74LS367N 

IC: Hex 3us Low Driver Power 

IC30 

SMM-2114-6 

HM472114AP-2 

IC: IK bit Static RAM 

IC31 

SMM-2114-6 

KM472114AP-2 

IC: IK bit Static RAM 

IC32 

SIT-74LS153 

SN74LS153N 

IC: Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/ 


Multiplexer Low Power 

IC33 

SIT-74LS273 

SN74L3273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC34 

SIA-562-4 

HI-562-5 

IC: 12-bit High Speed Monolithic DA Converter 

IC35 

SIA-562-4 

HI-56 2-5 

IC: 12-bit High Speed Monolithic DA Converter 

IC36 

SIT-74LS7 3 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC37 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC38 

SIT-74LS245 

SN7 4LS245N 

IC: Octal Bus Trancaiver Low Power 

IC39 

SIT-7 4LS245 

SN74L3245N 

IC: Octal Bus Tranceiver Low Power 

IC40 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive HAND Gate 


Low Power 

IC41 

SIT-74LS393 

SN74LS393N 

IC: Dual 4-bic 3inary Counter Low Power 

IC42 

3MM-2716 

MB8516 

IC: 16K bit Memory 

IC43 

SIT-74LS04 

3N74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC44 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC45 

SXT-74LS14 

SN74L314N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

IC46 

SIT-74LS374 

SN74LS374N 

IC47 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC48 

SIT-74LS393 

SN74LS393N 

IC49 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC50 

SIA-2525-3 

HA2-2525-5 

IC51 

SIA-356 

LF356H 

IC52 

SIA-2525-3 

HA2-2525-5 

IC53 

SIT-74LS00 

SN74LSOON 

Q61 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

D65 

SDZ-1S2191-2 

1S2192 

R71 

thru 

RCB-AHIK-l 

RD25SlKftJ 

R76 



R77 

RMF-AR680QFK-1 

SN14K2E680QF 

R78 

RCB-AHlOO-l 

RD25S100ftJ 

R79 

RCB-AH1R2X-1 

RD25S1.2KftJ 

R80 

RMF-AR680QFK-1 

SN14K2E680ftF 

R81 

SMF -AR6 R2KFK-1 

SN14K2£6.2XftF 

R82 

8MF-AR1KFK-1 

SN14K2ElKftF 

R83 

RCB-AH100-1 

RD25S100QJ 

R84 

RMF-AR680QFK-1 

SN14K2E680ftF 

R85 

RCB-AH100-1 

RD25S100ftJ 

VR91 

RVR-BE1K-1 

X6T1RJ2 

C95 




Description 


CSM-ACR01U50V-1 

CSM-AC1000P50V-1 
CSM-ACRQ1U50V-1 
CSM-ACR01U50V-1 
CMC-AB20PR5R-6 
CMC-AB 20P R5K-6 
CCK-AB100U16V-L 

CTA-AC105OV-1 

CTA-AC10U16V-1 
CTA-AC10U16V-L 

CTA-AB10U35V-1 


Q.01UF50WV 

0.001UF50WV 

0.Q1UF5OWV 

0.01UF50WV 

DM10C200K5 

DM10C200K5 

16VB100 

242M5002-105M 

242M16Q2-106M 

242M16Q2-106M 

2Z1M3502-106M 


IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 
IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

IC: Dual 4-bit Binary Counter Low Power 
IC: Octal D-Xype Flip Flop Low Power 
IC: Operational Amplifier 
IC: Junction FET INPUT Type Operational 
Amplifier 

IC: Operational Amplifier 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

Transistor SI NPN 
Diode SI 

R: FXD CAR lkft + 5 2 1/4W 

a: FXD Metal FLM 6800 +11 1/4W 
a: FXD CAR 100ft ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1.2kft +51 1/4W 
R$ FXD Metal FLM 680ft +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 6.2kft +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM lkft +12 1/4W 
R; FXD CAR 100ft +12 1/4W 
Rj FXD Metal FLM 680ft +12 1/4W 
R: FXD CAR 100ft +51 1/4W 

R: VAR WW lkfl 

c: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 
c: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD DIPPED MICA 20pF +102 500V 
C: FXD DIPPED MICA 20pF +102 500V 
C: FXD ELECT IGOuF 16V 

C: FXD ELECT TANTAL luF +202 50V 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 16V 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 16V 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 35V 


CTA-AC1050V-1 


242M5002-105M 


C: FXD ELECT TANTAL luF +202 50V 


CSM-ACR01U50V-1 


0.01UF50WV 


c: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 


LCL-T00Q84-1 


L: FXD Coil 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

L162 

LCL-B00376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 

LI 6 3 

LCL-B00376-1 

TPF0410-33IK 

L: FXD Coil 

. .. . .... ' " 
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TR4172 

DISPLAY CONTROL 
BGP-010189 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ici 

SMB-3 2S100 

N82S100F 

IC: Bipolar Field Programable Gate Array 

IC2 

SIT-74LS10-9 

SN74LS10N 

IC: Triple 3-InpuC Positive-NAND Gate Low Power 

IC3 

SIT-74LS151 

SN74LS151N 

IC: i-of-8 Data Selector/MuItiplexer Low Power 

IC4 

SIT-74LS138-9 

SN74LS138N 

IC: 3-to-8 Line Decoder/Multiplexer Low Power 

ICS 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC6 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 

Power 

IC7 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC8 

SIT-74LS74-9 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 


Flip Flop with Preset AND Clear 

IC9 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC10 

SIT-74LS20-9 

SN74LS20N 

1C: Dual 4-Input Positive-NAND Gate Low Power 

ten 

SIT-74LSOO 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 



Power 

IC12 

SIT-74LS139-9 

SN74LS139N 

IC: Dual 2-CO-4 Line Decoder/Multip lexer 

Low Power 

IC13 

SIT-74LS08-9 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

IC14 

SIT-74LS273 

SN7 4LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

ICI 5 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC16 

SIT-7 4LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND 


Gate Low Power 

IC17 

SIT-74LS00 

SN74LS0QN 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate 



Low Power 

IC18 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

ICI 9 

SIT-74390-9 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter Low Power 

IC20 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC2I 

SIT-74LSI0-9 

SN74LS10N 

IC: Triple 3-Input Positive-NAND Gate Low 



Power 

IC22 

SIT-74LS125 

SN74LS12SN 

IC: Quadruple 3us Buffer Gate with three state 


Output Low Power 

IC23 

SIT-74LS08-9 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

IC24 

SIT-74LS240 

SN74LS240N 

IC: IC: Octal- Buffer/Line Driver/Line 



Receiver Low Power 

IC25 

SIT-74LS32-9 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-Input Posifcive-OR Gate Low 

Power 

IC26 

SIT-74LS02-9 

SN74LS02N 

IC; Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

IC27 

SIT-74LS19 7-9 

SN74LS197N 

IC: Presecable Counter/Lacch Low Power 

IC28 

S1T-74L308-9 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-In.puC Positive AND Gate Low 



Power 

IC29 

SIT-747 3-9 

SN7473N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear 

IC30 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC31 

SIT-74LS7 3 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC3 2 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC33 

S T-74LS02-9 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

IC34 

SIT-74S139 

SN74S189 

IC: 64-bic Random Access Memory Low Power 

IC35 

SIT-74LS393-9 

SN74LS393N 

IC: Dual 4-bic 3inary Counter Low Power 

IC36 

SIT-74LS393-9 

SN74LS39 3N 

IC: Dual 4-oit Binary Counter Low Power 

IC37 

SIT-74LS197-9 

SN74LS197N 

IC: Preaecable Counter/Lacch Low Power 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


IC38 

SIT-74LS74-9 

SN74LS74N 

IC39 

SIT-74LS138-9 

SN74LS138N 

ICAO 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC41 

SIT-74LS73 

SN74LS73N 

IC42 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC43 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

ICA4 

SKB-74S189EX-1 

SN74S189N(EX) 

IC45 

SIT-74LS157-9 

SN74LS157N 

IC46 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC47 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC48 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC49 

SIT-74LS00 

SN74LS00N 

IC50 

SIT-74LS04-9 

SN74LS04N 

C51 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

052 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C53 



thru 

CTA-AC1U50V-1 

242M5002-105M 

C69 



C70 



thru 

CSM-ACR.O1U50V-1 

0.01DF50WV 

C87 



C88 

CTA-AC1V50V-1 

242M5002-105M 

L91 

LCL-T00084-1 

LT-3 


IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 
Flop with Preset AND Clear Low Power 

IC: 3-to-8 Line Decoder/Multiplexer Low Power 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear Low Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC: 64-bit Random Access Memory 

IC: Quad 2- to 1-Line Data Selector/Multiplexer 
Low Power 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

IC: Hex Inverter Low Power 

C: FXD ELECT TANTAL 10 tF ^202 16V 

C: FXD ELECT TANTAL 10 J £ +20% 16V 

C: FXD ELECT TANTAL 1 ff *20 2 50V 

C: FXD CEB. 0.01 tF +80, -202 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 1 tF ^202 50V 

L: FXD Coil 
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I/O & GPIB 
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Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-74LS3 2 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-InpuC Positive-OR CaCe Low 

Power 

IC2 

SIT-74LS04 

SN74LLS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC3 

SIT-74LS32 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-OR Gate Low 

Power 

IC4 

SIT-74LS390 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter Low Power 

IG5 

SIT-74LS32 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-OR Gate Lou 

Power 

IC6 

SIT74LS00 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 

Power 

IC7 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

IC8 

SIT-74LS139 

SN74LS139N 

IC: Dual 2-to-4 Line Decoder/Multiplexer Low 

Power 

IC9 

SIT-74LS32 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-InpuC Positive-OR Gate Low 

Power 

IC10 

SIT-74LS390 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter Low Power 

icn 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

ICl 2 

SIT-75160-1 

SN75160N 

IC: Occai General-Purpose Interface 3us 

Transceiver 

IC13 

SIT-7516l-l 

SN75161N 

IC: Octal General-Purpose Interface 3us 

Transceiver 

IC14 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 

Power 

IC15 

SIT-74LS02 

SN74LSQ2N 

IC: Quadruple 2-Input Posieive-NOR Gate Low 

Power 

IC16 

SIT-74LSQ8 

3N74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

ICl 7 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Posicive-NOR Gate Low 

Power 

IC18 

SIT-74LS367 

SN74LS367N 

IC: Hex Bus Driver Low power 

ICl 9 

SIM-8 253-2 

UPD8253C-5 

IC: Programabla Interval Timer 

IC20 

SIT-74LS157 

SN74LSI57 

IC: Quad 2-to 1-Line Data 

Selector/Multiplexer Low Power 

IC21 

SIM-9914-2 

TMS99L4ANL 

IC: General-Purpose Interface 3us Adapter 

IC2 2 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Sctmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC23 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

IC24 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-AND Gate Low 

Power 

IC25 

SIT-74LSOO 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 

Power 

IC26 

SIT-74LS245 

SN74LS245N 

IC: Octal Bus Tranceiver Low Power 

IC27 

SIT-74LS157 

SN74LS157N 

IC: Quad 2-to 1-Line Data 

Selector/Multiplexer Low Power 

IC28 

SIT-74LS244 

SN7 4LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 

Low Power 

IC29 

SIT-74LS367 

SN7 4LS367N 

IC: Hex 3us Driver Low Power 

IC30 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-AND Gate 

Low Power 

IC31 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-AND Gate Low 

Power 

IC32 

SIT-74LS04 

3N74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC33 

SIT-74LS32 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-OR Gate Low 

Power 
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ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


SIT-74LS245 

SIT-74LS157 

SIT-74LS138 
SIT-74LS148 

SIT-74LS148 

SIT-74LS244 

SIT-74LS138 
SIT-74LS32 

SIT-74LS244 

SIT-74LS138 


SN74LS245N 


SN74LS157N 


SN74LS138N 
SN74LS148N 


SN74LS148N 


SN74LS244N 


SN74LS138N 

SN74LS32N 


SN74LS244N 


SN74LS138N 


XC: Octal Bus Tranceiver Low Power 
Not assigned 

IC: Quad 2-co 1-Line Data 

Selector/Multiplexer Low Power 

1 C: 3-co-8 Line Decoder/Multiplexer Low Power 
IG: 8-Line-co-3-Line Octal Priority Encoder Low 
Power 

IC: 8-Line~to-3-Line Octal Priority Encoder Low 
Power 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

IC: 3-CO-8 Line Decoder /Multiplexer Low Power 
IC: Quadruple 2-Inpuc Positive-QR Gate Low Power 

IC: Octal 3uffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

IC: 3-to-8 Line Decoder/Multiplexer Low Power 


RAY-AA4R7K4™1 

CTA-AC10U16V-1 

CTA-AC10U16V-1 

CTA-AC1U50V-2 


TMR4-472 


242M1602-106M 
242M16Q2-1G6M 


244M50Q2-105M 


R; FXD COM 4.7te4 


C: FXD ELECT TANTAL lOuF ±20% 16V 
C: FXD ELECT TAHTAL IOliF ±20% 16V 

C: FXD ELECT TAfiTAL luF ±20% 30V 


CSM-AC R01U 3 0 V-1 


0.01UF50WV 


C: FXD CER O.QIuF +80, -20% 50V 


LCL-T00084-1 

KSA-000273-1 

KSA-000273-1 

JCR-AF040 PX0 2-1 
JCP-AA003PX05-1 


7-171474-8 

7-171474-8 

HIF3F-40P-2.54DS 


L: FXD Coil 


Connector 

Connector 


3GP-010190 2/2 











TRM72 
GPIB SWITCH 
BLB-Q10206 













TR4172 

CPU 

BGP-010191 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIM-Z80A-1 

UPD780C/D-1 

IC: 8 bit uCPU 

IC2 

SIT-74LS75-9 

SN74LS75N 

IC: 4-bit Bistable Latch Low Power 

IC3 

SIT-74LS75-9 

SN74LS75N 

IC: 4-bit Bistable Latch Low Power 

IC4 

SIT-74LS244-9 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 

IC5 

SMM-2764-5 

MBM2764-25Z 

IC: 64K UV Erasable PROM 

IC6 

SII-74LS157-9 

SN74LS157N 

IC: Quad 2~to-1 Line Data 

Selector/Mult ip lexer Low Power 

IC7 

SIT-74LS157-9 

SN74LS157N 

IC: Quad 2-to-1 Line Data 

Selector/Multiplexer Low Power 

IC8 

SII-74LS04-9 

SN74LSQ4N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC9 

SIT-74LS244-9 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 


Low Power 

IC10 

SIT-74LS08-9 

SN74LSQ8N 

IC: Quadruple 2-lnput Positive-AND Gate Low 

Power 

ICU 

SIT-74LS138-9 

SN74LS138N 

IC: 3-to-8 Line Decoder/Multiplexer Low Power 

ici 2 

SIT-74LS139-9 

SN74LS139N 

IC: Dual 2-to-4 Line Decoder/Multiplexer Low 

Power 

ICl 3 

SIT-74LS170-1 

SN74LS170M 

IC: 4-By-4 Register File Low Power 

ICI 4 

SMM-2764-5 

MBM2764-25Z 

IC: 64K UV Erasable PROM 

ICl 5 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

ICI 6 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

ICI 7 

SIT-74LS02-9 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

ICI 8 

SIT-74LS74-9 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 

Flop with Preset AND Clear Low Power 

ICI 9 

SIT-74LS32-9 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-OR Gate Low 

Power 

IC20 

SIT-74LS32-9 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-lnput Positive-OR Gate Low 

Power 

IC21 

SMM-2764-5 

MBM2764-25Z 

IC: 64K UV Erasable PROM 

IC22 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

IC23 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

IC24 

SIT-74LS14-9 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC25 

SIT-74LS00-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate 

Low Power 

IC26 

SIT-74LS74-9 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 

Flop with Preset AND Clear Low Power 

IC27 

SIT-74LS08-9 

SN74LSQ8N 

IC: Quadruple 2-Input Positive AND Gate Low 

Power 

IC28 

SIX-74LS04-9 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC29 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

IC30 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

IC31 

SIT-74LS393-9 

SN74LS393N 

IC: Dual 4-bit Binary Counter Low Power 

IC32 

SIT-74LS32-9 

SN74LS32N 

IC: Quadruple 2-lnput Positive AND Gate Low 

Power 

IC33 

SIT-74LS157-9 

SN74L5157N 

IC: Quad 2-to-l Line Data 

Selector/Multiplexer Low Power 

IC34 

SIT-74LS244-9 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 

Low Power 

IC35 

SIT-74LS10-9 

SN74LS10N 

IC: Triple 3-Input Positive-NAND Gate 

Low Power 

IC36 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 

IC37 

SMM-4164B-3 

MB8264-15P 

IC: 64K bit Dynamic RAM 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

IC38 

SIT-74LS14-9 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC39 

SIT-74LS14-9 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC40 

SIT-74LSD08-9 

SN74LSG8N 

IC: Quadruple 2-Iaput Positive AND Gate Low 

Power 

IC41 

SIT-74LS244-9 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 

Low Power 

IC42 

thru 

SIT-74LS245-9 

SN74LS245N 

IC: Octal Bus Tranceiver Low Power 

IC44 




IC45 

SIT-74LS157-9 

SN74L3157N 

IC: Quadruple 2-Line-to-l Data Selector 

Multiplexer Low Power 

IC46 

SIT-74LS00-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate 

Low Power. 

IC47 

SXT-74LS244-9 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 

Low Power 


JCI-AK04QJX01-1 

DILBQ40P-101 

IC Socket 

Q51 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q52 

thru 

STP-2SA1015-i 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q54 




Q55 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q57 




D6J 

SDS-1S953-1 

IS953 

Diode SI 

062 

thru 

066 



Not assigned 

067 

thru 

NLD-000016-1 

SLP-114B 

Light Emitting Diode 

D72 




R81 

RCB-AB22Q-1 

RD25S220wJ 

R: FXD CAR 220w ±52 1/4W 

R82 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R83 

RCB-AH10K-1 

RD25S 10KiiJ 

R: FXD CAR 105cu ±52 1/4W 

R84 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3Ka4T 

R: FXD CAR 3.3k^ ±52 1/4W 

R85 

RCB-AH100K-1 

R025S lOOKiAJ 

R: FXD CAR 100RU ±52 1/4W 

R86 

RCB-AH4R7K-1 

R025S4.7KuJ 

R: FXD CAR 4.7kii ±52 1/4W 

R87 . 

RCB-AH12K-1 

RD25S12KiiJ 

R: FXD CAR 12kO ±5% 1/4W 

R88 

RCB-AH10K-1 

RD25S1QKOJ 

R: FXD CAR lOkfl ±52 1/4W 

R89 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KuJ 

R: FXD CAR 3.9kO ±52 1/4W 

R90 

RCB-AH820-I 

RO25S820S2J 

R: FXD CAR 8200 ±52 1/4W 

R91 

RCB-AH1R2K-1 

R02551.2KUJ 

R: FXD CAR 1.2k« ±52 1/4W 

R92 

RCB-AH220-1 

RD25S22QOJ 

R: FXD CAR 2200 ±52 1/4W 

R93 

RCB-AH22-1 

RD25S220J 

R: FXD CAR 22U ±52 1/4W 

R94 

RCB-AH560-1 

RD25S560iiJ 

R: FXD CAR 5600 ±5% 1/4W 

R95 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R96 

RCB-AH470-1 

RD255470UJ 

R: FXD CAR 4700 ±5% 1/4W 

R97 

RCB-AH1OK-1 

RD25S1OKuJ 

R: FXD CAR 10ki^ ±5% 1/4W 

R98 

RCB-AH4R7K-1 

RC25S4.7KuJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/AW 

R99 

RCS-AH3R3K-1 

RD25S3.3KuJ 

R: FXD CAR 3.3ki^ ±52 1/4W 

R100 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5 ■ 6KuJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R101 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R102 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KQJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 I/4W 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R103 

RAY-AA4R7K6-! 

TKR6-472 

R: FXD COM 4.7kU 

R104 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4. 7K>iJ 

R: FXD CAR 4.7kii ±52 1/4W 

8.105 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KUJ 

R: FXD CAR 4.7k>i ±5% 1/4W 

RI06 

RCB-AH220-1 

RC25S220UJ 

R: FXD CAR 220W ±5% 1/4W 


RCB-AHlOK-i 

RD25S10&U 

R; FXD CAR 1OkU ±52 1/4W 

R108 



NoC assigned. 

R109 

RAY-AA680Q6-1 

XMR6-681 

R: FXD COM 680U 

RL10 
thru 

RAY-AA4R7K4-1 

TMR4-472 

R: FXD COM 4.7kii 

R112 




R113 

RCB-AH330 

RD25S330UJ 

R: FXD CAR 330W ±52 1/4W 

R114 

RCB-AH680 

RD25S680WJ 

R: FXD CAR 680>i ±52 J/4W 

R115 
thru 

RAY-AA4R7K4-1 

TMR4-472 

R: FXD COM 4.7kii 

R117 




Cl 2 1 

CSM-ACRO1U5QV-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OlyF +80, -202 50V 

Cl 22 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C123 

CSM-AC&0 22U 5 Q V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER Q.022uF +80, -20% 50V 

Cl 24 

CSM-AC22P50V-1 

22PF50WV 

C; FXD CER 22pF ±102 50V 

, C125 

CSM-ACRO22U5OV-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER Q.Q22yF +80, -202 50V 

Cl 26 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER Q.022uF +80, -202 50V 

Cl 27 

CSM-ACR1U 5 0 V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER G.lyF +80, -20% 50V 

C128 

CSM-ACRIU50V-1 

G.1UF50WV 

C: FXD CER G.lyF +80, -20% 50V 

Cl 29 
thru 



Not assigned 

C131 




C132 

CCK-AB47U10V-1 

1QVB47 

C: FXD ELECT 47yF 10V 

C1 33 

CCK-AB10U16V-1 

16VBI0 

C: FXD ELECT 10uF 16V 

C134 

CCK-AB1U50V-1 

50VB1 

C: FXD ELECT iuF 50V 

Cl 35 

CCKL-AB22U16V-1 

16VB22 

C: FXD ELECT 22yF 16V 

C136 

CCK.-AB22U16V-1 

16VB22 

C: FXD ELECT 22yF 16V 

C137 

CCK-AS10U16V-1 

16VS10 

C: FXD ELECT 10yF 16V 

Cl 38 

thru 



Noc assigned 

C141 




C142 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT lOyF 25V 

C143 

CCK-AB10U25V-I 

25VB10 

C: FXD ELECT lOuF 25V 

Cl 44 
cbru 



Noc assigned 

C150 




Cl 51 
cbru 

CCK-ANR33U16V-1 

CA92E-1C-R330Q-R54C 

C: FXD ELECT 0.33uF 16V 

C169 




Cl 70 

cbru 

C193 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 94 

CCK-AB22U1OV-L 

10VB22 

C: FXD ELECT 22yF 10V 

L201 

LCL-T00G84-1 

* 

L: FXD Coil 

L2Q2 

LCL-TQG084-1 

iir 

L: FXD Coil 

L203 



NoC assigned 

X21 1 

DXC-000109 

CX0-024-02 

Crystal 
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TR4172 
MEMORY 
8GP-010192 


ADVANTEST 

Parts No. stock Na 


Mfr Stock No. 


Description 


SMM-2764-5 


SIT-74LS244 


SIT-74LS390 

SIA-393-l 


MSM2764-25Z 


SN74LS244N 


SN74LS390N 


IC: 64K. UV Erasable PROM 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 
Low Power 

IC: DUAL Decade Counter Low Power 
IC: Low Power Low Drift 


SMM-2764-5 


SIT-74LS157 


SIT-74LS74-9 


SIT-74LS04 

SIM-8279-5 

SIT-74LS08-9 


SIT-74LS12-9 


SIT-74LS08-9 


SIT-74LS32-9 


SMM-2764-5 

SMM-2764-5 

SIT-74LS04 

SIT-74L332-9 


SIT-74LS!23-9 


SIT-74LS00 


SIT-74LS138-9 
SIT-74LS32-9 


SMM-4164B-5 


SIT-74LS10 


SIT-74LS170 
SIT-74LS123-9 


SIT-74LS00 


SIT-74LS244 


SIT-74LS04 
SIT-A57-1 
SIT-74LS!38-9 
SIT-74LS75 
SIT-74LS12 


SIT-74LS245-9 


MBM2764-25Z 


SN74LS157N 


SN74LS74N 


SN74LS04N 

UPD8279C-5 

SN74LSQ8N 


SN74LS12N 

SN74LS08N 

SN74LS32N 

MBM2764-25Z 

MBM2764-25Z 

SN74LS04N 

SN74LS32N 

SN74LS123N 

SN74LSQ0N 

SN74LS138N 

SN74LS32N 

HM6264LP-15 

SN74LS10N 

SN74LS170N 

SN74LS123N 

SN74LS00N 

SN74LS244N 

SN74LS04N 
UPA57C 
SN74LS138N 
SN74LS75N 
SN74L3!2N 

SN74LS245N 


IC: 64K UV Erasable PROM 

IC: Quad 2-co-1-Line Data Selector/Multiplexer 
Low Power 

IC: Dual D-cype Positive-Edge-Triggered Flip 
Flop with Preset AND Clear Low Power 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC: Programable Eey Boad/Display Controller 
IC: Quadruple 2-Input Positive-AND Gate Low 
Power 

IC: Triple 3-Input Positive-NAND Gate 

with Open-Collector Output Low Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive-AND Gate Low 
Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive-OR 
Gate Low Power 

IC: 64K. UV Erasable PROM 
IC: 64iC UV Erasable PROM 
IC: Hex Inver car 

IC: Quadruple 2-Input ?ositive-OR Gate Low 
Power 

IC: Retriggerable Monoscable Multivibrator with 
Clear Low Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate Low 
Power 

IC: 3-to-S Line Decoder/Multiplexer Low Power 
IC: Quadruple 2-Input ?ositive-0R Gate 
Low Power 

IC: 64R bit High Speed Stacie CMOS RAM 
Not assigned 

IC: Triple 3-Input Positive-NAND Gate 
Low Power 

IC: 4-By-4 Register File Low Power 

IC: RetriggerabLe Monoscable Multivibrator 
with Clear Low Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 
Low Power 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC: Darington Transister Array 

IC: 3-to-3 Line Decoder/Multiplexer Low Power 

IC: 4-bic Biscable Latch Low Power 

IC: Triple 3-Input Positive-NAND Gate with 
Open-Collector Output Low Power 

IC: Octal Bus Tranceiver Low Power 
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Farts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


IC39 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

XC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 

Power 

IC40 

SIX-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal Bus Xranceiver Low Power 

IC41 

SIT-74LS14-9 

SN74LS14N 

IC: Hex SchmiCC-Irigger Inverter 

Low Power 

IC42 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC43 

SIT-A57-1 

UPA57C 

IC: Darington Tansis ter Array 


SIT-74LS30 

SN74LS30N 

IC: 8-Input NAND Gate Low Power 


SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal Bus Tranceiver Low Power 

IC46 

SIT-74LS0Q 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input NAND Gate Low 

Power 

IC47 

SIT-74LS08 

SN74LS08N 

IC: Quadruple 2-Input AND Gate Low 

Power 


JCI-AD024JXG1-2 

DL2-24A 

IC Socket 

Q51 

cbru 

STP-2SA642-3 

2SA952 

Transistor SI PNP 

Q58 




Q59 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q60 

SXN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q61 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistro SI PNP 

Q62 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

D65 

5DS-1S953 

13953 

Diode SI 

D66 



Not assigned 

D67 



Not assigned 

R71 

RCB-AH 10K.-1 

RD25S1OKmJ 

R: FXD CAR 10kii ±52 1/4W 

R72 

RCB-AH10K-1 

RD25S1OKuJ 

R; FXD CAR lOkii ±52 1 /4W 

R73 

RCB-AH22K-1 

RD25S22KUJ 

R: FXD CAR 22ktt ±52 1/4W 

R74 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2XMJ 

R: FXD CAR 2.2k u ±52 1/4W 

R75 

RCB-AH470-1 

RD25S470UJ 

R: FXD CAR 470M ±52 !/4W 

R76 

RCB-AH470-1 

RD25S470MJ 

R: FXD CAR 470M ±52 1/4W 

R77 

RCB-AH2R2X-1 

RD25S2.2KMJ 

R: FXD CAR 2.2kM ±5% 1/4W 

R78 

RCB-AH1OK-1 

RD25S1OKuJ 

R: FXD CAR lOktf ±52 1/4W 

R79 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KUJ 

R: FXD CAR 10kM ±52 1/4W 

R80 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KMJ 

R: FXD CAR 4.7kM ±52 1/4W 

R81 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2KUJ 

R: FXD CAR 8.2kM ±52 1/4W 

R82 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KMJ 

R: FXD CAR 5.6kM ±52 1/4W 

R83 

RCB-AH33K-1 

RD25S33KWJ 

R: FXD CAR 33kM ±52 1/4W 

R84 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2KMJ 

R: FXD CAR 8.2kM ±52 1/4W 

R85 

RCB-AH5R6K 

RD25S5•6KuJ 

R: FXD CAR 5.6kM ±52 1/4W 

R86 

RCB-AH27K-1 

RD25S27KMJ 

R: FXD CAR 27kM ±52 1/4W 

R87 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5R6KWJ 

R: FXD CAR 5.61C: ±52 1/4W 

R88 

Cbru 

R90 

RCB-AH 10K-1 

RD25S1 QKMJ 

R: FXD CAR 10kM ±52 1/4W 

R91 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4. 7Kidi 

R; FXD CAR 4.7kM ±5% )/4W 

R92 

ehru 

R99 

RGB-AH47-1 

RD25S47JJJ 

R: FXD CAR 47M ±52 1/4W 


R1G0 

cbru 

R107 


RCB-AH2R2K-1 


RD25S2. 2KmJ 


R: FXD GAR 2.2ki i ±52 1/4W 











Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R108 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7Ki*J 

R: FXD CAR 4.7kM ±52 1/4W 

R109 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KiLJ 

R; FXD CAR 4.7kU ±52 1/4W 

R110 

RAY-AA10K6-1 

XMR6-103 

R: FXD COM lOkU 

Rill 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KUJ 

R; FXD CAR J5kii ±52 1/4W 

R112 

RCB-AH1R5K-J 

RD25S1.5KUJ 

R: FXD CAR 1.3kM ±52 1/4W 

R1 13 

RAY-AA4R7K4-1 

TMR4-472 

R: FXD COM U.IVu 

R114 

RCB-AHIK 

RD2551KUJ 

R: FXD CAR IkU *52 1/4W 

R115 

RCB-AH330-1 

RD25S330UJ 

R: FXD CAR 330ii ±52 1/4W 

R116 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KiiJ 

R: FXD CAR 4.7kW ±52 1/4W 

R117 
thru 

RAY-AA4R 7K4-1 

TMR4-472 

R: FXD COM 4.7kii 

R120 



R: FXD CAR 22kii ±5% 1/4W 

R121 

RCB-AH22K-1 

RD25S22KUJ 

R122 

RCB-AH 10K-1 

RD25S10KiLJ 

R; FXD CAR lOkU ±52 1/4W 

R123 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KUJ 

R: FXD CAR 10kQ ±52 1/4W 

R124 



Not assigned 

R125 

RVR-CD10K-2 

332IN—1—103 

R; VAR CERMET 10kD 

R126 

RVR-CD10K-2 

332IN-1-103 

R: VAR CERMET lOkw 

R127 



Not assigned 

R128 



Not assigned 

R129 

RAY-AA10K6-1 

TMR6-103 

R: FXD COM lOkii 

Cl 31 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER 0.01uF +80, -202 50V 

C132 

CSM-ACRO1U50V-1 

Q.Q1UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C133 

CSM-ACRO1050V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.QIwF +80, -202 50V 

Cl 34 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 35 

thru 

CCK-AB10U16V 

16VB10 

C: FXD ELECT IQtiF 16V 

C142 




C143 

Chru 

CCK-ANR33U16V 

CA92E-1C-R3300-R54C 

C: FXD ELECT G.33uF ±0.25% 16V 

C153 




C159 

thru 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C175 




C176 

thru 



Not assigned 

Cl 78 




1.181 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 

Li 82 

LCL-X00084-1 

* 

L: FXD Coil 

J185 

JCR-AF04QPX02-1 

HIF3F-4QP-2.54DS 

Connector 

J186 

thru 



Not assigned 

J188 
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TR4172 
DISPLAY KEY 
BLG-010240 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

D1 



thru 

D29 

NLD—000003-l 

BR3402S 

R33 

RCB-AH560-1 

RD25S560SU 

834 

RCB-AH150-1 

RD25S1503J 

R35 

RCB-AH150-I 

RD25S1503J 

J38 

JCR-AF040PX01-1 

HIF 4F-40P— 2.54DSA 

S41 



thru 

KSP-000250-l 

1KSR001-00081-000 

S97 




Description 


Light Emitting Diode 

R: FXD CAR 5600 +52 1/4W 
R: FXD CAR 1503 + 5Z i/4W 
R: FXD CAR 1503 +52 i/4W 

Connector 

Push Switch 


BLG-010240 










TR4172 
IF BLOCK 
MEP-338 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

JU 

thru 

J13 

J14 

JCF-AC00UX0 2-2 

JCF-ABQ0UX11-2 

UM-QR 

3CR 

Connector 

Connector 

MEP-338 I/i 








TR4172 
IF— 1 

SLP-010229 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


SIA-324-l 


XC: Quadruple Operational Amplifier 


STN-2SC1254 

STP-2SA1015 

STN-2SC1254 

STP-2SA1015 

STN-2SC1815-15 

STP-2SA1015 

SFN-2SK33 

STN-2SC1815-I5 

SFN-2SJC33 

STN-2SC1815-15 

5FN-2SK33 

STN-2SC1815-15 

STN-2SC1815-15 

3TP-2SA1015 

STN-2SC1815-15 

STN-2SC1815-15 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015 

3TN-2SC1815-15 

STN-2SC1815-15 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015 

STN-2SC1815-15 

3TH-2SC1815-15 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015 

STN-2SC1815-15 

STN-2SC1815-15 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015 

SDS-1S953 

SDS-1S953 


2SC1254 

2SA1015 

2SC1254 

2SA1015 

2SC18I5GR 

2SA1015 


2SC1815GR 


2SC1815GR 




2SC1815GR 

2SC1815GR 

2SA1015 

2SC1815GR 

2SC1815GR 


2SA1015 

2SC1815GR 

2SC1815GR 


2SA1015 

2SC1815GR 

2SC1815GR 


2SAI015 

2SC1815GR 

2SC1815GR 


23AI015 


Trans is cor SI NPN 
Transistor SX PNP 
Transiscor SI NPN 
Transistor SX NPN 
Transistor 31 MPN 
Transistor SI PNP 
FET Junction N-Cbannel 
Transistor SX NPN 
FET Junction N-Cbannel 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Cbannai 
Transistor SI NPN 
Transiscor SI NPN 
Transiscor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Cbannel 
Transistor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Cbannel 
Transistor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transiscor SI NPN 
FET Junction N-Cbannel 
Transiscor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transiscor SI NPN 
FET Junction N-Cbannel 
Transistor 51 PNP 

Diode SI 
Diode SI 


SDS-1S2222 


Diode SI 


Not assigned 


3DS-IS2222 


Diode SI 


RCB-AH10K 
RCS-AH4R7K 


RC3-AH470 

RC3-AH820 


RCS-AH680-1 


RD25S5luJ 

RD25S10K«J 

RD25S4.7KOJ 

RD25S470UJ 

RD253820UJ 

RD2536800J 


FXD CAR 510 t5% 1/4W 
FXD CAR lOkO ±5Z 1 /4W 
FXD CAR 4. 7 iq< +5Z 1/4W 
FXD CAR 4 700 *5Z 1/4W 

FXD CAR 820S2 t5Z 1/4W 

FXD CAR 6800 *5% 1/4W 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R127 

RVR-BE200 

X6T2000 

R: VAR WW 2000 

R128 

RCB-AH100 

RD25S100OJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R129 

RCB-AH1K 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR IkO ±52 1/4W 

R130 

RCB-AH4R7K 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 

R131 

RCB-AH10K 

RD25S10K0J 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R132 

RCB-AH470-X 

RD25S47Q0J 

R: FXD CAR 4700 ±52 1/4W 

R133 

RCB-AH820 

RD25SS200J 

R: FXD CAR 8200 ±52 1/4W 

R134 

RCB-AH180-1 

RD25S1800J 

R: FXD CAR 1800 ±52 1/4W 

R135 

RCB-AH39 

RD25S390J 

R: FXD CAR 390 ±52 1/4W 

R136 

RVR-BE100 

X6T1000 

R: VAR WW 100Q 

R137 

RVR-BE20 

X6T2QQ 

R; VAR WW 200 

R138 

RCB-AH6R8K 

RD25S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kO ±52 1/4W 

R139 

RCB-AH6R8K 

RD25S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kO ±52 1/4W 

R140 

RCB-AH1K 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR IkO ±52 1/4W 

R141 

RCB-AH100 

RD25S1000J 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R142 

RCB-AH10 

RD25S10OJ 

R: FXD CAR 100 ±52 1/4W 

R143 

RGB-AH10 

RD25S10QJ 

R: FXD CAR 100 ±52 1/AW 

R144 

RCB-AH100 

RD25S100OJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R145 

RCB-AH12K 

RD25S12KOJ 

R: FXD CAR 12k0 ±52 1/4W 

R146 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R147 



Hot assigned 

R148 



Hot assigned 

R149 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R150 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R151 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KQJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R152 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2XOJ 

R: FXD CAR 2.2k0 ±52 1/4W 

R153 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3K0J 

R: FXD CAR 3.3kO ±5% 1/4W 

R154 

RCB-AH1R2K 

RD25S1.2KOJ 

R: FXD CAR 1.2kO ±52 1/4W 

Rt55 

RCB-AH390 

RD25S3900J 

R; FXD CAR 3900 ±5% 1/AW 

R156 

RCB-AH270 

RD25S2700J 

R: FXD CAR 2700 ±52 1/4W 

R157 

RCB-AH82 

RD25S820J 

R; FXD CAR 820 ±52 1/4W 

R158 
thru 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W- 

R16.1 




R162 

chru 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R165 




R166 

RCB-AH120 

RD25S1200J 

R: FXD CAR 1200 ±52 1/4W 

R167 

RC8-AH75G-1 

RD25S7500J 

R: FXD CAR 7500 ±52 1/4W 

R168 

RCB-AH560 

RD25S56QOJ 

R: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 

R169 

RC3-AH560 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 

R170 

RCB-AH10K 

RD25S10KQJ 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R171 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 

&172 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R; FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R173 

RCB-AH1R2K 

RD25S1.2KOJ 

R: FXD CAR 1.2kO ±52 1/AW 

R! 74 

RCB-AH390 

RD25S390OJ 

R: FXD CAR 3900 ±52 1/4W 

R175 

RCB-AH270 

RD25S2700J 

R: FXD CAR 2700 ±52 1/AW 

R176 

RCB-AH82 

RD25S820J 

R: FXD CAR 820 ±52 1/4W 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R177 




thru 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R180 




R181 




thru 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2XOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R184 




R185 

RCB-AH120 

RD25S1200J 

R: FXD CAR 1200 ±52 1/4W 

R186 

RCB-AH750 

RD25S7500J 

R: FXD CAR 7500 ±5X 1/4W 

R187 

RCB-AH560 

RD25S560QJ 

R: FXD CAR 5600 ±5% 1/4W 

R188 

RCB-AH560 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 5600 ±5Z 1/4W 

R189 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R190 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 

R191 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R192 

RCB-AH1R2K 

RD25S1.2KUJ 

R: FXD CAR 1.2kO ±52 1/4W 

R193 

RCB-AH390 

RD25S3900J 

R: FXD CAR 3900 ±52 1/4W 

R194 

RCB-AH270 

RD25S270QJ 

R; FXD CAR 2700 ±52 1/4W 

R195 

RCB-AH82 

RD25S82nJ 

R: FXD CAR 820 ±52 1/4W 

R196 




Chru 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl ±52 1/4W 

R! 99 




R200 




thru 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KOJ 

R; FXD CAR 2.2kO ±52 1/4M 

R203 




R204 

RCB-AH120 

RD25S1200J 

R: FXD CAR 1200 ±52 I/4W 

R205 

RVR-BE100 

X6T1000 

R: VAR WW 1000 

R206 

RCB-AH680 

RD25S680OJ 

R: FXD CAR 680 0 ±52 1/4W 

R207 

RCB-AH360-1 

RD25S560OJ 

R: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 

R208 

RCB-AH560-1 

RD25S56QQJ 

R: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 

R209 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R210 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 

R211 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R212 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl ±52 1/4W 

R213 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R214 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R215 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KQJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R216 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R217 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R218 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 t/4W 

R219 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R220 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R221 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R222 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R223 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R224 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R225 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R226 

RCB-AH 2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4U 

R227 

RCB-AH51 

RD255510J 

R: FXD CAR 510 ±52 1/4W 

R228 

RCB-AH220 

RD25S2200J 

R: FXD CAR 2200 ±52 1/4W 

R229 

RCB-AH10K 

RD25S10K0J 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R230 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

R; FXD CAR lOkO ±52 1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 




R: FXD CAE 150« ±52 1/AW 
R: FXD CAE 100 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 330 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 1500 ±52 1/AW 
R: VAR WW 1000 
R: FXD CAR 1000 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 8.2RO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 3200 ±52 1/AW 
R: FXD CAR A700 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 6,8kQ ±52 1/AW 
R: FXD CAR 1.2R0 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 5600 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 3900 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 1000 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 390 ±52 J/AW 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 2.2RO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/AW 

R: FXD CAR 2.2k0 ±52 1/AW 

R: FXD CAR 33RO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 33kO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 1500 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 510 ±52 1/AW 
R; FXD CAR 100 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 100O ±52 1/AW 
R: FXD CAR 8.2RO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 2.2RO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 8200 ±52 1/AW 
R: FXD CAR A700 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 6.8kO ±52 1/AW 
R: FXD CAR 1.2RQ ±52 1/AW 
R: FXD CAR 5600 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 3900 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 1000 ±52 1/AW 
R: FXD CAR 390 ±52 1/AW 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/AW 

R: FXD CAR 2.2KO ±52 1/AW 

R; FXD CAR 33KO ±52 1/AW 
R; FXD CAR 33W5 ±52 1/AW 













Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R289 

RCB-AH150 

RD25S150ftJ 

R290 

RCB-AH51 

RD25S510J 

R291 

RCB-AH10 

RD25S10&J 

R292 

RGB-AH100 

RD25S100fiJ 

R293 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2KOJ 

R294 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2K&J 

R295 

RCB-AH820 

RD25S820ftJ 

R296 

RCB-AH470 

RD25S470AJ 

R297 

RCB-AH6R8K 

RD25S6. SKftJ 

R298 

RCB-AH1R2X 

RD25S1.2KftJ 

R299 

RCB-AH560 

RD25S560ftJ 

R300 

RCB-AH390 

RD25S390fiJ 

R301 

RCB-AH100 

RD25S I'OOfiJ 

R302 

RCB-AH39 

RD25S390J 

R303 



thru 

RGB-AH5R6K 

RD25S5.6JCQJ 

R308 



R309 



thru 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2XOJ 

S314 



S315 

RCB-AH33K 

RD25S33K&J 

S316 

RCB-AH33K 

RD25S33KCJ 

R317 

RCB-AH51 

RB25S51ftJ 

R318 

RCB-AH10 

RD25S10OJ 

R319 

RVR-BE20 

X6T20A 

R320 

RGB-AH100 

RD25S1Q0QJ 

R321 

RCB-AH8R2K 

RD25S8.2XOJ 

R322 

RCB-AH2S2K 

RD25S2.2KftJ 

R323 

RCB-AH820 

RD25S820OJ 

R324 

RCB-AH470 

RD25S470S2J 

R325 

RCB-AH6R8K 

RD25S6.8KI2J 

R326 

RCB-AH1R2K 

RD25S1.2KOJ 

R327 

RCB-AH560 

RD25S56GCJ 

R328 

RCB-AH390 

RD25S390SU 

R329 

RGB-AH 100 

RD25S10QftJ 

R330 

RCB-AH39 

RD25S39QJ 

R331 



thru 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KQJ 

R336 



R337 



thru 

RCB-AH2R2K 

RJ325S2.2ROJ 

R342 



R343 

RCB-AH47K 

RD25S47K&J 

R344 

RCB-AH47K 

RD25S47KI2J 

R345 

RCB-AH150 

RD25S1 50S2J 

R346 

RCB-AK220 

• 

RD50S220ftJ 

R347 

RCB-AH3R3K 

RD25S 3.3KftJ 

R348 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KftJ 

R349 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KDJ 

R350 

RC3-AH3R3K 

RD25S3.3KftJ 


R: 

FXD 

CAR 

150ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

51ft ±52 1 

/4W 

R: 

FXD 

CAR 

10ft t 

52 1 

/4W 

R: 

FXD 

CAR 

100ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

8.2kD 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

820ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

470ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

6.8kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

1.2kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

560ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

390ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

100ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

39ft ± 

52 1 

/ 4W 

R: 

FXD 

CAR 

5.6kft 

±5% 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kft 

±5% 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

33kft 

±52 

1/4W 

R; 

FXD 

CAR 

33kfti 

±52 

I/4W 

R: 

FXD 

CAR 

51ft t 

5% 1 

/4W 

R: 

FXD 

CAR 

10ft ±52 1/4W 

R: 

VAR 

WW 20ft 



R: 

FXD 

CAR 

100ft 

±52 

1/4M 

R: 

FXD' 

CAR 

8.2kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

2.2W7 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

820ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

470ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

6.8kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

1.2k8 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

560ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

390ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

100ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

39ft ±52 1 

/ 4W 

R: 

FXD 

CAR 

5.6kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kft 

±52 

1/4W 

F: 

FXD 

CAR 

47kD 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

47kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

150ft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

220ft 

±52 

1/2W 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

5.6kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kft 

±52 

1/4W 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kft 

±52 

1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


RCS-AH150 


RD25S150UJ 


R; FXD CAR !50ii tSX 1/4W 
Noc assigned 



RCB-AH10 

RCB-AH1K-1 
RVR-BE100-1 

CMC-AB33QPR3K-4 

CMC-AB33PR5K-4 

CMC-ACS 1QPR3K-2 
CMC-AB 33PR5K-4 

CMC-AB 2 7 QPR3K-4 


CSM-ACRO1U5QV 
CSM-ACR047U50V 
CSM-AC15P50V 
CSM-ACROlU50V 
CTA-AB10U35V 
CSM-ACROtU50V 
CSM-ACRG47U50V 
CSM-AC15P50V 

CSM-ACRO5U50V 

CSM-ACR047U50V 
CTA-A310U35V 
CTA-AB10U35V 

CSM-ACRO1050V 

CCK-AA100U25V 
CSM-ACRO1U50V 

CCK-AA100U25V 

CSM-ACRO Ilf50V 
CSM-ACR047U50V 

CSM-ACRO1U50V 

CFM-AL2000P-3 
CTM-AC20P 
CSM-ACRO!U50V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACR047U50V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACR047U50V 


RD25S10UJ 

RD25S 1Ki2J 
X6T1000 

0M10D331J3 

DM10D330J5 

DM15D511J3 
DM1OD330J5 

DM10D271J3 


0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

15PF50WV 

0.01UF50WV 

221M3502-106M 

0.01UF50WV 

0.Q47UF50WV 

15PF50WV 

0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

221M3502-106M 

221M3502-106M 

0.01UF50WV 

25T100 

0.01UF50WV 


0.01UF50WV 
0.047UF50WV 

0.01UF50WV 

CQ08S2B-20000-J02 

SCVIZW20X32 

0.01UF50WV 

0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

0.01UF50WV 

0.Q47UF50WV 


R: FXD CAR 100 *5% 1/4W 

R: FXD CAR 1kU ±5% 1/4W 
R: VAR WW 1000 

C: FXD DIPPED MICA 330pF +5% 300V 
C: FXD DIPPED MICA 33pF ±5% 500V 
NoC assigned 

C: FXD DIPPED MICA 510pF +5% 300V 
C: FXD DIPPED MICA 33pF ±5Z 500V 
NoC assigned 

C: FXD DIPPED MICA 270pF i5Z 300V 
NoC assigned 

C: FXD C2R Q.OluF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER 0.047uF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER 15pF tlOZ 50V 
C: FXD CER Q.OluF +80, -20Z 50V 
C: FXD ELECT TANTAL 10uF i2G% 35V 
C: FXD CER Q.OluF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER Q.047uF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER 15pF + 10% 50V 

C: FXD CER Q.OluF +80, -2QZ 50V 

C: FXD CER Q.Q47uF +80, -2QZ 50V 
C: FXD ELECT TANTAL 100 i20Z 35V 
C: FXD ELECT TANTAL 10 m t20Z 35V 

C: FXD CER O-.QIuF +80, -20Z 50V 

C: FXD ELECT iOOuF 25V 

C: FXD CER 0.01uF +80, -20Z 50V 


C: 

FXD 

ELECT 1QOuF 

25V 



C: 

FXD 

CER 

Q.OluF +80, -20Z 

50V 

C: 

FXD 

CER 

0.047uF 

+80, 

-20Z 

50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OluF 

+80, -20Z 

50 V 

C 

FXD 

Scyr 

•ol 2000pF 



C 

VAR 

CER 

20pF 




C 

FXD 

CER 

O.OluF 

+80, 

-20% 

30 V 

C 

FXD 

CER 

O.OluF 

+80, 

-20% 

50V 

C 

FXD 

CER 

0.04 7uF 

+80, 

-20% 50V 

C 

FXD 

CER 

O.OluF 

+80, 

-20% 

50V 

c 

FXD 

CER 

0.047uF 

+80, 

-20% 50V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C428 

chru 

C436 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

0: FXD 

CER 0.01uF +80, 

-202 50V 

C437 

CFM-AL2Q00P-3 

CQ08S2B-20000-J02 

0; FXD 

Scyrol 2000pF 


C438 

CTM-AC20P 

ECVTZW20X32 

C: VAR CER 20pF 


C439 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

9 : 

CSM-ACROW50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 


CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD 

CER 0.047UF +80 

-20% 50V 


CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

C443 

CSM-ACR047U5QV 

0.047UF50WV 

C: FXD 

CER 0.047uF +80 

-20% 50V 

G444 

Chru 

CSM-AC&G1U5QV 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

C452 






C453 

CFM-AL200QP-3 

CQ08S2B-20000-J02 

C: FXD 

Styrol 2QQ0pF 


C454 

CTM-AC20P 

ECV1ZW20X32 

0: VAR 

CER 20pF 


C455 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0456 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

0: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0457 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

G: FXD 

CER 0.047uF +80 

-202 50V 

0458 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0459 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD 

CER 0.047uF +30 

-20% 50V 

0460 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0461 

CSM-ACR047U50V . 

0.047UF50WV 

0: FXD 

CER Q.047UF +80 

-20% 50V 

0462 

chru 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0464 






0465 

0SM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C; FXD 

CER 0.047uF +80 

-20% 50V 

0466 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0467 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0468 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

0: FXD 

CER 0.047uF +80 

-20% 50V 

0469 

chru 

0471 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50HV 

G: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0472 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD 

CER 0.047uF +80 

-202 50V 

0473 

Chru 

0477 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD 

CER O.OluF +80, 

-202 50V 

0478 

CSM-ACR047U50V 

Q.Q47UF50WV 

0: FXD 

CER G.047UF +80 

-20% 50V 

0479 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

0: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

0480 

CMC-Afl10PR5K-4 

DM10D100J5 

C: FXD 

DIPPED MICA !0pF t5% 500V 

0481 



Noc assigned 


0482 

CTM-AC6P 

2CV1ZW06X32 

C: VAR 

CER 6pF 


0483 

CMC-A847PR3K-4 

DM10D470J3 

G: FXD 

DIPPED MICA 47pF s5% 300V 

0484 

GTM-AC20P 

ECVIZW20X32 

C: VAR 

CER 20pF 


0485 



Noc assigned 


0486 

CSM-AB27P50V-6 

CC45UJIH270KY 

C: FXD 

CER 27pF +10% 50V 

0487 

Chru 

0500 

CSM-ACRO1USOV 

0.0 1UF50WV 

0: FXD 

CER O.OluF +80, 

-20% 50V 

C501 

CSM-ACR04 7U50V 

0.047UF50WV 

0: FXD 

•CER O.Q47uF +80 

-20% 50V 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C502 

CSM-A.CR01U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C503 

CMC-A31 QPR5K-4 

DM10D100J5 

C: FXD DIPPED MICA 1OpF ±5% 500V 

C504 



NoC assigned 

C505 

CTM-AC6P 

ECV1ZW06X32 

C: VAR CER 6pF 

C506 

CTM-AC20P 

ECV1ZW20X32 

C: VAR CER 20pF 

C507 

CMC-A347PR3K-4 

DM10D470J3 

C: FXD DIPPED MICA 47pF *5% 300V 

C508 



Hoc assigned 

C509 

CSM-AB27P50V-6 

CC45UJ1H270KY 

C: FXD CER 27pF i!0% 50V 

C510 

chru 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C522 



C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C523 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C524 

GSM-ACRO1U50V 

Q.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C525 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C526 

CMC-A3!0PR5K-4 

DM!OD100J5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF ±5% 500V 

C527 



NoC assigned 

CS28 

CTM-AC6P 

ECV1ZW06X3Z 

C: VAR CER 6pF 

C529 

CTM-AC20P 

ECV1ZW20X32 

C; VAR CER 20pF 

C530 

CMC-AB47PR3K-4 

DM10D470J3 

C: FXD DIPPED MICA 47pF i5% 300V 

C531 




C532 

CSM-A327P50V-6 

CC45UJ1H270KY 

C; FXD CER 27pF *10% 50V 

C533 

chru 

GSM-ACRO1USOV 

Q.Q1UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C545 



C: FXD CER Q.047uF +80, -20% 50V 

C546 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF30WV 

C547 

GSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C548 

GSM-ACRO1U5QV 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C549 

CMC-A310PR5K-4 

DM1QD1QQJ5 

C: FXD DIPPED MICA !0pF ±5% 500V 

C550 



Noc assigned 

C55I 

CTM-AC6P 

ECV1ZW06X32 

C: VAR CER 6pF 

C552 

CTM-AC20P 

ECV1ZW20X32 

C: VAR CER 20pF 

C553 

CMC-AB47PR3K-4 

DM10D470J3 

C: FXD DIPPED MICA 47pF t5Z 300V 

G554 



NoC assigned 

C555 

CSM-AB27P50V-6 

CC45UJ1H27QKY 

C: FXD CER 27pF i10% 50V 

C556 

chru 

CSM-ACRO1U50V 

0.QIUF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C568 



C: FXD CER O.Q47uF +80, -20% 50V 

C569 

GSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C570 

CSM-ACR01U 50 V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C571 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 30V 

CS72 

GSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXd CER O.OluF +80, -20% 50V 

C573 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

0574 

chru 



Noc assigned 

C577 




G578 

chru 

CSM-ACROIU50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C 581 




C532 

chru 

CSM-AC22P50V-L 

22PF50WV 

C: FXD CER 22pF ilOZ 50V 

C535 




C586 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


C587 

CSM-ACRQ1U5 0 V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C588 

thru 

CSM-AB82P50V-6 

CC45UJJH820KY 

C: FXD CER 82pF t!02 50V 

C590 




L591 

LCL-C00561-1 

★ 

L: FXD Coil 

L592 

LCL-C00562-1 

* 

L: FXD Coil 

L593 

LCL-C00490-1 

* 

L; FXD Coil 

L594 

LCL-C0Q562-1 

* 

L: FXD Coil 

L595 

La-C00 561-1 

* 

L: FXD Coil 

L596 

thru 

La-B00 3 76-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

L598 




L599 

La-C00013-1 

CSL0812-181J 

L: FXD Coil 180uH 

L600 

La-C00013-1 

CSL0812-181J 

L: FXD Coil J80uH 

L601 

La-C00501-1 

* 

L: FXD Coil 

L602 

La-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

L603 

La-B00 3 76-1 

TPF0410-331K 

FXD Coil 

L604 

La-C00501-1 

★ 

L: FXD Coil 

L605 

La-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

L606 

La-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

Lz FXD Coil 

L607 

La-C00501-1 

* 

L: FXD Coil 

L608 

thru 

La-B00376-l 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 

L610 




L611 

La-B00375-1 

TPF0410-221K 

L: FXD Coil 

L6 J 2 

La-B00141-i 

TPF0410-47 IK 

L: FXD Coil 

L613 

La-COO 563A-1 

* 

L: FXD Coil 

L614 

La-B00376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 

L615 

La-B00375-1 

TPF0410-22 IK 

L: FXD Coil 

L616 

LCL-B00141-1 

TPF0410-47 IK 

L: FXD Coil 

L617 

La-C00563A-1 

* 

L: FXD Coil 

L618 

La-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

L619 

La-B00375-1 

TPF0410-221K 

L: FXD Coil 

L620 

La-B00141-1 

TPF0410-47 IK 

L: FXD Coil 

L621 

La-C00563A-1 

Hr 

L: FXD Coil 

L622 

La-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

L623 

La-BQ03?5-1 

TPF0410-22IK 

L: FXD Coil 

L624 

La-BO0141-1 

TPF0410-47 IK 

L: FXD Coil 

L62S 

La-C00563A-1 

* 

L: FXD Coil 

L626 

La-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

X631 

DXD-000445-1 

* 

Crystal 

X632 

DXD-000446-1 

4r 

Crystal 

X633 

DXD-000445-1 

He 

Crystal 

X634 

DXD-000446-1 

* 

Crystal 

J641 

JCR-AF050PX02-1 

HIF3F-50P-2.54DS 

Connector 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


SIA-324-1 
SIA-324-1 
SIT-74LS138-9 
SIT-74LS138-9 
SIT-74LS00-9 
SIT-74LS02-9 
SIT-74LS14-9 
SIT-74LS138-9 
SIA-324-1 
SIT-74LS42-9 

SIT-74LS273-9 

SIT-74LS244-9 

SIA-324-1 
SIT-7416-9 

SIA-324 

STN-2SC1254 

STP-2SA1015 

STH-2SC1 815-15 

STP-2SA1015 

STN-2SC1815-15 

STP-2SA1015 

SFN-2SK33 

5TN-2SC1815-15 

STN-2SC1815-15 

STP-2SA1015 

STN-2SC1815-15 

STN-2SC1815-15 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015 

SFN-2SK33 

STN-2SC1815-15 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015 

SFN-2SK33 

STP-2SA1015-1 


Mfr Stock No. 


Description 


n 


SN74LS138N 

SN74LS138N 

SN74LS00N 

SN74LS02N 

SN74LS14N 

SN74LS138N 


SN74LS42N 


SN74LS273 


SN74LS244N 


SN7416N 


2SC1254 

2SA1015 


2SC1815GR 


2SA1015 

2SC1815GR 

2SA10J5 


2SC1815GR 

2SC1815GR 

2SA1015 

2SC1815GR 

2SC1815GR 


2SA1015 

2SK33F 

2SC1815GR 


2SA1015 


2SA1015 


IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC: DecOder/Demultiplexer Low Power 

IC: Decoder/Demultip lexer Low Power 

IC: Quadruple 2-Input NAND Gate Low Power 

IC: Quadruple 2-Input NOR Gate 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC: Decoder/Demultiplexer Low Power 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC: 4-Line-to-10 Line Decoder Low Power 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC: Hex Inverter Buffer/Driver with Open- 
Collector High-Voltage Output 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 

Transistor SI NPN 

Transistor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
FST Junction N-Cbannel 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI PNP 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI NPN 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI PNP 
FET Junction N-Channel 
Transistor SI PNP 


SDS-1S2222 


Diode SI 


SDS-1S953 

SDS-1S953 


Diode SI 
Diode SI 


SDS-1S2222 


Diode SI 
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Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

1 

RCB-AH4R7K 

R025S4.7KOJ 

R: FXD CAS 4.7kO +52 1/4W 

ISIS. 

RCB-AH1 OK 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkO +52 I/4W 

R133 

RCB-AH470-1 

RD25S47GOJ 

Rs FXD CAR 4700 +52 1/4W 

R134 

RCB-AH820 

RD25S820U 

R: FXD GAR 8200 ^52 1/4W 

R135 

RCB-AH1K 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR IkO +52 1/4M 

R136 

RCB-AH100 

RD2SS 1QOOJ 

R: FXD CAR 1000 +52 1/4W 

R137 

RCB-AH270-1 

RD25S2700J 

R: FXD CAR 2700 +52 1/4W 

R138 

RCB-AH47 

RD25S47QJ 

Rs FXD CAR 470 +52 1/4W 

R139 

RVR-BE100 

xenoon 

R: VAR MW 1000 

. R140 

RVR-BE100 

X6T 1000 

Rs VAR WW 1000 

R141 

RCB-AH6R8K 

RD25S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kO +52 1/4W 

R142 

RCB-AH6R8K 

RD25S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kO +52 1/4W 

R143 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R144 

RCB-AH10K 

RD25S10K0J 

R: FXD CAR IGkO +52 1/4W 

R145 

RCB-AH2.2K 

RD25S2.2KQJ 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 

R146 

RMF-AR330QFK 

SN14X2E3300F 

R: FXD Me cal FIM 3300 +12 1/4W 

R147 

RMF-AR180QFK 

SN14K2E1800F 

R: FXD Mecal FLM 1800 +12 1/4W 

&14S 

RVR-BE50-1 

X6T500 

R: VAR WW 500 

R149 

RCB-AH220K 

R025S22OKOJ 

Rs FXD CAR 220k0 +52 1/4W 

R150 

RCB-AH 1R2K 

RD255 1.2XDJ 

'R: FXD CAR 1.2kO +52 1/4W 

R1S1 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

Rs FXD CAR IflkO +52 1/4W 

R152 

RCB-AH10K 

RD2SS1QK0J 

Ri FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R153 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO +52 I/4W 

R154 

RMF-AR270QFK 

SN14K2E.270OF 

Rs FXD Mecal FLM 2700 +iZ 1/4W 

R155 

RMF-AR390QFK 

SH14K2E390QF 

Rs FXD Mecal FLM 3900 +12 1/4W 

R156 

RVR-BE100 

x6x iooa 

as VAR CER 100Q 

R157 

RC3-AH220K 

RD25S220KQJ 

R: FXD CAR 220ScO +52 1/4W 

R158 

RCB-AH1R2K 

RD25S1.2KQJ 

R: FXD CAR i.2kO +52 1/4W 

R159 

RCB-AH1OK 

RD25S1QKQJ 

R: FXD CAR XOkO +52 1/4W 

R160 

RCB-AH1QK 

RD25S10KQJ 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R161 

RCB-AH 2R.2K 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 

R162 

RMF -AR2 2 OQFK 

SN14K2E220QF 

R: FXD Mecal FLM 2200 +12 1/4W 

ai63 

RMF-AR750QFK 

SN14K2E750QF 

R: FXD Mecal FLM 7500 +12 1/4W 

R164 

• RVR-BE100 

X6T iqoo 

R: VAR WW IOOO 

R165 

RCB-AH220K 

RD25S220KQJ 

R: FXD CAR 220kfl +52 1/4W 

R166 

RCB-AH1R2K 

RD25S1.2KOJ 

R: FXD CAR 1.2kO +52 1/4W 

R167 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

Rs FXD CAR iOkfi +52 1/4W 

R168 

RCB-AH1OK 

RD25S1QKOJ 

as FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R169 

RCB-AH 2R2K 

RD25S2.2KQJ 

as FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 

R170 

RMF-AR1QQQFK 

SN14K2ElOOOF 

R: FXD Mecal FLM 1000 +1Z 1/4W 

am 

RMF-AR750QFK 

SN14K2E750OF 

Rs FXD Metal FLM 7500 +12 1/4W 

R172 

RVR-3E100 

X6X 1000 

R: VAR WW 1000 

R173 

RCB-AH22OK 

RD25S220KOJ 

R: FXD CAR 220kO +52 1/4W 

Ri 74 

RC8-AH1R2K 

RD25S1.2KOJ 

Rs FXD CAR 1.2kO +52 1/4W 

R175 

RCB-AH10K 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

Rl 76 

RCB-AH10K 

RD25S 10KOJ 

R; FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R177 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 
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Parts No, 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R178 
chru 

RMF-AR68KFK 

SN14K2E68KOF 

R: FXD Metal FLM 68kO ±12 1/4W 

R186 



R: FXD Mecal FLM 8200 ±12 1/4W 

R187 

RMF-AR820QFK 

SN14K2E8200F 

R188 

Chru 

RMF-AR10QFK 

SN14K2E100F 

R: FXD Metal FLM 100 ±12 1/4W 

R196 




R197 

thru 

RCB-AH4R7K 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±5% 1/4W 

R206 




R207 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3XOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R208 

RCB-AH1OK 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R209 

RCB-AH4R7K 

RD25S4.7KOF 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 

R210 

RCB-AH47Q—1 

RD25S470OJ 

R: FXD CAR 4700 ±52 1/4W 

R211 

RCB-AH820 

RD25S82QQJ 

R: FXD CAR 8200 ±52 1/4W 

R212 

RCB-AH1K 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR IkO ±52 1/4W 

R213 

RCB-AH10 

RD25S100J 

R; FXD CAR 100 ±52 1/4W 

R214 

RCB-AH10 

RD25S10QJ 

R: FXD CAR 100 ±52 1/4W 

R215 

RCB-AH100 

RD25S100QJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R216 

RCB-AH100 

RD25S1000J 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R217 

RCB-AH270-1 

RD25S270OJ 

R; FXD CAR 2700 ±52 1/4W 

R218 

RCB-AH47 

RD25S470J 

R: FXD GAR 470 ±52 1/4W 

R219 



Hot assigned 

R220 

RVR-BE100 

X6T100Q 

R: VAR CER 1000 

R221 

RCB-AH6R8K 

RD25S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kO ±52 1/4W 

R222 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R223 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KO 

R: FXD CAR 5.6kO ±5% 1/4W 

R224 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3K&J 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R225 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R226 

RCB-AH2R7K 

RD25S2.7KOJ 

R: FXD CAR 2.7kO ±52 1/4W 

R227 

RCB-AH1R2X 

SD25S1.2RQJ 

R: FXD CAR 1.2kO ±52 1/4W 

R228 

RCB-AH390 

RD25S3900J 

R: FXD CAR 3900 ±52 1/4W 

R229 

RCB-AH270 

RD25S270OJ 

R: FXD CAR 2700 ±52 1/4W 

R230 

RCB-AH82 

RD25S82QJ 

R: FXD CAR 820 ±52 J/4W 

R231 

chru 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KLOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R234 




R235 

chru 

RCB-AH2R2K 

RD2552.2K&J 

R: FXD CAR 2.2KO ±52 1/4W 

R238 




R239 

RCB-AH120-1 

RD25S120QJ 

R: FXD CAR 1200 ±52 1/4W 

R240 

chru 

R242 

RCB-AH560-1 

RD25S560OJ 

&: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 

R243 

RCB-AH10K 

RD25S1OKOJ 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 

R244 

RC3-AH8R2K 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 

R245 

RCB-AH3R3K 

RD25S3. 3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R246 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R247 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R248 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K&J 

R; FXD CAR 2-2kO ±52 1/4M 

R249 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R250 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2sac 

R; FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


8.25 5 

R252 

8.253 

R254 

R255 

R256 

R257 

R258 

R259 

R260 

R261 

R262 

R263 

R264 

R265 

R266 

R267 

R268 

R269 

R270 

R271 

R272 

R273 

R274 

R275 

thru 

R277 

R278 

thru 

R280 

R281 

thru 

R283 

R284 

thru 

R286 

R287 

R288 

R289 

R290 

R291 

R292 

R293 

R294 

R295 

R296 

R297 

R298 

R299 

R300 

R301 


RCB-AH5R6K-1 

RCB-AH3R3K 

RCB-AH3R3K 

RCB-AK5R6K-1 

RCB-AH3R3K 

RCB-AH2R2K-1 

RCB-AH10K 

RGB-AH1OK 

RCB-AH550 

RCB-AH47-1 

RVR-BE100 

RVS -BE20 

RGB-AH 100 

RCB-AH820 

RCB-AH2R2K 

RCB-AH470 

RCB-AH8R2K 

RCB-AH6R8K 

RCB-AH1R5K-1 

RCB-AH560-1 

RCB-AH390-1 

RCB-AH180-1 

RCB-AH39—I 

RCB-AH5R6K 

RCB-AH2SJ2K 

RCB-AH5R6K 

RCB-AH2R2K 

RCB-AH33K 

RCB-AH33K 

RCB-AK220-1 

RCB-AH150 

RCB-AH3R3K 

RCB-AH5R6K-1 

RCB-AH3R3K 

RCB-AHZR2K-1 

RCB-AH3R3K 

RCB-AH5R6K-1 

RCB-AH3R3K 

RCB-AH2R2K-1 

RCB-AH2R7K 

RC3-AH1R2K 

RCB-AH390 


RD25S5.6KOJ 

RD25S3.3KOJ 

RD25S3.3KOJ 

RD25S5.6KOJ 

OD25S3.3KOJ 

RD25S2.2XOJ 

RD25S1QKOJ 

RD25S10KOJ 

RD25S150OJ 

RD25S470J 

X6T1000 

X6T20O 
RD25S1000J 
RD25S820QJ 
RD25S2.2KO 
RD25S4700J 
RD25S8.2KOJ 
RD25S6.8KOJ 
RD25S1.5RQJ 
RD25S56QOJ 
RD25S39QOJ 
RD25S18003 
RD25S390J 

RD25S5.6KOJ 

RD25S2.2XOJ 

RD25S5.6KOJ 

RD25S2.2KOJ 

RD25S33KOJ 

RD25S33KOJ 

RD50S220QJ 

RD25S150OJ 

RD25S3.3KOJ 

RD25S5.6KOJ 

RD25S3.3KOJ 

RD25S2.2KOJ 

RD25S3.3KOJ 

RD25S5.6KOJ 

RD25S3.3KOJ 

RD25S2.2KOJ 

RD25S2.7KOJ 

RD2551.2KOJ 

RD25S39GOJ 


R: FCD CAR 5.6kO ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 
R: FXD CAR lOkO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1500 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 470 ±52 1/4W 
R: VAR WW 1000 
Not assigned 
R: VAR WW 200 
R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 8200 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2k0 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 4700 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 6.8kO ±52 1/4W 
R; FXD CAR 1.5k0 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 3900 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1800 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 390 ±52 1/4W 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R: FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 


R 

R 

a 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

P 


FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD' CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 
FXD CAR 


33kO ±52 1/4W 
33kO ±52 1/4W 
2200 ±52 1/2W 
1500 ±52 1/4W 
3.3kO ±52 1/4W 
5.6kO ±52 1/4W 
3.3kO ±52 1/4W 
2.2kO ±52 1/4W 
3.3kO ±52 1/4W 
5.6kO ±52 1/4W 
3.3k0 ±52 1/4W 
2.2kO ±52 1/4W 
2.7kO ±52 1/4W 
1.2kO ±52 1/4W 
3900 ±52 1/4W 
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Parts No. 


R302 

R303 

R304 

R305 

thru 

R309 

R310 

thru 

R314 

R315 

R316 

R317 

R318 

R319 

R320 

R321 

R322 

R323 

R324 

R325 

R326 

R327 

R328 

thru 

R331 

R332 

R333 

R334 

chru 

R336 

R337 

R338 

R339 

R340 

C341 
C342 
C343 

C344 

thru 

C348 

C349 

C350 

G351 

C352 

0353 

C354 

C355 

C356 

0357 

0358 

0359 


ADVANTEST 

Stock No. 


ROB-AH270 

RCB-AH82 

RCB-AH39 

RCB-AH5R6K 

RCB-AH2R2K 

ROB-AH 120 

RCB-AH680 

RVR-3E100 

ROB-AH560 

RCB-AH560 

RCB-AH1QK 

RCB-AH3R2K. 

RCB-AH47K 

RCB-AH47K 

RCB-AH150 

RCS-AK220-1 


RCB-AH2R2X 

RGB-AH33-1 

RCB-AH100 


RCB-AH3R3K-1 
RCB-AH10-i 
RCB-AH220-1 
DSP-000015-1 

CSM-ACRO1U50V 

GSM-ACR047U50V 

CSM-AC22P50V 

CSM-ACRO1U50V 


Mfr Stock No. 


RD25S2700J 

RD25S82DJ 

RD25S39UJ- 

RD25S5.6KUJ 

RD25S2.2RUJ 

RD25S120UJ 

RD25S6800J 

X6T1000 

RD25S560OJ 

RD25S560UJ 

RD25S10XOJ 

RD25S8.2IUU 

RD25S47KOJ 

RD25S47K&J 

RD25S150OJ 

RD5QS220WJ 


RD25S2. 2KJ2J 

RD25S33SU 

RD25S1000J 


RD25S3.3KCJ 
RD25S10SU 
RD25S220UJ 
21D28 

0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

22PF50WV 


0.01UF50WV 


CTA-AB10U35V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACR047U50V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACR04 7U 50 V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACR047U50V 
CSM-ACRO1U50V 
CSM-ACRO1050V 


221M3502-106M 

0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

0.01UF5QWV 

0.01UF5QWV 

Q.047UF50WV 

0.01UF50WV 

0.0 1UF50WV 

Q.047UF50WV 

0 . 01 UF 50 WV 

0.01UF50WV 


Description 


R: FXD CAR 2700 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 820 ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 390 ±5% 1/4W 

R: FXD CAR 5.6kO ±5Z 1/4W 

R: FXD CAR 2.2kfl *5% 1/4W 

R: FXD CAR 1200 iSZ 1/4W 
R: FXD CAR 6800 i5% 1/4W 
R; VAR WW 1000 
R: FXD CAR 5600 i5% I/4W 
R: FXD CAR 5600 ±5Z !/4W 
R: FXD CAR 10kO i5Z 1/4W 
R: FXD CAR 8.2X0 *5% 1/4W 
R: FXD CAR 47RO i5Z 1/4W 
R: FXD CAR 47kO ±5Z 1/4W 
R: FXD CAR 1500 i5Z 1/4W 
R: FXD CAR 2200 ±5Z 1/2W 
Hot assigned 
Hot assigned 

R: FXD CAR 2.2kO *5% 1/AW 

R: FXD CAR 330 ±5% I/4W 
R: FXD CAR 1000 £5% 1/4W 

Hot assigned 

R: FXD CAR 3.3kO ±5% 1/4W 
R: FXD CAR 10O i5Z 1/4W 
R: FXD CAR 2200 t5Z 1/4W 
Tberraister 

C: FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER Q.047uF +80, ~20Z 50V 
C: FXD CER 22pF *10% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF *20% 35V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER Q.G47uF +80, -20Z 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF -80, -20% 50V 

C: FXD CER O.Q47uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
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Description 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No, 

C360 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C36 1 
thru 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C374 



C375 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C376 

CSM-AC15P50V 

15PF50WV 

C377 

cbru 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C379 



C380 

CSM-ACRQ47U50V 

0.047UF50WV 

C381 

CTA-A310U35V 

221M3502-106M 

C382 

CTA-AB10U35V 

221M3502-106M 

C383 

cbru 

CSM-ACROtU50V 

0.01UF50MV 

C392 



C393 

CFM-AL2000P-3 

CQ08S2B-20000-J02 

C394 

CTM-AC20P 

ECVIZW20X32 

C395 

CSM-ACRO1U50V 

Q.01UF50WV 

C396 

CSM-ACR04 7U 50 V 

0.047UF50WV 

C397 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C398 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

0399 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C400 

CSM-ACR047U50V 

Q.G47UF50WV 

C401 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C402 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C403 

CSM-ACR04 7U 50V 

0.047UF50WV 

C404 

cbru 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C406 



C407 

CSM-ACR047U50V 

0.Q47UF50WV 

C408 

Cbru 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C4I0 



C411 

CSM-ACR04 7U50 V 

0.047UF50WV 

C412 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

a 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 


CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

HI 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 




■ 

CMC-AB 10PR5K.-4 

DM10D100J5 

C419 



C420 

CTM-AC6P 

SCVIZW06X32 

C421 

CTM-AC20P 

ECV1ZW20X32 

C422 

CMC-AB4 7 PR3K-4 

DM10D470J3 

C423 



C424 

CSM-A327P50V-6 

CC45U1H270KY 

C425 

Cbru 

C437 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C433 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C439 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C440 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 


C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER 0.047jiF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 15 P F ±10% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 
C: FXD ELECT TANTAL IOuF +20% 35V 
C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 35V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD Styroi 20Q0pF 
C: VAR CER 20pF 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER Q.047uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C; FXD CER 0.047’jF +80, -20% 50V 

C; FXD CER 0-047uF +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.Q47uF +30, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER 0.047»F +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 5QV 

C: FXD CER Q.047uF +30, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +30, -20% 50V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD DIPPED MICA 10p? ±5% 500V 
Noe assigned 
C: VAR CER 6pF 
C: VAR CER 20pF 

C: FXD DIPPED MICA 47pF ±5% 300V 
Noe assigned 

C: FXD CER 27oF ±10% 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD CER 0.047uF +30, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 30V 
C: FXD CER 0.047uF +30, -20% 5QV 












Parts No. 


C441 

C442 

C443 

C444 

thru 

C449 

C450 

C451 

thru 

C455 

C456 
C457 
C458 
C459 
C460 
C461 
C462 
C463 
C464 
C465 
C466 

C467 

thru 

C474 

C475 

thru 

C478 

C479 

C480 

C481 

thru 

C483 

G484 

thru 

C488 

C489 

thru 

C498 

C499 

C500 

C501 

C502 

C503 

C504 

C505 

C506 

L511 

thru 

L513 

L514 
1.515 
L516 
L517 
L518 


ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

CSM-ACRO1U50V 

Q.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACR04 7U 5 0V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER. O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1USOV 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CFM-AL2000P-3 

CQ08S2B-20000-J02 

C: FXD Styrol 2000pF 

CTM-AC20P 

EtfV12W20X32 

C: VAR CER 20pF 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C SM-ACR04 7U 5 0 V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACR047U 5 0 V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Not assigned 

CSM-ACRO1350V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CCK-AA100U25V 

25T100 

C: FXD ELECT IOOuF 25V 

CCK-AA100U10V 

10T100 

C: FXD ELECT IOOuF 10V 

CCK-AA100U10V 

tOTlOO 

C: FXD ELECT IOOuF 10V 

CSM-ACRO1U50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CTA-AC1U50V 

242M5002-105M 

C: FXD ELECT TANTAL tuF ±202 50V 

CTA-ACR01U 50V 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Not assigned 

CSM-ACRO1U50V-1 

Q.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-AC22P50V-1 

22PF50WV 

C: FXD CER 22pF ±102 50V 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

CSM-AB82P50V-6 

CC45UJ1H820KY 

C: FXD CER 82pF ±102 50V 

CSM-AB82P50V-6 

CC45UJ1H820KY 

C: FXD CER 82pF ±102 50V 

LCL-B00376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 330yH 

LCL-C00501-1 

* 

L: FXD Coil 

LCL-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L; FXD Coil 330uH 

LCL-B00376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 330uH 

LCL-B00375-1 

TPFOA10-22 IK 

L: FXD Coil 

LCL-B00376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 330uH 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

L519 

LCL-B00141-1 

TPF0410-47 IK 

L: FXD Coil 

L520 

LCL-C0Q563A-1 

•k 

L: FXD Coil 

L521 

LCL-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 330uH 

L522 

LCL-C00501-1 

* 

L: FXD Coil 

L'523 

thru 

LCL-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

L525 




L526 

LCL-C00013-1 

CSL0812-181J 

L: FXD Coil 180uH 

L527 

LCL-C00013-1 

CSL0812-181J 

L: FXd Coil 180uH 

L528 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 

L529 

LCX.-B00376-1 

TPF0410-33 IK 

L: FXD Coil 

X541 

DXD-000445-1 

■* 

Crystal 

J545 

JCR-AF050PX02-1 

HIF3F-50P-2.54DS 

Connector 

Q601 

SFN-2SK33 

2SK33F 

FET Junction N-Cbannel 

Q602 

STP-2SA1015 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q603 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q604 

STP-2SA1015 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q605 

SFN-2SK33 

2SK33F 

FET Junction N-Cbannel 

Q606 . 

SFN-2SK33 

2SK33F 

FET Junction N-Cbannel 

Q607 

STP-2SA1015 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q608 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q609 

STN—2SC1815—15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q610 

STP-2SA1015 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q611 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

D621 

thru 

SDS-1S2222 

1S2222 

Diode SI 

D623 




D624 

SDS-1S2222 

1S2222 

Diode SI 

D625 

SDS-1S2222 

1S2222 

Diode SI 

R628 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3KO ±52 1/4W 

R629 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2KI2 ±52 1/4W 

R630 

RCS-AH5R6K 

RD25S5.6KQJ 

R: FXD CAR 5.6KO ±52 1/4W 

R631 

RCB-AH39-1 

RD25S390J 

R: FXD CAR 390 ±52 1/4W 

R632 

RCB-AH150-1 

RD25S150OJ 

R; FXD CAR 1500 ±52 1/4W 

R633 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 

R634 



Not assigned 

R635 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2WJ ±52 1/4N 

R636 

RCB-AH10-1 

RD25S100J 

R: FXD CAR ion ±52 1/4W 

R637 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R: FXD CAR 51Q ±52 1/4W 

R638 

RCB-AH47K-1 

RD25S47KQJ 

R: FXD CAR 47RO ±52 1/4W 

R639 

RCB-AH47K-1 

RD25S47KOJ 

R: FXD CAR 47kn ±52 1/4W 

R640 

RCB-AH100-1 

RD25S1000J 

R; FXD CAR 100n ±52 1/4W 

R641 

RCB-AH47K-1 

RD25S47KOJ 

R: FXD CAR 47kO ±52 1/4W 

R642 

RCB-AH47K-1 

RD25S47KOJ 

R: FXD CAR 47kO ±52 1/4W 

R643 

RCB-AK220-1 

RD50S2200J 

R: FXD CAR 220n *52 1/2W 

R644 

RCB-AH150-1 

RD25S150OJ 

R: FXD CAR 1500 ±52 1/4W 

R645 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/4W 

R646 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R; FXD CAR 5.6'kO ±52 J/4W 
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Description 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No, 

Mfr Stock 

R647 

RCB-AH3R3K-I 

RD25S3.3R3J 

R648 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K0J 

R649 

RCB-AH47K-I 

RD25S47K3J 

R650 

RCB-AH47K-1 

RD25S47K3J 

&651 

RCB-AH39-1 

RD25S393J 

R652 

RCB-AH150-1 

RD25SI503J 

R653 

RCB-AH51-1 

RD25SS13J 

R654 

- RCB-AH15 

RD25S153J 

R655 

RGB-AH 10-1 

RD25S103J 

R656 

RCB-AH2R2K-1 

RM5S2.2K3J 

R657 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2K3J 

R658 

RC3-AH100-1 

RD25S1003J 

R659 

RCB-AH10K-1 

RD25S10K3J 

R660 

RCB-AH10K-1 

RD25S10K3J 

R661 

RGB-AH39-1 

RD25S393J 

R662 

RCB-AH150-1 

RD25S1503J 

R663 

RCB-AH51—1 

RD25S513J 

R664 

RCB-AH15 

RD25S153J 

R665 

RCB-AH10-1 

RD25S103J 

R666 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K3J 

R667 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2K3J 

R668 

RCB-AH100-1 

RD25S J0052J 

R669 

RVR-BE20 

X6T203 

R670 



thru 

R678 

RCB-AH15-1 

RD25S1554J 

R679 



R680 

RMF-AR68QFK-! 

SN14K2E683F 

C681 

CXM-AC20P 

ECV1ZW20X32 

C632 

CMC-AB47PR3K-4 

DM10D470J3 

C683 

thru 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C635 



C686 

CSM-ACR047U50V-1 

0.Q47UF50WV 

C687 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C688 

CSM-ACRO 4 7U 5 0 V-1 

0.047UF50WV 

C689 


0.01UF50WV 

thru 

C691 

CSM-ACR01U 50V-1 


C692 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UT50WV 

C693 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C694 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C695 

CMC-AB47PR3K-4 

DM10D47QJ3 

C696 

CTM-AC2QP 

SCV12W20X32. 

C697 

CSM-ACRO1U50V-I 

0.0 11TF50WV 

C698 

CSM-ACR04 7U 50 V-1 

0.047UF50WV 

06^9 

CSM-ACRO1U50V-L 

0.0 1UF5QWV 

C700 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C701 

CMC-AB47PR3K-4 

DM10D470J3 

C702 

CTM-AC2QP 

ECV12W20X32 


R: FXD CAR 3.3R54 ±5% 1/4W 
R; FXD CAR 2.2R3 ±52 1/4W 
R; FXD CAR 47kU ±52 1/4W 
R: FXD CAR 47k3 ±52 1/4W 
R; FXD CAR 393 ±52 1/4W 
R; FXD CAR 1503 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 513 ±52 1/4W 
a: FXD CAR 153 ±52 1/4M 
a: FXD CAR 103 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2k3 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 8.2k3 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1003 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 10K3 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 105c3 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 3954 ±52 1/4W 
R; FXD CAR 1503 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 513 ±52 1/4M 
R: FXD CAR 153 ±52 1/4W 
&; FXD CAR 103 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2.2kU ±52 1/4W 
R; FXD CAR 8.25c3 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1003 ±52 1/4W 
R: VAR WW 203 

R; FXD CAR 153 ±52 1/4W 

Hoc assigned 

R: FXD Metal FLM 6 854 ±12 1/4W 
C: VAR CER 20pF 

C: FXD DIPPED MICA 4?pF ±52 300V 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C: RXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD DIPPED MICA 47pF ±52 300V 
C: VAR CER 20pF 

C: FXD CER O.OluF +30, -202 50V 
C; FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 30V 
C: FXD DIPPED MICA 47pF *52 300V 
C: VAR CER 20pF 













Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


CSM-ACRO1U50V-1 
CSM-ACR04 7U50 V-l 


CSM-AC22P50V-1 

C SM-ACR01U 50V-1 
CSM-ACR047U50V-1 

LCL-B00375-1 
LCL-B00141-1 
LCL-BQ0376-1 
LCL-B00376-1 
LCL-B0Q375-1 
LCL-B00141-1 
LCL-B00376-1 
LCL-B00375-1 
LCL-BOO141-1 
LCL-B00376-1 

DXD-000445-1 

DXD-000446-1 

DXD-000446-1 

RCB-AH47K-1 
RCB-AH47K-1 
RCB-AH150-1 
RCB-AK220-1 

JTT-AB0QEX04-1 


0.01OT50WV 

0.047UF50WV 

22PF50WV 

0.01UP50WV 

0.0470F50WV 

TPF0410-221K 
TPF0410-471K 
TPF0410-33 IK 
TPF0410-33 IK 
TPF0410-221K 
TPF0410-47IK 
TPF0410-331K 
TPF0410-22 IK 
TPF0410-47IK 
TPF0410-33 IK 


RD25S47KOJ 

RD25S47K0J 

RD25S150QJ 

RD50S22Q0J 


C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C: FXD CER 22pF ±102 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER 0.047liF +80, -202 50V 

L: FXD Coil 220uH 
L: FXD Coil 470uH 
L: FXD Coil 330uH 
L: FXD Coil 330uH 
L: FXD Coil 220uH 
L: FXD Coil 470uH 
L: FXD Coil 330tiH 
L: FXD Coil 220uH 
L; FXD Coil 470uH 
L: FXD Coil 330yH 

Crystal 

Crystal 

Crystal 

R: FXD CAR 47X11 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 47kO ±52 1/4W 
R: FXD CAR 1500 ±52 1/4W 
R: FXD CAR 2200 ±52 1/2W 

Hermetic Seal 
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TR4172 
LOG AMP. 
BLP-010231 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

thru 

SHB-000554 

* 

IC: Hybrid 

IC4 




ICS 

SHB-000555-1 

* 

IC: Summing Amplifier 

IC6 

SHB-000555-1 

* 

IC: Summing Amplifier 

IC7 

SIA-TL084-6 

TL084ACN 

IC: JFET Input Operational Amplifier 

IC8 

SIA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET Input Type Operational 


Amplifier 

IC9 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC10 

SIA-356-1 

LF356AH 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 


Amplifier 

ICU 

SIA-357-1 

LF357H 

IC: JFET Input Amplifier Wide Band 


Decompensated 

ICl 2 

SIA-357-2 

LF357H 

IC: JFET Input Amplifier Wide Band 


Decompensated 

ICl 3 

SIA-356-1 

LF356 

IC: Junction FET Input Type Operational 


Amplifier 

IC14 

SIA-OG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

ICl 5 

SIA-356-1 

LF356 

IC: Junction FET Input Type Operational 



Amplifier 

IC 16 

SIA-319-1 

LM319H 

IC: High Speed Dual Comparator 

ICl 7 

SIA-356-1 

LF356H 

IC; Junction FET INPUT Type Operational 


Amplifier 

ICtS 

SIA-357-2 

LF357H 

IC; JFET Input Amplifier Wide Band 


Decompensated 

ICl 9 

SIA-357-2 

LF357H 

IC: JFET Input Amplifier Wide Band 


Decompensated 

IC20 

thru 

SIA-324-1 

LM324 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC22 




IC23 

SIA-339-1 

LM339 

IC: Quad Comparator 

IC24 

SIA-DG201-1 

DG2Q1BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC25 

thru 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC27 




IC28 

SIT-74LS138 

SN74LS138N 

IC: 3 to 8 Line Decoder Multiplexer Low Power 

IC29 

SIA-357-1 

LF357H 

IC: JFET Input Amplifier Wide Band 


Decompensated 

IC30 

SIT-74LS74 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive - Edge - Triggered 


Flip Flop with Preset AND Clear Low Power 

Q41 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transistor SI NPN 

Q42 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q43 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q44 

thru 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q46 




Q47 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transistor SI NPN 

Q43 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q49 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q50 

thru 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q59 




Q60 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor 31 NPN 

Q61 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q62 

STN-2SC1815-15 

2SC1315GR 

Transistor SI NPN 

Q63 

......... 

STP-2SA1015-1 

2SA101 5 

Transistor SI PNP 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No, 


Description 


Q64 

STN-2SC1815-15 

2SC1813GR 

Transistor SI 

NPN 


Q65 

STP-2SA1015-15 

2SA1015 

Trans is cor SI 

PNP 


Q66 

thru 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Trans is cor SI 

NPN 


Q70 






Q71 

thru 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Trans is Cor SI 

PNP 


Q74 






Q75 

STN-2SC639-1 

2SC639 

Transistor SI 

NPN 


Q76 



Not assigned 



Q77 • 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI 

NPN 


Q78 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI 

NPN 


Q79 

DGP-TT0002-1 

2SC1707AH 

Transistor SI 

NPN 


D81 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 



D82 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 



D83 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 



D84 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 



D85 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 



D86 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 



D87 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 



D88 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 



D89 

SDS-1SS97-1 

13397 

Diode SI 



D90 

chru 

D101 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 



D1Q2 

SDS-LD1-1 

LD-1 

Diode SI 



D103 

SDZ-WZ120 

WZ-120 

Zener Diode 



D104 

thru 

D107 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 



D108 

thru 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 



D1U 






D112 

SD5-LD1-1 

LD-1 

Diode SI 



D113 

SDZ-D030-1 

RD3.0F 

Zener Diode 



D114 
chru 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 



DJ19 






D120 



Not assigned 



R121 

RMF-AR300QFK-1 

SN14K2E300kF 

R: FXD Hetal 

FLM 

30013 *12 1/4W 

R122 

RMF-AR20QFK-1 

SN14K2E20kF 

R: FXD Metal 

FLM 

20k ±1% 1/4W 

R123 

RMF-AR300QFK-1 

SN14K2E300kF 

R: FXD Metal 

FLM 

300k ±12 1/4W 

R124 

RMF-AR15KFK-1 

SN14K2E15KkF 

R: FXD Metal 

FLM 

15k U ±12 1/4W 

R125 

RMF-AR6R8KFK-1 

SN14K2E6.8KkF 

R: FXD Metal 

FLM 

6.8kk ±12 1/4W 

R126 

RMF-AR1R8KFK-1 

SN 14K.2E1.8KkF 

R; -FXD Metal 

FLM 

1.8kk ±12 1/4W 

R127 

RMF-ARlKFK-i 

SN14K2ElKkF 

R: FXD Metal 

FLM 

lk a ±12 1/4W 

R128 

RMF-AR560QFK-1 

SNJ4K2£560kF 

R: FXD Metal 

FLM 

5o0k ±12 1/4W 

R129 

RMF-AR15QFK-1 

SN 14K.2E 15kF 

R: FXD Metal 

FLM 

15k ±12 1/4W 

R1 30 

RMF-AR47QFK-1 

SN14K2£47kF 

R: FXD Metal 

FLM 

47k ±12 1/4W 

R131 

RMF-AR10KFK-1 

SN 14K2E1OKkF 

R: FXD Metal 

FLM 

lOkk ±12 1/4W 

R132 

RMF-AR1OKFK-1 

SN14K2E10KkF 

R: FXD Mecal 

FLM 

1 Okk ±1% 1/4W 













Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


R17 3 
thru 
R178 


RMF-AR1OQFK-l 
RMF-AR1OQFK-l 
RMF-AR390QFK-1 
RMF-AR1OKFK-1 
RMF-AR15KFK-1 
RMF-AR47QFK-1 
RMF-AR100QFK-1 
RMF-AR1R5KFK-1 
RCB-AG8R2K-1 
RMF-AR560QFK-1 
RMF-AR56QFK-1 
RMF-AR12QQFK-1 
RVR-BE500 
RMF-AR47OQFK-l 
RMF-AR47OQFK-l 
RMF-AR1R5KFK-1 
RMF-AR4R7KFK-1 
RMF-AR8R2KF K-1 
RMF-AJR2&7KFK-1 
RHF-AR4 7 QFK-1 
RMF-AR820QFK-1 
RMF-AR560QFK-1 
RMF-AR47QFK-1 
RMF-AR1OKFK-1 
RVR-BE100-1 
RMF-AR1OKFK-1 
RMF-AR1OQFK-l 
RMF-AR1OQFK-l 
RMF-AR39OQFK-l 
RMF-AR5R6KFK-1 
RMF-AR7R5KFK-1 
RMF-AR47QFK-1 
RMF - AR5 OQFK-l 
RMF-AR1R2KFK-1 
RMF-AR82QFK-1 
RMF-ARIR2KFK-1 
RMF-AR39OQFK-l 
RMF-AR5R6KFK-1 
RMF-AR7R5KFK-1 
RMF-AR100QFK-1 

RMF-AR1OKFK-1 

RCB-AG15K-1 
RC3-AG100-1 
RCB-AG10K-1 
RCB-AG100-1 
RCB-AG1R5K-1 


Mfr Stock 


Description 


SN14K2£10ftF 
SN]4K2£10ftF 
SN14K2E390ftF 
SN14K2E1 OKftF 
SN14K2E15KftF 
SN14K2E47ftF 
SN 14K2E10OiiF 
SN14K2E1.5KftF 
RDl2S8.2KftJ 
SN <4K2E560ftF 
SN14K2£56ftF 
SN14K2E120ftF 
X6T500ft 
SN14K2E470ftF 
SN14K2E470ftF 
SN14K2E1.5KftF 
SN14K2E4.7KftF 
SN14K2E8.2K11F 
SN14K2E2.7KftF 
SN14K2£47ftF 
SN14K2E820UF 
SN14K2£56GftF 
SN14K2E47UF 
SN14K2E10KftF 
X6S100ft 
SN14K2E1OKftF 
SN 14K2E1OftF 
SN14K2£10ftF 
SN14K2E390iiF 
SN14K2£5.6KftF 
SN14K2E7 . 5KftF 
SN14K2E47iiF 
SN14K2E50ftF 
SN14K2E1.2XftF 
SN14K2E82UF 
SN 14K2E1.2KftF 
SN14K2£390ftF 
SN14K2E5.6KUF 
SN14K2E7.5KftF 
SN 14K2E1 QOilF 

SN14K2E1OKftF 

RD12S 15KftJ 
RDUSIQOftJ 
RDUSIOKftJ 
RDl2S100ftJ 
RD12S1,5Ki*J 


FXD Metal FLM 10ft ±12 1/4W 
FXD METAL FLM 10ft ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 390ft ±12 1/4W 
FXD Metal FLM lOkft ±12 1/4W/ 
FXD Metal FLM 15kft ±1% 1/4W 
FXD Metal FLM 47ft ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 100ft ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 1,5kft ±12 1/4W 
: FXD GAR 8.2kft ±5% 1/8W 
; FXD Metal FLM 560ft ±12 1/4W 
: FXD Metal FLM 56ft ±12 1/4W 
: FXD Metal FLM 120U ±12 1/4W 
; VAR WW 500ft 

: FXD Metal FLM 470ft ±12 1/4W 
: FXD Metal FLM 470ft ±12 1/4W 
: FXD Metal FLM I.SkU ±12 1/4W 
: FXD Metal FLM 4.7kii ±12 1/4W 
: FXD Metal FLM 8.2kft ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 2.7kU ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 47ft ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 320ft ±12 1/4W 
■; FXD Metal FLM 560ft ±12 1/4W 
>: FXD Metal FLM 47ft ±12 1/4W 
L; FXD Metal FLM lOkft ±12 1/4W 
i: VAR WW 100ft 

l; FXD Metal FLM lOkft ±!Z 1/4W 
i: FXD Metal FLM 10ft ±1% 1/4W 
i: FXD Metal FLM 10ft ±12 1/4W 
1: FXD Metal FLM 390>< ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 5.6kft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 7.5kfl ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 47ft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 50ft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 1.2kft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 82ft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 1.2kft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 390ft ±1% 1/4W 
R: FXD Metal FLM 5.6kft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 7.5kft ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 100ft ±1X 1/4W 

R: FXD Metal FLM lOkft ±1% 1/4W 

R: FXD CAR 15kft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
&: FXD CAR lOkft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 1.5kft ±52 1/3W 
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parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R184 

thru 

RCB-AG1K-1 

RD12SlKi*J 

R: FXD CAR lki l ±52 1/8W 

R186 




R187 

RCB-AG8R2K-1 

RD12S8.2KLJ 

R: FXD CAR 8.2k>2 ±52 1/8W 

R188 

RCB-AG1K-1 

RD12S1K*2J 

R: FXD CAR lk*2 ±52 1/8W 

R189 

RCB-AG10K-1 

RDI2S1OK22 J 

R: FXD CAR 10k*2 ±52 1/8W 

R190 

RCB-AG100-1 

RD12S100*2J 

R: FXD CAR 100*2 ±52 1/8W 

R191 

RC8-AG15K-1 

RD12S15K*2J 

R: FXD CAR 15k U ±52 1/8W 

R192 

RCB-AG100-1 

RD12S10022J 

R: FXD CAR 100*2 ±52 1/8W 

R193 

RC8-AG1R5K-1 

RD 12S1.5K12J 

R: FXD CAR 1.5*02 ±52 1/8W 

R194 

RCB-AG1X-1 

RD1 2SlKi^J 

R: FXD CAR lk*2 ±52 1/8W 

R195 

RCB-AG8R2K-1 

RD12S8.2KUJ 

R: FXD CAR 8.2k»2 ±52 1/8W 

R196 

RCB-AG1K-1 

RD12S1KUJ 

R: FXD CAR lk*2 ±52 1/8W 

R197 

RCB-AG15K-1 

RD12S15K*2J 

R: FXD CAR ISktt ±52 1/8W 

R198 

RCB-AG10K-1 

RD12S10K22J 

R: FXD CAR 10k*2 ±52 1/8W 

R199 

RCB-AG100-1 

RD12S100UJ 

R: FXD CAR 100m ±52 1/8W 

R200 

RCB-AG100-1 

RD12S100J4I 

R: FXD CAR 100M ±52 1/8W 

R201 

RCB-AG1R5K-1 

RD 12S1.5KLJ 

R: FXD CAR 1.5k*2 ±52 1/8W 

R202 

RMF-AR10KFK-1 

SHI 4K2E10KttF 

R; FXD Metal FLM 10k*2 ±12 1/4W 

R203 

RMF-AR100QFK-1 

SN14K2E1Q0WF 

R: FXD Metal FLM 100*2 ±12 1/4W 

R204 

RMF-ARI5KFK-I 

SN14K2E15K22F 

R; FXD Metal FLM 15kO ±12 1/4W 

R205 

SMF-AR100QFK-1 

SN14K2E 100*2? 

R: FXD Metal FLM 100*2 ±12 1/4W 

R206 

RMF-AR1R5KFK-1 

SH14K2E1«5K>2F 

R: FXD Metal FLM I.SkM ±12 1/4W 

R207 

RCB-AG8R2K-1 

RD12S8.2KiAJ 

R: FXD CAR 8.2k*2 ±52 1/4W 

R2Q8 

RMF-AR56QFK-1 

SN14K2£56*2F 

R: FXD Metal FLM 56*2 ±12 1/4W 

R209 

RMF-AR5 60QFK-1 

SN14K2E560*2F 

R: FXD Metal FLM 560U ±12 1/4W 

R210 

RMF-AR470QFK-1 

SN14K2E470UF 

R: FXD Metal FLM 470U ±12 1/4W 

R211 

RHF-AR120QFK-1 

3N14K2S120uF 

R; FXD Metal FLM 120M ±12 1/4W 

R212 

RVR-BE500 

X6T5QQ** 

R: VAR WW 500*2 

R213 

RMF-ARI00QFK-1 

SN14K2E 1QQLF 

R: FXD Metal FLM 100*2 ±12 1/4W 

R214 

RMF-AR47QQFK-1 

SN14K2E470S2F 

R: FXD Metal FLM 470*2 ±12 1/4W 

R215 

RMF-AR1R5KFX-1 

SN14K2E1.3RuF 

R: FXD Metal FLM 1-5k*2 ±12 1/4W 

R216 

RMF-AR4R7XFK-1 

SN14K2E4.7Ki/F 

R: FXD Metal FLM 4.7ku ±12 1/4W 

R217 

RMF-AR5R 6KFK-1 

SN14K2E5.6KiiF 

R: FXD Metal FLM 5.6k*2 ±12 1/4W 

R218 

thru 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KDF 

R: FXD Metal FLM 10ki2 ±12 1/4W 

R223 




R224 

RMF-AR3R9KFK.-1 

SN14K2E3.9KUF 

R: FXD Metal FLM 3.9k*2 ±12 1/4W 

R225 

RCB-AG22K-1 

■ &D1 2S22KUJ 

R: FXD CAR 22k*2 ±52 1/8W 

R226 

RCB-AG5R6K-1 

RD12S5.6XUJ 

&: FXD CAR 5.6k*2 ±52 1/8W 

R227 

RCB-AG5R6K-1 

RD 1 2S5.6KUJ 

R: FXD CAR 5.6Vo2 ±52 1/8W 

R228 

RCB-AG1K-1 

RD12S1K1U 

R: FXD CAR lk*2 ±52 1/8W 

R229 

RCB-AG1K-1 

&D12S1XUJ 

R: FXD CAR lk*2 ±52 1/8W 

R230 



Not assigned 

R231 

&VR-CB20-1 

RJ6P20U 

R: VAR CERMET 20*2 

R232 

RC8-AG8R2K-1 

RD12S8.2KUJ 

R: FXD CAR 8.2JU2 ±52 I/8W 

R233 

RCB-AG1K-1 

RD1 2S1X*2J 

R: FXD CAR lki2 ±52 1/8W 

R234 

RCB-AGIK-1 

RD12S1KUJ 

R: FXD CAR lk*2 ±52 1/8W 

R235 

RMF-A&1KFK-1 

SN14K2ElK»iF 

R: FXD Metal FLM lk*2 ±12 1/4W 
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ADVANTEST 

Stock NO. 


RCB-AG8R2K-1 

RMF-AR1KJK-1 

RVR-BE50—1 

RMF-AR68QFK-1 

RMF-AR1KFK-1 

RMF-AR1KFK-1 

RMF-AR3R9KFK-1 

RMF-AR5R6KFK-1 

RMF-AR1KFK-1 

RMF-AR1OQQFK-1 

RCB-AG8R2K-1 

RCB-AG470-1 

RCB-AG 1 2K-1 

RCB-AG470-1 

RCB-AG1K-1 

RCB-AG100-1 

RCB-AG8R2K-1 

RCB-AG180-1 

RVR-CB20-1 

RCB-AG8R2K-1 

RCB-AG470-1 

RCB-AG12K-1 

RCB-AG470-1 

RCB-AG1K-1T 

RCB-AG100-1 

&CB-AG8R2K-1 

RCB-AG33-1 

RVR-CB20-1 

RCB-AG8R2K-1 

RCB-AG470-1 

RCB-AG1 2K-1 

RCB-AG470-1 

RCB -AG IK-1 

RCB-AG100-1 

RCB-AG8R2K-1 

RCB-AG33-1 

RVR-CB20-1 

RCB-AG10K-1 

RCB-AG15K-1 

RCB-AG1R5K-1 

RCB-AG100-1 

RCB-AG4R7K 

RVR-BE20K 

RCB-AG10K 

RCB-AG4R7K 

RCB-AG100 

RMF-AR560QFX 

RMF-AR560QFK 


Mfr Stock No. 



RD12S8.2K4U 

SN14K2E1K4F 

X6T5041 

SN 14K2E68iiF 

SN14K2E1K41F 

SN14KZE1K41F 

SN14K2E3.9KilF 

SH14K2E5.6K41F 

SN14K2E1KUF 

SN14K2E10041F 

RD12S8.2K41F 

RD123470141 

RD12S12Ki4l 

RD12S47QUJ 

RD12S1K14J 

RD12S10044I 

RD12S8.2K44J 

RD12S1804U 

RJ6P20U 

RD12S8.2K42J 

RD12S470UJ 

RD12S12K44J 

RD12S47044J 

RD12S1K4U 

RD12S10044J 

RD12S8.2K44J 

RD12S330J 

RJ6P2041 

RD1 238.2X441 

RD12S47044J 

RD1 231 2KuJ 

RD12S470UJ 

RD12SIK14J 

BD12310OuJ 

RD12S8.2K4U 

RD12S33SU 

RJ6P2041 

RD12S10KSU 

RD12S15K44J 

RD 12S 1.5Ki4J 

RD12S100441 

RD12S4.7K44J 

X6T20KS1 

RD12S10K44J 

RD1 2S4.7Ki4J 

&D12S 100441 

SN14K2E56041F 

3N14K2£560ilF 


FXD Metal FLM 8.2kil ±52 1/8W 
FXD Metal FLM lkil ±12 1/4W 
VAR WW 5 Oil 

FXD Metal FLM 6841 ±12 1/4W 
FXD Metal FLM lkil ±12 1/4W 
FXD Metal FLM IkG ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 3.9kil *12 1/4W 
FXD Metal FLM 5.6kil ±1% 1/4W 
FXD Metal FLM lkil ±12 1/4W 
FXD Metal FLM 10041 ±12 1/4W 
FXD CAR 8.2kil ±52 1/8W 
FXD CAR 470W ±52 1/8W 
FXD CAR 12kil ±52 1/8W 
FXD CAR 4 7041 ±52 1/8W 
: FXD CAR lkil ±52 1/8W 
: FXD CAR 10041 ±52 1/8W 
: FXD CAR 8.2k4i ±52 1/8W 
: FXD CAR 180U ±52 1/8W 
: VAR CERMET 20u 
: FXD CAR 8.2kil ±52 1/8W 
: FXD CAR 470il ±52 1/8W 
: FXD CAR 12kii ±52 1/8W 
: FXD CAR 4 7 041 ±52 1/8W 
FXD CAR lkil ±5% 1/8W 
FXD CAB 10041 ±52 1/8W 
FXD CAR 8.2kil ±52 1/8W 
FXD CAR 3341 ±52 1/8W 
It VAR CERMET 2041 
t: FXD CAR 8.2kil ±52 1/8W 
t: FXD CAR 4 7041 ±52 1/8W 
t: FXD CAR 12k41 ±52 1/8W 
i: FXD CAR 470u ±52 1/8W 
l: FXD CAR lkil ±52 1/8W 
R: FXD CAR 100il ±52 1/8W 
R: FXD CAR 8.2kil ±52 1/8W 
R: FXD CAR 33il ±52 1/8W 
R; VAR CERMET 2041 
a: FXD CAR IQkil ±52 1/8W 
R: FXD CAR 15kil ±52 1/8W 
R: FXD CAR l.Skii ±52 1/8W 
R: FXD CAR IQQil *52 1/8W 
R: FXD CAR 4.7kii ±52 1/8W 
R: VAR WW 20kil 
R; FXD CAR lOkil ±52 1/8W 
R: FXD CAR 4.7kil ±52 1/8W 
R; FXD CAR IQGil ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 56041 ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 56041 ±12 1/4W 


R283 














Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R284 

RCB-AG1R2X-1 

RDl 2S1.2KiiJ 

R: FXD CAR 1.2 tbZ !/8W 

R285 

RCB-AG1R2K-1 

RD 1 2S1.2K1RJ 

R: FXD CAR 1.2k u *5Z 1/8W 

R286 



NoC assigned 

R287 



Not assigned 

R288 



Not assigned 

R289 

RCB-AG1K—1 

RD12S1KUJ 

R: FXD CAR lktf ±5Z 1/8W 

R290 

RCB-AG3R9K-1 

RDl2S3.9K1U 

R; FXD CAR 3.9kii ±5Z 1/8W 

R291 

RC3-AG5R6K-1 

RDl2S5.6K&J 

R: FXD CAR 5.6kW ±5Z 1/8W 

R292 

RCB-AGIK-i 

RD12S1KHJ 

R: FXD CAR lk .U ±5Z 1/8W 

R293 

RCB-AG82-1 

RD12S8214J 

R: FXD CAR SZU ±5Z 1/8W 

R294 

RVR-CB100-1 

RJ6P100U 

R: VAR CERMET 100i2 

R295 

RCB-AG8R2K-1 

RD12S8.2KUJ 

R: FXD CAR 8.2k^ ±5Z 1/8W 

R296 

RCB-AGIK-I 

RDl 2S1KA4J 

R: FXD CAR lka ±5Z 1/8W 

R297 

RCB-AGIK-I 

RD 12S IKiiJ 

R: FXD CAR Iku ±5Z 1/8W 

R298 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KHF 

R: FXD Metal FLM lkil ±]Z 1/4W 

R299 

RCB-AG8R2K-1 

RD 12S8.2XUF 

R: FXD CAR 8.2kM ±12 1/8W 

R300 

RMF-AR1KFK-1 

5N14K2EIKUF 

R: FXD Metal FLM IkU ±1Z 1/4W 

R301 

RVR-BE50-1 

X6X50Q 

R: VAR WW 50U 

R302 

RMF-AR68QFK-1 

SN14K2E68S1F 

R: FXD Metal FLM 68W ±1Z 1/4W 

R303 

RMF-ARIKFK-1 

SN14K2E1KUF 

R: FXD Metal FLM lkii ±1Z 1/4W 

R304 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2ElKliF 

R: FXD Metal FLM lk U ±1Z 1/4W 

R305 

RMF-AR3R9RFK-1 

SH14K2E3.9KS1F 

R: FXD Metal FLM 3.9kM ±1% 1/4W 

R306 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E5.6K&F 

R: FXD Metal FLM 5.6kU ±1Z 1/4W 

R307 

RMF-ARXKFK-1 

SN14K.2E1&2F 

R: FXD Metal FLM lkii ilZ 1/4W 

R308 

RMF-AR1OOQFK-i 

SN14K2E100UF 

R: FXD Metal FLM lOQii tlZ 1/4W 

R309 

RHF-AR1R2KFK-1 

SN14K2E1.2KUF 

R: FXD Metal FLM 1.2kU ±1Z 1/4W 

&310 

RMF-AR1R2KFK-1 

SN14K2E1.2KOF 

R: FXD Metal FLM 1.2kil ±1Z 1/4W 

R311 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E5.6K12F 

R: FXD Metal FLM 5.6kfl ±IZ 1/4W 

R312 

RMF-AR470QFK-1 

SN14K2E470UF 

R: FXD Metal FLM 470S2 IlZ 1/4W 

R313 

RHF-AR3R9KFK-1 

SN14K2E3.9XUF 

R: FXD Metal FLM 3.9ku ±1Z 1/4W 

R314 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN1 4K2E5.6KiiF 

R: FXD Metal FLM 5.6kii tlZ 1/4W 

R315 

RMF-AR1QKFK-l 

SN 14K2E1 QKiiF 

R: FXD Metal FLM lOkii ± 1Z 1/4W 

R316 

RMF-AR2R2KFX-1 

SN14K2E2.2KUF 

R: FXD Metal FLM 2.2k U ±1Z 1/4W 

R317 

RMF-AR1R2KFK-1 

SN14K2E1.2KQF 

R: FXD Metal FLM J.2kH ±1Z 1/4W 

R318 

RMF-AR4 7 OQFK-i 

SN14K2E470UF 

R: FXD Metal FLM 470w ±1Z 1/4W 

R319 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN 14X2E5.6KHF 

R: FXD Metal FLM 5.6ki< tlZ 1/4W 

R-320 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E3.6KwF 

R: FXD Metal FLM S.6kft t\Z 1/4W 

R321 

RMF-AR10KFK-1 

SN 14K2E1 OKiiF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±1Z 1/4W 

R322 

RMF-AR1R2KFK-1 

SN14K2E1.2K11F 

R: FXD Metal FLM 1.2k U tlZ 1/4W 

R323 

RMF-AR1R2K7K-1 

SH14K2E1.2KMF 

R: FXD Metal FLM 1.2kM ±1Z 1/4W 

R324 

RMF-AR3R9KFK-1 

SN14K2E3.9K11F 

R: FXD Metal FLM 3.9kU ±1Z 1/4W 

R325 

RMF-AR1R2XFK-1 

SN14K2E1.2KWF 

R: FXD Metal FLM 1. 2ku tlZ 1/4W 

R326 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2X11F 

R: FXD Metal FLM 2.2k»< ±1Z 1/4W 

R327 

RMF-AR2R2KFK-1 

3N14K2E2.2KUF 

R: FXD Metal FLM 2.2kU IlZ I/4W 

R328 

RMF-AR1R5KFK-1 

SN14K2E1.5KiiF 

R: FXD Metal FLM 1.5kfl ±1Z 1/4W 

R329 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2ElKiiF 

R: FXD Metal FLM Ikii ±1Z 1/4W 

R330 

RMF-AR3R3KFK-1 

SN14K2E3.3K»iF 

R: FXD Metal FLM 3.3ktt tlZ 1/4W 

&331 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2SCuF 

R: FXD Metal FLM 2.2k U ±1Z 1/4W 
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R337 

Cbru 

R339 


<U79 

&380. 


KMF-AR1KFK-1 

RMF-AR1R5KTK-1 

RMF-AR3R3KFK-1 

RVR-BE1QK-1 

MF-AR20KFK-1 

RMF-AR1KFK-1 

RMF-AR3R9KFK-1 
RMF-A&lOOQFK-l 
RMF-AR2QKFK-1 
RCB-AG47K-1 
RGB-AG15K-1 
RMF-AR10KFK-1 
RCB-AG47K-1 
RCB-AG15K-1 
RMF-AR1OKFK-1 
RCB-AG47K-1 
RCB-AG15K-1 
RMF-AR12KFK-1 
RVR-BE200-1 
RMF-AR39QQFK-1 
RMF-AR7R5KFK-1 
RVR-BE100-1 
RMF-AR2 7 OQFK-1 
RVR-CB5K-1 
RCB-AG15K-1 
RCB-AG15K-1 
RCS-AGlK-l 
RVR-CB200-1 
RCB-AG15K-1 
DSP-000017-1 
RCB-AG3R9K-1 
RVR-BE20R 
RCB-AG100K-1 
RCB-AG330-1 
RCB-AG330-1 
RCB-AG100K-1 
RVR-CB10K-1 
RCB-AG10K 
RCB-AG18K 
RCB-AG10K 
RGB-AG1 OK 
RCB-AG18K 
RVR-BE20K-1 
RCB-AG15K 
RMF-ARl80KFK 
RMF-AR2 7 OKFK 
RMF-ARIGOKJK 


SN14K2E1KOF 
SN14K2E1.5KUF 
SN14K2E3.3KWF 
X6T1OKU 
SN14K2E20KOF 

SN14K2E1KOF 

SN14K2E3.9KOF 

SN14K2E100OF 

SN14K2E2QK0F 

RD1 2S47KiiJ 

KD12S15KOJ 

SN14K2E10KOF 

RD12S47KOJ 

RD12S15KOJ 

SN14K2E10KUF 

RD12S47KOJ 

RD12S15KUJ 

SNI4K2E12KiiF 

X6T2QQO 

SN14K2E3900F 

SN14K2E7.5KOF 

X6T1000 

SN14K2E270UF 

RJ6P5KU 

&D 12S15Ki2J 

RD12S15KOJ 

RD12S1KUJ 

RJ6P2000 

RD12S15KOJ 

31D26 

RD12S3.9KOJ 

X6T20KU 

RD12S100KUJ 

RD12S330UJ 

RD12S33QOJ 

RD12S10QKOJ 

RJ6P10KO 

SD12S10KUJ 

RD12S18KOJ 

RD12S1QK0J 

RD12S10KOJ 

RD1 2S18Ki4J 

X6T20KO 

RD12S15KOJ 

SN14K2E180KUF 

SN14K2E270KOF 

SN 14K2£ 1 OQKiiF 


R: FXD Metal FLM IkO ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 1.5kO ±1% 1/4'W 
R: FXD Metal FLM 3.3kO ±12 1/4W 
R: VAR WW 1 Okii 

R: FXD Metal FLM 20kO ±12 1/4W 

R: FXD Metal FLM IkO ±12 1/4W 

R: FXD Metal FLM 3.9ko ±1% 1/4W 
R: FXD Metal FLM 10QO ±12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 20kO ±12 1/4W 
R: FXD CAR 47kO ±52 1/8W 
R: FXD CAR 15kU ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM lOkO ±12 1/4w 
R: FXD CAR 47kU ±52 1/8W 
R: FXD CAR I5k0 ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM !OkO ±12 1/4W 
R: FXD CAR 47kO ±5% 1/8W 
R: FXD CAR 15kO ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 12kO ±12 1/4W 
&: VAR WW 200O 

R: FXD Metal FLM 3900 ±12 1/4W 
R: FXD MetaL FLM 7.5kO ±12 1/4W 
R: VAR WW 1000 

R: FXD Metal FLM 270W ±12 1/4W 
R: VAR CERMET 5kO 
R: FXD CAR !5kU ±52 1/8W 
R: FXD CAR 15kU ±52 1/8W 
R: FXD CAR IkO ±52 1/8W 
R: VAR CERMET 2000 
R: FXD CAR 15kW ±52 1/8W 
Tbermister 

R: FXD CAR 3.9ku ±52 1/8W 

R: VAR WW 20KU 

R: FXD CAR IQOko ±52 1/8W 

R: FXD CAR 3300 ±52 1/8W 

R: FXD CAR 33GO ±52 1/8W 

R: FXD CAR lOOkO ±52 1/8W 

R; VAR CERMET 10kU 

R: FXD CAR IQkO ±52 1/8W 

R; FXD CAR 18kO ±52 1/8W 

R: FXD CAR lOkO ±52 1/8W 

R: FXD CAR IGkU ±52 1/8W 

R: FXD CAR 18kO ±52 1/8W 

R: VAR WW 2Qku 

R: FXD CAR 15ku ±5% 1/8W 

R: FXD Metal FLM !80ku ±1% 1/4W 

R: FXD Metal FLM 270k0 ±1% 1/4W 

R: FXD Metal FLM lOOkU ±1% 1/4W 
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Parts No 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R381 

RMF-AR47KFK 

SN14K2£47KftF 

R: FXD Metal FLM 47kft ±1% 1/4W 

R382 

RMF-AR1KFK 

SN14KZEIKftF 

R: FXD Metal FLM Ikft ±12 1/4W 

R383 

RCB-AG4R7K 

RD12S4.7KftJ 

R: FXD CAR 4.7kft ±52 1/8W 

R384 

RVR-BE20K-1 

X6T20Kft 

R: VAR WW 20kft 

R385 

RCB-AG4R7F 

RD1 2S4.7KiJJ 

R: FXD CAR 4.7ki l ±52 1/8W 

R386 

RMF-AR5R6KFK. 

SN14K2E5.6KftF 

R: FXD Metal FLM 5.6kft ±12 1/4W 

R387 

RMF-AR5R6KFK 

SN14K2E5.6KftF 

R: FXD Metal FLM 5.6kft ±12 1/4W 

R388 

RVR-BE50Q 

X6T500U 

R; VAR WW 500ft 

R389 

RMF-AR820QFK-1 

SN14K2E820UF 

R: FXD Metal FLM 820ft ±12 1/4W 

R390 

RMF-AR22KFK 

SN14K2E22KftF 

R: FXD Metal FLM 22kft ±12 1/4W 

R391 

RMF-AR820QFK-1 

SN14K2E82QUF 

R: FXD Metal FLM 820ft ±12 1/4W 

R392 

RVR-BE20K 

X6T20Kft 

R: VAR WW 20kft 

S393 

RMF-AR4R7 KFK-1 

SN14K2E4R7KftF 

R: FXD Metal FLM 4.7kft ±12 1/4W 

R394 

RMF-AR100QFK 

SN14K2E1OOftF 

R: FXD Metal FLM 100ft ±12 1/4W 

R395 

RVR-BE200 

X6T200U 

R; VAR WW 200ft 

R396 

RMF-AR820KFK 

SN14K2E82QftF 

R: FXD Metal FLM 820ft ±12 1/4W 

R397 

RMF-AR3.9KFK-1 

SN14K2E3.9KftF 

R; FXD Metal FLM 3.9kft ±12 1/4W 

R398 

RMF-AR820QFK-1 

SN14K2E820UF 

R: FXD Metal FLM 820ft ±12 1/4W 

R399 

RVR-BE20K 

X6T20kft 

R: FXD Metal FLM 20kft ±12 1/4W 

R40Q 

RMF-AR1OKFK-i 

SN14K2E10KUF 

R: FXD Metal FLM lOkft ±12 1/4W 

R401 

SMF-AR5KFX 

SH14K2E5K2F 

&: FXD-Metal FLM 5kft ±12 1/4W 

R402 

RMF-AR12KFK 

SN14K2E12XftF 

R: FXD Metal FLM 12kft ±12 1/4W 

R4Q3 

RVR-BE1K-1 

X6T1Kft 

R: VAR WW Ikft 

R404 

RMF-AR1R8KFK 

SN14K2E1«8KftF 

R: FXD Metal FLM l.Skft ±12 1/4W 

R405 

RCB-AG15K 

RD12S15K 

R: FXD CAR 15kft ±52 1/8W 

R406 

RCB-AG4R7K-1 

RD12S4.7KiiJ 

R: FXD CAR 4.7kft ±52 1/8W 

R407 

RCB-AG12K-1 

RBI2S12KiU 

R: FXD CAR 12kft ±52 1/8W 

R408 

RC8-AC2R7K-1 

RB12S2.7K32J 

R: FXD CAR 2.7kft ±52 1/8W 

R409 

RCB-AGlK-l 

RD12SlKftJ 

R; FXD CAR Ikft ±52 1/8W 

R410 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KUJ 

R: FXD Metal FLM Ikft ±12 1/4W 

R4J1 

RCB-AGlK-l 

RD12SlKftJ 

R: FXD CAR Ikft ±52 1/SW 

R412 

RMF-AR1KFK.-1 

SN14K2EIKftF 

R: FXD Metal FLM Ikft ±12 1/4W 

C421 

CCK-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

C422 

CCK-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

C423 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

G424 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.Q1UF50WV 

C: FXD CER O.OluF *80, -202 50V 

C425 

CCK-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22yF 35V 

C426 

CCK-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

0427 

CSM-ACRO1U50V-1 

Q.Q1UF50WV 

C: FXD CER 0.01uF +80, -202 50V 

C428 

CCX-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

C429 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C430 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C431 

CCK-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

0432 



C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

thru 

CSM-ACR01U50V-1 

0.Q1UF50WV 

0438 




0439 

CFM-AL1000P-3 

CQ8S2B-10000-J02 

C: FXD Styrol lOOOpF 

0440 

CTA-AC4 R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7 U F ±202 25V 









Parts No. 



ADVANTEST 

Stock No. 


CSM-ACRO1U 5 0V-1 
CSM-ACRO1U50V-l 

CTA-AC4R7U25V-1 

CSM-ACRO1U50V-l 

CTA-AC4R7U25V-1 
CTA-AC4R 7U 2 5 V-1 
CSM-ACRO1U50V-l 
CSM-ACR1U50V-1 
CSM-ACR01U50V-1 
CSM-ACRO1U50V-1 
CSM-ACRIU50V-1 

CTA-AC4R7U25V-1 


Mfr Stock No. 


0.01UF50WV 
0.0 IUF50WV 


242M2502-475H 


0.01UF50WV 


242M2502-475M 
242M2502-475M 
Q.01UF50WV 
0.1UF50WV 
0.01UF50WV 
0.01UF50WV 
0.1UF50WV 


242M2502-475M 


Description 


C: FXD CER O.OluF *80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF *80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C: FXD CER O.OluF *80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 
C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.1uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 


CSM-ACR01050V-1 


0.01UF50WV 


C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 


CFM-AL1000P-3 


CTA-AC4R7U 25 V-1 


CSM-ACRO1U50V-1 


CQ8S2B-10000-J02 


242M25G2-475M 


0.01UF50WV 


C: FXD Styrol JOOOpF 


C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 


C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 


CTA-AC4R7U 25 V-1 


242M2502-475M 


C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 


CSM-ACRO1U50V-1 


CTA-AC4R7U25V-1 


CSM-ACROIU50V-1 


CTA-AC4R7U25V-1■ 
CSM-ACRO1U50V-1 
CTA-AC4R7U25V-1 
CTA-AC4R7U25V-1 


CSM-ACROIU5QV-1 

CSM-ACRO1U50V-l 
CSM-ACRO1U50V-1 


CSM-ACRO1U50V-l 
CSM-ACRO1U50V 


CTA-AC4R7U25V-1 


Q.Q 1UF5QWV 


242M2502-475M 


0.01UF50WV 


242M2502-475M 
0.01UF50WV 
242M2502-475M 
242M2502-475M 


0.01UF50WV 

0.01UF50WV 
0.01UF50WV 


0.01UF50WV 

0.01UF50WV 


242M2502-475M 


C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 
C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

Ci FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

Not assigned 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 


CSM-ACRO1U 50 V-i 


0.01UF50WV 


C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C567 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7»F ±20% 25V 

C568 

CSM-ACR01U5OV-1 

Q.Q1UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C569 

CSM-ACRO1U 5 0 V-L 

0.0IUF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

G570 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C571 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7yF ±20% 25V 

C572 

thru 

CSM-ACR01U5QV-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OlwF +80, -20% 50V 

C575 

C576 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C577 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C578 

CMC-AB5 6PR3K-4 

DM10D560J3 

C: FXD DIPPED MICA 56pF ±5% 300V 

C579 

CMC-AB12PR5K-6 

DM10C120K5 

C: FXD DIPPED MICA 12pF ±10% 500V 

C580 

CMC-AB120PR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±5% 300V 

C531 

CMC-A87PR5K-6 

DM1OC070K5 

C: FXD DIPPED MICA 7pF ±10% 500V 

C582 

CMC-AB12QPR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±5% 300V 

C583 

CMC-AB2PR5K-2 

DM10C020D5 

C: FXD DIPPED MICA 2pF ±0.5% 500V 

C584 

CMC-AB62PR3K-4 

DM10D620J3 

C: FXD DIPPED MICA 62pF ±5% 300V 

C585 

thru 

CSM-ACROIU50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C588 




C589 

thru 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C592 




C593 

CMC-AB56PR3K-4 

DM10D560J3 

C: FXD DIPPED MICA 56pF ±5% 300V 

C594 

CMC-AB12PR5K-6 

DM10C120K5 

C: FXD DIPPED MICA 12pF ±10% 500V 

C595 

CMC-AB120PR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±5% 300V 

C596 

CKC-AB7PR5K-6 

DM10C070K5 

C: FXD DIPPED MICA 7pF ±10% 500V 

C597 

CMC-AB120PR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±5% 300V 

C598 

CMC-AB2PR5K-2 

DM10C020D5 

C: FXD DIPPED MICA 2pF ±0.5% 500V 

C599 

CMC-AB62PR3K-4 

DM10D620J3 

C: FXD DIPPED MICA 62pF ±5% 300V 

C600 

thru 

CSM-ACR1U50V-1 

0.IUF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C6Q6 




C6Q7 

CTA-AC10U16V-I 

242M16Q2-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±20% 16V 

C608 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10ijF ±20% 16V 

C609 

thru 

CSM-ACR1U50 V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C611 




C612 

CIA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C613 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C614 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C615 

CSM-ACRIU50V-1 

0.1UF5QWV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C616 
thru 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C619 




C620 

thru 

CCK-AB22U35V-1 

35VB22 

C: FXD ELECT 22uF 35V 

C623 




C624 

thru 

C626 

CSM-ACRIU50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXd’cER O.luF +80, -20% 50V 

C627 

CSM-AC220P50V-! 

22QPF50WV 

C: FXD CER 220pF ±10% 50V 

C628 

thru 

G630 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C631 

CTA-AC4 R 7U 2 5 V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

C632 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7u? ±20% 25V 

C633 

CSM-ACR1U5QV-1 

0.1UF5QWV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C634 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +30, -20% 50V 

C635 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

C: FXD CER 33pF ±10% 50V 

C636 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT !0uF 25V 

0637 

CCK-AB22U25V-1 

25VB22 

C: FXD ELECT 22uF 25V 

C638 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C639 

CSM-ACR1U 5 0 V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1u? +80, -20% 50V 

C640 

CFM-AC1UR2K-1 

431M20Q3-1Q5K 

C: FXD Mylar 1yF ±10% 2kV 

0641 



Noe assigned 

0642 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

0643 

CSM-ACR1U5OV-i 

0.1UF5QWV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

0644 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

0645 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

0646 

CSM-ACR1U50V-l 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1 yF +80, -20% 50V 

0647 

CSM-ACR!U50V-! 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +30, -20% 50V 

0648 




thru 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 






CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

C: FXD CER 33pF ±10% 50V 

0652 




thru 

CSM-ACR1U 5 0 V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

C657 




C658 

CTA-AC4R7U25V-1 

242M2502-475M 

C: FXD ELECT TANTAL 4.7uF ±20% 25V 

0659 




thru 

CSM-AC3P50V-1 

8PF50WV 

C: FXD CER 8pF ±10% 50V 

C661 




L671 

LCL-COOO10-1 

CSL0609-18IK 

L: FXD Coil 

L672 

LCL-COO128-2 

■k 

Li FXD Coil 

L673 




chru 

LCL-COOO10-1 

CSL0609-18 IK 

L: FXD Coil 

L678 




L679 

LCL-COO128-2 

* 

L: FXD Coil 

■ L680 




ehru 

LCL-COOO10-1 

CSL0609-18 IK 

L: FXD Coil 

L685 




L686 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 

L637 




thru 

LCL-COOO10-1 

CSL0609-18 IK 

L: FXD Coil 

L690 




L691 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 

L692 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 

L693 

LCL-BOQ376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 

L694 

LCL-B00495-1 

TPF0410-39 IK 

L: FXD Coil 

L695 

LCL-B00495-1 

TPF0410-39 IK 

L: FXD Coil 

L696 

LCL-300376-1 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 

L697 

LCL-300495-1 

TPF0410-391K 

L: FXD Coil 

L698 

LCL-B00495-1 

TPF0410-391K 

L: FXD Coil 

J70! 

JCR-AF040PX02-1 

HXF3F-40P-2.54DS 

Connector 

CQR711 




thru 

ESM-000129-1 

Q5BRH3.4X3X1 

Ferrica 

COR715 
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TR4172 
PHASE BLOCK 
MEP-339 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


jii 

JI2 


JCF-AC001JX02-2 UM-QR 

JCF-ACQQ1JX02-2 UM-QR 


Connector 
Connec cor 


Description 







Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


SIA-319-1 

SIA-356-1 

SIA-311-1 

SDZ-6-1 

SIA-356-1 

SIT-74LS39Q 
SIT-74LS73 
SIT-7415123 

SIA-DA7 524-2 

SIA-74LS14 

SIT-74LSOO 


Mfr Stock No. 


LM319H 

LF356H 

LM3UH 

LM399H 

LF356H 

SN74LS390N 

SN74LS73N 

SN74Lal23N 

AD7524KN 

SN74LS14N 

SN74LSOON 


IC19 

SIA-DA7542-1 

AD7542KN 

IC20 

SIT-74LS138 

SN74LS138N 

IC21 

SIT-74LS175 

SN74LS175N 

IC22 

SIA-QA7542-1 

AD7542KN 

IC23 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC24 

SIA-DG201—1 

DG2G18K 

IC25 


LF356H 

thru 

SIA-356-1 

IC27 



IC28 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

IC29 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

IC30 

SIT-74SQ0-1 

SN74SGQN 

IC31 

SIT-74SOO-1 

SN74S00N 

IC32 

SIT-74S74-1 

SN74S74N 

IC33 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

Q41 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Q42 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Q43 

STN-2SCI254-1 

2SC1254 

Q44 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Q45 

thru 

STN-2SCI815-15 

2SC1815GR 

Q52 



Q53 

STN-2SC2901-1 

2SC2901 

Q54 

STN-2SC2901-1 

2SC2901 

Q55 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GK 

Q60 



Q61 


2SC2901 

thru 

STN-2SC2901-1 

Q64 



Q65 

STP-2 SA711-1 

2SA711 

Q66 

STP-2SA711-1 

2SA711 

Q67 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Q68 

STN-2SC1834-1 

2SC1834 

Q69 

STN-2SCI834-1 

2SC1834 


Description 


IC: Sigh Speed Dual Comparator 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 
Amplifier 

ICS Voltage Comparator 
IC: Precision Reference 


IC: Junction FET INPUT Type Operational 
Amplifier 

IC: Dual Decode Counter Low Power 
IC: Dual J-K Master-Slave Flip Flop Low Power 
IC: Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 
with Clear Low Power 

IC: 8 bit Buffered Multiplying D/A Convertor 
IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 
IC:. Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate Low 
Power 

IC: 12 bit D/A Convertor 

IC: 3-CO-8 Line Decoder/Multiplemr Low Power 
IC! Quad D-Type Flip Flop Low Power 
IC: 12 bit D/A Convertor 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 
Power 

IC: Quad Monolithic SPSTCMOS Analog Switch 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 
Amplifier 

IC: Dual Operational Amplifier 
IC: Dual Operational Amplifier 
IC: Quadruple 2-Input Positive-HAND Gate 
IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 
Flop with Preset AND Clear 

IC: Dual Operational Amplifier 

Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 

Transistor SI NPN 

Transistor SI NPN 
■ Transistor SI NPN 

Transistor SI NPN 

Transistor SI NPN 

Transistor SI PNP 
Transistor SI PNP 
Transistor SI PNP 
Transistor SI NPN 
Transistor 31 NPN 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


q70 

STT-AD811-2 

MP311 

Q71 

STN-2SC1834-1 

2SC1834 

Q72 

STN-2SC1834-1 

2SC1834 

Q73 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Q74 

SFN-2N4859-18 

2N4859 

Q75 

SFN-2SK30-1 

2SK30A-TM 

D81 



thru 

SDS-1S2222-I 

1S2222 

D88 



D89 



thru 

SDS-LSS97-1 

ISS97 

D103 



D104 

thru 

SDS-1S953-1 

IS 953 

D108 



D109 

SDZ-W061-1 

HZ-061 

R121 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KOJ 

R122 

RCB-AG1GK-1 

RD12S10KOJ 

R123 

RCB-AG4R7K-1 

RD12S4.7KOJ 

R124 

RCB-AG330-1 

RD12S3300J 

R125 

RCB-AGlOO-i 

RD12S1000J 

R126 



thru 

R128 

RCB-AGIQK-i 

RD12S10KOJ 

R129 

RCB-AG4&7K-1 

HD12S4.7KOJ 

R130 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

R131 

RCB-AG6R8K-I 

RD12S6.8KQJ 

R132 

RCB-AG820-1 

RD12S8200J 

R133 

RCB-AG100-1 

RD12S100QJ 

R134 



R135 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

R136 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

R137 

RCB-AG180-i 

RD12S1800J 

R138 

RCB-AG820-1 

RD12S8200J 

R139 

RCB-AG100-1 

RD12S1000J 

R140 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

R141 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

R142 

RCB-AG820-L 

RD12S8200J 

R143 

RGB-AG100-1 

RD12S100QJ 

R144 



R145 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

8146 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8K0J 

R147 

RCB-AG33-1 

8D12S330J 

8.143 

RCB-AG820-1 

RD12S8200J 

R149 

RCB-100-1 

SD12S1000J 

8150 

RCB-AG330-1 

RD12S3300J 

8151 



thru 

RCB-AG1 OK-1 

RD12S10KOJ 

8153 



8154 

RCB-AG4R7K-1 

RD12S4.7KOJ 

8155 

RCB-AG1 OK-1 

RD12S10KOJ 

8156 

RC3-AG330-1 

RD12S3300J 


Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
FET Junction N-Channel 
FET Junction N-Channel 

Diode SI 

Diode SI 

Diode SI 
Zener Diode 

Rs FXD CAR lOkQ +5Z 1/8W 
a: FXD CAR lOkO +5Z l/ 8 ” 
a: FXD CAR 4.7kfl +5Z i/8W 
RS FXD CAR 3300 +5Z 1/8W 
RS FXD CAR 1000 +5Z 1/8W 

RS FXD CAR I0kQ +5Z 1/8W 

RS FXD CAR 4.7k0 +5Z 1/8W 
RS FXD CAR 6.SkO +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 6.8kO +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 8200 +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 1000 +5Z 1/8W 
Not assigned 

R; FXD CAR 6.8RO +5Z 1/8W 
RS FXD CAR 6.3kO +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 1800 *5 Z 1/8W 
R: FXD CAR 8200 +5Z 1/8W 
RS FXD CAR 1000 +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 6.SkO +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 6.SkO +5Z 1/8W 
Rs FXD CAR 3200 +5Z 1/8W 
Rs FXD CAR 1000 +5Z 1/8W 
Not assigned 

RS FXD CAR 6.8kfl +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 6.8kO *5Z 1/8W 
R: FXD CAR 330 +5Z 1/8W 
Rs FXD CAR 3200 +5Z 1/8W 
as FXD CAR 1000 +5Z 1/8W 
Rs FXD CAR 3300 +5Z 1/8W 

R: FXD CAR lOkO + 5Z 1/8W 

Rs FXD CAR 4.7RO +5Z 1/8W 
Rs FXD CAR IQkO +5Z 1/8W 
Rs FXD CAR 3300 +5Z 1/8W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R157 

RCB-AG120-1 

RD12S1200J 

R158 

RCB-AG2R2K-1 

RDI2S2.2KOJ 

R159 

RCB-AG1OK-1 

RD12S10K0J 

R160 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KOJ 

R161 

RCB-AG470-1 

RD12S4700J 

R162 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2XOJ 

R163 

RCB-AC1K-1 

RD12S1KOJ 

R164 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KOJ 

R165 

RCB-AG1OK-1 

RD12S10KOJ 

R166 

RCB-AG470-1 

RD12S : '700J 

R167 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2XOJ 

R168 

RCB-AC1K-1 

RD12S1K0J 

R169 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KDJ 

R170 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8K0J 

R171 

RCB-AG22-1 

RD12S220J 

R1 72 

RCB-AG680-1 

RD12S680GJ 

R173 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KOJ 

R174 

RCB-AG560-1 

RD12S5600J 

R175 

RCB-AG270-1 

RD12S270QJ 

R176 



thru 

RCB-AG91-1 

RD12S910J 

R178 



R179 

RCB-AG560-1 

SD12S560QJ 

HI 80 

RGB-AGS90-1 

RD12S390OJ 

R181 

RCB-AG560-1 

RD12S560QJ 

R182 

RCB-AG3JpK-l 

RD1233.3KOJ 

R183 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

Ri 84 

RCB-AG22-1 

RD12S220J 

R185 

RCB-AG68Q—1 

RD12S6800J 

Rl 86 

RCB-AG560-1 

RD12S5600J 

Rl 87 

RCB-AG330-1 

RD12S3300J 

Rl 38 

RCB-AG560-1 

RD12S5600J 

Rl 89 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

Rl 90 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KQJ 

Rl 91 

RCB-AG22-1 

RD12S220J 

Rl 92 

RCB-AG680“l 

RD12S6800J 

Rl 93 

RCB-AG270—1 

RD12S2700J 

R194 

RCB-AG270—1 

RD12S2700J 

R195 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.SKOJ 

Rl 96 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.3KOJ 

R197 

RCB-AG470-1 

RD12S4700J 

Rl 98 

&C3-AG33-1 

RD12S330J 

Rl 99 



thru 

RCB-AGIK—I 

SD12S1KOJ 

R201 



R202 

RCB-AG1R2K-1 

RD12S1.2KOJ 

R203 

RCB-AG470—1 

RD12S4700J 

R204 

RHF-AR1 2KFK-1 

SN14K2E12KOF 

R205 

RCB-AG4R7R-1 

RD12S4.7KOJ 


R: 

FXD 

CAR 1200 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 2.2k0 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR lOkO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR lOkO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 4700 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 2.2kO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR lkfl +52 1/8W 

a: 

FXD 

CAR lOkO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR lOkO 1/8M 

R: 

FXD 

CAR 4700 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 2.2kfl +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR IkO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 3.3kO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 6.8kO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 220 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 6800 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR lOkO +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 5600 +52 1/8M 

R: 

FXD 

CAR 2700 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 910 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 5600 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 3900 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 5600 +52 1/8W 

a: 

FXD 

CAR 3.3kO +52 1/8W 

r: 

FXD 

CAR 6.8k0 +52 1/8W 

R: 

FXD 

CAR 220 +52 1/8W 


a: FXD CAR 6800 +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 5600 +5% 1.8W 
R: FXD CAR 3300 +52 i/8W 
R: FXD CAR 5600 *52 1/8W 
R; FXD CAR 3.3kO +5Z 1/8W 
R: FXD CAR 6.8VO *51 1/8W 
R: FXD CAR 220 +52 1/8H 
R: FXD CAR 6800 +52 1/8W 
R: FXD CAR 2700 +52 1/8W 
R: FXD CAR 2700 +52 1/8W 
R; FXD CAR 6.8kO +52 1/8W 
R: FXD CAR 6.8kO +52 1/8W 
R: FXD CAR 4700 +52 1/8W 
R; FXD CAR 330 +52 1/8W 

R: FXD CAR IkO +52 1/8W 

R: FXD CAR 1.2k0 +52 1/8W 
R: FXD CAR 4700 +52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 22kO +12 1/4W 
R: FXD CAR 4.7kO +52 1/8W 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

‘ 

R206 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kfl +52 1/8W 


R207 

RCB-AG560-1 

RD12S5600J 

R: FXD CAR 5600 +52 1/8W 


R208 

RCB-AGIK-1 

RD12S1KOJ 

R: FXD CAR lkfl +5Z 1/8W 


8209 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl +5Z 1/8W 


R210 

RCB-AG10K-1 

RD12S1QKOJ 

Ri FXD CAR lOkfl +52 1/8W 


R211 

RCB-AG470-L 

RD12S470OJ 

R: FXD CAR 470fl +52 1/8W 


R212 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kfl +52 1/8W 


R213 

RCB-AG1K-1 

RD12S1KOJ 

R: FXD CAR lkfl +5Z 1/8W 


R214 

RCB-AG5R6K-1 

RD12S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl +52 1/8W 


R215 

8CB-AG12K-1 

RD12S12KOJ 

Rs FXD CAR 12kfl +52 1/8W 


R216 

RCB-AG330-1 

RD12S3300J 

R: FXD CAR 3300 +52 1/8W 


R217 

RGB AG120-1 

RD12S120OJ 

R: FXD CAR 1200 +52 1/8M 


R218 

RCB-AG1R2K-1 

RD12S1.2K0J 

R: FXD CAR 1.280 +52 1/3W 


R219 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kfl +52 1/8W 


R220 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KOJ 

R: FXD CAR 6.8kfl +5Z 1/8W 


R221 

8CB-AG22-L 

8D12S22QJ 

R: FXD CAR 220 +52 1/8W 


8222 

RCB-AG680-1 

RD12S680OJ 

R: FXD CAR 6800 +5Z 1/8W 


R223 

8CB-5R6K-1 

RD12S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/8W 


R224 

RCB-AG12K-1 

RD12S12XOJ 

R; FXD CAR 12kO +52 1/8W 


S225 

RCB-AG330-1 

RD12S3300J 

R: FXD CAR 3300 +52 1/8W 


R226 

RCB-AG100-1 

RDI2S1000J 

R: FXD CAR 1000 +52 1/8W 


R226 

RCB-AG1R2X-1 

RD12S1.2XOJ 

R: FXD CAR 1.2kfi +5Z 1/3W 


8229 

RCB-AG5R6K-1 

RD12S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +5Z 1/8W 


R229 

RCB-AG12K-L 

KD12S12KOJ 

R: FXD CAR 12kO +52 1/8W 


R23Q 

RCB-AG330-1 

RD12S33QQJ 

R: FXD CAR 3300 +52 1/8W 


8231 

RCB-AG100-1 

RD12S100QJ 

R: FXD CAR 1000 +52 1/8W 


R232 

RCB-AG1R2K-1 

RD12S1.2KOJ 

R: FXD CAR 1.2kO +5Z 1/8W 


R233 





thru 

RCB-AG1 OK-1 

rdusiokoj 

R; FXD CAR lOkfl +5Z 1/3W 


R240 





R241 

RCB-AG820-1 

RD12S8200J 

R; FXD CAR 820Q +5Z 1/8W 


S242 

RCB-AGIK-1 

RD12S1K1U 

R: FXD CAR lkfl + 52 1/8W 


8.243 

8C3-AG10K-1 

RD12S1QKOJ 

R: FXD CAR lOkfl +52 1/8W 


8244 

RCB-AG820-1 

RD12S82QOJ 

R: FXD CAR 8200 +52 1/8W 


R245 

RC3-AG1K-1 

RD12SIX0J 

R: FXD CAR lkfl +52 1/8W 


R246 

RCB-AG10K-1 

RD12S1QKU 

R: FXD CAR lOkfl +5Z 1/8W 


R247 

8CB-AG1K-1 

RD12S1KOJ 

R: FXD CAR lkfl +52 1/8W 


8248 

RCB-AG1K-1 

8D12S1KOJ 

R: FXD CAR lkfl +52 1/8W 


8249 

8CB-AG1R2K-1 

R012S1.2KOJ 

a: FXD CAR 1.2kfl +52 1/8W 


8250 

RGB—AG470—1 

RD12S470OJ 

R; FXD CAR 4700 +52 1/8W 


8251 

RCB-AGIK-1 

RD12SIKflJ 

Rj FXD CAR lkfl +52 1/8W 


8252 

RCB-AG1K-1 

8D12SIKOJ 

R: FXD CAR lkfl 152 1/8W 


8253 

RCB-AG1R2K-1 

RD12S1.2KOJ 

&: FXD CAR 1.2kfl +52 1/8W 


8254 

RCB-AG470-L 

RD12S4700J 

R: FXD CAR 4700 +52 1/8W 


8255 

8CB-AG220—1 

XD12S22Q0J 

R2 FXD CAR 2200 +52 1/8W 


8256 

RCB-AG220-1 

RD12S2200J 

R: FXD CAR 2200 +52 1/8W 


8257 

8MF-ARAR7KFK-1 

SN14K2E4.7KOF 

R; FXD Metal FLM 4.7kO +12 1/4W 


8258 

RMF-ARl0KFK-1 

SN14K2E10KOF 

R; FXD Metal FLM lOkfl +12 1/4W 


8259 

RMF-AR1R2KFK-1 

SN14K2E1.2XOF 

a: FXD Metal FLM 1.2kfl +12 1/4W 
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Parts No, 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No, 


Description 


R260 

RMF-AR300QFK-1 

SN14K2E30QGF 

R261 

RMF-AR300QFK-1 

SN14K2S300GF 

R262 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2KGF 

R263 

RMF-AR2R2KFK-1 

SN14K2E2.2KGF 

R264 

RMF-ARl 2KFK-1 

SN14K2E12KGF 

R265 

RVR-BE5K-1 

X6T5KG 

R266 



thru 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KGJ 

R268 



R269 

RMF-ARlOKFK-1 

SN14K2E10KGF 

R270 

RMF-AR1QKFK-1 

SN14K2E10KGF 

R271 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E5.6KGF 

R272 

RMF-ARl3KFK-1 

SN14K2E13KGF 

R273 

RVR-BE1K-1 

X6T1KG 

R274 

RMF-AR560QFK-1 

SN14K2E560GF 

R275 

RCB-AGlOO-1 

RD12S100GJ 

R276 

RCB-AG10K-1 

RDI2S1QKGJ 

R277 

RMF-ARl OKFK-1 

SN14K2E10KGF 

R278 

RMF-AR51QFK-1 

SN14K2E51GF 

R279 

RMF-ARl OKFK-1 . 

SN14K2E10KGF 

R280 

RMF-AR500QFK-1 

SH14K2E500GF 

R281 

RVR-SE2X-1 

X6X2KG 

R282 

RMF-ARlOKFK-1 . 

SN14K2E10KGF 

R283 

RVR-BE5K-1 

X6T5kG 

R284 

RMF-AR22KFK-1 

SN14K2E22KGF 

R285 

RVR-BE5K-1 

X6X5KG 

R286 

RMF-AR1OKFK-1 

SN14K2E10KGF 

R287 

RMF-AR1 OKFK-1 

5N14K2E1OKGF 

R288 

RMF-AR2R2KFK-1 

SH14K2E22KGF 

R289 

RMF-AR1 OKFK-1 

SN14K2E10KGF 

R290 

RMF-AR7R5KFK-1 

SN14K2E7.5KGF 

R291 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KGJ 

R292 

RVR-AH20K-1 

K9W20KG 

R293 

RCB-AG220-1 

RD12S220GJ 

R294 

RMF-AR2R4KFK-1 

3N14K2E2.4KGF 

R295 

RVR—BE1K-1 

X6X1KQ 

R296 

RMF-AR6R65KFK-1 

3N14K2E6,65KGF 

R297 

RVR-BE5K-1 

X6X5KG 

R298 

RMF-AR2 OKFK-1 

SN14K2E20KGF 

R299 

RMF-AR6R8KFK-1 

SM14K2E6.8KGF 

R300 

RMF-AR6R8KFK-1 

SN14K2E6.8KGF 

R301 

RVR-BE5K-1 

X6X5KG 

R302 

RMF-ABLl OKFK-1 

SN14K2E1OKGF 

R303 

RMF-AR3R3KFK-1 

SN14K2E3.3KGF 

R304 

RMF-AR4R2KFK-1 

SN14K2E4,2KGF 

R305 

RMF -AR5 R6KFK-1 

SN14K2E5.6KGF 

R306 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KGF 

R307 

RVR-AH20K-1 

K9W20KG 

R308 

RCB-AG220-1 

RD12S220GJ 



a: FXD Metal FLM 3G0G +12 1/4W 
a: FXD Metal FLM 300G +11 1/4W 
R; FXD Metal FLM 2.2kG +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 2.2kG +11 1/4W 
R: FXD Metal FLM 12kG +12 1/4W 
R: VAR WW 5kQ 

R: FXD CAR lGkG +52 1/8W 

R: FXD Metal FLM lOkG +1Z 1/4W 
R: FXD Metal FLM lOkfl +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 5.6kG +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 13kG +12 1/4V 
Rs VAR WW IkG 

r: FXD Metal FLM 560G +12 1/4W 
R: FXD CAR 10QG +52 1/8W 
R: FXD CAR lOkG +52 1/8W 
R: FXD Metal FLM lOkG +12 1/4W 
R; FXD Metal FLM 51G +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM lOkG _+12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 500G +12 1/4W 
R: VAR WW 2kG 

R: FXD Metal FLM lOkG +12 1/4W 
R: VAR WW 5kG 

Rj FXD Metal FLM 22kG +12 1/4W 
Rj VAR WW 5kG 
a: FXD Metal FLM lOkG +12 
R: FXD Metal FLM lOkG £12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 22kG +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM lOkG +12 1/4W 
Rs FXD Metal FLM 7.5kG +12 1/4W 
R; FXD CAR 2.2kG +52 1/8W 
R: VAR WW 20kG 
R: FXD CAR 220G +52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 2.4kG +12 1/4W 
R: VAR WW IkG 

R: FXD Metal FLM 6.65kG +12 1/4W 
Rj VAR WW 5kG 

R: FXD Metal FLM 20kG +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 6.3kG +12 1/4W 
Rs FXD Metal FLM 6,8kG +12 1/4W 
R: VAR WW 5kG 

R; FXD Metal FLM lQkG +12 1/4W 
RS FXD Metal FLM 3.3kG +12 1/4W 
R: FXD Metal FLM 4.2kG £lZ 1/4W 


R: FXD Metal FLM 5.6kG +12 1/4W 
Rs FXD Metal FLM lkG +12 1/4W 


Rs VAR WW 20kG 


R: FXD CAR 220G +52 1/8W 







Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R309 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KDJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R310 

RCB AG3R3K-1 

RD12S3.3kOJ 

a: FXD CAR 3.3kO ±52 1/8W 

R311 

RCB-AG3R3K-1 

RDI2S3.3KDJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/8W 

R.312 

RMF-AR470QFK-1 

SN14K2E4700F 

R: FXD Mecal FLM 4700 ±12 1/4W 

R313 

RMF-AR4 70QFK-1 

SN14K2E470QF 

R: FXD Metal FLM 4700 ±12 1/4W 

R314 

RCB-AG4R7K-1 

RD12S4.7KUJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/8W 

R315 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KOJ 

R: FXD CAR 10RO ±52 1/8W 

R316 

RCB-AG10K-1 

KD12S10KOJ 

R; FXD CAR lOkO ±52 1/8W 

R317 

Chru 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KQJ 

R: FXD CAS 2.2kO ±52 1/8W 

R320 


* 


R321 

RCB-AG330-1 

RD12S330QJ 

R: FXD CAS 3300 ±52 1/8W 

R322 

RCB-AG6R8K-1 

RD12S6.8KI2J 

R: FXD CAR 6.8kO ±52 1/8W 

R323 

RCB-AG8R2K-1 

RD12S8.2KDJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/8W 

R324 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KDJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/8W 

R325 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO ±52 1/8W 

R326 

RCB-AH2R2X-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R327 

RCB-AG330-1 

RD12S330OJ 

R: FXD CAR 3300 ±52 1/8W 

R328 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 33kO ±52 1/8W 

R329 

RCB-AG12K-1 

RD12S12KOJ 

R: FXD CAR 12k0 ±52 1/8W 

R330 

RCB-AG 100-1 

RD 12S1OOOJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/8W 

S331 

RCB-AG4R7K-1 

RD12S4.7KDJ 

R: FXD CAR 4,7kO ±52 1/8W 

R332 

RCB-AG4R7K-1 

RD12S4.7KDJ 

R; FXD CAR 4.7RO ±5% 1/8W 

R333 

RCB-AG100-1 

RD12S1000J 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/8W 

R334 

RCB-AG100-1 

RD12S100AJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/SW 

R335 

RCB-AG68Q-1 

RD12S6800J 

R: FXD CAR 6800 ±52 I/8W 

R336 

RCB-AG680-1 

RD12S6800J 

R: FXD CAR 6800 ±52 1/8W 

R337 

RC3-AH100-1 

RD25S1000J 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R338 

RCB-AG1K-1 

RD12SlKnJ 

R: FXD CAR IkO ±52 1/8W 

R339 

RCB-AGIK-1 

RD12S1KDJ 

R: FXD CAR IKO ±52 1/SW 

R340 

RC3-AG100-1 

RD12S1000J 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/8W 

C341 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 16V 

C342 

CTA-AC1OU16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 16V 

C343 

chru 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 35V 

C347 




C348 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047 U F +80, -202 50V 

C349 

CSM-ACRO1U50V-1 

G.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

G350 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C351 

CTM-AA6P-1 

ECV1ZW06X53N 

C: VAR CER 6pF 

C352 

CMC-AB100PR3K-4 

DM10D101J3 

C: FXD DIPPED MICA !0QpF ±52 300V 

C353 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.011TF30WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C354 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C355 

thru 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C360 




C36I 

Chru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C363 




C364 

CSM-ACR04 7U 50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.04-7uF +80, -202 50V 

C365 

Chru 

1 C370 

CSM-ACRO1U30V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
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C382 

C383 

C384 

C385 

C386 

G387 

C388 

G389 

C390 

C391 

C392 

G393 

C394 

G395 

C396 

C397 

C398 

C399 

C4G0 

C401 

C402 

C403 

C404 

C405 

0406 

C407 

G408 

C409 

C410 

C411 

C412 

0413 

0414 

0415 

0416 

0417 

0418 

C419 


CTM-AA6P-1 
CMC-AA10PR3K-4 
CMC-AB1Q0PR3K-4 
CS M-ACRO1 O' 5 0 V-1 
CSM-ACR01U50V-1 
CMC-AA10PR3K-4 
CMC-AB82PR3K-4 
CMC-AB36PR3K-4 

CSM-ACR01U50V-1 

CSM-ACR047U50V-1 

CSM-ACRO1U50V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CMC-A368PR5K-4 

CTM-AA10P-1 

CSM-ACR0150V-1 

CSM-ACRQ47U50V-1 

CSH-ACR01050V-1 

CMC-AB68PR3K-4 

CTM-AA10P-X 

CSM-ACRQ1U50V-1 • 

CSM-ACR047U50V-1 

CMC-AB82PR3K-4 

CMC-AC390PR5K-2 

CMC-AC470PR3K-2 

CSM-ACR047050V-1 

CSM-ACRO1U5QV-1 

CHC-AB330PR3K-4 

CMC -AB4 7P R3K-4 

CMC-AB330PR3K-4 

CSM-ACR0XU50V-1 

CSM-ACR022U50V-1 

CSM-ACR047U50V-1 

CSM-ACRO1U50V-1 

CSM-ACR022050V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CMC -AB 200P R3K -4 

CMC-AB82PR3K-4 

CMC-AB200PR3K-4 

CSM-ACRO105OV-l 

CSM-ACR047050V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CTA-AC10U16V-1 

CTA-AC2R2U35V-1 

CMC-AC560PR3K-2 

C3M-ACR01050V-1 

CSM-ACR022U50V-1 


ECV1ZW06X53N 

DMQ5C1Q0K311CD 

DM10D101J3 

0.01UF50WV 

O.O10F5OWV 

DM05C100K3KD 

DM10D820J3 

DM10D360J3 

O.O10F5OWV 

0.047UF50WV 

O.OI0F5OWV 

0.01DF50WV 

DM10D680J3 

ECV1ZW10X53N 

0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

O.O10F5OWV 

DM10D680J3 

ECV1ZH1QX53N 

o.oiorsonv 

0.047UF50WV 

DM1QD820J3 

DM15D391J5 

DM15D471J3 

O.Q470F5OWV 

O.Q10F5OWV 

DM10D331J3 

DM10D470J3 

DM1QD331J3 

O.O10F5OWV 

0.022UF50WV 

0.0470F50W 

0.01UF50WV 

Q.022UF50WV 

0.Q1UF50WV 

DM100201J3 

DM100820J3 

DM100201J3 

0.010F50WV 

0.047UF50WV 

O.Q10F5OWV 

242M1602-106M 

242M3502-225M 

DMI50561J3 

Q.O10F5OWV 

O.O220F5OWV 


Description 


C: VAR CER 6pF 

CJ FXD DIPPED MICA lOpF +0.52 3kV 
C: FXD DIPPED MICA lOOpF +52 300V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
c: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
Cl FXD DIPPED MICA lOpF +0.52 3kV 
Cl FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 
C: FXD DIPPED MICA 36pF +0.52 300V 

Cl FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 
Cl FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD DIPPED MICA 68pF +52 300V 
C: VAR CER lOpF 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
Cl FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 
Cl FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
CS FXD DIPPED MICA 68pF +52 300V 
C: VAR CER lOpF 

Cl FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
Not aaaigned 

Cl FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 
Cl FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 
C: FXD DIPPED MICA 390pF +52 500V 
CS FXD DIPPED MICA 470pF +52 300V 
C: FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
CS FXD DIPPED MICA 330pF +52 300V 
Cs FXD DIPPED MICA 47pF +52 300V 
Cs FXD DIPPED MICA 330pF +52 300V 
Cs FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
Cs FXD CER 0.22UF +80, -202 50V 
Cl FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 
Cs FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER Q.022UF +80, -202 50V 
CS FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
Cl FXD DIPPED MICA 2Q0pF+52 300V 
C: FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 
C: FXD DIPPED MICA 2Q0pF +52 300V 
Cs FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
Cs FXD CER 0.47uF +80, -202 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -2052 50V 
Cs FXD ELECT TANTAL lOuF +202 16V 
C; FXD ELECT TANTAL 2.2UF ^202 35V 
C; FXD DIPPED MICA 560pF +52 300V 
Cs FXD CER O.OluF +80, -202 50V 
C: FXD CER Q.022UP +80, “202 50V 
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parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C420 

C421 

C422 

C423 

C424 

C425 

C426 

C427 

C428 

C429 

C430 

C431 

C432 

C433 

C434 

C435 

C436 

C437 

C438 

C439 

C440 

C441 

C442 

C443 

C444 

C445 

C446 

thru 

C451 

C452 

C453 

C454 

C455 

C456 

C457 

C458 

C459 

C460 

C461 

C462 

C463 

C464 

C465 

C466 

C467 

C468 

C469 

C470 

thru 

C472 


CSM-ACRQ47U50V-1 

CMG-AB68PR3K-4 

CTM-AAAP-l 

CSM-ACR01U50V-1 

CMC-AB68PR3K-4 

CTMrAAlOP-l 

CSM-A.CR01U50V-1 

CSM-ACR022U50V-L 

CSM-ACR01U50V-1 

CSM-ACR047U50V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CSM-ACR022U50V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CSM-ACR01U50V-1 

CSM-ACR022050V-1 

CSM-ACR047U50V-1 

CSM-ACRO10507-1 

CSM-AC1000P50V-1 

CFM-AAlOOOPRIX-l 

CFM-AA6800PR1K-1 

CMC-AB1SPRSK-6 

CSM-AC10Q0P5QV-1 

CF M-AA1000PR1K-1 

CFM-AA6800PR1K-1 

CMC-AB18PR5K-6 

CSM-ACR047U50V-1 

CTA-AC1QU16V-1 
CTA-AC2R2035V-1 
CMC -AB 3 3 P R5K-4 
CMC-AB33PR5R-4 
CTA-AC2R2U35V-1 
CSM-ACR047U50V-1 
CFH-AARQ33UR1K-1 
CFM-AA4700PRIK-1 
CFM-AARQIURIK-I 
CF M-AARQ4 7 URIK-1 
CFM-AAR01URlK-i 
CTM-AAR3300PR1K-1 
CFM-AAR047UR1K-1 
CSH-AC1QQ0P50V-1 
CFM-AA1500PR1K—1 
CFM-AA2200PR1K-1 
CMC-AC470PR3K-2 
CSM-AC1000P50V-i 

CSM-ACR047U50V-1 


0.0470F50WV 

DM10D680J3 

ECV1ZWQ4X53N 

Q.01UF50WV 

DM1QD680J3 

ECV1ZW10X53N 

0.01UF50WV 

0.0220F50WV 

0.01UF50WV 

0.047UF50WV 

0.Q1UF5QWV 

0.022UF50WV 

0.01UF50WV 

0.010F50WV 

0.0220F50WV 

0.047UF50WV 

0.01UF5QWV 

0.001UF50WV 

441N1003-102K 

441N1003-682X 

DM10C180K5 

Q.001UF50WV 

44INI003-2Q2X 

441N1003-682X 

DM10C180K5 

0.Q47UF50WV 

242M1602-106M 

242M3502-225M 

DM10D330J5 

DM10D330J5 

242M3502-225M 

0.047UF50WV 

441N1003-333K 

441N1003-472K 

441N1003-103K 

441N1Q03-473K 

441N1003-103K 

441N1003-332X 

441NI003-473K 

0.Q01UF50WV 

441N10Q3-152K 

441N1003-222K 

DM15D471J3 

0.001UF50WV 

0.047UF50WV 


C: FXD CER 0.Q47UF +80, -20% 50V 
C: FCD DIPPED MICA 68pF +5% 300V 
CJ VAR CER 4pF 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD DIPPED MICA 68pF +5% 300V 
C; VAR CER lOpF 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.022UF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
Not assigned 

Cs FXD CER Q.047UF +80, -20% 50V 
Cs FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.022UF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C: FXD CER 0.022UF +80, -20% 50V 
Cs FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 
C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
C; FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 
C: FXD Myler lOOOpF +10% IkV 
C: FXD Mylar 6800pF +10% IkV 
C: FXD DIPPED MICA 180pF+10% 500V 
C: FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 
C: FXD Mylar lOOOpF +10% IkV 
Cs FXD Mylar 680QpF +10% IkV 
C: FXD DIPPED MICA 18pF +10% 500V 

C: FXD CER 0.047UF +80, -20% 50V 

Cj FXD ELECT TANTAL lOuF +20% 16V 
CS FXD ELECT TANTAL 2.2uF +20% 35V 
CS FXD DIPPED MICA 33pF +5% 500V 
Cs FXD DIPPED MICA 33pF +5% 500V 
CS FXD ELECT TANTAL 2.2uF +20% 35V 
Cs FXD CER Q.047UF +80, -20% 50V 
CS FXD Mylar O.Q33uF +10% IkV 
Cs FXD Mylar 4700pF +10% IkV 
C: FXD Mylar O.OluF +10% IkV 
Cs FXD Mylar 0.047uF +10% IkV 
C: FXD Mylar O.OluF +10% IkV 
CS FXD Mylar 3300pF +10% IkV 
CS FXD Mylar 0.047uF +101 IkV 
C: FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 
Cs FXD Mylar 2200pF +10% IkV 
Cs FXD Mylar 2200pF +10% IkV 
C: FXD DIPPED MICA 470pF +5% 300V 
C: FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 

G: FXD CER Q.047uF +80, -20% 50V 
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parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C473 

CTA-AC2R2U35V-1 

242M3502-225M 

C474 

CCK-AB10QU16V-1 

16VB1GG 

C475 

CTA-AC2R2D35V-1 

242M3502-225M 

C476 

CSM-AC330P50V-1 

330PF50MV 

C477 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C478 



thru 

CSM-ACR047U50V-1 

0.0470F50WV 

C485 



C486 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C487 

CTA-AC10016V-1 

242M1602-106M 

C488 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C489 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C490 

CTA-AC2S2U3 5V-1 

242M3502-225M 

C491 

CTA-AC2R2U35V-1 

242M3502-225M 

C492 

CMC-AC5 60PS3K-2 

DM15D561J3 

C493 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C494 



thru 

CSM-ACR047U50V-1 '■ 

0.047DF50WV 

C496 



C497 



thru 

CSM-ACRQ1050V-1 

0.01UF50WV 

C500 



C501 

CSM-ACR047D50V“i 

0.047UF50WV 

C502 

CSM-ACR047050V-1 

0.047UF50WV 

C503 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C504 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C505 

CTM-AC50P-1 

ECV1ZW50X32 

C506 

CTM-AC50P-1 

ECVIZW5QX32 

L511 

LCL-T00084-1 

* 

L512 

LCL-800374-1. 

TPF0410-151K 

L513 

LCL-BQ0374-1 

TPF0410-151K 

L514 

LCL-B00161-1 

TPF0410-151J 

L515 

LCL-B00386-L 

TPF0410-3R9K 

L516 

LCL-B00368-1 

TPF0410-100K 

LSI 7 

LCL-300494-1 

TPF0410-120K 

L518 

LCL-B00354-1 

TPF0410-222K 

L519 

LCL-300355-1 

TPF0410-272X 

L520 

LCL-B00496-1 

TPF0410-8R2K 

L521 

LCL-300360-1 

TPF0410-847K 

L522 

LCL-B00360-1 

TPF0410-847K 

T531 



thru 

LCL-C00117-1 


T534 



T535 



thru 

LCL-C00124-1 

* 

T539 



X541 

DNF-000140-1 

* 

X542 

DXD-000163-1 

* 

X543 



thru 

DXD-000658-1 




Cs FXD ELECT TANTAL 2.2yF £202 35 V 

C: FXD ELECT lOOyF 16V 

G: FXD ELECT TANTAL 2.2uF +201 35V 

C: FXD CER 330pF +102 50V 

G; FXD ELECT TANTAL lOpF +202 16V 

Ci FXD CER 0.047yF +80, -202 50V 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 16V 
CS FXD ELECT TANTAL IQuF £202 16V 
CS FXD CER Q.Q47yF +80, -202 50V 
CS FXD CER O.QOluF +80, -202 50V 
cs FXD ELECT TANTAL 2.2uF £202 35V 
Cs FXD ELECT TANTAL 2.2uF £202 35V 
Cs FXD DIPPED MICA 560pF £52 300V 
Cs FXD ELECT TANTAL 10yF £202 16V 

C: FXD CER 0.047yF +80, -202 50V 

C; FXD CER O.OlyF +80, -202 50V 

CS FXD CER 0.047yF +80, -202 50V 
C: FXD CER Q.Q47yF +80, -202 50V 
Cs FXD ELECT TANTAL 10yF £202 16V 
CS' FXD ELECT TANTAL 10yF £202 16V 
CS VAR CER 50pF 
Cs VAR CER 50pF 

Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
Ls FXD Coil 
Ls FXD Coil 

Transformer 


Transformer 


Crystal 

Crystal 

Crystal 












Parts No 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 



Crystal 

Crystal 

Connector 
Not assigned 
Not assigned 
Connector 
Connector 
Connector 








TR4172 

X-t RECORDER 
BGC-010193 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


SIT-74LS273 

SIA-561 

SIT-74LS273 

SIA-561 

SIT-74LS75 

SIT-74LS74 

SIA-TL082 
SIT-74LS175 
SIT-74LS244 

SMM-2732-6 

SIT-74LS04 

3IA-TL082 

SIT-74LS273 

SIT-74LS02 

SIT-74LS245 

SIT-74LS02 

STN-2SC1815-15 
STN-2SC1815-15 
STP-2SA1015-1 
STH-2SC1815-15 

SDS-IS953-1 

RCB-AH22-1 

RCB-AH5R1K-1 

RCB-AH10K-1 

RCB-AH10K-I 

RCB-AH5R1K-1 

RCB-AH220-1 

RCB-AH4R7K-1 

RC3-AH100-1 

RCB-AH22-1 

RCB-AH5R.1K-1 

RC3-AH10K-1 

RCB-AH10K-1 

RCB-AH5R1K-1 

RC8-AH220-1 

RCB-AH4R7K-1 

RCB-AH100-1 


SN74LS273N 

AD56UD 

SN74LS273N 

AD561JD 

SN74LS75N 

SN74LS74N 

TL082CP 

SN74LS175N 

SN74LS244N 

MBM2732A-352 

SN74LS04N 

TL082CP 

SN74LS273N 

SN74LS02H 

SN74LS245N 

SN74LS02N 

2SC1815CR 

2SC1815GR 

2SA1015 

2SC1815GR 


RD25S220J 

RD25S5.IKftJ 

RD25S105OU 

RD25S10KAJ 

RD25S5.lKflJ 

RD25S2200J 

RD25S4.7KJU 

RD25S100QJ 

RD25S22DJ 

RD25S5.1KQJ 

RD25310KOJ 

RJ325S10W7J 

RD25S5. IKIU 

RD25S2200J 

RD25S4.7KHJ 

RD25S100nJ 


IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC: Low Cost 10-Bit monolithic D/A converter 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC: Low Cost 10-Bit monolithic D/A converter 

IC: 4-Bit Bistable Latch Low Power 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
Flip-Flop Low Power 
IC: Dual Operational Amplifier 

IC: Quad D-Type Flip-Flop Low Power 
IC: Octal 3uffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

IC: 32K UV Erasable PROM 

Hex Inverter Low Power 

IC: Dual Operational Amplifier 

IC: Octal D-Type Flip-Flop Low Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 
Power 

IC: Octal Bus Traneeiver Low Power 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate 
Power 

Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
Transistor SI NPN 


Diode SI 

R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R: FXD CAR 
R; FXD CAR 


22fl ±52 1/4W 
5.1kfl *52 1/4W 
lOkfl ±52 1/4W 
lOkfl ±5% 1/4W 
5.1k a ±52 1/4W 
2200 ±52 1/4W 
4.7kO ±52 1/4W 
loon ±5% 1/4W 
22n ±5% 1/4W 
S.lkQ *52 1/4W 
10kn ±52 1/4W 
10kn ±5% 1/4W 
5.1kn ±52 1/4W 
220Q *52 1/4W 
. 4.7WJ ±52 1/4W 
. 100Q ±52 1/4W 


RCB-AH4R7K-1 


RD25S4.7K0J 


R; FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 


CCX-AB1QU25V-1 


CTA-AC10V16V-1 
CTA-AC10U16V-1 


CSM-ACR022U50V 


242M1602-106M 
242M1602-106M 


0.022UF50WV 


C: FXD ELECT IOuF 25V 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 16V 
C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 16V 

C: FXD CER O.Q22uF +80, -202 50V 


BGC-010193 











Parts No, 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C80 

C81 

C82 

C83 

C84 

C85 

C86 

C87 

C88 

C89 

C90 

thru 

C94 

C95 

C96 

C97 

C98 


CTA-AC10U16V-1 
CTA-AC1U50V-1 
CSM-ACR022U50V 
CSM-ACR02 2U 5 OV 
CSM-AC1000P 50 V 
CTA-AC10U16V-1 
CTA-AC1U5QV-1 
CSM-ACR022U50V 
CSM-ACR022U50V 
CSM-AC1000P50V 

CTA-AC1U50V-2 

CSM-ACR01U50V-1 
CSM-ACR01U 5 0V-1 
CSM-ACI000P50V-1 
CSM-AC1000P50V-1 


242M1602-106M 

242M5002-J05M 

Q.022UF50WV 

0.022UF50WV 

0.001UF50WV 

242M1602-106M 

242M5002-105M 

0.022UF50V7V 

0.022UF5QWV 

0.001UF50WV 

244M5002-!05M 

0.01UF50WV 
0.01UF50WV 
0.001UF50WV 
0.001UF50WV 


C: 

FXD 

ELECT TANTAL 10yF *202 16V 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL luF ±202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

0.022uF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

0.022uF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OOluF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL 10uF *202 16V 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL luF *20% 

50V 

C: 

FXD 

CER 

0.022UF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

0.022iiF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OOluF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL luF *202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OluF +80, -202 50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OluF +80, -202 50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OOluF +80, -202 

50V 

C: 

FXD 

CER 

O.OOluF +80, -202 

50V 


L101 
LI 02 
L103 


LCL-B00016-1 
LCL-BQQ016-1 
LCL-T00084-1 


EL0810SKI-181K 

EL0810SKI-181K 

* 


L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L; FXD Coil 
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TR4172 
RF MOTHER 
BLK-010226 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

01 

SDP-SMl-2 

SM-l-02 

Diode SI 

D2 

thru 

D4 

SDS-RB402-2 

S4VB10 

Diode SI 

Rll 

thru 

RCB-AH100K-1 

RD25S100KDJ 

R:- FXD CAR lOORfl ±52 1/4W 

R14 




R15 

RVR-ADlOK-i 

RJ20P10KflJ 

R: VAR CERMET 10W7 

C21 

CSM-ACRIU50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1 uF -*-80, -202 50V 

C22 

CCK-AR4 7 0U 50V-1 

SM50VB470 

C: FXD ELECT 470uF 50V 

C23 

CSM-ACRIU50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1 uF +80, -202 50V 

C24 

CCK-AS 68QQU50V-1 

SM50VRSN6800 

C: FXD ELECT 6800uF 50V 

C25 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.ltiF +80, -202 50V 

C26 

CCK-AS6800U50V-1 

SM50VRSN6800 

C: FXD ELECT 6800uF 50V 

C27 

CSM-ACR1U50V-1 

Q.1UF50WV 

C: FXD CER 0.1uF +80, -202 50V 

C28 

CCK-ASR022F16V-1 

SMI6VRSN22000 

C: FXD ELECT 0.022«F 16V 

F31 

DFT-AAR2A-1 

MF51NR2-10 

Fuse 

F32 

DFN-AA2A-3 

TMF51NR2(250) 

Fuse 

F33 

DFN-AA1A-3 

TMF51NR1(250) 

Fuse 

F34 

DFN-AA2A-3 

TKF51NR2(250) 

Fuse 

F35 

DFN-AA2R5A-3 

TMF51HR2.5 

Fuse 

J41 

JCR-AB030PX03-1 

HIF3-3GP-2.54DSA 

Connector 

J42 

thru 

JCB-AC044JX02-2 

CR7E-44DB-3.96DS 

Connector 

J45 




J46 

JCB-AD030PX01-1 

PBRS-30P 

Connector 

J47 

Chru 

DFH-000625 

FA-21 IB 

ConnectQT 

J51 




J52 

chru 



Not assigned 

J56 




J57 

JCB-AD030JX01-1 

-_—— ---—- 

PBRS-30-E01 

Connector 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C61 

thru 

C63 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.lyF +80, -202 50V 

C64 

CSM-AC100P50V-1 

100PF50WV 

C: FXD CER lOOpF ±102 50V 

C65 

CSM-ACR01U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -202 50V 

C66 

CCX-A310GU16V~l 

16VB100 

C: FXD ELECT IOOuF 16V 

C67 

CTA-AB2R2U35V-1 

221M3502-225M 

C: FXD ELECT TANTAL 2.2uF ±20% 35V 

C68 

CTA-AB2R2U35V-1 

221M3502-225M 

C: FXD ELECT TANTAL 2.2uF ±202 35V 

C69 

CTA-AC1U50V-2 

244M5002-1Q5M 

C: FXD ELECT TANTAL 1uF ±202 50V 

C70 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -202 50V 

C71 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -202 50V 

C72 

CSM-AC100P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C73 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER Q.OluF +80, -202 50V 

C74 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C75 

CCK-AB100U16V-1 

16VB100 

C: FXD ELECT IOOuF 16V 

C76 

CSH-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -202 50V 

C77 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -202 50V 

C78 

CSM-AC100P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C79 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C80 

CCK-AB100U16V-1 

16VB100 

C: FXD ELECT IOOuF 16V 

L91 

LCL-T00084-1 


L: FXD Coil 

J95 

JC3-AD030PX01-1 

PBRS-3GP 

Connector 

J96 

JCR-AB040PXQ1-1 

HIF3-4QP-2.54DS 

Connector 

SX01 

DST-000593-i 

5003-K-90OCB 

Thermostat 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C61 

thru 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: 

FXD 

CER 0.1uF +80, -202 50V 

C63 

C64 

CSM-AC100P50V-1 

100PF50WV 

C: 

FXD 

CER lOOpF ±102 50V 

C65 

CSM-ACR01U50V-1 

0.1UF50WV 

C: 

FXD 

CER O.luF +80, -202 50V 

C66 

CCK-AB1Q0U16V-i 

16VB100 

C: 

FXD 

ELECT !00uF 16V 

C67 

CTA-AB 2S.2U 3 5 V-1 

221M3502-225M 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL 2.2uF ±202 35V 

068 

CTA-AB 2R2U 35 V-l 

221M3502-225M 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL 2.2uF ±202 35V 

C69 

CTA-AC1U5QV-1 

242M5002-105M 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL !uF ±202 50V 

C70 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: 

FXD 

CER O.luF +80, -202 50V 

071 

CSM-ACR1U5 0V-1 

0.1UF50WV 

C: 

FXD 

CER O.luF +80, -202 50V 

C72 

CSM-AC100P50V-1 

Q.0Q1UF5GWV 

C: 

FXD 

CER O.OOluF +80, -202 50V 

C73 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01LF50WV 

C: 

FXD 

CER 0.01uF +80, -202 50V 

C74 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C; 

FXD 

CER 0.0luF +80, -202 50V 

' 075 

CCX-AJB100U16V-1 

16VB100 

C: 

FXD 

ELECT IOQuF 16V 

076 

CSM-ACRXU50V-1 

0.1UF50WV 

Cr 

FXD 

CER O.luF +80, -202 50V 

077 

CSM-ACR1U5 0V-1 

0.IUF50WV 

C: 

FXD 

CER O.luF +80, -202 50V 

078 

CSM-AC100P50V-1 

0.001UF50WV 

C: 

FXD 

CER O.OOluF +80, -202 50V 

079 

CSM-ACRQ1U5QV-1 

Q.01UF50WV 

C: 

FXD 

CER O.OluF +80, -202 50V 

080 

CCX-AJ8100U16V-1 

16VB100 

C: 

FXD 

ELECT IOOuF 16V 

L9t 

LCL-T00084-1 

* 

L: 

FXD 

Coil 

J95 

J CB-AD030PX01-1 

FBRS-30P 

Connector 

J96 

JCR-A3040PX01-1 

HIT 3-4OP-2.54DS 

Connector 


S101 


DST-OGQ773-1 


5003-K-9QOCB 


Thermostat 










TR4172 

YIG OSCILLATOR I/O 
SGN-0102!9 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIA-5534A-1 

NE5534AN 

IC: Low Noise Operational Amplifier 


SIA-5534A-1 

NE5534AN 

IC: Low Noiae Operational Amplifier 

IC3 

SIA-DA7524-2 

AD7524KN 

IC: 8-bit Buffered Multiplying DA Convertor 

IC4 

IC5 

IC6 

SIA-TL072-1 

TL072CP 

IC: Operational Amplifier 

Not assigned 

SIA-TL072-1 

TL072CP 

IC: Operational Amplifier 

IC7 

thru 



Not assigned 

IC9 





SIT-74LSJ38-9 

SN74LS138N 

IC: Decoder/Demultip lexer Low Power 

ICU 

SLA-324-1 

LM324 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

ICl 2 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

ICl 3 

SLA-254-L 

UPC254A 

IC: Precision Operational Amplifier 

ICl 5 




ICl 6 

SIA-0A7542-1 

AD7542KN 

IC: 12-bit DA Convertor 

ICl 7 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC!S 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC! 9 

SIA-DA7524-2 

AD7524KN 

IC: 8-bit Buffered Multiplying DA Convertor 

IC20 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC21 

SIT-7417 

SN7417N 

IC: Hex Buffer/Driver with Open Collector High 


Voltage Output 

IC22 

SIT-74LS02 

SN74LS02 

IC: Quadruple 2-Inpuc Positive NOR Gate Low 

Power 

IC23 

SIT-74LS14-9 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC24 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC25 

SIA-254-2 

0P-05CJ 

IC: Precision Operational Amplifier 

IC26 

SLA-DG201-1 

DG2Q1BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC27 

SIA-254-I 

UPC254A 

IC: Precision Operational Amplifier 

IC28 

8IA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC29 

SIA-5534A-1 

NE5534AN 

IC: Low Noise Operational Amplifier 

IC30 

SIT-74LS273 

3N74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

Q36 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

D4I 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D42 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D43 

SD2-6-1 

LM399H 

Zener Diode 

D44 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

R51 

RCB-AH100-1 

RD25S1QOOJ 

R: FXD CAR 10041 i5Z I/4W 

R52 

RMF-AE5KBG-L 

RM60E5KQB 

R: FXD Metal FLM 5kfl ±0.1* 1/8W 

R53 

RMF-AE15KFG-1 

RN60E15KDF 

R: FXD Metal FLM 15kL ±12 1/8W 

R54 

RMF-AE7R5KFK-1 

RN60J7.5KI2F 

R: FXD Metal FLM 7.5kD ±1Z 1/8W 

R55 

RMF-AE1K3G-1 

RN6QE1KQB 

R: FXD Metal FLM IkU ±0-12 1/8W 

R56 

RC3-AH5R1K-1 

RD25S 5.1KDJ 

R: FXD CAR 5.1kfl ±52 1/4W 

R57 




thru 



Not assigned 

R60 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

R61 

thru 

R64 

RCB-AHIOK 

RD25S10KizJ 

R65 

RCB-AHlOQ-i 

RD25S100UJ 

R66 

thru 

R69 



R70 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3K1AJ 

R71 

RCB-AB3R3K-1 

RD25S3.3KLU 

R72 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KLJ 

R73 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KLJ 

R74 

RCB-AH100-1 

RD25S100J4) 

R75 

RMF-AE10KBG-1 

RN60E10KUB 

R76 

RMF-AE10OG-1 

RN60E10KUB 

R77 

RMF-AE1KBG-1 

RN60E1KLB 

R78 

RCB-AH1OK—1 

RD25S10&4J 

R79 

&CB-AH10K-1 

RD25S10KiiJ 

R80 

RMF-AElOKBG-l 

RN60E10KLB 

R81 

RMF-AR10QFK-1 

SN14K2EL1 OiiF 

R82 

RMF-AEi1QQBG-1 

RN60E1 1GS2B 

R83 

RMF-AE1KBG-1 

RN6QE1KUB 

R84 

RMF-AEiOKBG-1 

RN6GE10K12B 

R85 

RMF-AE8KBG-1 

RN60E8KLB 

R86 

RCB-AH1K-1 

RD25S1&UJ 

R87 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KOF 

R88 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KifF 

R89 

RMF-AB4R4KFG-1 

RF1/4N4.4KURF 

R90 

RMF-AB1R8KFJ-1 

RF1/4N1.SKuSF 

R91 

RMF-AR1R5KFK-1 

SN14K2E1.5KLF 

R92 

RMF-AR7R5KFK-1 

SN14K2E7.5KUF 

R93 

RVR-BD1K-1 

X6S1KL 

R94 

RVR-BD2K-1 

X6S2KL 

R95 

RVR-BD2K-1 

X6S2KU 

R96 



R97 



R98 

RVR-BD200-1. 

X6S200U 

R99 

RVR-SE10K-1 

X6T1QKW 

R100 

RVR-BE500-1 

X6T500W 

R101 

RVR-BD2K-1 

X6S2KL 

R1Q2 

RMF-AR100KFK-1 

SN14K2E100KLF 

R103 

thru 

R106 



R107 

RCB-AH22K-1 

RD25S22KLJ 

R1Q8 

RVR-CD1GQK-1 

RJ6X10QKL 

C110 



cm 

thru 

Cl 17 

CTA-AC1U50V-1 

242M5002-105M 


Description 


R: FXD CAR lOkfl *52 1/4W 
R: FXD CAR IGQu ±52 1/AW 


Not assigned 


R: 

FXD 

CAR 3. 

. 3kL 

±52 1/4W 


R: 

FXD 

CAR 3. 

.3ki2 

±52 1/4W 


R: 

FXD 

CAR 6. 

.8kU 

±52 1/4W 


R: 

FXD 

CAR 4, 

. 7kL 

±52 1/4W 


R: 

FXD 

CAR 100L ±52 1/4W 


R: 

FXD 

Metal 

FLM 

lOkij ±0.12 

1/8W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

lOkii ±0.12 

1/8W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

IkW ±0.12 

1/8W 

R: 

FXD 

CAR 10ku ±52 1/4W 


R: 

FXD 

CAR lOkii ±52 1/4W 


R: 

FXD 

Metal 

FLM 

lOkii ±12 1/8W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

10J2 ±12 1/4W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

HOC ±0.12 

1/8W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

lktt ±0.12 

1/8W 

R; 

FXD 

Metal 

FLM 

IQfcU ±0.12 

1/8W 

&; 

FXD 

Metal 

FLM 

8kL ±0.12 

1/8W 

R: 

FXD 

CAR lieu ±52 1/4W 


R: 

FXD 

Metal 

FLM 

4.7kL ±12 

1/4W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

4.7ki2 ±12 

1/4W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

4.4k u ±12 

1/4W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

1.8ki2 ±12 

1/4W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

1.5kL ±12 

1/4W 

R: 

FXD 

Metal 

FLM 

7.5kL ±12 

1/4W 

R: 

VAR 

WW Ik U 



R: 

VAR 

WW 2k U 



R: 

VAR 

WW 2kU 




NoC assigned 
NoC assigned 
R: VAR WW 200S2 
R: VAR WW 10kQ 
R: VAR WW 500U 
R: VAR WW 2 kL 

R: FXD Metal FLM lOOkU ±12 1/4W 

Not assigned 

&: FXD CAR 221u< ±52 1/4W 
R: VAR CERMET lOOktt 

Not assigned 

C: FXD ELECT TANTAL IjjF ±202 50V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


Cl 18 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF5QWV 

C: FXD CER 0.22uF +80, 

-202 50V 

Cl 19 

CCK-AA100U25V-1 

25T100 

C: FXD ELECT 100uF 25V 



C120 

CTA-AC1U50V-1 

242H5002-105H 

C: FXD ELECT TANTAL 1yF 

±202 

50V 

C121 

thru 

CCK-AA100U25V-1 

25Tino 

C: FXD ELECT IOOuF 25V 



C124 

Cl 25 

CTA-AC1U50V-1 

242M5002-105H 

C: FXD ELECT TANTAL 1uF 

o 

ts 

50V 

C126 

CTA-AC1U50V-1 

242M5002-105M 

C: FXD ELECT TANTAL ItfF 

±202 

50V 

Cl 27 

CCK-AA220U10V-1 

10T220 

C: FXD ELECT 220uF I0V 



Cl 28 

CCX-AA220U10V-1 

10T220 

C: FXD ELECT 220uF 10V 



C129 

thru 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022UF +80, 

i 

o 

M 

50V 

C134 






C135 



Not assigned 



C136 



Not assigned 



C137 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022UF +80, 

-202 

50V 

Cl 38 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022«F50WV 

C: FXD CER 0.022UF +80, 

-202 

50V 

C139 

thru 



Not assigned 



C141 






0142 

thru 

CSH-ACR022U50V-1 

0.Q22UF50WV 

C: FXD CER 0.022iiF +80, 

-202 

50V 

Cl 64 






Cl 65 



Not assigned 



Cl 66 
thru 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

C: FXD CER 33pF ±10% 50V 


C168 






C169 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.ltfF +80, - 

202 50V 

C170 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOlttF +80, 

-202 

50V 

LI 71 

LCL-C00014-1 

CSL0812-471J 

L: FXD Coil 



Ll 72 

LCL-CQ0Q14-1 

CSL08t2-471J 

L: FXD Coil 



L173 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 



J191 

JCF-AC001JX01-1 

UM-LR-PC 

Connector 



J192 

JCP-AA003PX05-1 

A-1103 

Connector 



J193 



Not assigned 



J194- 

JCR-AFQ20PX02-1 

HIF3F-20P-2.54DS 

Connector 



J195 

JCR-AF020PX02-1 

HIF3F-20P-2.54DS 

Connector 



J196 

JCP-AA003PX06-1 

A-1303 

Connector 











TR4172 

ATTENUATOR I/O 
BCN-Q10220 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-7146 

SN7416N 

IC: Hex Inverter 3u£ter/Driver with Open- 
Collector High-Voltage Output 

IC2 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC3 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC4 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

ICS 

SIT-74LS74 

SN74LS74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 

Flop with Preset AND Clear Low Power 

IC6 

SIT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

IC7 

SIT-74LS244 

3N74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver Low 
Power 

ICS 

SIA-339-1 

LM339 

IC: Quad Comparator 

IC9 

SIT-74LSl38 

SN74LS138N 

IC: 3-CO-8 Line Decoder/Multip lexer Low Power 

IC10 

SIT-74LS14 

SN74LS14N 

IC: Hex Schmitt-Trigger Inverter Low Power 

IC11 

SIA-339-1 

LM339 

IC: Quad Comparator 

IC12 

SIT-7 4LS26 

SN74LS26 

IC: Quadruple 2-Input High-Voltage Interface- 
Low Power 

XC13 

SIT-7416 

SN7416N 

IC: Hex Inverter Buffer/Driver with Open- 
Collector High-Voltage Output 

IC14 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

ICl 5 

SIA-324-1 

LM324 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

I Cl 6 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch- 

ICl 7 

SXT-74LS04 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

EC18 

SIT-74LS30 

SN74LS30N 

IC: 8-Input Positive-NAND Gate Low Power 

ICl 9 

SIT-74LSOO 

5N74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate Low 
Power 

IC20 

SIT-74LS174 

SN74LS174N 

IC: Hex D-Type Flip Flop Low Power 

IC21 

SIA-339-1 

LH339 

IC: Quad Comparator 

IC22 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

IC23 

SIT-74LS02 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate Low 

Power 

IC24 

SIA-324-1 

LM324 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC25 

SIA-324-1 

LM3 24 

IC: Quadruple Operational Amplifier 

IC26 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC27 

SIT-74LS244 

SN74LS244N 

IC: Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver 

Low Power 

IC28 

SIT-74LS273 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC29 

SIT-74LS374 

SN74LS374N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

IC30 

SIA-319-l 

LM319H 

IC: High Speed Dual Comparator 

IC3 1 

S1A-TL082- 1 

TL082CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

IC32 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

Q41 

STN-2SC1834-l 

2SC1334 

Transistor SI NPN 

D51 

SDS-1S95 3-1 

1S953 

Diode SI 

R61 

RC3—AH15K-1 

RD25S15KXU 

&: FXD CAR 15kQ + 5Z 1/4W 

R62 

thru 

R64 

RC3-AH2S2K-1 

RD25S2.2KQJ 

a: FXD CAR 2.2kfl + 5Z 1/4W 

R65 

RCB-AH15K 

RD25S15K&J 

R: FXD CAR 15kfl *5 Z 1/4W 

R66 

RC8-AH68X 

RD25S63KQJ 

R: FXD CAR 63kQ *5Z 1/4W 

R6 7 

RCB-AH10K 

RD25S10KSU 

R: FXD CAR IQkfl *5Z 1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R63 

RCS-AH100 

RD25S100QJ 

R: 

FXD 

CAR 

100Q *52 1/4W 


R6 9 

RCB-AH10K 

RD25S10KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

lOkfi +52 1/4W 


R70 

RCB-AH10K 

RD25S10KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

10 kQ +52 1/4W 


R71 

Chru 

R7 3 

RCB-AH2R2K 

RD25S2R2KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kQ +52 1/4W 


R74 

chru 

R76 

RCB-AH10K 

RD25S10KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

lOkQ +52 1/4W 


R77 

RCB-AH1R2K-1 

RD25S1.2KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

l.2kQ +52 1/4W 


R78 

RCB-AH15K 

RDZ5S15KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

15kQ +52 1/4W 


R79 

RCB-AH2R2K 

RD25S2.2KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kQ +52 1/4W 


R80 

RCB-AH12K 

RD25S12KOJ 

R: 

FXD 

CAR 

12kQ +52 1/4W 


R81 

RCB-AH150 

RD25S1500J 

R: 

FXD 

CAR 

150Q +52 1/4W 


R82 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kQ +52 1/4W 


R83 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KQJ 

Rs 

FXD 

CAR 

lkQ +52 1/4W 


R84 

RCB-AH10K 

RD25S10KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

lOkQ +52 1/4W 


R85 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kQ +52 1/4M 


R86 

RCB-AH3R3K 

RD25S3.3KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

3.3kQ +52 1/4W 


R87 

RCB-AH1K 

RD25S1KOJ 

R: 

FXD 

CAR 

lkQ +52 1/4W 


R88 

RCB-AH10K 

RD25S1GKQJ 

R: 

FXC 

CAR 

10kQ +52 1/4W 


R89 

RC3-AH2R2K 

RD25S2.2XQJ 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kQ +52 1/4W 


R90 

RCB-AH10K 

RD25S10KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

lOkQ +52 1/4W 


S91 

RCB-AE4R7K 

RD25S4.7KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

4.7kQ +52 1/4W 


R92 

RCB-AH1K 

RD25S1KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

lkQ +52 1/4W 


R9 3 

RC3-AH2R2K 

RD25S2.2KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

2.2kQ +52 1/4W 


R94 

RCB-AR12K 

RD25S12KOJ 

R: 

FXD 

CAR 

I2kQ +52 1/4W 


R95 

RCS-AH1GO-1 

RD25S100QJ 

R: 

FXD 

CAR 

100Q +52 1/4W 


R96 

RVR-3D5K-1 

X6S5KQ 

R: 

VAR 

WW 5kQ 


R9 7 

RCB-AH1Q0K 

RD25S10GKQJ 

R: 

FXD 

CAR 

lOOkQ +52 1/4W 


R98 

RC3-AH100K 

RB25S100KQJ 

R: 

FXD 

CAR 

IQOkQ +52 I/4W 


C101 

Chru 

C105 

CSM-ACRC22U50V-1 

0.02ZUF50WV 

C: 

FXD 

CER 

0.022UF +80, -202 

50V 

C106 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: 

FXD 

CER 

0.047UF +80, -202 

50V 

C107 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

Cs 

FXD 

CER 

0.047 UF +80, -202 

50V 

Cl 08 
chru 

CU9 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UFS0WV 

C: 

FXD 

CER 

0.022UF +80, -202 

50V 

Cl 20 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UFS0WV 

C: 

FXD 

CER 

O.OluF +80, -202 50V 

C121 

CSM-ACR022U5QV-1 

0.022UF50WV 

C: 

FXD 

CER 

0.022uF +80, -202 

50V 

Cl 22 
chru 

C130 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: 

FXD 

CER 

O.OluF +80, -202 50V 

C131 

CTA-AC1U5QV-1 

242M5002-I05M 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL luF *202 

50V 

C132 

CCK-AA100U25V-1 

23T100 

C: 

FXD 

ELECT 100UF 25V 


Cl 33 

CCK-AA100U25V-1 

25T100 

C: 

FXD 

ELECT lOOuF 25V 


C134 

CTA-AC1U50V-1 

242K5002-105M 

C: 

FXD 

ELECT TANTAL UF *202 

50V 

Cl 33 

CCK-AA100U25V-1 

25T100 

C: 

FXD 

ELECT 100UF 25V 


C136 

CCK-AA100U25V-1 

251100 

C: 

FXD 

ELECT 100uF 25V 


Cl 37 

CCX-AA220U10V-1 

10T220 

C: 

FXD 

ELECT 220UF 10V 











Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No, 


Mfr Stock No. 


Description 


C138 

C139 

thru 

C143 

PLI61 

R165 

R166 

R167 

L171 

L172 

Li73 

J131 
J182 
J183 
J184 


CCK-AA2 20U10V-1 

I0T220 

C: FXD ELECT 220UF 10V 

CTA-AC1U50V-1 

242M5002-105M 

C: FXD ELECT TANTAL luF 

KRL-000293-1 

NR-H-12V 

Reed Relay 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kQ +5Z 1/4W 

RCB-AH22K-1 

RD25S22KOJ 

R: FXD CAR 22kfl + 5Z 1/4W 

RVR-8D5K-1 

X6S5KS1 

R: VAR WW 5kfl 

LCL-C00014-1 

CSL0812-471J 

L: FXD Coil 

LCL-C00014-1 

CSL0812-471J 

L: FXD Coil 

LCL-T0GQ84-1 

Hr 

L; FXD Coil 

JCR-AF03GPX0 2-1 

HIF3F-30P-2.54DS 

Connector 

JCR-AF010PX02-1 

HIF3F-10P-2.34D S 

Connector 

JCP-AA006PX03-1 

A-1306 

Connector 

JCR-AF020PXG2-1 

HIF 3F-20P-2.54D S 

Connector 










TR4172 

3rd LOCAL I/O 
BGN-010221 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICI 

S LA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational ! 


Amplifier 

IC2 

SLA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 



Amp lif ier 

IC3 

thru 

SIA-5534A-1 

NE5534AN 

IC: Low Noise Operational Amplifier 

IC5 




ICS 

SLA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 



Amplifier 

IC7 

S LA-254-1 

UPC254A 

IC: Precision Operational Amplifier 

ICS 

SIA-254-1 

UPC254A 

IC: Precision Operational Amplifier 

IC9 

SLA-356-1 

LF356H 

IC: Junction FET INPUT Type Operational 


Amplifier 

IC10 

SIA-DA7542-1 

AD7542KN 

IC: 12-bit DA Convertor 

ICU 

SIT-74LS02-1 

SN74LS02N 

IC: Quadruple 2-Input NOR Gate Low Power 

ICI 2 

SIT-74LS174-1 

SN74LS174N 

IC: Hex D Type Flip Flop Low Power 

IC13 

SIT-74LS174-1 

SN74LS174N 

IC: Hex D Type Flip Flop Low Power 

ICI 4 

SIT-74LS273-1 

SN74LS273N 

IC: Octal D-Type Flip Flop Low Power 

ICI 5 

SLA-DA7524-2 

AD7524RN 

IC: 8-bit Buffered Multiplying DA Convertor 

ICI 6 

SIT-74LS14-1 

SN74LS14N 

IC: Hex Scbmitt-Trigger Inverter Low Power 

ICI 7 

SIT-74LS138-1 

SN74LS138N 

IC: 3~to~8 Line Decoder/Multiplexer Low Power 

ICI 8 



IC: Quadruple Operational Amplifier 

thru 

SIA-324-l 

LM324 

IC20 




IC21 

SIA-DA7524-2 

AD7524KN 

IC: 8-bit Buffered Multiplying DA Convertor 


JCI-AD016JX01-2 

DL2-16A 

IC Socket 

Q25 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

D31 

SDZ-1S2191-2 

1S2192 

Diode SI 

D32 




thru 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D34 




R4J 

RMF-AR1OOQFK-l 

SN14K2E100QF 

R: FXD Metal FLM 10051 ±12 1/4W 

R42 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14K2E 10KOF 

R: FXD Metal FLM 10W1 ±12 1/4W 

R43 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E101O1F 

R: FXD Metal FLM !0kil ±12 J/4W 

R44 

RMF-AR5KFK-1 

SN14K2E5KDF 

R: FXD Metal FLM 5kil ±12 1/4W 

R45 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E5.6K51F 

R: FXD Metal FLM 5.6W1 ±12 1/4W 

R46 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KDF 

R: FXD Metal FLM A.7kfl ±12 1/4W 

R47 

RMF-AR4R 7KFK-1 

SN14K2E4.7KUF 

R: FXD Metal FLM 4.7W1 ±12 1/4W 

R48 

RMF-AR6R2KFK-1 

SN14K2E6.2KOF 

R: FXD Metal FLM 6.2kfl ±12 1/4W 

R49 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7X51F 

R: FXD Metal FLM 4.7W2 ±12 1/4W 

R50 

RMF-AR1KFK-1 

SN14K2E1KQF 

R: FXD Metal FLM Ik51 ±12 1/4W 

R51 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10K51F 

R: FXD Metal FLM 10kQ ±12 1/4W 

R52 

RMF-AR5 6QFK-1 

SN14K2E5651F 

R: FXD Metal FLM 5651 ±12 1/4W 

R53 

RMF-AR100QFK-1 

SN14K2E10051F 

R: FXD Metal FLM 10051 ±12 1/4W 

R54 

Chru 

R56 

RMF-AR 10KFK-1 

SN14K2E10KHF 

R: FXD Metal FLM lOkil ±12 1/4W 


R57 

RMF-AR22XFK-1 

SN14K2E22KHF 

R: FXD Metal FLM 22k52 ±12 1/4W 

R58 

SMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7K52F 

R: FXD Metal FLM 4.7k51 ±12 1/4W 

R59 

RMF-AR5R6KFK-1 

SN14K2E5.6K51F 

R: FXD Metal FLM 5.6W1 ±12 1/4W 

R60 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN24K2E4.7K52F 

F: FXD Metal FLM 4.7k51 ±12 1/4W 

R61 

RMF-AR6R2KFK-1 

3N14K2E6.2KUF 

R: FXD Metal FLM 6.2k51 ±12 1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No, 


Mfr Stock No. 


Description 


R62 

RMF-AR5 6QFK-1 

SN14K2E560F 

R: 

R63 

RMF-AB1 CKFK-1 

SN14K2E10KOF 

R: 

3.64 

RMF-ARl 0QFK-1 

SN14K2E100F 

Ri 

3.65 

RMF-AR2 CKFK-1 

SN14X2E20KOF 

B: 

R66 

RMF-ARlKFK-t 

SH14K2E1KOF 

Rs 

R67 

RMF-AR6R2XFK-1 

SN14R2E6.2KOF 

R: 

R68 

RHF-AR680QFK-1 

SN14K2E6800F 

B: 

R69 

RMF-ARl R2KFK-1 

SN14K2E1.2X0F 

a? 

R70 

RMF-ABim-1 

SN14K2E1KOF 

R: 

R71 

RCB-AH1K-1 

RD25S1RQJ 

as 

R72 

RMF-ARl OKIE-1 

SN14K2E1OKOF 

Rs 

R73 

RMF-ARl CQFK-1 

SN14X2E1 OOF 

as 

R74 

RMF-AB20KFK-1 

SN14K2E20K8F 

Rs 

R75 

RMF-ARl CKFK-1 

SN14X2E1 CKflF 

R: 

R76 

RMF-ARlKFK-1 

SN14K2E1KOT 

Rs 

R77 

RCB-AH1CK-1 

RD25S1OKOJ 

Rs 

R78 

RCB-AH3R3X-1 

RD25S3.3KDJ 

Rs 

R79 

RCB-AH2R2X-1 

RD25S2.2XOI 

a: 

VR85 

RVR-8E2CK-1 

X6T20KH 

Rs 

VR86 

RVR-BE2K-1 

X6T2KA 

R: 

VR37 




thru 

RVB-BE1K-1 

X6T1KH 

R: 

VR89 




VR90 

RVR-BE2X-1 

X6T2XO 

RS 

VB91 

RVB-BS2CK-1 

X6T20KQ 

Rs 

VR92 

RVR-BE2K-1 

X6T2KO 

Rs 

VR93 




thru 

RVB-BE1K-1 

X6T1KI2 

Rs 

VR95 




VB96 

RVR-3E2X-1 

' X6T2KO 

R: 

VR97 

RVB-BE1K-1 

X6T1K0 

Rs 

VR98 

RVB-3E2X-1 

X6T2KO 

R: 

C105 




thru 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022OF5CWV 

Cs 

C132 




Cl 33 




thru 

CTA-AC1U50V-1 

242M5002-105M 

Cs 

C142 




C143 




thru 

CCX-AA100025V-1 

25X100 

C; 

C147 




Cl 48 

CCK-AA2 20U1QV-1 

10T220 

C: 

C149 

CCX-AA220U10V—1 

10T220 

Cs 

Cl 50 




thru 

CSM-AC33P50V-L 

33PF50WV 

C: 

C152 




C153 

CSM-AC1000P50V-1 

0.0010F5WV 

C: 

LI 55 

LCL-C00014-1 

CSL0812-471J 

L: 

LI 56 

LCL-C00014-1 

CSL0812-47U 

L: 

L157 

LCL-T00084-1 

* 

L: 


FXD Metal FLM 560 +11 1/4W 
FXD Metal FLM lOkfl +12 1/4W 
FXD Metal FLM 100 +12 1/4W 
FXD Metal FLM 20kfl +12 1/4W 
FXD Metal FLM tkfl +12 1/4W 
FXD Metal FLM 6.2kO +12 1/4W 
FXD Metal FLM 6800 +12 1/4W 
FXD Metal FLM 1.2kQ +12 1/4W 
FXD Metal FLM lkfl +12 1/4W 
FXD CAB. IkO +52 1/4W 
FXD Metal FLM 10kO +12 1/4W 
FXD Metal FLM 100 +12 1/4W 
FXD Metal FLM 20kO +12 1/4W 
FXD Metal FLM lOkO +12 1/4W 
FXD Metal FLM IkO +12 1/4W 
FXD CAB lOkfl +52 1/4W 
FXD CAB 3.3k0 +52 1/4W 
FXD CAB 2.2kO +52 1/4W 

VAR WW 20k0 
7AB WW 2k0 

VAB WW IkO 

VAB WW 2k0 
VAB WW 20k0 
VAB WW 2kO 

VAB WW IkO 

VAB WW 2k0 
VAB WW IkO 
VAB WW 2k0 

FXD CEB 0.022 ff +80, -202 50V 

FXD ELECT TANTAL 1 IF +202 50V 

FXD ELECT 100 iF 25V 

FXD ELECT 220 tF 10V 
FXD ELECT 220 lF 10V 

FXD CEB 33pF +102 50V 

FXD CEB 0.001 iF +80, -202 50V 

FXD Coil 
FXD Coil 
FXD Coil 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 



JCF-AC001JXQi~l 

UM-LR-PC 

J166 

JCF-ACOOlJXOl-1 

UK-LR-PC 

J167 

JCR-AF016PX02-1 

HIF3F-16P-2.54DS 

J168 

JCR-AF010PX02-1 

HIF3F-10P-2.54DS 

J169 

JCP-AA003PXQ6-1 

DCB-SS1137X0I-1 

A-1303 

* 


Connector 

Connector 

Connector 

Connector 

Connector 

Cable 









TR4172 

RF KEY BiOCK (MEP-352) 
BLN-010222 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


NLD-000003-L 


Light Emitting Diode 


JCR-AF020PXO1-1 


HIF3F-20P-2.54DSA 


Connector 


KSP-000250-1 


IKSR001-00081-000 


Push Switch 
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mi 72 

SOB PANEL BLOCK 
MEP-340 


Parts No. 


ATTl 
ATI 2 

Rl 

R2 

S3 

J5 

J6 

J7 

J8 

SU 

512 

513 

D15 
01 6 

P38 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


DHB-000634-1 
DUB-000635-1 

RVR-BAI0K-1 

KVR-BL1QK-1 

JCF-AAQ01JX07-1 
JCF-AP001JX05-1 
JCS-AVQQ4JXQ1-1 

KSP-000360-1 

KSP-000032-1 

KSP-000032-1 

NLD-Q0QQ02-1 
NLD—000001—1 

JTT-AA010EX01-Z 


X13B10KA 

RV16YN15SB10KS1 

HSM511 

* 

RAO 3 04 

F02EEG1 

* 

* 

BD-703G 

BD-701R 

RGKS-10B 


Description 


Attenuator 

Attenuator 

Rj VAR WW lOkfl 
Not assigned 
Rj VAR CERMET lOkfl 

Connector 
Connector 
Connector 
Not assigned 

Push Switch 

Switch 

Switch 

Light Emitting Diode 
Light Emitting Diode 

Lug 



















TR4172 

RPSAMPLUIER 
3LS-010233 


3 arts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


ICl 

IC2 


SLA-A.11-! 
SIA-A15-1 


WJ-Al1 
WJ-Al5 


C4 

C5 


CCP-ADR1U50V-1 

CTA-AC1U50V-1 


C3225Y5V1H104Z 

242M5002-105M 


Lll 


LCL-8000376-1 


TPFQ41Q-331K 


CBL13 

CSL14 

C3LI6 


DCB-FFQ934X04-1. 

DC3-FF0934X11-1 

DCB-FF0934X20-1 


* 

* 

* 


S 15 


KSP-000032-l 


* 


R23 


DHB-000332-1 


THP-007-3 


J25 

J26 


JCF-A3001JX11-2 
JCF-AAOO1JX20-2 


3CR 

50-645-4526-39 


FL30 


DNF-000601-l 


ZFN5101-01R 


D17 

013 


3DS-1SS97-! 

SDS-1SS97-! 


1SS97 

1SS97 


IC: Cascadable Amplifier 
IC: Cascadable Amplifier 

C: FXD CHIP O.tuF +80, -20% 50V 
C: FXD ELECT TANTAL ItiF ±20% 50V 

L: FXD Coil 

Cable 

Cable 

Cable 

Switch 
R: PAD 

Coaxial Connector 
Coaxial Connector 

Filter 

Diode SI 
Diode SI 
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TR4J72 

YIG OSCILLATOR SLOCK 
HEP-34} 















TR4172 

YIG OSCILLATOR DRIVER 
BLC-010224 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ici 

SIA-254-2 

0P-05CJ 

IC: Precision Operational Amplifier 

IC2 

SIA-254-2 

0P-05CJ 

IC; Precision Operational Amplifier 

IC3 

SIA-5534A-1 

NE 5 5 34AN 

IC: Low Noise Operational Amplifier 

IC4 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC5 

SIA-7812U-3 

FS7812M 

IC: Voltage Regulator 

IC6 

SIA-7905U-3 

FS79Q5M 

IC: Voltage Regulator 

IC7 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

IC8 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

qu 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q13 




Q14 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q15 

STN-2SC1173-1 

2SC1173 

Transistor SI NPN 

Q16 

STN-2SC1173-1 

2SC1173 

Transistor SI NPN 

Qt7 

thru 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q20 




Q21 

SFN-2N4859-18 

2N4859 

Transistor SI PNP 

Q22 

STN-2SC1173-1 

2SC1173 

Transistor SI NPN 

Q23 

SFN-2N4859-18 

2N4859 

Transistor SI PNP 

D29 

SDS-LD1-1 

LD-1 

Diode SI 

D30 

SDZ-W100-1 

WZ-100 

Zener Diode 

D31 

SDS-LD-1 

LD-1 

Diode SI 

D32 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D33 

SDS-1S953-1 

•1S953 

Diode SI 

D34 

SDZ-W120-1 

WZ120 

Zener Diode 

D35 

SDZ-W120-1 

WZ120 

Zener Diode 

D36 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D37 

SDZ-D043-1 

RD-4.3F 

Diode SI 

D38 




thru 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D40 




R41 

RMF-AE4KAG-1 

RN60E4KOA 

R: FXD Metal FLM 4kO ±0.052 1/8W 

R42 

RVR-AU500-1 

K9W500Q 

R: VAR WW 5000 

R43 

RMF-AE4R7KFG-1 

RN60E4.7K0F 

R: FXD Metal FLM 4.7kO ±12 1/8W 

R44 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KUF 

R: FXD Metal FLM 4.7kO ±12 1/8W 

R45 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KOF 

&: FXD Metal FLM 4.7kO ±12 1/8W 

R46 

RVR-BElOK-l 

X6T10KQ 

R: VAR WW 10kO 

R47 

RMF-AR2 R2KFK-1 

SN14K2E2.ZKOF 

R: FXD Metal FLM 2.2k il ±12 1/4W 

R48 

RPW-AC55 

RH10-55141 

R: VAR WW 550 

R49 

RMF-AE1OKBG-1 

RN60E10KQB 

R: FXD Metal FLM lOkO ±0.12 1/8W 

R50 

RMF-AE1OKBG-1 

RN60E10K0B 

R: FXD Metal FLM !0k0 ±0.12 1/8W 

R51 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KOF 

R: FXD Metal FLM 4.7kO ±12 1/4W 

R52 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KOF 

R: FXD Metal FLM 4.7kO ±12 1/4W 

R53 

RVR-BE10K-1 

X6T10K0 

R: VAR WW 10kii 

R54 

RMF-AR5KFK-1 

SN14K2E5KOF 

R: FXD Metal FLM 5kO ±12 1/4W 

R55 

RPW-AR55-1 

AL10-550 

F: VAR WW 550 

R56 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kfl ±52 1/4W 

R57 

RMP-AR20KFK-1 

SN14K2E20KOF 

R: FXD Metal FLM 20kO ±12 1/4W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


8.58 

RMF-AR12KFK-1 

SN14K2E12KDF 

R: FXD Metal FLM 12kD ±1% 1/4W 

R59 

RVR-BE10K-1 

X6T10Kil 

R: VAR WW lOkil 

R60 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KDF 

R: FXD Metal FLM 4.7kfl ±1Z I/4W 

861 

RMF-AR4R7KFK-1 

SN14K2E4.7KUF 

R: FXD Metal FLM 4.7ki1 il% 1/4W 

862 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KS7F 

R: FXD Metal FLM lOktf ±1Z 1/4W 

R63 

RCB-AH220-1 

RD25S2201U 

R: FXD CAR 22QU ±5Z 1/4W 

R64 

RVR-BE5K-1 

X6T5KQ 

R: VAR WW 5kfl 

R65 

RMF-AS100QFK-1 

SN14K2H1000F 

R: FXD Metal FLM 100S1 il% 1/2W 

R66 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KQJ 

R: FXD CAR lOkC ±5% 1/4W 

R67 

RCB-AH100K-1 

RD25S100KUJ 

R: FXD CAR IQQkil ±5Z 1/4W 

R68 

RCB-AH470-1 

RD25S470QJ 

R: FXD CAR 470Q ±5Z 1/4W 

R69 

RCB-AH220-1 

RD25S2200J 

R: FXD CAR 22011 *5% 1/4W 

R70 

RCB-AH10K-1 

RD25S1QK&J 

R: FXD CAR lOVcQ ±5Z 1/4W 

R71 

RCB-AH1Q0K-1 

RD25S100KUJ 

R: FXD CAR lOOkil ±5% 1/4W 

R72 

RCB-AH220-1 

RD25S220QJ 

R: FXD CAR 220Q *5% 1/4W 

R73 

RCB-AH10-1 

RB25S10OJ 

R; FXD CAR 10» ±5Z 1/4W 

R74 

thru 

R77 



Not assigned 

R78 

RCB-AH820K 

RD25S820KUJ 

R: FXD CAR 820kil *5% 1/4W 

R79 

RCB-AH1OK 

RD25SI0KQ 

R; FXD CAR 10kU ±5% 1/4W 

R8Q 

RCB-AH820K 

RD25S820KOJ 

R: FXD CAR 820RD ±5% 1/4W 

C81 

C SM-ACR0 22U 5 0 V-1 

0.Q22UF50WV 

C: FXD CER 0.022wF +80, -20Z 50V 

C82 

CCK-AB 100U25y-l 

25VBIOO 

C: FXD ELECT tOQllF 25V 

C83 

CCK-AB100U25V-1 

25VB100 

Cj FXD ELECT 100uF 25V 

C84 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022tiF +80, -20X 50V 

C85 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER 0.lyF +80, -20% 50V 

C86 

CTA-AB2R2U35V-1 

221M3502-225M 

C: FXD ELECT TANTAL 2.2uF ±20% 35V 

C87 

CCK-AB100U25V-1 

25VB100 

C: FXD ELECT lOQliF 25V 

C88 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022uF +80, -20Z 50V 

C89 

CTA-AA68U25V-1 

111M2502-686M 

C: FXD ELECT TANTAL 68uF ±20% 25V 

C90 

CSM-ACRO 22U5Q V—l 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022uP +80, -20% 50V 

C91 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022UF +80, -20Z 50V 

C92 

CFM-AB4700P50V-1 

5Q1N5002-472K 

C: FXD Mylar 4700pF ±10% 50V 

G93 

CSM-ACRO 22U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022liF +80, -20Z 50V 

C94 

CSM-ACR022U50V-! 

0.022UF50WV 

C: FXD CER 0.022yF +80, -20% 50V 

C95 

thru 

C99 

CSM-ACRO 22U 5 0V-1 

0.022UF50MV 

C: FXD CER 0.Q22UF +80, -20% 50V 

C100 

CCK-AB100U25V-1 

25VB100 

C: FXD ELECT lOOyF 25V 


CCK-AB100U25V-1 

25VB100 

C: FXD ELECT tOQuF 25V 

Cl 02 

CSM-ACR022U50V-1 

Q.Q22UF50WV 

C: FXD CER Q.022uF +80, -20% 50V 

Cl 03 

CSM-ACR1U50V-1 

0.1UF50WV 

C: FXD CER O.luF +80, -20% 50V 

Cl 04 

CTA-AB2R2U35V-1 

221M3502-225M 

C: FXD ELECT TANTAL 2.2uF ±20Z 35V 

C105 

CCK-AB100U25V-1 

25VB100 

C: FXD ELECT IQOuF 25V 

C106 

CSM-ACR022U50V-1 

0.022UF50WV 

C: FXD CER O.Q22uF +80, -20% 50V 

C107 

CCK-AA220U10V-1 

10T220 

C: FXD ELECT 220yF 10V 

C108 

CCK-AA1000U10V-1 

10T1000 

C: FXD ELECT lOOOuF 10V 

Cl 09 

CCK-AB100U25V-1 

25VB100 

C: FXD ELECT lOOuF 25V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


Clio 

CSM-ACR022U50V-1 

0.Q22UF50WV 

C: FXD CER 0.022uF +80, -20Z 50V 

cm 

CFM-AB6800P50V-1 

501N5002-682K 

C: FXD Mylar 6800 P F tlOZ 50V 

Ct 12 

CFM-ABR1U50V-1 

501N5002-104K 

C: FXD Mylar O.JtiF ±10Z 50V 

CM3 

CFM-ABR022U50V-1 

501N5002-223K 

C: FXD Mylar 0.022»F *]0Z 50V 

Cl 14 

CFM-ABR047U50V-J 

501N5002-473K 

C: FXD Mylar 0.047uF tlOZ 50V 

Cl 15 
thru 

CSM-ACRO 2 2U5 0 V”1 

0.022UF50WV 

C; FXD CER 0.022uF +80, -20Z 50V 

Cl 17 




Cl 18 

CCK-AB}0U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT JOuF 25V 

Cl 19 

CTA-AE1U35V-! 

NP35ST1RO 

C: FXD ELECT TAHTAL luF 35V 

L121 

LCL-C00013-1 

CSL0812-181J 

L: FXD Coil 

L122 

LCL-C00013-1 

CSL0812-181J 

L: FXD Coil 

L123 

LCL-CQQO14-1 

CSL0812-471J 

L: FXD Coil 

R124 

RCB-AH1M 

RD25S1MCJ 

R: FXD CAR 1MD ±5Z 1/4W 

R125 

RCB-AH470 

RD25S470QJ 

R: FXD CAR 470U ±5Z 1/4W 

R126 

RMF-AR10KFK-1 

SN14K2E10KHF 

R: FXD Metal FLM lOkfl ±5Z 1/4W 

R127 

RCB-AH100K 

RD25S100KAJ 

R: FXD CAR JOOkil ±5Z 1/4W 

R128 

RCB-AH10K 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl i5Z 1/4W 

R129 

RCB-AH18K 

RD25S18KflJ 

R: FXD CAR 18102 ±5Z 1/4W 

J131 

JCP-AA003PX05-1 

A-t103 

Connector 

J132 

JCP-AA003PX05-1 

A-1J03 

Connector 

J133 

JCR-AF020PX02-1 

HIF3F-2QP-2.54DS 

Connector 

J134 

JCS-ADQQ5PXQ1-1 

PCN6-5PA-2.5DS 

Connector 

R135 

RCB-AH390K 

RD25S390KSU 

&: FXD CAR 390kfl ±5Z 1/4W 

R136 

RCB-AH820K 

RD25S820K0J 

R: FXD CAR 820ki! ±5Z 1/4W 

R137 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl ±5Z 1/4W 

R138 

RCB-AH5R6K 

RD25S5.6KQJ 

R: FXD CAR 5.6ki2 ±5Z 1/4H 
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TR4172 

STANDARD BLOCK 
ME P-342 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

FL21 

thru 

FL28 

DN7-0Q0601-1 

ZFN5101-01R 

Filter 

FL29 



Not assigned 

J51 

thru 

JCF-AC001JX02-2 

UM-KJR 

Connector 

J55 




J56 

thru 



Not assigned 

J58 





J59 


DCB~QR1039X01-1 


HIF3-1QP-CQ20HENC 


Connector 












TR4172 
TIME BASE 
BLB-010134 


*arts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-74LS04-9 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter low Power 

IC2 

SIT-74LSOO-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input HAND Gate Low Power 

QU 

thru 

STN-2SC1730-1 

2SG1730 

Transistor SI NPN 

Q14 




R21 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KfU 

R: FXD CAR 8.2kfl +52 1/4W 

R22 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOI 

R: FXD CAR 4.7kG +52 1/4W 

R23 

RGB-AH330-1 

RD25S330GJ 

R: FXD CAR 3300 +52 1/4W 

R24 

RC3-AH680-1 

RD25S6800J 

Rs FXD CAR 6800 +52 1/4W 

R25 

RCB-AH1 00-1 

RD25S100DJ 

R: FXD CAR1Q0Q +52 1/4W 

R26 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2XOJ 

R: FXD CAR 8.2kfl +52 1/4W 

H27 

RC3-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kD +52 1/4W 

R28 

RCB-AH630-1 

RD25S680SU 

R: FXD CAR 680D +52 1/4W 

R29 

RCB-AH6 80-1 

RD25S6800J 

R: FXD CAR 680Q +52 1/4W 

R30 

RCB-AHiOO-1 

RD25S1000J 

R: FXD CARIOOQ +52 1/4W 

R31 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R: FXD CAR 51Q +52 1/4W 

R32 

RCB-AH1K-1 

RD25S1K2J 

R: FXDCAR Ikfl +52 1/4W 

R33 

RCB-AHlRZK-i 

RD25S1.2KOJ 

R: FXD CAR 1.2kfl +52 1/4W 

R34 

RCB-AHIOO-1 

RD25S100QJ 

R: FXD CAR 1000 +52 1/4W 

S35 

RCB-AH100-1 

RD25S1000J 

R; FXD CAR 1000 +52 1/4W 

R36 

RCB-AH470-1 

RD25S470OJ 

Rs FXD CAR 470D +52 1./4W 

R37 

RCB-AH220-1 

RD25S220OJ 

R: FXD CAR 220Q +52 1/4W 

C41 




thru 

G47 

CSM-ACR047U507-1 

0.047UF50WV 

C; FXD CER 0.047 IF +80, -202 50V 

C48 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10C030D5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF +0.52 500V 

C49 

CMC-AB27PR3K-4 

DM10D270J3 

C: FXD DIPPED MICA 27pF +52 300V 

C50 

CSM-ACR047U50V-1 

0.0470F5CWV 

C: FXD CER 0.047 IF +80, -202 50V 

C51 

CSM-ACR04 705 0V-1 

0.0470F50WV 

Cs FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

C52 

GCK-A31 0U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10 IF 25V 

C53 

GSM-ACR047U50V-1 

0.04 7TJF50WV 

C: FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

C54 




thru 

C59 

CCK-AB10025V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10 iF 25V 

C60 




thru 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

Cs FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

C62 




C63 

CMC-AB120PR3K-4 

DH10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF +52 300V 

C64 

CSM-ACR04 705 0V-1 

0.0470F50WV 

Cs FXD CER 0.047 IF +80, -202 50V 

C65 

CSM-ACR047U50V-1 

0.0470F5CWV 

C; FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

L71 

LCL-C00010-L 

CSL0609-181X 

Ls FXD Coil 

L72 

LCL-T00084-1 

* 

Ls FXD Coil 

L73 

LCL-COOOlO-1 

CSL0609-18 IK 

Ls FXD Coil 

1,74 

LCL-T00084-1 

* 

Ls FXD Coil 

CF81 

DNF-000199-2 

SFE10.OMA-M 

Filter 

GF82 

DNF-000199-2 

SFE10.QMA-M 

Filter 

X9I 

DXD-000136-1 

★ 

Crystal 

J101 

JCI-AS005JX01-1 

5X-203 

Connector 
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TR4172 

50MHz STANDARD 
SLB-010135 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

IC: Dual Operational Amplifier 

qn 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q12 

SFM-3SK74-1 

3SK74 

FET Junction N-Channel 

Q13 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q14 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

D21 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D22 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D23 

SDZ-1S2191-2 

1S2192 

Zener Diode 

D24 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

R31 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KflJ 

R: FXD CAR 8.2k17 tSZ 1/4W 

R32 

RC3-AH4R7K-1 

RD25S4.7K12J 

R: FXD CAR 4.7k17 *5Z 1/4W 

R33 

RCB-AH680-1 

RD25S68012J 

R: FXD CAR 68017 ±5Z 1/4W 

R34 

RCB-AH100-1 

RD25S100HJ 

R; FXD CAR 10017 ±5Z 1/4W 

R35 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K17J 

R: FXD CAR 2.2k17 ±5Z 1/4W 

R36 

RCB-AH47K-1 

RD25S47KOJ 

R: FXD CAR 47k17 ±5Z 1/4W 

R3? 

RCB-AH220-1 

RD25S220OJ 

R: FXD CAS 22017 t5Z 1/4W 

R38 

RCB-AH100-1 

RD25S5000J 

R: FXD CAR 10017 i5Z 1/4W 

R39 

RCB-AH22-1 

RD25S220J 

R: FXD CAR 2217 ±5Z 1/4W 

R40 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6k17 ±5Z 1/4W 

R41 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6k17 ±5% 1/4W 

R42 

RGB-AH150-1 

RD25S150OJ 

R: FXD CAR 15017 ±5Z 1/4W 

R43 

RCB-AH100-1 

RD25S10017J 

R: FXD CAR 10017 ±5Z 1/4W 

R44 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4. 7K&J 

R: FXD CAR 4.7k17 *5Z 1/4W 

R45 

RCB-AH150-1 

RD25S15Q12J 

R: FXD CAR 15017 ±5Z 1/4W 

R46 

RC3-AH1K-1 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR tkfl ±5Z 1/4M 

R47 



Not assigned 

R48 

RMF-AC22 0QFJ-1 

RF1/8N220QSF 

R: FXD Metal FLM 22017 ilZ !/8W 

R49 




thru 



Not assigned 

R51 




R52 

RMF-AC180QFJ-1 

RF1/8N180S7SF 

R: FXD Metal FLM 18017 t!Z 1/8W 

R53 

RMF-AC30QFJ-1 

RF1/8N3017SF 

R: FXD Metal FLM 300 tlZ 1/8W 

R54 

RMF-AC22QFJ-1 

RF1/8N2212SF 

R; FXD Metal FLM 2217 i!Z 1/8W 

R55 




thru 

RMF-AC15KFJ-1 

RF1/8N15K12SF 

R: FXD Metal FLM 15k17 ±1Z 1/8W 

R58 




R59 

RCB-AH560-1 

RD25S560OJ 

R; FXD CAR 56017 t5Z 1 /4W 

R60 

RMF-AC4R7KFJ-1 

RF1/8N4.7K12SF 

R: FXD Metal FLM 4.7k17 ±12 1/8W 

R61 

RVR-BD200-1 

X6S 20017 

R: VAR WW 20012 

R62 

RMF-AC390FJ-1 

RF1/8N39017SF 

R: FXD Metal FLM 39017 ±tZ 1/8W 

R63 

RCB-AH10K-1 

RD25S1QK17F 

R: FXD CAR !0k17 £5Z 1/4W 

R64 

RCB-AH10K-1 

RD25S1QK17F 

R: FXD CAR lOkfl i5Z 1/4W 

R65 

RCB-AH820K-1 

KD25S820K17J 

R: FXD CAR 820k17 s5Z 1/4W 

R66 

RCB-AH330K-1 

RD25S33QK17J 

R: FXD CAR 330k17 ±5Z 1/4W 

R67 

RCB-AH330K-1 

RD25S330K2J 

R; FXD CAR 330k17 *5Z 1 /4W 

C 71 

CMC-AB10PR5K-6 

DM 10C100K.5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF ±!0Z 500V 

C72 

CMC-AB30PR5K-4 

DM 1OD300J5 

C: FXD DIPPED MICA 30pF ±5Z 500V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


C73 

thru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C77 




C78 

CMC-AB33PR5K-4 

DH10D330J5 

C: FXD DIPPED MICA 33 P F ±52 500V 

C79 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10C010D5 

C: FXD DIPPED MICA IpF ±0.52 500V 

C80 

CMC-AB33PR5K-4 

DM10D330J5 

C: FXD DIPPED MICA 33pF ±52 500V 

C81 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10C010D5 

C: FXD DIPPED MICA IpF ±0.52 500V 

C82 

CMC-AB 33PR5K-4 

DMJ0D330J5 

C: FXD DIPPED MICA 33pF ±52 500V 

C83 

thru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C86 




C87 

CMC-AB33PR5K-4 

DM10D330J5 

C: FXD DIPPED MICA 33pF ±52 500V 

C88 

CMC-AB 1PR5K-2 

DM10CO10D5 

C: FXD DIPPED MICA IpF ±0.52 500V 

C89 

CMC-AB33PR5K-4 

DM10D330J5 

C: FXD DIPPED MICA 33pF +52 500V 

C90 

thru 

C93 

CSM-ACRO1U5QV-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C94 



Not assigned 

C95 

CSM-ACR04 7U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047 U F +80, -202 50V 

G96 

CSM-ACR04 7U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C97 



Hoc assigned 

C98 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FAD CER 0.047uF +80 -202 50V 

C99 

CSM-AC12P 5 0V-1 

12PF50WV 

C: FXD CER 12pF +102 50V 

C100 



Not assigned 

C101 

thru 

C103 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.Q1UF5OWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 04 

CTA-AB10U25V-1 

221M2502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF +20% 25V 

Cl 05 
thru 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

Cl 08 




C109 

CSM-AC10P50V-1 

10PF50WV 

C: FXD CER !0pF ±102 50V 

C110 

Chru 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

Ct 13 




L121 




thru 

LCL-C00329-1 

* 

L: FXD Coil 

L126 




LI 27 

LCL-B00312-1 

TPO4I0-R56K 

L: FXD Coil 

L128 

LCL-COOO10-i 

CSL0609-18 IK 

L; FXD Coil 

L! 29 

LCL-COOO10-1 

CSL06G9-18 IK 

L: FXD Coil 

J141 

JCP-AA003PX05-1 

A-1103 

Connector 
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TR4172 

IsC MIXER BLOCK 
MEP-343 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

J10 

thru 

JCF-AA001JX20-2 

50-645-4526-89 

Coaxial Connector 

J12 

SHB-000552-l 

* 

Interface Block 
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TR4172 
isc MIXER 
BTB-010136 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


01 


SDS-DMJ470S-1 


Mfr Stock No. 


Diode 


SI 


Description 


Ril DHB-000332-l 

R12 RCP-AB39-5 


* 

MCR18-390K 


R: 3dB PAD 
R: FXD CHIP 39ft 


C25 


CCP-AC100P5QV-5 
DCB-QQ0936X04-1 


C35NP01H101K 
MCT219 (lOnnn) 


C: FXD CHIP lOOp? +102 50V 
Cable 


STS-010136 


1 / 













TKA172 
RF SLOCK 
MEP-345 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

FLl 

DNF-000471-1 

* 

Filter 

FL2 



Not assigned 

FU 




thru 

DNF-000471-1 

* 

Filter 

FL5 




FL6 



Not assigned 

FL7 



Not assigned 

FL8 




thru 

DNF-000471-1 

* 

Filter 

FLl 2 




FLl 3 



Not assigned 

BP15 

DHB-000623-1 

* 

1.84GHz BPF 

jia 

J CF-AAO 01JX2 0-2 

50-645-4526-89 

Connector 

J19 



Not assigned 

J20 

JCF-AA001JX20-2 

50-645-4526-89 

Connector 

J21 




thru 

JCF-AC001JX02-2 

UM-0R 

Connector 

J25 




J26 



Not assigned 

J27 



Not assigned 

J28 

J CS-AD0 05PX0 5 -1 

PCN6B-5P-2.5E 

Connector 

J29 

DCB-QR1Q39X02-1 

HIF3-10P-CO35HENC 

Connector 
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TR4172 

RF 

BLP-Q1013 3 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIA-356—1 

LF356H 

tC: Junccion FST INPUT Type Operational 




Amplifier 

Qll 

STN-2SC1Z54-1 

2SC1254 

Transiscor SI NPN 

QI2 



Transiscor SI NPN 


STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Q14 




Qi3 

STN-2SC2150-1 

2SC2150 

Transistor SI NPN 

Q16 

STN-2SC2150-1 

2SC2150 

Transiscor SI NPN 

Q17 




thru 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transiscor SI NPN 

Q20 




Q21 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transiscor SI NPN 

Q22 

STN-2SC1426—1 

2SC1426 

Transiscor SI NPN 

Q23 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transiscor SI NPN 

Q24 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transiscor SI NPN 

Q25 

STN-2SC142&-1 

■ 2SC1426 

Transiscor SI NPN 

Q26 

STN-2SC1815-1 

2SC1815 

Transiscor SI NPN 

Q27 

STN-2SC1815—I 

2SC1815 

Transiscor SI NPN 

Q28 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Transiscor SI NPN 

D44 

SDS-SV14-1 

1SSV-148 

Diode SI 

D4S 

SDS-1SS97-1 

S9 7 

Diode SI 

D46 

3DS-13S97-1 

1SS97 

Diode SI 

D47 




chru 



Hoc assigned 

D52 




05 3 




chru 

SDS- ISS97-1 

ISS97-1 

Diode SI 

D56 




D57 

SDS-1S735— 1 

1SV35 

Diode SI 

D58 

chru 

SDS-1S953-1 

IS953 

Diode SI 

D61 




D6 2 
chru 

D69 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

070 




Chru 

SDS-ISS97-1 

1SS97 

Diode SI 

073 




R91 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2XDF 

R: FXD CAR 8.2kfl *52 1/4W 

R92 

RCB-AH4R7K-L 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO *52 1/4W 

R9 3 

RCB—AH560— 1 

RD25S560OJ 

R: FXD CAR 5S0O **2 1/4W 

R94 

RCB-AH390-1 

RDZ5S3900J 

R: FXD CAR 390Q *52 1/4W 

R95 

RC3-AH470-1 

RD25S4700J 

R: FXD CAR 4700 *52 1/4W 

R96 

RCB-AH1GO-1 

RDZ5S1000J 

R: FXD CAR 1000 *52 1/4W 

R9 7 

RCB-AH100-1 

RD25SIOOOJ 

R: FXD CAR 1000 *52 1/4W 

R98 

RCS-AH470-1 

RD25S4700J 

R: FXD CAR 4700 *52 1/4W 

R9 9 

RCB-AH33-1 

RD25S330J 

R: FXD CAR 330 *52 1/4W 

R1G0 

RC3-AH2R2K-1 

RD25S2.2K2J 

R: FXD CAR 2.2kO *52 1/4W 

3.X 01 

RCB-AH51-l 

RD25S510J 

R: FXD CAR 510 *52 1/4W 

3102 

RCB-AH22-l 

RD25S22QJ 

R: FXD CAR 22Q *52 1/4W 

3103 

RC3-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO *52 1/4W 

3104 

RC3-AH22-1 

RD25S22QJ 

R: FXD CAR 220 j^5Z 1/4W 
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Parts No, 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R105 

Chru 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO + 52 1/4M 

R107 




8.108 

RCB-AH470-1 

RD25S470OJ 

R: FXD CAR 4700 +5% 1/4W 

R109 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2k0 +52 1/4W 

R110 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO +52 1/4W 

Rill 

RCB-AH220-1 

RD25S220QJ 

R: FXD CAR 2200 +52 1/4W 

R112 

RCB-AH12K-L 

RD2SS12KOJ 

R: FXD CAR 120 +52 1/4W 

8113 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1.5KOJ 

Rs FXD CAR i.Skft +52 1/4W 

R114 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/4M 

R115 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KQJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 

R116 

RCB-AH470-1 

RD25S4700J 

R: FXD CAR 4700 +52 1/4W 

R117 

8CB-AG100-1 

RD12S100QJ 

R: FXD CAR 1000 +52 1/8W 

R118 

RC3-AH1R5K-1 

RD25S1.5KOT 

R: FXD CAR 1.5kO +52 1/4W 

R119 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

Rs FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 

R120 

RC3-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 

R121 

RCB-AH470-1 

RD25S4700J 

R: FXD CAR 4700+52 I/4W 

8122 

chru 

R129 



Noc assigned 

R130 

RCB-AH10-l 

RD2SS10OJ 

R: FXD CAR 100 +52 1/4W 

R131 

RCB~AH586K-i 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 

R132 

8CB-AH3R3K-l 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 i/4W 

R133 

RCB-AH150-1 

RD25S15QOJ 

R: FXD CAR 1500 +52 1/4W 

R134 

chru 

R137 

RCB-AH22- 1 

RD25S220J 

R: FXD CAR 220 +52 1/4W 

R138 

RCB-AH150—1 

RD25S1500J 

R: FXD CAR 1500 +52 1/4W 

R139 

RGB—AH39“1 

RD25S390J 

R: FXD CAR 390 +52 1/4W 

R140 

RCB-AH150-1 

RD25S15QOJ 

R: FXD CAR 1500 +52 1/4W 

R141 

RC3—AH.3R9K-1 

RD25S3.9KOJ 

8: FXD CAR 3.9kO +52 1/4W 

R142 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KRJ 

R: FXD CAR 3.9kO +52 1/4W 

R143 

RCB-AR390-1 

RD25S3900J 

R: FXD CAR 3900 +52 1/4W 

R144 



Noc assigned 

R145 

RCB-AH33-1 

RD25S330J 

R: FXD CAR 330 +52 1/4W 

R146 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.ZKOJ 

R: FXD CAR 3.2kO +52 1/4W 

R147 

RCB-AHAR7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO +52 1/4W 

R148 

RCB-AH560-1 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 5600 +52 1/4W 

R149 

RCB-AH560-1 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 5600 +52 1/4W 

8150 

RCB-AH4 7—l 

RD25S470J 

Rs FXD CAR 470 +52 1/4W 

8151 

RVR-8E20-1 

X6T 200 

R: VAR WW 200 

R152 

RCB-AR5 1-1 

RD25S5IflJ 

Rs FXD CAR 510 +52 1/4W 

8153 

RCB-AH270-1 

RD25S270QJ 

RS FXD CAR 2700 +52 1/4W 

R154 

RC3—AH27X-1 

RD25S27KOJ 

Rs FXD CAR 27kO +52 1/4W 

R155 

RCB-AH10K-1 

RD25S10K0J 

Rs FXD CAR 10kO +52 1/4W 

R156 

chru 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KOJ 

Rs FXD CAR 15kO +52 1/4W 

8158 




8159 

8CB-AH100K-1 

RD25S100KQJ 

Rs FXD CAR lOOkQ + 52 1/4W 

8160 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6-3KOJ 

R: FXD CAR 6.8kQ +52 1/4W 

8161 

8CB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KOJ 

Rs FXD CAR 3.9kO +52 1/4W 
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ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R162 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K0J 

R: FXD CAR 2.2kO +5Z 1/4W 

3163 

RCB-AK2 20— 1 

RD25S220OJ 

R: FXD CAR 2200 + 5% 1/4W 

R164 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kQ +52 1/4W 

3165 

RCB-AH680-1 

RD25S6800J 

R: FXD CAR 6300 +52 1/4W 

R166 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

8: FXD CAR 4.7kQ +52 1/4W 

R167 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1. 5KOJ 

R: FXD CAR 1.5k0 +52 I/4M 

R168 

thru 

RC3-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/4W 

R173 

3174 

RCB-AH10-1 

RD25S1QOJ 

R: FXD CAR 100 +52 1/4W 

R175 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

Rs FXD CAR 510 +52 1/4W 

R176 

RC8-AH10-1 

RD25S100J 

R: FXD CAR 100 +52 1/4W 

R177 

thru 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/4W 

3182 

R183 

thru 

RCB-AH33-1 

RD25S330J 

R: FXD CAR 330 _+52 1/4W 

R186 

R187 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9K.OJ 

R: FXD CAR 3.9k0 +52 1/4W 

R188 

RCB-AH3R9K-1 

RD25S3.9KOJ 

R: FXD CAR 3.9kQ +52 1/4W 

R189 

RCB-AH270-1 

RD25S270OJ 

R: FXD CAR 2700 +52 1/4W 

3190 

RCB-AE51~l 

3025S51OJ 

R: FXD CAR 510 +52 1/4W 

8191 

RCB-AHlO-i 

RD25S1QOJ 

R: FXD CAR 100 +52 1/4M 

R192 

RCB-AH1QK-1 

3D25S1QKOJ 

R: FXD CAR 10k0 +52 1/4W 

R193 

RC3-AH10K-1 

RD25S1GKOJ 

R: FXD CAR lQkfl +52 1/4W 

3194 

RCB-AH1R8K-1 

3D25S1.8KOJ 

R: FXD CAR l.SkO +52 1/4W 

8195 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2X0J 

R: FXD CAR 8.2kQ +52 1/4W 

R196 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO +52 1/4W 

R197 

RCB-AH22-1 

RD25S220J 

3: FXD CAR 22kO +52 i/4M 

R198 

RCB-AH330-1 

RD25S3300J 

R: FXD CAR 3300 +52 1/4W 

Ri 99 

RCB-AH1R8K-1 

RD25S1-8K2J 

3: FXD CAR l.Skfl +52 1/4W 

R200 

RCB-AH470-1 

RD25S4700J 

R: FXD CAR 4700 +52 1/4W 

R201 

RCB-AH10-1 

RD25S100J 

3: FXD CAR 100 +5Z 1/4W 

R202 

RCB-AH8R2R-1 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 3.2kQ +52 1/4W 

3203 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kD +52 1/4W 

R204 

RCB-AHiK-l 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR IkQ +52 1/4W 

R205 

RCB-AH470-1 

RD25S470QJ 

R: FXD CAR 4700 +52 1/4W 

3206 

RCB-AH560-1 

3D25S56G0J 

R: FXD CAR 560Q +52 1/4W 

R207 

RCB-AG 100-1 

RD12S1Q0GJ 

R: FXD CAR 1000 +52 1/8W 

R208 

RCB-AH560-1 

RD25S56QOJ 

Ri FXD CAR 5600 +52 1/4W 

R209 

RCB-AHSR2K-1 

RD25S8.2XOJ 

R: FXD CAR 8.2kO +52 1/4W 

R210 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7K0J 

3: FXD CAR 4.7kO +52 1/4W 

3211 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KDJ 

R: FXD CAR ikfl +52 1/4W 

3212 

RCB-AH470-1 

RD25S470OJ 

R: FXD CAR 4700 +52 1/4W 

R213 

RCB-AH220-1 

RD25S2200J 

R: FXD CAR 2200 +52 1/4W 

3214 

RCB-AH100-1 

RD25S100QJ 

3: FXD CAR 1000 +5Z 1/4M 

R215 

RCS-AH330—1 

3D25S330QJ 

3: FXD CAR 3300 +52 1/4W 

R216 

RCB-AH100-1 

RD25S100QJ 

3: FXD CAR 1000 +5Z 1/4W 

R217 

DHB-000332-1 

THP-007-3 

3; FXD PAD 

3218 

RCB-AHlO-1 

RD25S10QJ 

R: FXD CAR 100 +52 1/4W 
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Parts No 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No, 


Description 


R219 

RCB-AH51-1 

—-—--—*—*—” 

RD25S514J 

R: FXD CAR 5 hi ±52 5/4W 

R220 

RCB-AH100-1 

RD25S1 QOiiJ 

R: FXD CAR 100u ±52 1/4W 

R221 

RVR-BE50-1 

X6T50U 

R: VAR SOU 

R222 

DSP-000014-1 

14D46 

Thermistor 

R223 

DSP-000014-1 

14D46 

Thermistor 

C231 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C232 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 470QpF 50V 

C233 

CMC-AB5PR5K-6 

DM10C050K5 

C: FXD DIPPED MICA 5pF ±102 500V 

C234 

CMC-A87PR5K-6 

DM10C070K5 

C: FXD DIPPED MICA 7pF ±102 500V 

C235 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C236 

CMC-AB5PR5K-6 

DM10C050K5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF ±102 500V 

C237 

CTM-AR1 OP-1 

TTA23A100 

C: VAR CER 10pF 

C238 

CMC-AB1OPR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF ±102 500V 

C239 

CTM-AJ10P-1 

TTA43A100 

C: VAR CER 10pF 

C240 

GTM-AJ10P-1 

TTA43A110 

C: VAR CER 10pF 

C241 

CMC-AB10PR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA 10pF ±102 500V 

C242 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER 0.00luF +80, -202 50V 

C243 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C244 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C245 

CSM-AC1OP50V-1 

10PF50WV 

C: FXD CER 10pF ±102 50V 

C246 

CSM-AC8P50V-1 

8PF50WV 

C: FXD CER 8pF ±102 50V 

C247 

CSM-ACRO1U50V-1 

Q.Q1UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C248 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

Cj FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 

C249 

CSM-AC3P50V-1 

3PF50WV 

C: FXD CER 3pF ±102 50V 

C250 

CSM-AC3P50V-1 

3PF50WV 

C: FXD CER 3pF ±102 50V 

C251 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C252 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF5OWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C253 




thru 

CTM-AB6P 

ECV1ZW06X31 

C: VAR CER 6pF 

C255 




C256 

CSM-AC3P50V-1 

3PF50WV 

C: FXD CER 3pF ±102 50V 

C257 

CTM-AB10P-1 

ECV1ZW10X31 

C: VAR CER lOpF 

C258 

CSM-AC3P50V-1 

3PF50WV ■ 

C: FXD CER 3pF ±102 50V 

C259 

CEE-AB4 7 O0P5OV-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C260 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C261 

CSM-AC3P50V-1 

3PF50WV 

C: FXD CER 3pF ±102 50V 

C262 

CTA-AB10U3 5 V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IQuF ±202 35V 

C263 

CSM-AC1P50V-1 

1PF50WV 

C: FXD CER lpF ±102 50V 

C264 

CTM-AB6P-1 

ECV12W06X31 

C: VAR CER 6pF 

C265 

CCP-AC1P50V-4 

C35NP01H01QC 

C: FXD CHIP lpF ±0.252 50V 

C266 

CCP-AC1P50V-4 

C35NPQ1H010C 

C: FXD CHIP lpF ±0.252 50V 

C267 



Not assigned • 

C268 

CSM-AC1P50V-1 

1PF50WV 

C: FXD CER lpF ±102 50V 

C269 

CEE-AB4700P50V-1 

3LM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C270 

CCP-ADRQ1U50V-1 

C52AF1H1Q3Z 

C: FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C271 

CCP-ADRO1U50V-1 

C52AF1H103Z 

C: FXD CHIP O.OluF +30, -202 50V 

C272 



Not assigned 

C273 

CCP-AC1P50V-4 

C2012C0G1H01OC 

C: FXD CHIP lpF ±0.252 5GV 

C274 

CEE-AB4700P50V-1 

3LMIH472NA 

C: FXD 3L 4700pF 50V 

C275 

CCP-ADRO1U50V-1 

1 C52AF1H103Z 

C: FXD CHI? O.OluF +80, -20% 50V 








Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C276 

CCP-ADR01 U50V-1 

C52AFIH103Z 

Cs FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C277 

CCP-AC1P50V-4 

C35NP01HQ1GC 

Cs FXD CHIP lpF £0.252 50V 

C278 

CCP-AC1P50V-4 

C35NP01H010C 

C: FXD CHIP lpF +0.252 50V 

G279 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF +102 500V 

C280 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF +102 500V 

C281 

CSM-AC100QP50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C282 




thru 



Not aaaignad 

C288 




C289 

GEE-AB47Q0P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C290 

CSM-ACRQ1 U50V-1 

0.Q1UF50WV 

Ci FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C291 

CEE-AB4700P5QV-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C292 

CTM-AC10P-1 

ECV1ZW1CK32 

C: VAR CER lOpF 

C293 

CTMrAC10P-l 

EC71ZW10X32 

C: VAR CER lOpF 

C294 




thru 

CTM-AB6P-1 

ECV1ZW06X31 

C: VAR CER 6pF 

C297 




C298 




thru 

CSM-AC3P50V-1 

3PF50WV 

Cj FXD CER 3pF +102 50V 

C301 




C302 

CSM-AC1000P50V-1 

0.0010F50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C303 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

G304 

CTM-AC20P-1 

EC712W20X32 

Ci VAR CER 20pF 

C305 

CSM-ACRG1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C306 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01DF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 SOV 

G307 

CTA-AB10U3SV-1 

221M3502-106M 

Cj FXD ELECT TANTAL lOuF +202 35V 

C308 

CTA~AS10U35V-1 

221M35Q2-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 35V 

C309 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 

C310 

CTM-AC20P-1 

2CV1ZW20X32 

CJ VAR CER 20pF 

C311 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

CJ FXD DIPPED MICA 82pF £52 300V 

C312 

CTM-AC2QP-1 

ECV1ZW2GX32 

Cj VAR CER 20pF 

G313 

CMC-AB8PR5K-4 

DM10CQ80K5 

Cj FXD DIPPED MICA 8pF £102 500V 

C314 




■ thru 

CSM-ACRQ1U5QV-1 

0.01U750WV 

CJ FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

G319 




C320 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

Cs FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 

C321 




thru 

CSM-ACR01U50V-1 

0.010F50MV 

c: FXD CER O.OluF +80, -202 SOV 

C330 




G331 

CMC-AB3PRSK-2 

DM10CQ30D5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF £0.52 500V 

C33Z 

CMC-AB2PR5K-2 

DM10C020D5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF £0.52 500V 

C333 

CMC-A83PR5K-2 

DM10C030D5 

Ci FXD DIPPED MICA 3pF £0.52 500V 

C334 

CMC-AB1OOP R3K-4 

DM10D101J3 

CJ FXD DIPPED MICA XOOpF £52 300V 

C335 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF £52 300V 

C336 

CMC-AB82PR3K-4 

DM1QD820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF £52 300V 

C337 

CMC-AB100PR3K-4 

DM10D101J3 

C: FXD DIPPED MICA 1OOpF £52 300V 

C338 




thru 

GTM-AG20P 

ECV12W20X32 

Cj VAR CER 20pF 

C344 




C345 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 32pF +52 300V 

G346 

CMC-AB68PR3K-4 

DM10D680J3 

C: FXD DIPPED MICA 68pF £52 300V 

C347 

GMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C; FXD DIPPED MICA 82pF £52 300V 
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Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C343 

CMC-AB5PR5K-6 

DM1QC050K5 

C: FXD DIPPED MICA 5pF +102 500V 

C349 

CMC-AB5PR5K-6 

DM10C050K5 

C! FXD DIPPED MICA 5pF +102 500V 

C350 

thru 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01DF50WV 

C: FED CER O.QluF +80, -202 50V 

G356 




C357 

CMC-AB 6 8 PR3K-4 

DM10D680J3 

C: FXD DIPPED MICA 68pF +52 300V 

C358 

CMC-AB68PR3K-4 

DM10D680J3 

C: FXD DIPPED MICA 68pF +52 300V 

C359 

thru 

CSM-ACRQ47U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0-047UF +80, -202 50V 

C362 




C363 



Not assigned 

C364 

CMC-AB27PR3K-4 

DM10D270J3 

C: FXD DIPPED MICA 27pF +52 300V 

C365 

CMC-AB220PR3K-4 

DM10D221J3 

C: FXD DIPPED MICA 220pF +52 300V 

C366 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA S2pF +52 300V 

C367 

thru 

C369 

CS M-ACRO 4 7U5 0V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

G370 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OlllF +80, -202 50V 

C371 

C7A-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 35V 

C372 

CSM-ACRQ47U5QV—1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 

C373 

CSM-ACR01U50V-1 

0.0470F50WV 

C: FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 

C374 

CS M-ACRO1050V-1 

0.010F50WV 

C: FXD CER Q.OluF +80, -202 50V 

C375 

CXM-AC20P-1 

ECVLZW2QX32 

Ci VAR CER 20pF 

C376 

CSM-ACRQ4705GV-1 

Q.Q47UF50WV 

Ci FXD CER 0.047wF +80, -202 50V 

C377 

thru 

csm-acroiusov-i 

0.Q15JF50WV 

Ci FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C380 




C381 

CMC-AB82PR3K-4 

DK1QD82QJ3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 

C382 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047OT50WV 

C: FXD CER 0.Q47UF +80, -202 50V 

C383 

CMG-AB82PR3K-4 

QM10D820J3 

CS FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 

C384 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

Cs FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C385 

CSM-ACSQ47U50V-1 

0.0470F50WV 

C: FXD CER 0.Q47UF +80, -202 50V 

C386 

CS M-A CRQ1U50V-1 

0.Q1DF5QWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C387 

CMC-AB5PR5K-6 

DM10C050K5 

C: FXD DIPPED MICA 5pF +102 500V 

C388 

CCP-ACIP50V-4 

C35NP01H010G 

Cs FXD CHIP lpF 10.252 50V 

L391 

thru 

La-AO 00 62-1 

LS20 

Ls FXD Coil 

L393 




L394 

MBM-14302A-1 

* 

L: FXD Coil 

L395 

MBM-143 Q2A-1 

* 

L: FXD Coil 

L396 

La-A00059-L 

LSI 7 

L: FXD Coil 

L397 

thru 

MBM-143 02A-1 

* 

L: FXD Coil 

L399 




L40Q 

La-A00059-1 

LSI 7 

L; FXD Coil 

1-401 

La-B00376-I 

TPF0410-331K 

L: FXD Coil 

L402 

La-A00059-1 

LSI 7 

L; FXD Coil 

L403 

thru 



L: FXD Coil Pattern 

L405 




L4Q6 

La-A00062-1 

LS20 

LS FXD Coil 

L407 

La-A00063-1 

LS21 

L: FXD Coil 

L408 

La-A00062-1 

LS20 

L* FXD Coil 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

L409 

LCL-A0006 3-1 

LS21 

hi FXD Coil 

L410 

thru 

MEM-14307A-1 

♦ 

L: FXD Coil 

L413 

L414 

ICL-A00062-L 

LS20 

L: FXD Coil 

L415 

LCL-A00062-1 

LS20 

Li FXD Coil 

L416 

LCL-A00070-1 

LS28 

hi FXD Coil 

L417 

LCL-A00070-1 

LS28 

h: FXD Coil 

L418 

thru 

LCL-800376-1 

TPF0410-331K 

Li FXD Coil 

1.420 

L421 

thru 

LCL-A00070-1 

LS28 

L: FXD Coil 

L423 

L4 24 

LCL-A00069-1 

LS27 

L: FXD Coil 

L425 

LCL-A00070-1 

LS28 

L: FXD Coil 

L426 

LCL-A00070-1 

LS28 

L: FXD Coil 

L427 

LCI-A00069-1 

LS27 

L; FXD Coil 

1.4 28 

LCL-A00067-1 

LS25 

Ls FXD Coil 

L429 

LCL-300376-i 

TFF0410-331K 

hi FXD Coil 

L430 

LCL-C00329-1 

* 

L: FXD Coil 

L431 

LCL-80036 3-1 

TPF0410-1R5K 

Lj FXD Coil 

L432 

LCL-C00329-1 

* 

hi FXD Coil 

L433 

LCL-C0G329-1 

* 

L: FXD Coil 

X441 

DXU-000159-1 

* 

Crystal 

X442 

DNF-000140-1 

* 

Crystal 

T445 

LCL-£0038 9-1 

★ 

Transformer 

T446 

LCL-E00389-1 

* 

Transformer 

T447 

LCL-C00124-1 

* 

Transformer 

T448 

LCL-C00124-1 

* 

Transformer 

T449 

LCL-E00388-1 

Hr 

Transformer 
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TR4172 

TRACKING GENERATOR BLOCK 
ME P-346 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


DNF-000601-1 


ZFN5101-Q1R 


DNF-000471-1 


DNF-000601-1 


SHB-000553-1 
DHB-000639-1 


JCF-AA001JX20-2 


JCF-AA001JX20-2 


JCF-AC001JX02-2 


ZFN5101-01R 


50-645-4526-39 


50-645-4526-39 


Filter 

Filter 

2.05GHz TONED Amplifier and Band Pass Filter 
2.2GHz Lov Pasa Filter 

2.2GHz Lou Paaa Filter 
Connector 

Not assigned 
Not assigned 
Connector 

Not assigned 
Connector 


Not assigned 


DCB-0R1040X01-1 HIF3-10P-C035HENC-NL Connector 

JCS-AD005PX05-1 PCN6B-5P-2.54E Connector 
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TSAI 72 

TRACXING GENERATOR-! 
BTF-O10128 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIA-301A-2 

OPC157A 

IG 

Operational Amplifier 

Qll 

thru 

STN-2SC2585-I 

2SC2585 

Transistor SI KPN 

Q13 






021 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D22 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

023 

SDS-HP252Q-1 

5082-2520 

Diode SI 

D24 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

S3! 

RGB-AHlRSK-l 

RD25S1.5KOJ 

8: 

FXD 

CAR 1.5kfl ±52 1/4W 

R32 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KOF 

8: 

FXD 

CAR 6.880 ±51 1/4W 

833 

RGB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KOJ 

R: 

FXD 

GAR 6.880 ±52 1/4W 

834 

8CB-AH560-1 

RD25S560OJ 

8: 

FXD 

CAR 5600 ±52 1/4W 

835 

8CB-AE1 20-1 

RD25S1200J 

as 

FXD 

CAR 1200 ±52 1/4W 

836 

RCB-AHJ80-1 

8025 SI 8001 

R: 

FXD 

CAR 1800 ±52 1/4W 

837 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1.5K0J 

R: 

FXD 

CAR 1.5k0 ±52 1/4W 

838 

RC3-AE6R8K-1 

8025S6.3KQJ 

R: 

FXD 

CAR 6.880 ±52 1/4W 

839 

RCS-AH6R8K-1 

RD25S6.8XOJ 

R: 

FXD 

CAR 6.85tO ±52 1/4W 

840 

8CB-AH330-1 

8D25S330OJ 

as 

FXD 

CAR 3300 ±52 1/4W 

841 

8CB-AHI20-1 

8D25S120OJ 

8: 

FXD 

CAR 1200 ±52 1/4W 

842 

acB-Aaiao-i 

RD25S1800J 

8: 

FXD 

CAR 1800 ±52 1/4W 

843 

8CB-AH1S5K-1 

RD25S1.5KOJ 

8: 

FXD 

CAR 1.5k0 ±52 1/4W 

844 

RC3-AH5868-1 

R025S5.6KOJ 

a: 

FXD 

CAR 5.6k0 ±52 1/4M 

845 

8CB-AH10K-1 

8D25SKKOJ 

R: 

FXD 

CAR 1OkO ±52 1/4W 

846 

RCB-AH330-1 

RD25S330QJ 

as 

FXD 

CAR 3300 ±52 1/4W 

847 

RCB-AH120-1 

8D2 5S12QOI 

a: 

FXD 

CAR 1200 ±52 1/4W 

R48 

RGB-AH270-1 

RO25S270OJ 

a: 

FXD 

CAR 2700 ±52 1/4W 

RA9 

RCP-AB22-5 

MCR18-220K 

R: 

FXD 

CHIP 220 

850 

RCP-AB51-3 

MCR18-510J 

R: 

FXD 

CHIP 510 

851 

RCP-AB120-3 

MCS18-120OJ 

a: 

FXD 

CHIP 1200 

852 

RCP-AB51-3 

MC818-510J 

8: 

FXD 

CHIP 510 

853 

8CB-AHIOK-1 

RD25S10KOJ 

a: 

FXD 

CAR 1OkO ±52 1/4W 

854 

8CB-AH22K-1 

R025S22KOJ 

8: 

FXD 

CAR 22kO ±52 1/4W 

855 

RVR-BD2X-1 

X6S2KQ 

a: 

VAR 

WW 280 

856 

RCB-AH39K-1 

8025S39KOJ 

as 

FXD 

CAR 3980 ±52 1/4W 

R57 

aCS-AHlOK-l 

RD25S1GKOJ 

8: 

FXD 

CAR lOkO ±52 1/4W 

858 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KOJ 

a: 

FXD 

CAR lkfl ±52 1/4W 

859 

DEB-000329-1 

* 

R: 

3dB 

PAD 

860 

DHB-000333-1 

* 

a: 

6dB 

PAD 

861 

RCB-AE39K-1 

RD25S39KOJ 

R: 

FXD 

CAR 3980 ±52 1/4W 

862 

DHB-000332-1 

* 

R; 

3dB 

PAD 

G71 






thru 



Not assigned 

C76 






C77 

CCP-AGR4 7U50V-1 

C76AF1H474Z 

G: 

FXD 

CHIP 47uF +80, -202, 50V 

C78 



Not assigned 

C79 

CEE-AB47QQP50V-1 

BLM1H4 72NA 

C: 

FXD 

BL 47Q0pF 50V 

C80 

CEE-AB4700P50V-1 

3DM1H472NA 

CP 

FXD 

BL 4700pF 50V 

C81 

CCP-AG84 7050V-1 

C5650T5V1H474Z 

c; 

FXD 

CHIP 0.47uF +80, -202 50V 
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Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C82 

CCF-AGR47O50V-1 

C76AF1H474Z 

CS FXD CHIP 0.47UF +80, -2GZ 50V 

C83 

CCP~ADRltJ50V-i 

C52AF1H104Z 

C; FXD CHIP O.IUF +80, -20Z 50V 

C84 

CCP-AGR47U50V-1 

C76AFIH474Z 

C: FXD CHIP 0.47uF +80, -20Z 50V 

CSS 



Hot assigned 

C86 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C87 

CEE-AB4 700 P 50 V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C88 

CCP-AGR47050V-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47MF +80, -20Z 50V 

C89 

CCP-AGS47D50V-1 

C5650T5V1H474Z 

Cs FXD CHIP 0.47UF +80, -20Z 50V 

C90 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.lHF +80, -20Z 50V 

C91 

CCP-AGR470S0V-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47HF +80, -20Z 50V 

C92 



Not assigned 

C93 

CSM-ACR01U50V-1 

0.010F50WV 

C: FXD CER O.OlUF +80, -20Z 50V 

C94 

CCP-AGR47U50V-1 

C7 6AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47UF +80, -20Z 50V 

C95 



Hot assigned 

C96 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C97 

CEE-AB4700P50V-1 

BLH1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C98 

CCP-AGR4 7U50V-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47(iF +80, -20Z 50V 

C99 

CCP-AGR47TJ50V-1 

C565OT5V1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47UF +80, -20Z 50V 

C100 

CCP-ADR1050-1 

C52AFXH104Z 

C: FXD CHIP O.lHF +80, -20Z 50V 

C101 

CCP-AGS47U50-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47WF +80, -20Z 50V 

C102 



Hot assigned 

C103 

CCP-ADRIU50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP 0.1»F +80, -20Z 50V 

C1Q4 

CCP-AC1P50V-4 

C35NP01H010C 

Cs FXD CHIP IpF +0.25Z 50V 

C105 

CTM-AQ1B2P-1 

7263 

CS VAR CER ■ 

C1Q6 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.QltfF +80, -20Z 50V 

Cl 07 

CSM-AC1000P50V-1 

Q.QQ10F50WV 

CS FXD CER Q.QOlWF +80, -20Z 50V 

C108 

CSM-AC33P50V-1 

33PF50WV 

Cs FXD CER 33pF +10Z 50V 

C109 

CSM-A C RO1050V-1 

0.01UF5QWV 

CS FXD CER O.OUlF +80, -20Z 50V 

C110 

CSM-ACS01U50V-1 

0.01UF50WV 

cs FXD CER Q.OltfF +80, -20Z 50V 

cm 

CCP-AGR47U50V-1 

C76AF1B474Z 

Cs FXD CER 0.47»F +80, -20Z 50V 

C112 



Hot assigned 

Cl 13 



Hot assigned 

C114 

CTA-AB10D35V-1 

221M3502-106M 

Cs FXD ELECT TANTAL lOliF +20Z 35V 

C115 

CXA-AB10035V-1 

221M3502-106M 

Cs FXD ELECT TANTAL lQwF +20Z 35V 

C116 




thru 



Hot assigned 

CHS 





CSM-AC1P50V-1 

1PF5CWV 

Cs FXD CER IpF +10Z 50V 


CTM-AB6P-1 

ECV1ZW06X31 

CS VAR CER 6pF 

LI 21 

LCL-A00027-1 

* 

Ls FXD Coil 

LI 22 



L: FXD Coil 

LI 23 

LCL-A00027-1 

it 

L: FXD Coil 

LI 24 



Ls FXD Coil 

L125 

LCL-300376-1 

TPF0410-331K 

Ls FXD Coil 

L126 

LCL-300376-1 

TPF0410-331K 

X* • FXD Coil 

U27 

LCL-A00027-1 

★ 

L: FXD Coil 

L128 



L: FXD Coil 

C131 

CSM-AC1P50V-1 

1PF50WV 

C: FXD CER IpF +10Z 50V 
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Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C132 

CCP-ADRIU50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.luF +80, -20Z 50V 


3TF-010123 3/3 







TRA172 

TRACKING GENERATOR-2 
BLJ-010129 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

qi 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q2 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q6 




Q7 

SFN-2SK141-2 

ITS30088B 

FET Junction N-Channel 

Q8 

thru 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q10 




D21 

SDS-1S1 765-1 

1S1765 

Diode SI 

D22 




thru 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

D30 




D31 




thru 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D38 




D39 




thru 



Not assigned 

D41 ' 




D42 




thru 

D44 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

R51 

RCB-AH1QCK.-1 

RD25S10CKOJ 

R: FXD CAR lOOkfl +52 1/4W 

R52 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl +52 1/4W 

RS3 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kQ +52 1/4W 

R54 

RCB-AR560-1 

RD25S560OI 

R: FXD CAR 560D +52 1/4W 

R55 

RCB-AH1GK-1 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR lOkfl +52 1/4W 

R56 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4. 7K1U 

R: FXD CAR 4.7kfl +52 1/4W 

R57 

RCB-AH5 60-1 

RD25S560AJ 

R: FXD CAR 560D +52 1/4W 

R58 

RCB-AH1CK-1 

RD25S10KHJ 

R$ FXD CAR lOkfl +52 1/4W 

R59 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kQ +52 1/4W 

R60 

RCB-AH560-1 

RD25S560OJ 

Rs FXD CAR 560D ^52 1/4W 

R61 

RCB-AH3R3K-1 

RD2553.3KGJ 

R: FXD CAR 3.3kfl +52 1/4W 

R62 

RC3-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl +52 1/4W 

R63 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KGJ 

R: FXD CAR 3.3kD +52 1/4W 

R64 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kfl +52 1/4W 

R65 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KDJ 

R: FXD CAR 3.3kfl +52 1/4W 

R66 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6K1U 

R: FXD CAR 5.6kQ +52 1/4W 

R67 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2XOJ 

R: FXD CAR 2.2kQ +52 1/4W 

R68 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KSJ 

R: FXD aR 3.3kfl +52 l/4« 

R69 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.ZKGJ 

R: FXD CAR 2.2kfl +52 i/4W 

&70 

RCB-AH5R6K-1 

RD2555.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl +52 1/4W 

R71 

RCB-AH3R3K-I 

RD25S3.3K1U 

R: FXD CAR 3.3kD +52 1/4W 

R72 

RCB-AH1 OK-i 

RD25S1QKOJ 

R: FXD CAR lOkfl +52 1/4W 

R73 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kfl +52 1/4W 

R74 

RC3-AE560-1 

RD25S560JU 

R: FXD CAR 560G +52 1/4W 

R75 

RCB-AH10-1 

RD25S10OJ 

R: FXD CAR ion ^52 1/4W 

R76 

RC3-AH470-1 

RD25S470OJ 

R: FXD CAR 470D +52 1/4W 

R77 

RCB-AHlCK-1 

RD25S1CKDJ 

R: FXD CAR lOkG +52 1/4W 

R78 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.TKOJ 

R: FXD CAR 4.7kD +52 1/4W 

R79 

RC2-AH10-1 

RD25S10OJ 

R: FXD CAR 10D +52 1/4W 

RSO 

RCB-AH470-1 

RD25S470OJ 

R; FXD CAR 470D +52 1/4W 

R81 

RCB-AH1CK-1 

RD25S1 QKftJ 

R; FXD CAR lOkG +52 I/4W 














Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


M2 

RC3-AH4R7K-1 

RD25S4.7KJ1J 

R: FXD CAR 4.7kfl +52 1/4W 

R83 

RCB-AH10-1 

RD25S100J 

R: FXD CAR 10Q +52 1/4W 

R84 

RCB-AHA70-1 

RD25S470QJ 

R: FXD CAR 4700 +52 1/4W 

R85 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KOJ 

R: FXD CAR lkfi +52 1/4W 

R86 

RC8-AH1OK-1 

RD25S10KnJ 

R: FXD CAR 10kO +52 1/4W 

R87 

RC3-AH68-1 

RD25S680J 

R: FXD CAR 680 +52 1/4W 

R38 

RGB-AHI 50-1 

RD25S1500J 

R: FXD CAR 1500 +52 1/4W 

R89 

RC3-AH68-1 

RD25S68SU 

R: FXD CAR 680 +52 1/4W 

R90 

RC8-AH6R8K-1 

RD25S6.8KQJ 

R: FXD CAR 6.8R0 +52 1/4M 

R91 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KOJ 

as FXD CAR 6.8kO +52 1/4W 

R92 

RC8-AH820-1 

RD25S820CJ 

R: FXD CAR 8200 +52 1/4W 

R93 

RCB-AH68-1 

RD25S6SOJ 

R: FXD CAR 680 +52 1/4W 

R94 

RC3-AH1 50-1 

RD25S150OI 

R: FXD CAR 1500 +52 1/4W 

R95 

RCB-AH68-1 

RD25S68JU 

R: FXD CAR 680 +52 1/4W 

R96 

RC3-AR6MK-1 

RD25S6.8KAJ 

R: FXD CAR 6.8kft +52 1/AW 

R97 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8KU 

R: FXD CAR 6.8kfl +52 1/AW 

R98 

RCB-AH820-1 

RD25S820ftJ 

R: FXD CAR 8200 +52 1/4W 

R99 

RCB-AH6R8K-1 

RD25S6.8XOJ 

R: FXD CAR 6.8kfl +52 1/4W 

RiOO 

RCB-AH6MK-1 

RD25S6.8K12J 

R: FXD CAR 6.8kO +52 1/AW 

aioi 

RCB-AH5 60-1 

RD25S560OJ 

R: FXD CAR 5600 + 52 1/4W 

R102 



Not assigned 

R103 



Not assigned 

R104 



Not assigned 

RI05 

RCB-AH3R3K-1 

RD2SS3.3KQJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/4W 

R106 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6K13J 

a: FXD CAR 5.6k.O +52 1/4W 

R107 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2K1U 

RS FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 

RIOS 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KAJ 

R: FXD CAR 3.3RQ +52 1/4W 

RIQ9 

RCB-AH51-1 

RD25S51QJ 

R; FXD CAR 510 +52 1/4W 

R110 

RCB-AH51-1 

RD25551CJ 

R: FXD CAR 510 +52 1/4W 

Cl 21 

CSM-ACRQ47O50V-1 

0.047UF5QWV 

C; FXD CER Q.047UF +80, -202 50V 

C122 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW2CX32 

C: VAR WW 20pF 

C123 

CMC-AB220P R3K-4 

DM10D221J3 

C: FXD DIPPED MICA 220pF +52 300V 

Cl 24 

CMC-AC5 60 PS3K-1 

DM15C561J3 

C: FXD DIPPED MICA 560pF +52 300V 

C125 

CSM-ACR047O50V-1 

Q.047UF5GWV 

C; FXD CER 0.047UF 80, -202 50V 

C126 

CMC-AB68PR3K-4 

DM10D680J3 

C; FXD DIPPED MICA 68pF +52 300V 

0127 




thru 

CSACR047U50V-1 

0,047UF5GWV 

CS FXD CER 0.047UF 80, -202 50V 

Cl 43 




C144 

CMC-AC1200 PB3K-2 

DM15DI22J3 

C: FXD DIPPED MICA 1200pF +52 300V 

C145 

CMC-AD1 800PR5K-2 

DMI9D182J5 

C: FXD DIPPED MICA 1800pF +52 500V 

C146 

CMC-AC120OPR3K-2 

DM15D122J3 

C: FXD DIPPED MICA 1200pF +52 300V 

C147 




thru 

CSM-ACR01050V-1 ' 

0.01U750WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C149 




C150 



Not assigned 

Cl 51 

CMC-AB1QPR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF +102 500V 

Cl 52 

CSM-ACR0HJ50V-1 

0.Q1UF50WV 

CJ FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 53 

CSM—ACR01050V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C154 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C; FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 













Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C155 

CMC-AB10PR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA iOpF +102 500V 

C156 

CXM-AC20P-1 

ECV12W20x32 

C; VAR WW 20pF 

C157 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 

G158 

CMC-AB7PR5K-3 

DM10D070K5 

C: FXD DIPPED MICA 7pF +102 500V 

C159 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW20X32 

Cs VAR CER 20pF 

C160 

CMC-AB82PK3K-4 

DM1QD820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF +52 300V 

Cl 61 

CMC-AB7PR5K-3 

DM10DQ70K5 

Ci FXD DIPPED MICA 7pF +102 500V 

Cl 62 

CTM-AC2QP-1 

ECV1ZW2GX32 

CS VAR CER 20pF 

Cl 63 

CMC-AB82P R3X-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 32pF +52 300V 

Cl 64 

CSM-ACRQ1U50V—1 

0.Q1UF5QWV 

C: FXD CER O.QluF +80, -202 50V 

Cl 65 



Hoc assigned 

C166 

CSM-AC1Q00P5QV-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C167 

CSM-AC1Q00P5QV-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C168 

CEE-AB4700P5QV-1 

BLM1H472HA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C169 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

Cl 70 

CSM-AC6P50V-1 

6PF50WV 

Cs FXD CER 6pF +102 50V 

Cl 71 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

Cs FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 72 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472HA 

CS FXD BL 4700pF 50V 

Cl 73 

CEE-AB4 700P50 V-1 

BLM1H472NA 

Cs FXD BL 4700pF 50V 

Cl 74 

CSM-AC1000P5GV-1 

0.001UF50WV 

Cs FXD csa O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 75 

CSM-ACR01050V»1 

0.010F50W 

C: FXD CER O.QluF +80, -202 50V 

Cl 76 

CSM-AC100QP50V-1 

0.0010F50WV 

Cs FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 77 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1BA72HA 

Cs FXD BL 4700pF 50V 

Cl 78 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H4 72HA 

Cs FXD BL 4700pF 50V 

C179 

CIM-AB10P-1 

ECV12W10X31 

Cs VAR WW IOpF 

C180 

thru 

CSM-AC3P5QV-1 

3PF50WV 

cs FXD CER 3pF +102 50V 

Cl 82 




Cl 83 

Chru 

CTM-AB6P-1 

ECV1ZWQ6X31 

Cs VAR CER 6pF 

Cl 85 




Cl 86 

Chru 



Hoc assigned 

Cl 88 




Cl 89 
£hru 

CSM-AC&01050V-1 

0.010P50WV 

Cs FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 90 




Cl 91 

CSM-AC1000P50V-1 

0.0Q1DF5QWV 

Cs FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 92 

CSM-AC10Q0P50V-1 

0.001UF50WV 

C; FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 93 

CTA-AB10U35V—1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TAHTAL lOuF +202 35V 

Cl 94 

CTA-AB10035V-1 

221M3 502-106M 

C: FXD ELECT TAHTAL lOuF +202 35V 

Cl 95 

CEE-AB4 70QP5QV-1 

BLM1H472HA 

CS FXD BL 4700pF 50V 

Cl 96 



Hoc assigned 

Cl 97 

CMC-AB1 0PR5K-6 

DM10C100K5 

C: FXD DIPPED MICA IOpF +102 500V 

L20I 

LCL-B00364-1 

TPF0410-2R2K 

FXD Coil 

L2Q2 

L.a-300364-1 

TPF041Q-2R2K 

L: FXD Coil 

L203 

LCL-800363-L 

TPF0410-1R5K 

L: FXD Coil 

L204 

La-300376-1 

TPF0410-331K 

Ls FXD Coil 

L205 

Ltt-500363-1 

TPF04L0-1R5K 

L: FXD Coil 

L206 

La-3003 76-1 

XPF041Q-331K 

L: FXD Coil 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No, 


Description 


L207 

thru 

L209 

L21Q 

1211 

L212 

L213 

L214 

L215 

L216 

L217 

L218 

thru 

L220 

L221 

T231 
T232 
T233 
T234 

X241 


LCL-A00070-1 

LCL-A000-61-1 
LCL-A00063-1 
LCL-B00376-1 
LCL-A00061-1' 
LCL-AOOQ63-1 
LCL-AQ0061-1 
LC1-800376-1 
LCL-A00063-1 

MEM-14307A-1 

LCL-300376-1 

LCL-C001!7-1 
LCL-COQ J17-1 
LTP-000270-1 
LTP-000270-1 

DXD-000143-1 
JTT-ABQQ1EX04-1 


LS28 

LS19 

LS21 

XPF0410-33 IK 
LSI 9 
LS2J 
LS19 

XPF0410-33 IK 
LS21 

* 

XPF0410-33 IK 

* 

* 

* 

* 

* 

A-105 


L: FXD Coil 

L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
Li FXD Coil 
L: FXD Coil 
Li FXD Coil 
Li FXD Coil 

Li FXD Coil 

Li FXD Coil 

Transformer 
Xr anaformer 
Xransformer 
Transformer 

Crystal 
Hermetic Seal 
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mi 72 

TRACKING GENERATOR-3 
BIB-010130 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

Q1 

STN-2SC2150-1 

2SC2150 

Transistor SI NPN 

Q2 

STN-2SC2150-1 

2SC2150 

Transistor SI NPN 

D5 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

D6 

SDS-ISS97-1 

1SS97 

Diode SI 

an 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1.5HU 

Rs FXD CAR 1.5kfi +52 1/4W 

ax 2 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KX2J 

R: FXD GAR 5.6kfl +52 1/4W 

EU3 

EC3-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

Rj FXD GAR 5.6kfl +52 1/4W 

R14 

RGB-AH4 70-1 

RD25S470OJ 

R: FXD GAR 470Q +52 1/4W 

R15 

RCB-AH1R5K-1 

RD25S1.5KOJ 

R: FXD CAR l.Skfl +52 1/4W 

R16 

RCB-AH5R6K-1 

R025S5.QQJ 

R; FXD GAR 5.6kQ ^52 1/4W 

R17 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl +52 1/4W 

R1S 

RGB-AE4 70-1 

RD25S47QOJ 

R: FXD GAR 4700 +52 1/4W 

R19 

DHB-000333-1 

* 

R: 6dB PAD 

R20 

DHB-000333-1 

■k 

R: 6dB PAD 

G31 

CCP-ADR01U50V-1 

C52AP1H103Z 

C: FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C32 



Not assigned 

G33 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C34 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H4 72NA 

C; FXD BL 4700pF 50V 

C35 

thru 

C37 

CCP-ADR01050V-1 

C52AF1H1Q3Z 

Cs FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C38 



Not assigned 

C39 

CEE-AB4 700P50V-1 

BLM1H4 72NA 

C: FXD BL 47Q0pF 50V 

C40 

GSE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

Cs FXD BL 4 700pF 50V 

C4I 

CCP-ADRQ105OV-1 

C52AP1H103Z 

C: FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C42 

ccp-adroiusqv-i 

C52AF1H103Z 

C: FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C43 

CMC-AB15P R5K-6 

DM10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF +102 500V 

C44 

CMC-AB15PR5K-6 

DH10C150K5 

Cs FXD DIPPED MICA 15pF +102 500V 

C45 

Chru 

C48 

CCP-AC1P50V-4 

G35KP01HOIOC 

C: FXD CHIP lpF +0.52 50V 

C49 

CEE-AB47Q0P50V-1 

BLM1H472NA 

Cs FXD BL 4700pF 50V 

G50 

CTA-AB10035V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF +202 35V 

L61 



L$ FXD Coil 

L62 



L: FXD Coil 

L63 

LCL-A0Q062-1 

LS20 

L; FXD Coil 

L64 

LO.-A00063-1 

LB 21 

L: FXD Coil 

L65 

LCL-AQQQ62-1 

LS2Q 

L: FXD Coil 

L66 

LCL-BQ0376-1 

TPF040-331K 

Ls FXD Coil 
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T8.4172 

3rd LOCAL BLOCK 
MEP-347 

















TR4172 

153MHz MIXER 
BLC-010099 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

Qi 

STN-2SC1275-1 

2SC1275 

Transistor SI NPN 

Q2 

thru 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Transistor SI NPN 

Q8 




Dll 



Not assigned 

D12 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

D13 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

R21 

RC8-AH3R3K-1 

RD25S3.3KUJ 

R: FXD CAR 3.3ki2 ±52 1/4W 

R22 

RCB-AH1QK-1 

RD25S 10KiU 

R: FXD CAR lOkU ±52 J/4W 

R23 

RCB-AG22Q 

RD12S22042J 

R: FXD CAR 22042 ±52 1/8W 

R24 

RCB-AH22-1 

RD25S22UJ 

R: FXD CAR 2Zu ±52 1/4W 

R25 

RCB-AH1K-1 

RD25S1K42J 

R: FXD CAR 1UQ ±52 1/4W 

R26 

RCB-AH560-1 

RD25S560»4T 

R: FXD CAR 560w ±52 1/4W 

R27 

RCB-AH1GK-1 

RD25S10K42J 

R: FXD CAR 10K42 ±52 1/4W 

R28 

RCB-AH10K-1 

RD25S1OK42J 

R: FXD CAR 10k42 ±52 1/4W 

R29 

RCB-AH220-1 

RD25S22042J 

R: FXD CAR 22042 ±52 1/4W 

R30 

RCB-AHIK-1 

RD25SlKiU 

R; FXD CAR lki2 ±52 1/4W 

R31 

RCB-AH560-1 

RD25S56042J 

R; FXD CAR 56042 ±52 1/4W 

R32 

RCB-AH120-1 

RD25S12Qitl 

R: FXD CAR 12042 ±52 1/4W 

R33 

RCB-AH75-1 

’ &D25S75UJ 

R; FXD CAR 7542 ±52 1/4W 

R34 

RCB-AH8R2K-1 

RD255S.2KUJ 

R: FXD CAR 8.2W2 ±52 1/4W 

R35 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7K4U 

R: FXD CAR 4.7k42 ±52 1/4W 

R36 

RCB-AH220-1 

RD25S220UJ 

R: FXD CAR 22042 ±52 1/4W 

R37 

RCB-AH560-1 

RD25S56042J 

R: FXD CAR 56042 ±52 1/4W 

R38 

RCB-AH680-1 

RD25S68042J 

&: FXD CAR 680U ±52 1/4W 

R39 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6K42J 

R: FXD CAR 5.6kl2 ±52 1/4W 

RAO 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3K42J 

R: FXD CAR 3.3k42 ±52 1/4W 

R41 

RCB-AH 2R2K-1 

RD25S2.2K42J 

R: FXD CAR 2.2R42 ±52 1/4W 

R42 

RCB-AH220-1 

RD25S220«J 

R: FXD CAR 22042 ±52 1/4W 

R43 

RCB-AHIK-i 

RD25S1KJUJ 

R: FXD CAR lk!2 ±52 1/4W 

R44 

thru 

R46 

RCB-AH22-1 

RD25S22S4J 

R: FXD CAR 22i2 ±52 1/4W 

R47 

RCB-AH330-1 

RD25S3304J 

R: FXD CAR. 33042 ±52 1/4W 

R48 



Not assigned 

R49 

thru 

R51 

RCB-AH3R3K—1 

KD25S3.3K42J 

R: FXD CAR 3.3ki2 ±52 1/4W 


R52 

RCB-AG33 

RD12S33wJ 

R; FXD CAR 3342 ±52 1/8W 

R53 

RCB-AH10K-1 

RD25S1QK42J 

R: FXD CAR 10tc42 ±52 1/4W 

R54 

RCB-AH10K-1 

RD25S lOKiiJ 

&: FXD CAR 10k42 ±52 1/4W 

R55 

RCB-AG220 

RD12S220UJ 

R: FXD CAR 22042 ±52 1/8W 

R56 

RCB-AHIK-1 

RD25S1KUJ 

R: FXD CAR lk42 ±52 1/4W 

R57 

RCB-AH22-1 

RD25S22S2J 

R: FXD CAR 2242 ±52 1/4W 

R58 

RCB-AH10K-1 

RD25S10Ki2J 

R: FXD CAR 10k42 ±52 1/4W 

R59 

RCB-AH10K-1 

RD25S1 QK 44 J 

R: FXD CAR 10ki2 ±52 1/4W 

R60 

RCB-AH220-1 

RD25S220»<J 

R: FXD CAR 22042 ±52 1/4W 

R61 

RCB-AH680-1 

RD25S68Q42J 

R; FXD CAR 68042 ±52 1/4W 

R62 

RCB-AH22-1 

&D25S22i2J 

R: FXD CAR 2242 ±52 1/4W 














Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R63 

RCB-AH10K-1 

RD25S10RUJ 

R: FXD CAR 10ku ±52 1/4W 

R64 

RCB-AH1QK-l 

RD25S10KWJ 

R: FXD CAR IOVuj ±52 1/4W 

R65 

RCB-AH220-1 

RD25S220UJ 

R: FXD CAR 220m ±52 1/4W 

R66 

RCB-AH560-1 

RD25S560JU 

R: FXD CAR 560t<l ±52 1/4W 

R67 

RCB-AH82-1 

RD25S82UJ 

R: FXD CA° 82M ±52 1/4W 

R68 

RCB-AH150-1 

RD25S150UJ 

R: FXD CAR 1500 ±52 1/4W 

R69 

RCB-AH39-1 

RD25S39UJ 

R; FXD CAR 390 ±52 1/4W 

R70 

RCB-AH150-1 

RD25S150UJ 

R: FXD CAR 1500 ±52 1/4W 

R71 

RCB-AG51-1 

RD12S5UJ 

R: FXD CAR 51o ±52 1/8W 

R72 

RCB-AH51-1 

RD25S510J 

R: FXD CAR 510 ±52 1/4W 

C81 

CSM-ACRQ1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C82 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472HA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C83 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C84 

CTM-AC10P-1 

ECV1ZW10X32 

C: VAR CER tOpF 

C85 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10C030D5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF ±0.52 500V 

C86 

CMC-AB5PR5K-2 

DM10C050D5 

C: FXD DIPPED MICA 5pF ±0.52 500V 

C87 

CMC-AB7PR5K-6 

DM10C070K5 

C: FXD DIPPED MICA 7pF ±102 500V 

C88 

CMC-AB 22 PR5K-4 

DM10D220J5 

C: FXD DIPPED MICA 22pF ±52 500V 

C89 

CEE-AB470QP50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C90 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C91 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C92 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C93 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 

C9& 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

G95 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C96 

CMC-AB22PR5K-4 

DM10D220J5 

C: FXD DIPPED MICA 22pF ±52 500V 

C97 

CSM-AC22P50V-1 

22PF5QWV 

C: FXD CER 22pF ±102 50V 

C98 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C99 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O-OluF +80, -202 50V 

C100 

CSM-AC1QQQP5QV-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C101 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 02 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C103 

CSM-AC1000P50V-i 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 04 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C105 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.010F50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 06 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C107 

CSM-AC1000P5QV-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

Cl 08 

CSM-ACRO1U5QV-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C109 

CEE-AB4 70QP50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C110 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

cm 

CMC-AB20PR5K-6 

DM10C200K5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±10% 500V 

Cl 12 

CTM-AC6P-1 

ECV1ZW06X032 

C: VAR CER 6pF 

cm 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 

C1V4 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 15 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10uF 25V 

Cl 16 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C; FXD ELECT 10uF 25V 

Cl 17 

CMC-AB220PR3K-4 

DM10D221J3 

C: FXD DIPPED MICA 220pF ±52 300V 

C118 

CMC-AB220PR3K-4 

DM10D221J3 

C: FXD DIPPED MICA 220pF ±52 300V 
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Description 


Ct 19 

Ll 31 
L132 
LI 33 
LI 34 
L135 
LI36 
L! 37 
LI 38 
Lt 39 

X146 

MIX151 

T156 
J161 
FI 66 
F167 


CSM-ACl5P50V-1 

I5PF50WV 

C: FXD CER 15pF ±1015 50 V 

LCL-A00063-1 

LS21 

L: FXD Coil 

LCL-A00062-1 

LS20 

L: FXD Coil 

LCL-AQQ06J-l 

LSI 9 

L: FXD Coil 

LCL-A00062-1 

LS20 

L: FXD Coil 

LCL-A00060-1 

LSI 8 

L: FXD Coil 

LCL-C000I2-1 

CSL0609-47IK 

L: FXD Coil 

LCL-B00492-1 

TPF04I0-R39K 

L: FXD Coil 

LCL-A00061-1 

LSI 9 

L: FXD Coil 

LCL-A00061-l 

LS19 

L: FXD Coil 

DXD-0GQ147-1 

★ 

Cryscal 

DEE-000736-i 

★ 

Mixer 

LCL-E00388-1 

-k 

Trans f or taer 

JCF-ACOO1JX04-1 

UM-R-PC 

Connector 

DNF-000602-1 

k 

Filter 

DNF-000602-1 

* 

Filter 
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TR4172 
39MHz MIXER 
BLC-010100 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

Qi 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q2 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Transistor SI NPN 

Q3 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Transistor SI NPN 

R21 

RCB-AHl QK-1 

RD25S10K3J 

R: FXD CAR iOkO +52 1/4W 

R22 

RCB-AH1CK-1 

RD25S10KIU 

R: FXD CAR IOkfl +52 1/4W 

R23 

RCB-AH220-1 

RD25S2203J 

RJ FXD CAR 2203 +52 1/4W 

R24 

RCB-AH1K-1 

RD25SIK3J 

R5 FXD CAR 1R11 +52 1/4W 

R23 

RCB-AH12R-1 

RD25S12K3J 

Rj FXD CAR 12k3 +52 1/4W 

S26 

RCB-AH1ZK-1 

RD25S12X3J 

R: FXD CAR 12k3 +52 1/4W 

R27 

RCB-AH220-1 

RD25S2203J 

R: FXD CAR 2203 +52 1/4W 

R28 

RCB-AH150-1 

RD25S1503J 

R: FXD CAR 1503 +52 1/4W 

R29 

RCB-AH1K-1 

RD25S1K3J 

R: FXD CAR lkO +52 1/4W 

R30 

RCB-AH12K-1 

RD25S12X3J 

R: FXD CAR 12k3 +52 1/4W 

R31 

RCB-AH12K~1 

RD25S12K3J 

R: FXD CAR 12k3 +52 1/4W 

R32 

RCB-AH220-L 

RD25S220OJ 

R: FXD CAR 2200 +52 1/4W 

R33 

RCB-AH22-1 

RD25S223J 

Rs FXD CAR 223 +52 1/4W 

R34 

RCB-AH560-1 

RD25S5603J 

R: FXD CAR 5603 +52 1/4W 

R35 

RCB-AH270-1 

RD25S2703J 

R: FXD CAR 2703 +52 1/4W 

R36 

RCB-AH15-1 

RD25S15JU 

R: FXD CAR 153 +52 1/4W 

R37 

RCB-AH270-1 

RD25S2703J 

R: FXD CAR 2703 +52 1/4W 

C41 

CMC-AB15PR5K-6 

DMC10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF +102 500V 

C42 

CMC-AB12PR5K-6 

DMC10C120K5 

Cj FXD DIPPED MICA 12pF +102 500V 

C43 

CSM-ACR04 7U50V-1 

0.047UF5QWV 

C: FXD CEE 0.047 IF +80, -202 50V 

C44 

CMC-AB18FR5K-6 

DM10C18CK5 

C: FXD DIPPED MICA ISpF +102 500V 

C45 

CSM-ACRO1U5 0V-1 

0.Q1UF5QWV 

C: FXD CER 0.01 iF +80, -202 50V 

C46 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

C47 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047 iS +80, -202 50V 

C48 

CTM-AA1 OP-1 

ECV1ZW1CK53N 

C: VAR CER lOpF 

C49 

CMC-AB62PR3K-4 

DM10D620J3 

C: FXD DIPPED MICA 62pF +52 300V 

C50 

CMC-AB62PR3K-4 

DM10D62QJ3 

C: FXD DIPPED MICA 62pF +52 300V 

C51 

CTM-AAiOP-1 

ECV1ZW10X53N 

C: VAR CER lOpF 

C52 

CSM-ACRO 1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER 0.01 iF +80, -202 50V 

C53 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

G54 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF5CWV 

C: FXD CER 0.047 iF +80, -202 50V 

C55 

CTM-AAIOP-1 

ECV1Z10X53H 

C: VAR CER lOpF 

C56 

CMC-AB6 2PR3K-4 

DM!0D620J3 

Ci FXD DIPPED MICA 62pF *52 300V 

C57 

CMC-AB62PR3K-4 

DM10D620J3 

C: FXD DIPPED MICA 62pF +52 300V 

C58 

CTM-AAIOP-1 

ECV1ZW1QX53N 

C: VAR CER lOpF 

C59 

CCR-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10 iF 25V 

C60 

CCK-AB1 0U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10 iF 25V 

C61 

CSM-ACR047U5OV-1 

0.047DF50WV 

C: FXD CER 0.047 jF +80, -202 50V 

L71 

LCL-C001U-1 

★ 

L: FXD Coil 

L72 




thru 

LCL-A00371-1 

TPF0410—33CK 

L: FXD Coil 

L75 




L76 

LCL-C00012-1 

CSL0609-471K 

L; FXD Coil 

X81 

DXD—000435-i 

* 

Crystal 
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Description 


T85 

T86 

T87 


ESM-000129-1 
ESM-000129-1 
ESM-000129-1 


Q5BRH3.4X3X1 
Q5BRH3.4X3X1 
Q5BRH3.4X3X1 


Transformer 

Transformer 

Transformer 


J91 

J92 


JCF-AC001JX04-1 
JCF-ACQO1JX04-1 


UM-R-PC 

UM-R-PC 


Connector 

Conneccor 


MXX95 


DEE-000736- 


1 


* 


Mixer 













TR4172 
23MHz VCO 
BLC-010101 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIC-11C91-1 

11C91DC 

IC: 650MHz Divided-by 5/6 Prescaler 

IC2 

SIT-7 4874-9 

SN74S74N 

IC: Dual D-Type Edge Triggered Flip-Flop 

IC3 

SIA-TL072-1 

TL072CP 

IC: Low noise JFET InpuC Operacional Amplifier 

IC4 

SIA-TL072-1 

TL072CP 

IC: Low noise JFET InpuC Operational Amplifier 

Qll 

SFN-U309-1 

U-309 

FET Junction N-Channel 

Q12 

SFN-U309-1 

U-309 

FET Junction N-Channel 

Q13 

STN-2SC1815-15 

2SC1315GR 

Transistor SI NPN 

Q14 

thru 

QI6 

STN-2SC2 026-1 

2SC2026 

Transistor SI NPN 

D21 

SDS-DKV6522B-1 

DKV-6522B 

Hyperabrupt Tuning Varactor Diode 

D22 

Chru 

D24 

SOS-1S2222-1 

IS2222 

Diode SI 

025 

SOS- 1S219l-l 

1S2191 

Zener Diode 

026 

SOS-IS95 3-1 

1S953 

Diode SI 

D27 



Not assigned 

023 

SDS-1SS101-1 

issioi 

Diode SI 

D29 

SOS-LS9 53-1 

1S953 

Diode SI 

030 

SDS-1S953-1 

13953 

Diode SX 

R41 

RCS-AH390-1 

RD25S39QQJ 

R: FXD CAR 3900 + 5Z 1/4W 

R42 

RC8-AH8R2K-I 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAS 8.2kO +52 1/4W 

R43 



Not assigned 

R44 

RCB-AH270-1 

RD25S2700J 

R: FXD CAR 2700 +52 1/4W 

R45 

RCB-AH5 1-1 

RD25S510J 

R: FXD CAR 51ft +52 1/4M 

R46 

RC3-AH15G- i 

RD25S1500J 

R: FXD CAS 1500 +52 1/4W 

R47 

RCB-AH82QK-1 

RD25S820K0J 

R: FXD CAR 320kO +52 1/4W 

R43 

RVR-BEZOK-1 

X6T20KQ 

R: VAR WW 20 kO 

R49 

RCB-AH56Q-1 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 5600 +52 1/4W 

R50 

RCB-AH10O-1 

RD25S1000J 

R: FXD CAR 100Q +52 1/4M 

R51 

RC3-.4H100-1 

RD25S10QQJ 

R: FXD CAR 100Q +5Z 1/4W 

R52 

RC3-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 

R53 

RCB-AH22-1 

RD25S22QJ 

R: FXD CAR 220 +52 1/4W 

R54 

RCS-AH3R3K-1 

RDZ5S3.3KGJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/4W 

R55 

RCB-AH22-1 

RD25S220J 

R: FXD CAR 220 +5Z 1/4W 

R56 

RC3-AH2R2K-1 

RD25S2.2KQJ 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/4W 

R57 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KOJ 

as FXD CAR IkO +5Z 1/4U 

R58 

RCB-AH22-1 

RD255220J 

R: FXD CAR 220 +52 1/4W 

R59 

RCB-AH22- 1 

RD25S220J 

R: FXD CAR 220 +52 1/4W 

R60 

RC3-AH27-1 

RD25S270J 

R: FXD CAR 270 +52 1/4W 

R61 

SCB-AH470-1 

RD25S470OJ 

R: FXD CAR 4 700 +52 1/4W 

R6 2 

RC3-AH2R7K-1 

RD25S2.7KQJ 

R: FXD CAR 2.7kO +5Z 1/4W 

R6 3 

RC3-AH560-1 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 5600 +52 1/4W 

R64 

RCB-AH220-1 

RD25S220OJ 

R: FXD CAR 2200 +52 1/4W 

R6 5 

RC3-AH560- 1 

RD25S 5600J 

S: FXD CAR 5600 >52 1/4M 

R66 

RCB-3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kfl +52 1/4W 

R67 

RCB-2R2K-1 

RD25S2.2XOJ 

R: FXD CAR 2.2kQ >52 1/4W 

R68 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kfl +52 L/4W 
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R69 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KUJ 

R: FXD CAR 3.3Ki ±52 1/4W 

R7Q 

RCB-AH330-1 

RD25S330ftJ 

R: FXD CAR 330ft ±52 1/4W 

R71 

RGB-AH 10-1 

KD25S1Oui 

R: FXD CAR 1012 ±52 1/4W 

R72 

RCB-AHlK-1 

RD25SlKiU 

R: FXD CAR 1W2 ±52 1/4W 

R73 

RCB-AHSR2K-1 

RD25S8.2KftJ 

R: FXD CAR 8.2ki2 ±5Z 1/4W 

R74 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KLJ 

R: FXD CAR lOkft ±52 1/4M 

&75 

RCB-AH22K-1 

RD25S22KUJ 

R: FXD CAR 22kft ±52 1/4W 

R76 

RCB-AH10K-1 

RD25S10K1U 

R: FXD CAR lOkft ±52 1/4W 

R77 

RCB-AH10K-1 

RD255 IQKiAJ 

R: FXD CAR lOkft ±52 1/4W 

R78 

RCB-AH33K-1 

RD25533KftJ 

R: FXD CAR 33kft ±52 1/4W 

R79 

RCB-AH56K-1 

RD25S56KLJ 

R: FXD CAR 56kft ±52 1/4W 

R80 

RVR-BE20K-1 

X6T20Kft 

R: VAR WW 20ki2 

R81 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KftJ 

R: FXD CAR 8.2kft ±52 1/4W 

R82 

RCB-AH10K-1 

RD25S1OKftJ 

R: FXD CAR 10k12 ±52 1/4W 

R83 

RCB-AH12K-1 

RD25512KUJ 

R: FXD CAR 12kft ±52 1/4W 

R84 

RCB-AH220K-1 

RD25S220KftJ 

R: FXD CAR 220kft ±52 1/4W 

R85 



Not assigned 

R86 



Not assigned 

R87 

RCB-AH18K-1 

RD25S1SKftJ 

R: FXD CAR !8kft ±52 1/4W 

R88 

RVR-CB100K-1 

RJfiPIOOkii 

R: VAR CERKET lOQkft 

R89 

RCB-AH1OK-1 

RD25S1QKaaJ 

R: FXD CAR lOkft ±52 1/4W 

R90 

RCB-AH330-1 

RD25S33GftJ 

R: FXD CAR 330ft ±52 1/4W 

R91 

RCB-AH330-1 

RD25S330ftJ 

R: FXD CAR 330ft ±52 1/4W 

R92 

RVR-BE2K-1 

X6T2KU 

R: VAR WW 2kft 

R93 

RCB-AH220-1 

RD25S220UJ 

R: FXD CAR 220ft ±5% 1/4W 

R94 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KftJ 

R: FXD CAR IQkft ±52 1/4W 

R95 

RCB-AH100-1 

RD25S100ftJ 

R: FXD CAR 100ft ±52 1/4W 

R96 

RMF-AR22KFX-1 

SN14K2E22KftF 

R: FXD Metal FLM 22kft ±12.1/4W- 

R97 

RCB-AH12K-1 

RD25S12KftJ 

R: FXD CAR 12kft ±52 1/4W 

R98 

RCB-AH220K-1 

RD25S220KUJ 

R: FXD CAR 220kft ±52 1/4W 

R99 

RVR-BE2K-1 

X6T2KA2 

R: VAR WW 2kft 

C101 

CTM-AC10P-1 

ECV1ZW10X32 

C: VAR CER lOpF 

C102 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10C030D5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF ±0.52 500V 

C103 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C104 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.luF +80, -202 50V 

Cl 05 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.luF +80, -202 50V 

C106 

CTA-AB1QU25V-1 

221M2502-1Q6M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 25V 

C107 

CMC-AB3PR5K-1 

DM10C030D5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF ±0.52 500V 

C108 



Not assigned 

C109 

CEE-AB4700P5QV-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

Clio- 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

cm 



Not assigned 

Cl 12 
thru 

Cl 14 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

Cl 15 

CSM-AC2200P50V-1 

0..:0220F50WV 

C: FXD CER Q.0022UF +80, -202 30V 

Cl 16 

CSM-AC10P50V-1 

10PF5QWV 

C: FXD CER tOpF ±102 50V 

Cl 17 

CSM-AC8P50V-1 

SPF50WV 

C: FXD CER 8pF ±102 50V 

Cl 18 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF5QWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 









Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 


CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 


CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -202 50V 

C121 

thru 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C129 




Cl 30 

CMC-AS 120PR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±52 300V 

C131 
thru 

CMC-AB220PR3K-4 

DM10D221J3 

C: FXD DIPPED MICA 220pF ±52 300V 

C13 3 




Cl 34 

CMC-AB120PR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±52 300V 

C135 

CTA-A310U25V-1 

221M2502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF ±202 25V 

C136 

CTA-AB10U25V-1 

221M2502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF ±202 25V 

C137 

thru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C141 




C142 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF ±202 16V 

C143 

CTA-AC10U16V-l 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +202 16V 

C144 

Cbru 

CCK-A310U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT lOuF 25V 

C 147 




C148 

CSM-AC1P50V-1 

1PF50WV 

C: FXD CER IpF ±102 50V 

C149 

CMC-AB82PR3K-4 

0M10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF ±52 300V 

C150 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10C030D5 

C; FXD DIPPED MICA 3pF +0.52 500V 

C15 1 

CSM-AC15 OP 5 0V~1 

150PF50WV 

C: FXD CER 150pF ±102 50V 

C152 

CSM-AC6 8 0OP 5 0 V-1 

0.0068UF50WV 

C: FXD CER G.0068uF +80, -20% 50V 

C153 

CSM-AC220QP50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -202 50V 

Cl 54 

CSM-AC3300P50V-1 

0.0033UF50WV 

C: FXD CER Q.0033uF +80, -202 50V 

C155 

CMC-A330QPR3K-4 

DM10D301J3 

C: FXD DIPPED MICA 30QpF *52 300V 

C1 56 

CMC-AB330PR3K-4 

DM10D331J3 

C: FXD DIPPED MICA 330pF ±52 300V 

L16! 

cbru 

LCL-B00371-1 

TPF0410-330K 

L: FXD Coil 

L16 3 




L164 

La-B00 162-1 

TP0410-2R2K 

L: FXD Coil 

L165 

LCL-B00312-1 

TP0410-R56K 

L: FXD Coil 

L166 

La-300492-1 

TPF0410-R39K 

L: FXD Coil 

L167 

La-300360-1 

TPF0410-R47K 

L: FXD Coil 

LI 68 

La-300360-1 

TPF0410-R47K 

L: FXD Coil 

L169 

La-B00492-1 

TFF0410-R39K 

L: FXD Coil 

Lt 70 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 

LI 7 1 

LCL-C00012-1 

CSL0609-47IK 

L: FXD Coil 

LI 72 

La-CQ0012-1 

CSLQ6G9-47IK 

L: FXD Coil 

LI 73 

DCB-<3Q0042X0 1-1 

MCT219(0.2M) 

L: Coaxial Cable 

L174 

DC3-QQ0042XQ1-1 

MCT219(0.2M) 

L: Coaxial Cable 

LI 75 



Noe assigned 

L176 

La-300141-1 

TPF0410-47 IK 

L: FXD Coil 

LI 77 

LCC-300159-1 

TP0410-102J 

L: FXD Coil 

J131 

JCF-ACOO1JX04-1 

CM-R-PC 

Coaxial Conneccor 

J132 

JCF-AC005JX04-1 

UM-R-PC 

Coaxial Connector 
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TR4172 
2MHz VCO 
BLC-010102 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIC-11C91-1 

11C91DC 

IC: 650MHz Divided-t>y 5/6 Prescaler 

IC2 

SIC-551-1 

UPB551C 

IC: Ultra High Speed Prescaler 

IC3 

SIA-TL072-1 

TL072CP 

IC: Low Noise JFET Input Operational Amplifier 

IC4 

SIA-TLQ7 2-1 

TL072CP 

IC: Low Noise JFET Input Operational Amplifier 

QH 

SFN-U309-1 

U-309 

FET Junction N-Cbannel 

Q12 

SFN-U309-1 

0-309 

FET Junction N-Cbannel 

Q13 

STN-2SC1815-15 

2SC18I5GR 

Transistor SI NPN 

Q14 
thru 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Transistor SI NPN 

Q16 




Q17 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q18 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

D31 

SDS-DKV65223-1 

DKV-6522B 

Hyperabrupt Tuning Varactor Diode 

032 

thru 

D34 

S0S-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

035 

SDZ-1A2191-1 

XS 2191 

Diode SI 

D36 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D37 



Not assigned 

D38 

SDS-lSSrOl-1 

1SS101 

Diode SI 

D39 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

040 

SDS-IS953-1 

1S953 

Diode SI 

RSI 

RCB-AH390-1 

RD25S390UJ 

R: FXD CAR 390i< 45% 1/4W 

R52 

RCB-AH8R2X-1 

RD25S8.2KUJ 

R: FXD CAR &.2kM ±5% 1/4W 

R53 



Not assigned 

R54 

RCB-AH270-1 

RD25S270OJ 

R: FXD CAR 270M ±5% 1/4W 

R55 

RCB-AH51-1 

RD25S5U2J 

R: FXD CAR 5Ifl ±5% 1/4W 

R56 

RCB-AH150-1 

RD25S150UJ 

R: FXD CAR 150m *535 1/4W 

R57 

RCB-AH820K-1 

RD25S820KCJ 

R: FXD CAR 820kM ±5% 1/4W 

R58 

RVR-BE20K-1 

X6T20JCQ 

R: VAR WW 20kU 

R59 

RGB-AH560-1 

RD25S560wJ 

R: FXD CAR 560i2 ±5% 1/4W 

R60 

RCB-AH100-1 

RD25S1OOflJ 

R: FXD'CAR 100U ±5% 1/4W 

R61 

RCB-AH100-1 

R025S1004U 

R: FXD CAR 100U ±5% 1/4W 

R62 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KiU 

R: FXD CAR 5.6ki2 ±5% 1/4W 

R63 . 

RCB-AH22-1 

RD25S22I4I 

R: FXD CAR 22n ±52 1/4W 

R64 

RCB-AH3R3K-1 

R025S3.3K12J 

R: FXD CAR 3.3kU ±5% 1/4W 

R65 

RCB-AH22-1 

RD25S22MJ 

R: FXD CAR 22M ±5% 1/4W 

R66 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KQJ 

R: FXD CAR 2.2W3 ±5% J/4W 

R67 

RCB-AHIK-1 

RD25SlKjiJ 

R; FXD CAR IkS ±5Z 1/4W 

R68 

RCB-AH22-1 

RD2 5S22S2J 

R: FXD CAR 22n ±5% 1/4W 

R69 

RCB-AH22-1 

R025S22WJ 

R: FXD CAR 22n ±5% 1/4W 

R70 

RCB-AH27-1 

RD25S27i<J 

R: FXD CAR 27n ±5% 1/4W 

R71 

RCB-AH470—1 

RD25S470>aJ 

R: FXD CAR 470n ±5% 1/4W 

R72 

RCB-AH2R7K-1 

RD25S2.7Ki4J 

R: FXD CAR 2.7kM ±5% 1/4W 

R73 

RCB-AH560-1 

RD25S560uJ 

R: FXD CAR 560U ±5% 1/4W 

R74 

RC3-AH560-1 

RD25S560i<J 

R: FXD CAR 560fi ±5% 1/4W 

R75 

RCB-AH470-1 

RD25S470UJ 

R: FXD CAR 470m ±5% 1/4W 

R76 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KOJ 

R: FXD CAR IQkM ±5% 1/4W 
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R77 

RCB-AH220-1 

RD25S2200J 

R: FXD CAR 2200 + 5Z 1/4W 

R7a 

RCB-AH150-1 

RD25S150OJ 

R; FXD CAR 1500 +51 1/4W 

R79 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2k0 +5Z 1/4W 

R80 

RCB-AH3R3X-1 

RD25S3.3KJU 

R: FXD CAR 3.3kO +5Z 1/4W 

R31 

RCB-AH5R6K-1 

R325S5.6K OJ 

Rj FXD CAR 5.6kO +52 1/4W 

RB2 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/4W 

R33 

RC3-AH1K-1 

RD2$SiKflJ 

Rs FXD CAR lkfl +52 1/AW 

RS4 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KJ2J 

Rs FXD CAR 8.2kO +52 1/AW 

R85 

RCB-AH10K-1 

RD25S1CKOJ 

R: FXD CAR lOkO +52 1/AW 

R86 

RCB-AH22K-1 

RD25S22K12J 

R: FXD CAR 22kQ +52 1/AW 

R87 

RCB-AH1 CK-1 

RD25S1CKOJ 

R: FXD CAR 10k0 +52 1/AW 

R88 

RCB-AR1CK-1 

RD25S10KTU 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R89 

RCB-AH39K-1 

RD25S39KnJ 

R: FXD CAR 39kO +52 1/4W 

R90 

RCB-AH68X-1 

R325S68K1U 

R: FXD CAR 68kO +5Z 1/AW 

R91 

RVR-BE2CK-1 

X6T2 oca 

R: VAR WW 20k0 

R92 

RCB-AH12K-1 

R325S12KQJ 

R: FXD CAR 12kO +52 1/AW 

R93 

RCB-AH1 CK-1 

R325S1CKOJ 

R; FXD CAR lOkO +52 1/AW 

R94 

RC3-AH12K-l 

RD25S12XHJ 

R: FXD CAR 12kQ +52 1/4W 

R95 

RCB-AH1505-1 

RD25S15CKQJ 

R: FXD CAR 150k0 +52 1/AW 

R96 



Not assigned 

R97 



Not assigned 

R98 

RCB-AH1SK-l 

RD25S18KIU 

R: FXD CAR 18kO +52 1/4W 

R99 

RVR-CB1OCK-1 

RJ6P10CKQ 

R: VAR CERMET iOOkO 

R100 

RCB-AH1OR-1 

RD25S10K1U 

R: FXD CAR lOkO +52 1/4W 

R101 

RCB-AH150~1 

RD25S150OJ 

Rs FXD CAR 1500 ^52 1/4W 

R102 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2X3J 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/AW 

R103 

RCB-AH2R2K-1 

R325S2.2KHJ 

Rs FXD CAR 2.2kfl +52 1/4W 

R104 

RCB-AH330-1 

RD25S3300J 

R: FXD CAR 3300 +52 1/4W 

R105 

RCB-AH220-1 

RD25S2200J 

R: FXD CAR 2200 +52 1/AW 

R106 

RCB-AH100-1 

RD25S1GOOJ 

R; FXD CAR 1000 +52 1/4W 

R107 

RCB-AH1 CK-i 

RD25S10KJU 

R: FXD CAR lOkO +52 1/AW 

R108 

RVR-3E2K-1 

X6T2X0 

R: VAR WW 2kO 

R109 

RMF-AR2ZKFK-1 

SN14X2E22KCF 

Rs FXD Metal FLM 22kO +1Z 1/4W 

RUO 

RCB-AH12K-1 

RD25S12KOJ 

Rs FXD CAR 12k0 +52 1/4W 

Gill 

CTM-AC6P-1 

ECV1ZW06X32 

Cs VAR CER 6pF 

cm 

CMC-ABSPR^-2 

DM1OCO5O05 

Cs FXD DIPPED MICA 5pF *3.52 500V 

Cl 13 

CEE-ABA 7 OOP 5 0V-1 

BLM1H472NA 

Cs FXD BL 4700pF 50V 

Cl 14 

CCP-ADR105 0V-1 

C52AF1H104Z 

Cs FXD CHIP 0.1 if +80, -20Z 50V 

Cl 15 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

Cs FXD CHIP 0.1 IF +80, -202 50V 

Cl 16 

CTA-AB1 0XJ25V-L 

221M2 502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10 jf +20Z 25V 

Cl 17 

CMC-AB3PR5K-2 

DM10C030D5 

Cs FXD DIPPED MICA 3pF 

Cl 18 



Not assigned 

Cl 19 

CEE-AB4 700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C120 

CSM-ACROU50V-1 

0.01UF50WV 

C; FXD CER 0.01 l£ +80, -202 50V 

Cl 21 



Not assigned 

C122 




thru 

CSM-ACRO 1U50V-1 

0.01UF5CWV 

C: FXD CER 0.01 iF +80, -20Z 50V 

C124 
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Cl 25 

CSM-AC220QP50V-1 

0.00220F50WV 

C: FXD CER 0.0022UF +80, -202 50V 

Cl 26 

CSM-AC10P50V-1 

10PF50WV 

C: FXD CER 10pF ±102 50V 

C127 

CSM-AC8P50V-1 

8PF50WV 

C: FXD CER 8pF ±102 50V 

Cl 28 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C129 

CSM-/CRC'U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 30 

CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -202 50V 

C131 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 32 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C133 

CSM-ACR047U50V-1 

0.0470F50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

Cl 34 

CSM-ACRO1U50V-1 

Q.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

Cl 35 
thru 

CSM-ACR047U50V-1 

O.047OF5OWV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C137 




Cl 38 
thru 

C140 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C141 

CSM-AC1000P50V-l 

0.001UF50WV 

C: FXD CER Q.OOluF +80, -202 50V 

C142 

CSM-AC220P5QV-1 

220PF50WV 

C: FXD CER 220pF ±102 50V 

C143 

thru 

CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -202 50V 

C145 




C146 

CSM-AC220P50V-1 

220PF50WV 

C: FXD CER 220pF ±102 50V 

C147 

CSM-AC1000P50V-1 

0.00 10F50WV 

C: FXD CER 0.001uF +80, -202 50V 

C148 

CTA-AB1QU25V-1 

221M2502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IQuF ±202 25V 

C149 

CTA-A810U25V-1 

221M2502-!06M 

C: FXD ELECT TANTAL IQuF ±202 25V 

Cl 50 



Not assigned 

C151 

thru 

CSM-ACRO1U50V-l 

O.Q10F50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C154 




Cl 55 

CTA-AE2R2U20V-1 

NP20ST2R2 

C: FXD BL 2.2uF 20V 

Cl 56 

CSM-ACRO1050V-l 

0.010F50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 

Cl 57 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±202 16V 

C158 

CTA-AC10016V-1 

242M!602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±202 16V 

Cl 59 
thru 

CCK-AB10U25V-1 

25 VB10 

C: FXD ELECT IQuF 25V 

Cl 62 




C163 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.010F50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C1 64 

CMC-AB82PR3K-4 

DM10D820J3 

C: FXD DIPPED MICA 82pF ±52 300V 

C165 

CMC-AB 3PR5K-2 

DM10C03QD5 

C: FXD DIPPED MICA 3pF ±0.52 500V 

Cl 66 

CSM-ACIP50V-1 

1PF50WV 

C; FXD CER IpF ±10% 50V 

L171 

thru 

LCL-300371-1 

TPF041Q-33QK 

L: FXD Coil 

LI 73 




LI 74 

LCL-BOO162-1 

TP0410-2R2K 

L: FXD Coil 

Li 75 

LCL-B00312-1 

TP0410-R56K 

L: FXD Coil 

LI 76 

LCL-B0Q365-1 

TPF0410-3R3K 

L: FXD Coil 

L1 77 

LCL-B00366-1 

TPF0410-4R7K 

L: FXD Coil 

LI 78 

LCL-B00366-1 

TPF0410-4R7K 

L; FXD Coil 

L179 

LCL-B00365-1 

TPF0410-3R3K 

L: FXD Coil 

t" 

CO 

o 

LCL-X00084-1 

it 

L: FXD Coil 

L181 

LCL-CQQO12-1 

CSL0609-471K 

L; FXD Coil 

LI 82 

LCL-C00012-1 

CSL0609-47IK 

L: FXD Coil 
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DCB-QQ0042X01-1 

MCT219C0.2M) 

L: FXD Coil 

DCB-QQ0042XQ1-1 

MCT219(0.2M) 

L: FXD Coil 

LCL-AQ0059-1 

LSI 7 

L: FXD Coil 

JCF-AC001JX04-1 

UM-R-PC 

Coaxial Connector 


RCB-AH150K-1 
RVR-BE2K-1 


RD25S150K4LJ 
X6T2KM 


R: FXD GAR 150kft ±5Z 1/4W 
R: VAR WW 2kii 
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Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-74LS160-9 

SN74LS160N 

IC: Synchronous 4-Bit Counter Low Power 

IC2 

SIT-74LS160-9 

SN74LS160N 

IC: Synchronous 4-Bit Counter low Power 

IC3 

SII-74LSOO-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate Low 

Power 

IC4 

SIT-74LS390-9 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter Low Power 

IC5 

SIT-74LS112 

SN74LS112N 

IC: Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip Flop 
with Preset AND Clear 

ICS 

SIA-DG201-1 

DG201BK 

IC: Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch 

IC7 

SIT-74LS00 

SN74LSOON 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate 

Low Power 

IC8 

SIA-TL072-1 

TL072C? 

IC: low Noise Operational Amplifier 

QI1 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q12 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q13 

STN-2SC2026-1 

2SC2Q26 

Transistor SI NPN 

Q14 

STN-2SC1844-1 

2SC1844 

Transistor SI NPN 

Q13 

STN-2SC1844-1 

2SC1844 

Transistor SI NPN 

Q16 

STM-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q17 

STN-2SCl 254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q13 

STP-2SA711-1 

2SA711 • 

Transistor SI PNP 

021 ■ 
thru 

D24 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D25 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

02 6 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

Diode SI 

831 

RC3-AG5R6K-1 

RD12S5.6KOJ 

8: FXD CAR 5.6kO +52 1/8W 

R32 

RCB-AG8R2K-1 

RD12A8. 2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO +52 1/8W 

833 

RCB-AG100-1 

RD12S1000J 

R: FXD CAR 1000 +52 1/8W 

834 

RCB-AG680-1 

RD12S680OI 

R: FXD CAR 6800 +52 1/8W 

835 

8CB-AG51-1 

RD12S510J 

8: FXD CAR 510 +52 1/8W 

R36 

8CB-AG22-1 

RD12S220J 

R: FXD CAR 220 ^52 1/8W 

837 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KOJ 

8: FXD CAR 2.2kO +52 1/8W 

838 

8C3-AG1K-L 

RD12S1XOJ 

8: FXD CAR IkO +52 1/8W 

839 

8CB-AG2R2K-1 

RD12S2.2XOJ 

8: FXD CAR 2.2kO +52 1/8W 

RAO 

8CB-AG120-1 

RDl2S1200J 

8: FXD CAR 1200 +52 1/8W 

841 

8CB-AG100-1 

RD12S1000J 

R: FXD CAR 1000 +52 1/8W 

R42 

RCB-AG120-1 

RD12S1200J 

8: FXD CAR 1200 +52 1/8W 

843 

8CB-AG4R7K-1 

RD12S47KOJ 

8: FXD CAR 47k0 +52 1/8W 

RA4 

RCB-AG330-1 

RDl 2S3300J 

8: FXD CAR 3300 +52 1/8W 

845 

RCB-AG51-1 

RD12S510J 

8: FXD CAR 510 +52 1/8W 

846 

RGB—AG470-1 

RDl 2S470OJ 

R: FXD CAR 4700 +52 1/8W 

847 

RC3-AG220-1 

RD12S2200J 

R: FXD CAR 2200 + 52 1/8W 

848 

RC3-AG4R7K-1 

RD12S4.7XOJ 

8: FXD CAR 4.7k0 +52 1/8W 

849 

RCB-AG100-1 

RDl 2S1QOOJ 

8: FXD CAR 1000 +52 1/8W 

850 

8C3-AG4878-1 

RDl 2S4.7KOJ 

8: FXD CAR 4.7k0 + 52 1/8M 

851 

8CB-AG220-1 

RDl 2S2200J 

R: FXD CAR 2200 +52 1/8W 

852 



Not assigned 

853 

8C3-AGIR8K-L 

RDl 2S1.8KOJ 

8: FXD CAR 1.8k0 +5Z 1/8W 

854 

RCB-AG2 78-1 

RDl2S27KOJ 

8: FXD CAR 27kO +52 I/8W 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No, 


Description 


R55 

thru 

RCB-AG470-1 

RD12S47QUJ 

R: FXD CAR 47DW ±5% 1/8W 

R57 




C6! 

thru 

CSM-ACRO 1U 50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER 0.01«F -*-80, -20% 50V 

C63 




C64 



Not assigned 

C65 

CSM-AC470P50V-1 

470PF50WV 

C: FXD CER 470pF ±10Z 50V 

C66 

CSM-AC680P50V-1 

680PF50WV 

C: FXD CER 680pF ±10% 50V 

C67 

CSM-AC680P50V-1 

680PF50WV 

C: FXD CER 680pF ±10% 50V 

C68 

CSM-AC470P50V-1 

470PF50WV 

C: FXD CER 470pF ±10Z 50V 

C69 

ebru 

C76 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047yF +80, -20Z 50V 

C77 

CTA-AC10U16V 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 16V 

C78 

CTA-AC10U16V 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±20Z 16V 

C79 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20Z 35V 

C80 

CMC-AB100PR3K-4 

DM10D101J4 

C: FXD DIPPED MICA lOOpF ±5% 300V 

C81 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER 0.0IpF +80, -20% 50V 

C82 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 35V 

C83 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 35V 

C84 

CSM-ACRO HJ5QV-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C85 

CTA-AE1U35V-1 

NP35ST1RO 

C: FXD BL iuF 35V 

C86 

thru 

C88 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C89 

CSM-AC6800P50V-1 

0.0068UF50WV 

C: FXD CER 0.Q068uF +80, -20% 50V 

C90 

CSM-ACR04 7U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C91 

CCK-A810U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

C92 

CCX-AJB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

C93 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C94 

CCX-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

C95 

CCK-AB100 25 V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

C96 



NoC assigned 

. C97 



NoC assigned 

C98 

CTA-AC10U16V-1 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 16V 

C99 

CTA-AC10U16V-l 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±20% 16V 

L101 

LCIi-300362-L 

TPF0410-1R0K 

L: FXD Coil 

L102 

LCL-B00493-1 

TPF0410-1R2K 

L: FXD Coil 

L103 

LCL-B00362-1 

TPF0410-1ROK 

L: FXD Coil 

L104 

LCL-BQ0348-1 

TP0410-680J 

L: FXD Coil 

L1Q5 

La-300348-1 

TP0410-680J 

L: FXD Coil 

L1.06 

LCL-C00012-1 

CSL0609-47 IK 

L: FXD Coil 

L107 

La-C00012-i 

CSL0609-47 IK 

L: FXD Coil 

L108 

LCL-T00084-1 

★ 

L: FXD Coil 

L109 

LCL-300159-1 

TP0410—102J 

L: FXD Coil 

1121 

SSM-000129-1 

Q5BRH3.4X3X1 

Transformer 

T122 

SSM-000129-1 

Q5BRH3.4X3X! 

Transformer 

T123 

LCL-T00480-1 

* 

Transformer 

1124 

SSM-000129-1 

Q5BRH3.4X3X1 

Transformer 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


MIX 127 

DEE-000736-1 

* 

Mixer 




J131 

JCF-ACQO1JX04-1 

UM-R-PC 

Coaxial 

Connector 


J132 

JCF-AC001JX04-1 

UM-R-PC 

Coaxial 

Connector 


R1 35 

RCB-AG1K-1 

RD12S1K17J 

R: 

FXD 

CAR 

lkfl ±52 1/8W 


R136 

RCB-AG100-1 

RD12S100GJ 

R: 

FXD 

CAR 

lOOfi ±52 1/8W 


R137 

RCB-AG1R5K-1 

RD12S1.5KOJ 

R: 

FXD 

CAR 

I.SteO ±52 1/8W 


R138 

thru 

RCB-AG10K-1 

RD12S10KilJ 

R: 

FXD 

CAR 

!0kU ±52 I/8W 


R!4! 








R142 

RCB-AG100-1 

RD12S10051J 

R: 

FXD 

CAR 

1000 ±52 1/8W 


CIS 1 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: 

FXD 

CER 

0.01uF +80, -202 

50V 

C152 

CFM-ACR2 2UR1K-2 

432A1003-224K 

C: 

FXD Mylar 22uF *102 1KV 


Cl 53 

CMC-AC680PR3K-2 

DM15D681J3 

C: 

FXD 

DIPPED MICA 680pF ±52 

300V 












TR4172 

1st LOCAL PLL BLOCK 
MEP-348 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

FLl 

thru 

FL28 

DNF-000601-1 

* 

Filter 

FL29 



Not assigned 

FL30 

thru 

DNF-000601-1 

* 

Filter 

FL33 




P45 

JTF-ABOOIEX04-1 

PF-5-175 

Teflon Terminal 

P46 

JTF-ABOO1EX04-1 

PF-5-175 

Teflon Terminal 

J57 

thru 

JCF-ACOO1JXQ2-2 

UM-QR 

Connector 

J64 




J65 

JCF-AAOO1JX20-2 

50-645-4526-89 

Coaxial Connector 

J66 

JCF-AAOO1JX20-2 

50-645-4526-89 

Coaxial Connector 

J67 

JCF-ACOO1JX02-2 

UM-QR 

Connector 

J68 

thru 

J72 

JCF-AAOO1JX20-2 

50-645-4526-89 

Coaxial Connector 




Not assigned 


JCF-ACOO1JX02-2 

UM-QR 

Connector 


JCF-ACOO tJX02-2 

UM-QR 

Connector 

J93 

thru 

J100 



Not assigned 

J101 

DCB-QR1043X01-1 

HIF-20P-C040HENC 

Cable 

J102 

JCS-AD005FX05-1 

PCN6B-59-2.5E 

Connector 


















TR4172 

ISOLATION AMPLIFIER 
BTB-010!13-01/02 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

Ql 

thru 

STN-2SC2585-1 

2SC2585 

Transistor SI NPN 

Q3 




Ril 

RCB-AHIR5K-1 

RD25S1. SKiAJ 

R: FXD CAR 1.5kfl ±52 1/4W 

R12 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KUJ 

R: FXD CAR 5.6kfi ±52 1/4W 

R13 

RCB-AH3R6K-1 

RD25S5.6KJ2J 

R: FXD CAR 5.6kfl ±52 1/4W 

R14 

RCB-AH470-1 

RD25S470UJ 

R: FXD CAR 4700 ±52 1/4W 

R! 5 

RC8-AH1R5K-1 

RD25S1.5KOJ 

R: FXD CAR 1.5kfl ±52 1/AW 

R16 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6Ki4J 

R: FXD CAR 5.6RO ±52 1/4W 

R17 

RCB-AH5R6K-1 

RD25S5.6KDJ 

R; FXD CAR 5.6kO ±52 1/4W 

R18 

RCB-AH470-1 

RD25S470OJ 

R: FXD CAR 4700 ±52 1/4W 

R19 

RCB-AHIR5K-1 

RD25S1.5KI2J 

R: FXD CAR 1.5RO ±52 1/4W 

R20 

RCB-AH 3&9K 

RD25S 3-9KiiJ 

R: FXD CAR 3.9 Wl ±52 1/4W 

R2! 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7K44T 

R: FXD CAR 4.7RO ±52 1/4W 

R22 

RCB-AH330-1 

RD25S330UJ 

R: FXD CAR 3300 ±52 1/4W 

R23 

thru 

DHB-000332-1 


R: 3dB PAD 

R25 




C31 

CCP-ADR01U50V-I 

C52AF1H103Z 

C: FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C32 



Not assigned 

C33 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C34 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C35 



Not assigned 

C36 

thru 

C38 

CCP-ADR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C39 



Not assigned 

C40 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 47Q0pF 50V 

C41 

CEE-AB47QQP50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C42 



Not assigned 

C43 

thru 

CCP-ADRQ1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C45 




C46 



Not assigned 

C47 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C48 

CEE-AB47Q0P5QV-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C49 



Not assigned 

C50 

thru 

CCP-ADRO1U50V-1 

Q.01UF50WV 

C; FXD CHIP O.OluF +80, -202 50V 

C52 




C53 



Not assigned 

C54 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C55 

CTA-AB10U35V-I 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 35V 

C56 

CCP-ACR5P50V-4 

C2012CQG1HOR5C 

C: FXD CHIP 5pF ±0.252 50V 

L61 

LCL-C00012-1 

CSL0609-47IK 

L: FXD Coil 470uH 
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TR4172 

2-4GHZ PULSE GENERATOR 
BTB-010114 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Di 

SDS-S3015-2 

Rll 

DHB-000332-1 

R12 

RCB-AH1K-1 

R13 

RVR-AK1QK-1 

R14 

DHB-000333-1 

C21 

CCP-ADR01U50V-1 

C22 

CEE-AB4700P50V-1 

C23 

CTA-AB10U35V-1 

C24 

CTM-AA10P-1 

C25 

CTM-AAlOP-l 

C26 

CEE-AB4700P50V-1 

C27 

CCP-AC10P50V-6 

C28 

CCP-AC10P50V-6 

C29 

CSM-AC1P50V-1 

L31 

LCL-C00012-1 

L32 

LCL-A0Q059-1 

L33 

LCL-AG0Q59-1 


Mfr Stock No. 

Description 

S3015B 

Diode SI 

* 

R: 3dB PAD 

RD25SlKi4l 

R: FXD CAR lkll ±52 1/4W 

3321H-1-103 

R; VAR CERMET lOkii 

* 

R; 6dB PAD 

C52AF1H103Z 

C: FXD CHIP O.OluF *80, -202 50V 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±202 35V 

ECV1ZW10X53N 

C: VAR CER lOpF 

ECV1ZW10X53N 

C: VAR CER lOpF 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 47Q0pF 50V 

C2012C0G1H100D 

C: FXD CHIP lOpF 50V 

C2012C0G1H100D 

C: FXD CHIP 10pF 50V 

1PF50WV 

C: FXD CER IpF ±102 50V 

CSL0609-471K 

L: FXD Coil 

LS17 

L: FXD Coil 

LS1 7 

L: FXD Coil 
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TR4172 

100/101KHZ OSCILLATOR 
BLC-010115 


—---r 

Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

Q2 

STN-2SC1844-1 

2SC1844 

Transistor SI NPN 

Q3 

STN-2SC1844-1 

2SC1844 

Transistor SI NPN 

Q4 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q5 

STN-2SC1844-1 

2SC1844 

Transistor SI NPN 

Q6 

STN-2SC1844-1 

2SC1844 

Transistor SI NPN 

Q7 

STN-2SCl 254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q8 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q9 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transistor SI NPN 

Q10 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

R23 

RCB-AH15K-1 

RD25S151UJ 

R: FXD CAR 15kO ±52 1/4W 

R24 

RCB-AH2R7K 

RD25S2.7KiZJ 

R: FXD CAR 2.7kO±5Z 1/4W 

R25 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KOJ 

R: FXD CAR 15ko ±52 1/4W 

R26 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KizJ 

R: FXD CAR 2.2kO ±52 1/4W 

R27 

RCB-AH15K-1 

RD25515Ki<J 

R: FXD CAR 15kO ±52 1/4W 

R28 

RCB-AH2R7K 

RD25S2. 7KiU 

R: FXD CAR 2.7kO ±52 1/4W 

R29 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KOJ 

R: FXD CAR I5kO ±52 1/4W 

R30 

RCB-AH2R2K-1 

RD25S2.2KOJ 

R; FXD CAR 2.2RO ±52 1/4W 

R3! 

RCB-AH8R2K.-1 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2kO ±52 1/4W 

R32 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7Ki4J 

R; FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 

R33 

RCB-AH100-1 

RD25S10QUJ 

R: FXD CAR 1OQW ±52 1/4W 

R34 

RCB-AH560-1 

RD25S560uJ 

R: FXD CAR 560S2 ±52 1/4W 

R35 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KiiJ 

&: FXD CAR 8.2ko ±52 1/4W 

R36 

RCB-AH4R7K.-1 

RD25S4.7KUJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 

R37 

RCB-AH100-1 

RD25S100UJ 

R: FXD CAR 100o ±52 1/4W 

R38 

RCB-AB560-1 

RD25S5600J 

R: FXD CAR 56QO ±52 1/4W 

R39 

RCB-AH100-1 

RD25SlOQUJ 

R: FXD CAR IQQU ±52 1/4W 

R40 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2K14J 

R: FXD CAR 8.2ko ±52 1/4W 

R41 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 

R42 

RCB-AH1K-1 

RD25S1KUJ 

R: FXD CAR lkO ±52 1/4W 

R43 

RCB-AH680-1 

RD25S680OJ 

R: FXD CAR 6800 ±52 1/4W 

R44 

RCB-AH100-1 

RD25S100LJ 

R: FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R45 

RCB-AH8R2K-1 

RD25S8.2KOJ 

R: FXD CAR 8.2ko ±52 1/4W 

R46 

RCB-AH4R7K-1 

RD25S4.7KOJ 

R: FXD CAR 4.7kO ±52 1/4W 

R47 

RCB-AH560-1 

RD25S560UJ 

R: FXD CAR 5600 ±52 1/4W 

R48 

RCB-AH100-1 

RD25S10Q»iJ 

R; FXD CAR 1000 ±52 1/4W 

R49 



Not assigned 

R50 



Not assigned 

R51 

RCB-AK330-1 

RD5QS330UJ 

R: FXD CAR 3300 ±52 1/2W 

R52 

RCB-AH100-1 

RD25S1QOuJ 

R: FXD CAR 100O ±52 1/4W 

R53 

RCB-AH51 

RD25S5loJ 

R: FXD CAR 510 ±52 1/4W 

R54 

RCB-AH51 

RD25S510J 

R: FXD CAR 510 ±52 1/4W 

R55 




thru 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KioJ 

R: FXD CAR 3.3ko ±52 1/4W 

R59 




C61 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CAR Q.OluF + 80, -202 50V 

C62 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CAR O.OluF *80, -202 50V 

C63 



Not assigned 

C64 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER Q.OluF +80, -202 50V 













Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 




Not assigned 

C66 

CSM-AC22QQP50V-L 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -20% 50V 

C67 

CSM-ACR047U50V-L 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C68 

CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -20% 50V 

C69 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C70 

CSM-ACRO 1U50V-1 

0.01UFSQWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C71 

CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -20% 50V 

C72 

CSM-ACR04 7U 5 0V-i 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C73 

CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -20% 50V 

C74 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50MV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C75 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C76 

CSM-AC2200P50V-1 

0.0022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -20% 50V 

C77 

CSM-ACR047U5QV-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C78 

CSM-ACR04 7U 5 0V-1 

0.0470F50WV 

C: FXD CER 0.047uF +30, -20% 50V 

C79 

CSM-ACRO1U5QV-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C80 

CSM-ACR04 7U 5 0V-1 

0.Q47UF5QWV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C81 

CSM-ACR047U50V-I 

0.047UF50WV 

C: FXD CER Q.04?uF +80, -20% 50V 

C82 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW2QX32 

C: VAR CER 20pF 

C83 



Noe assigned 

C84 

CMC-AS10PR5K-6 

DMl0C100K5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF +10% 500V 

C35 

CTA-AB1OU 3 5 V-1 

IUM3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF i2Q% 35V 

C86 

CSM-ACR04 7U 5 0V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20% 50V 

C87 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW20X32 

C: VAR CER 20pF 

€38 

CTM-AC20P-1 

ECV1ZW20X32 

C; VAR CER 2GpF 

089 

CSM-ACR047U5QV-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047pF +80, -20% 50V 

€90 

CTA-A310U35V-1 

l11M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF ±20% 35V 

€91 




thru 

CCK-A3!OU25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IQuF 25V 

C94 




€95 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C96 

CSM-AC2200P50V-1 

0. Q022UF50WV 

C: FXD CER 0.0022uF +80, -20% 50V 

C97 

CSM-AC3P5QV-1 

3PF50WV 

C: FXD CER 3pF +10% 50V 

C98 

CSM-AC3P5QV-1 

3PF50WV 

C: FXD CER 3pF *10% 50V 

LlOi 

LCL-A00063-1 

LS21 

L: FXD Coil 

LI 02 

LCL-30037 t~l 

TPF0410-33QK. 

L: FXD Coil 

L103 

LCL-A00063-1 

LS21 

L; FXD Coil 

L104 

LCL-C00012-1 

CSL0609-47IK 

L: FXD Coil 

L105 

LCL-COOO12-1 

CSL0609-471K 

L: FXD Coil 

LI 06 



NoC assigned 

L107 



Noe assigned 

Kill 



Not assigned 

XI 12 



NoC assigned 

J1 15 

JCF-AC0Q1JXQ4~i 

UM-R-PC 

Connector 

J 1 1 6 

JCF-ACOO1JX04-1 

UM-R-PC 

Connector 

IC121 

SIA-5534A-1 

N£ 5 5 34AW 

IC: Low Noise Operational Amplifier 

D 1 26 




thru 

SDS-IS2222-1 

1S2222 

Diode 51 

0129 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


SDS-D5S47-1 

CMC-AB8 2PR3K-4 
CMC-AB150PR3K-4 
CMC-AB150PR3K-4 
CMC-AB8 2PR3K-4 

LCL-A0Q069-1 

LCL-A00070-1 

LCL-AQQ069-1 

LCL-A00062-1 


Mfr Stock No. 


DM10D820J3 
DM10D151J3 
DM10D151J3 
DM10D820J3 


Description 


Diode SI 


C: FXD DIPPED MICA S2pr + 5Z 300V 
C: FXD DIPPED MICA 150pF +5Z 300V 
C: FXD DIPPED MICA 150pF +5Z 300V 
C: FXD DIPPED MICA 82pF +5Z 300V 

L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 


DC3-QQ0042X0l-l 


MCT219(0.2M) 


3L3-010116 


1/1 












TR4172 

ANALOG PHASE DETECTOR 
BLB-010117 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

ICl 

SI74S00-9 

SN74S00N 

IC2 

SIA-TL082-1 

TL082CP 

QH 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Q12 

STN-2SC1426-1 

2 11426 

Q13 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Q14 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Q15 

STP-2SA711-1 

2SA711 

Q16 

SFN-2N4859-18 

2N4859 

Q17 

thru 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Q19 



D21 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

D22 

SDS-1SS97-1 

1SS97 

D23 

SDS-1S953-1 

1S953 

D24 

SDS-LD1-1 

LD-1 

D25 

SDS-1S953-1 

1S953 

R31 

RCB-AG470-1 

RD12S4700J 

R32 

RCB-AG100-1 

RD12S1OOiU 

R33 

RCB-AH470—1 

RD25S470UJ 

R34 

RCB-AG15-1 

RD12S150J 

&35 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KUJ 

R36 

RCB-AG51-1 

RD12S510J 

R37 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R38 

RCB-AG100-1 

RD12S1Q0iiJ 

R39 

RCB-AG100-1 

EDI2S1000J 

R40 

RMF-AC15KFJ-1 

RF1/8N15KOS? 

R41 



thru 

R43 



R44 

RMF-AC10QQFT-1 

RFl/8N100iiSF 

R45 

RMF-AC1OQFJ-1 

RF1/8N10OSF 

R46 

RMF-AC10QFJ-I 

RF1/8N100SF 

R47 

RKF-AC1OOQFJ-1 

RF1/8N10OOSF 

R48 

RHF-AC100QFJ-1 

RF1/8N100OSF 

R49 

RMF-AC56QFJ-1 

RF1/8N56QSF 

R5Q 

RMF-AC47QFJ-1 

RF1/8N470SF 

R51 



R52 

RCB-AG100-1 

RD12S100OJ 

R53 

RCB-AG82QK-1 

RD12S820R0J 

R54 

RCB-AG1OK-1 

RD12S10KUJ 

R55 

RCB-AG4R7K-1 

RD 1 2S4.7KiU 

R56 

&CB-AG2R2K-1 

RD 12S2. 2KiiJ 

R57 

RC3-AG22X-1 

RD 12S22KOJ 

R58 

RCB-AG10-1 

RD12S1OiU 

R59 

RCB-AG820K-1 

RD12S820KOJ 

R60 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3. 3Ki^J 

R61 

RMF-AC180QFJ 

RF1/ 8N 180SiSF 

R62 




Description 


IC: Quadruple 2-Input Positive NAND Gate Low 
Power 

IC: Dual Operational Amplifier 

Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI NPN 
Transistor SI PNP 
Transistor SI PNP 

Translator SI NPN 

Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 
Diode SI 

R: FXL CAR 4700 ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 1000 ±5Z I/8W 
R: FXD CAR 4700 ±51 1/4W 
R: FXD CAR 150 ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 2.2kO ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 510 ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 3.3kfi ±5Z 1/4W 
R: FXD CAR 1000 ±5Z J/8W 
R: FXD CAR 1000 ±5Z 1/8W 
R: FXD Metal FLM 15kO ±1Z 1/8W 

Not assigned 

R: FXD Metal FU1 1000 ±.1Z 1/8W 
R: FXD Metal FLM 100 ±12 1/SW 
R: FXD Metal FLM 10D ±12 1/8W 
R: FXD Metal FLM 1000 ±12 1/8W 
R: FXD Metal FLM 1000 ±1Z 1/8W 
R: FXD Metal 560 ±1Z 1/8W 
R: FXD Metal FLM 470 ±1Z 1/8W 
Not assigned 
R: FXD CAR 1000 ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 820k0 ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR lOkO ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 4.7RO ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 2.2KO ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 22kO ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 100 ±5Z 1/8W 
R: FXD CAR 820kO ±5Z 1/8W 
R; FXD CAR 3.3kO ±5Z 1/8W 
R: FXD Metal FLM 1800 ±12 1/8W 
Not assigned 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R63 

RMF-ACJ8QQFJ 

RP1/8N18QUSF 

R: FXD Mecal FLM t80U ±12 1/8W 

R64 

RMF-AC180QFJ-1 

RFI/8N t800SF 

&: FXD Metal FLM 1800 ±12 1/8W 

G71 

CMC-AB20PR5K-6 

DM10C200K5 

C: FXD DIPPED MICA 20pF ±102 500V 

G72 

chru 

CSM-ACR047U50V-L 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047UF +80, -202 50V 

C75 



C: FXD ELECT TANTAL lOtlF ±202 35V 

C76 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C77 

GMC-A8 68PR3K-4 

DM1QD68QJ3 

C: FXD DIPPED MICA 68pF ±52 300V 

C78 

CMC-AB12QPR3K-4 

DM10D121J3 

C: FXD DIPPED MICA 120pF ±52 300V 

C79 

CMC-A3 12QPR3K-4 

DM1QD121J3 

CP FXD DIPPED MICA 120pF ±52 300V 

CSQ 

CMC-AB63PR3K-4 

DM10D680J3 

C: FXD DIPPED MICA 68pF ±52 300V 

C81 

CSM-AC680P50V-1 

680PF50WV 

C: FXD CER 680pF ±102 50V 

C82 

CSM-AC330P50V-1 

330PF50WV 

C: FXD CER 330pF ±102 50V 

C83 

CSM-AC680P50V-1 

680PF50WV 

C: FXD CER 680pF ±102 50V 

CS4 

CTA-AB1QU35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL !0uF ±202 35V 

C35 

CSM-ACR047U50V-1 

0.04TUT50WV 

C: FXD CER Q.047UF +80, -202 50V 

C86 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.G47uF +80, -202 30V 

C87 

chru 



Not assigned 

C89 




C90 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOtiF ±202 35V 

C91 

CSM-ACR04 7U 50 V -1 

0.04 71TF50WV 

C: FXD CER O.Q4?uF +80, -202 507 

G92 

CCK-AB10U25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IGltF 25V 

G93 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C94 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C95 



Not assigned 

C96 

chru 

CIO! 

CCK-AB10U25V-L 

25VB10 

C: FXD ELECT tOuF 25V 

Cl 02 

CTA-AE1U35V-I 

NP35ST1R0 

C: FXD ELECT TANTAL 1uF 35V 

C103 

chru 

CSM-ACR047U50V-L 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C1Q5 




Llll 

LCL-C00117-1 

* 

L: FXD Coil 

L112 
chru 

LCL-BOO155-1 

TP0410-R22M 

L: FXD Coil 

L114 




L113 

LCL-B00362-1 

TPF0410-IROK 

L: FXD Coil 

L116 

LCL-800362-l 

TPF0410-1ROK 

L: FXD Coil 

L117 



Not assigned 

L118 

LCL-G00012-1 

CSL0609-471K 

L: FXD Coil 

L119 

LCL-COOO12-1 

CSL0609-47 IK 

L: FXD Coil 

LI 20 

LCL-T00084-1 

* 

L: FXD Coil 
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TR4172 

DIGITAL PHASE DETECTOR 
BLB-01G118 


3 arts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIT-74SOO 

SN74SQQN 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate 

IC2 

SIT-74S74-9 

SN74S74N 

IC: Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip 

Flop with Preset AND Clear 

IC3 

SIT-74S162 

SN74S162N 

IC: Synchronous 4-bit Counter 

IC4 

SIT-74S162 

SN74S162N 

IC: Synchronous 4-bit Counter 

IC5 

SIT-74LSOO-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate Low 

Power 

IC6 

SIT-74LSOO-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate Low 

Power 

IC7 

SIT-74LS112-9 

SN74LS112N 

IC: Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip Flop 
with Preset AND Clear 

IG8 

SIT-74LS390-9 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter Low Power 

IC9 

SIT-74LS26 

SN74LS26N 

IC: Quadruple 2-lnput High Voltage Interface 
Positive-NAND Gate Low Power 

Q21 

STN-2SC1426-1 

2SC1426 

Transistor SI NPN 

Q22 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q23 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q24 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q25 

STN-2SC1730-1 

2SC1730 

Transistor SI NPN 

Q26 

thru 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q28 




Q29 

STN-2SA711-1 

2SA711 

Transistor SI PNP 

Q30 

STP-2SA711-1 

2SA711 

Transistor SI PNP 

Q3I 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q32 

STN-2SC181S-15 

2SC1815GR 

Transistor SI NPN 

Q33 

STN-2SC1815-15 

2SC1815GR 

Transistor Si NPN 

D41 

thru 

D43 

SDS-1S2222-1 

1S2222 

Diode SI 

D44 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D45 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

D46 



Not assigned 

D47 



Not assigned 

R61 

RCB-AG100-1 

RD12S1Q0OJ 

R: FXD CAR 10042 ±5Z 1/8W 

R62 

RCB-AG8R2K-1 

RD12S8.2XOJ 

R: FXD CAR 8.2kO t5Z 1/8W 

R63 

RCB-AG10K-1 

RD12S1QKOJ 

R: FXD CAR IQkO ±5% 1/8W 

R64 

RCB-AG220-1 

RD12S220OJ 

R: FXD CAR 2200 +5X 1/8W 

R65 

RCB-AG390-1 

RD12S390OJ 

R: FXD CAR 3900 ±5Z 1/8W 

R66 

RCB-AGI00-1 

RD12S1000J 

R: FXD CAR 10QO ±5% 1/8W 

R67 

RCB-AG100-1 

RD12S100OJ 

R: FXD CAR 1000 ±5% 1/8W 

R.68 



Not assigned 

R69 



Not assigned 

R70 

RCB-AG2R2R-1 

RD12S2.2K0J 

R: FXD CAR 2.2RU ±5X 1/8W 

R71 

RCB-AG220-i 

RD 12S22QiiJ 

R: FXD CAR 220w ±5Z 1/8W 

R72 

RCB-AG33-1 

RD1 2S330J 

R: FXD CAR 330 i5Z 1/8W 

R73 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3. 3KoJ 

R: FXD CAR 3.3k U ±5Z 1/8W 

R74 

RCB-AG5R6R-1 

RD 12S5.6Kii 

R: FXD CAR 5.6kO ±5Z 1/8W 

R75 

RCB-AG220-1 

RD12S22QOJ 

R: FXD CAR 220 u ±5Z 1/8W 
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Parts No. 


ADVANTEST 
Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R76 

RCB-AG5R6K-1 

RD12S5.6KftJ 

R77 

RCB-AG3R3K-1 

RD 1 2S3.3KftJ 

R78 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KftJ 

R79 

RCB-AG100-1 

RD12S100ftJ 

R80 

RCB-AG220-1 

RD12S220ftJ 

R81 

RCB-AG33-1 

RD12S33ftJ 

R82 

RCB-AG220-1 

RD12S220ftJ 

R83 

RCB-AG1K-1 

RD12S1KOJ 

R84 

RCB-AH1R2K-1 

RD25S1.2XftJ 

R85 

RCB-AG100-1 

RD12S100ftJ 

R86 

RCB-AH470-1 

RD25S470UJ 

R87 

RCB-AG100-1 

RD12S1000J 

R88 

RCB-AG100-1 

RD12S100ftJ 

R89 

RCB-AG560-1 

RD12S560UJ 

R90 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KftJ 

R91 

RCB-AG2R2X-1 

RD12S2.2KftJ 

R92 

RCB-AG5&6K-1 

RD12S5.6KiftJ 

R93 

RCB-AG3R3K-1 

RDI2S3.3KUJ 

R94 

RMF-AC2R2KFJ-1- 

RF1/8N2.2KftSF 

R95 

RMF-AC2R2KFJ-1 

RFl/8N2.2KftSF 

R96 

thru 

R98 

RMF-AC1KFJ 

RF1/8N1XUSF 

&99 

RMF-AC22XFJ 

RFl/8N22KftSF 

R100 

RMF-ACSKFJ ■ 

RFl/8N1KftSF 

&101 

RCB-AG100 

RD12S100ftJ 

R102 

RCB-AG100-1 

RD12S100UJ 

R103 

RCB-AG100 

RCBl2S100ftJ 

R104 

RMF-AC330QFJ 

RFl/8N330ftSF 

R105 

thru 

RCB-AG10K-1 

R1 2S1OXftJ 

RIOS 



R109 

RMF-AC330QFJ 

RF1/8N330QSF 

R11G 

RMF-AC330QFJ 

RF1/8N330QSF 

Clll 

thru 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50MV 

Cl 13 



Cl 14 

CSM-AG&1U50V-1 

FD76AF1H104Z 

Cl 15 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

Cl 16 
thru 

CSM-ACR047U50V-1 

0.047UF50WV 

C120 



C121 

CSM-AC33F50V-1 

33PF50WV 

Cl 22 

CSM-AC18GF5QV-1 

180PF50WV 

C123 

CSM-ACR047U50V-1 

0.Q47UF50WV 

Cl 24 

CSM-ACR04 7U 5 0V-1 

0.047UF50WV 

C125 



C126 

thru 

C128 

CSM-AC&047U50V-1 

0.047UF50WV 

Cl 29 

CSM-AC1S0P50V-1 

180PF50WV 


R: FXD CAR 5.6kft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 3.3kft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 2.2kft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
R: FDCD CAR 220ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 33ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 220ft ±52 1/8U 
R: FXD CAR lkfl ±52 I/8W 
R: FXD CAR 1.2kft ±52 1/4W 
R; FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 470ft ±52 1/4W 
R: FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 560Q ±52 1/8W 
R; FXD CAR 3.3kft ±52 1/8W 
R; FXD CAR 2.2kft ±52 1/8W 
R; FXD CAR 5.6kft ±52 1/8W 
&: FXD CAR 3.3kft ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 2.2kft ±12 1/8W 
R: FXD Metal FLM 2.2kft ±12 1/8W 

R: FXD Metal FLM Ikft ±12 1/8W 

R: FXD Metal FLM 22kft ±12 1/8W 
R: FXD Metal FLM lkft ±12 1/8W 
R: FXD Metal FLM 100ft ±52 1/8W 
R: FXD CAR 100ft ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 100ft ±52 1/8W 
R: FXD Metal FLM 330ft ±12 1/8W 

R: FXD CAR lOkft ±52 1/8W 

R: FXD Metal FLM 330ft ±12 1/8W 
R: FXD Metal FLM 330ft ±12 1/8W 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C: FXD CER 0.1uF +80, -202 50V 
C: FXD ELECT TANTAL IQtiF ±202 35V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C: FXD CER 33pF ±102 50V 
C: FXD CER 180pF ±102 50V 
C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 
C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 
Not assigned 

C: FXD CER Q.047uF +80, -202 50V 
C: FXD CER 180pF ±102 50V 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


Cl 30 

C131 

thru 

C137 

Cl 38 
C139 
C1A0 
C141 

C142 

thru 

C149 

C150 

thru 

C155 

C156 

thru 

C158 

L161 
1.162 
L163 
T175 


CSM-AC33P50V-1 

CSM-ACR047U50V-1 

CTA-AB10U35V-1 
CXA-AC10U16V 
CTA-AE 2S.2U 3 5 V-1 
CTA-AB10U35V-1 

CSM-ACR047U50V-1 

CCX-AB10U25V-l 

CSM-ACRQ47U50V-1 

LCL-T00084-1 
LCL-CQ0012-1 
LCL-C00012-1 
ESM-000129-1 


33PF50WV 

0.Q47UF50WV 

221M3502-106M 
242M1602-106M 
NP35ST2R2 
221M3502-106M 

0.047UF50WV 

25VB10 

0.047UF50WV 


CSL0609-471K 
CSL0609-471K 
Q5BRH3.4X3X1 


C: FXD CER 33pF ±102 50V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 35V 
C: FXD ELECT 10uF ±202 16V 
C: FXD BL 2.2uF 35V 
C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±202 35V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

C: FXD CER 0.047uF +80, -202 50V 

L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
Core 
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TR4172 
PLL FILTER 
BLfl-OIQ119 


Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICI 

SIA-TL072-I 

TL072CP 

IC: Low Noise JFET InpuC Operational Amplifier 

RU 

RMF-AR5R1KFK-1 

RF1/8N5. IKiiSF 

R: FXD Metal FLM 5.1 M2 *1% 1/8W 

R12 

RMF-AR5R1KFK-i 

RFI/8N5• IKmSF 

&: FXD Mecal FLH 5.1kw ±12 1/8W 

C21 

CSM-ACR047U50V 

Q.047UF50WV 

C; FXD CER 0.047u? +80, -20% 50V 

C22 

CSM-ACR047U50V 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047U? +80, -20% 50V 

C23 

CMC-AB100PR3X-4 

DM10D101J3 

C: FXD DIPPED Mia lOOpF ±5% 300V 

C24 

CMC-AC470PR3K-2 

DM15D471J3 

C: FXD DIPPED Mia 470pF ±5% 300V 

C25 

CMC-AD2000PR3K-2 

DM19D202J3 

C: FXD DIPPED MICA 2000pF +5% 300V 

C26 

CMC-AD4700PR3K-2 

DM19D472J3 

C: FXD DIPPED Mia 4700pF ±5% 300V 

C27 

CMC-AD33Q0PR3K-2 

DM!9D332J3 

C: FXD DIPPED MICA 3300pF ±5% 300V 

C28 




thru 

CFM-ASR022U50V-1 

5Q5N5002-223K 

C: FXD Mylar 0.022uF +10% 50V 

C3Q 




C31 




Cbr u 

CCK-AB1OU25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT IOuF 25V 

C34 




L41 




cbr u 

LCL-COO120-1 

L10A! 

L: FXD Coil 

L43 




L44 

LCL-B00347-1 

TP0410-470J 

L: FXD Coil 

L45 

LCL-B00168-! 

TP0410-750J 

L: FXD Coil 

L46 

LCL-80G168-1 

TP0410-750J 

L: FXD Coil 

L47 

LCL-B00347-1 

TP0410-470J 

L: FXD Coil 

L48 

LCL-C00012-1 

CSLQ609-47IK 

L; FXD Coil 

L49 

LCL-COOO12-1 

CSL0609-471K 

L: FXD Coil 
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TR4172 

100/ IQIMHz OSC. PLL 
BLB-010120 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SIX-74LS160-9 

SN74LS16QN 

IC: Synchronous 4-bit Counter Low Power 

IC2 

SIT-74LS112-9 

SN74LS112N 

IC: Dual J-K Negative Edge-Triggered Flip-Flop 
with Preset and Clear Low Power 

IC3 

SIT-74LS00-9 

SN74LS00N 

IC: Quadruple 2-Input NAND Gate Low Power 

IC4 

SIT-74LS390-9 

SN74LS390N 

IC: Dual Decode Counter 

QU 

chru 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q13 




Q14 

STN-2SC2Q26-1 

2SC2026 

Transistor SI NFN 

Q15 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

Transistor SI NFN 

Q16 



Not assigned 

Q17 

STN-2SC1815-15 

2SC1815CR 

Transistor SI NPN 

Q1S 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q19 

STN-2SC1254-1 

2SC1254 

Transistor SI NPN 

Q20 

STP-2SA711-1 

2SA711 

Transistor SI PNP 

D25 

chru 

SDS-IS953-1 

1S953 

Diode SI 

D28 




R31 

RCB-AH220-1 

RD25S220UJ 

R: FXD CAR 220>1 *5% 1/4W 

R32 

RCB-AH33K-1 

&D25S33KUJ 

R: FXD CAR 33W1 i5Z 1/4W 

R33 

RCB-AH33K-1 

RD25S33KUJ 

R: FXD CAR 33lcil ±SZ 1/4W 

R34 

RCB-AH100-1 

RD25S100UJ 

R: FXD CAR 100« ±51 1/4W 

R35 

RCB-AH2R2K-1 

RJ325S2.2KUJ 

R: FXD CAR Z.ZkU ±5% J/4W 

R36 



Not assigned 

R37 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KiU 

R: FXD CAR 15kU ±5Z 1/4M 

R38 

RCB-AH15K-1 

RD25S15KUJ 

R: FXD CAR 15ki< ±5Z 1/4W 

R39 

RCB-AH100-1 

RD25SIQOiU 

R: FXD CAR 100U *5Z 1/4W 

R40 

RCB-AH680-1 

RD25S680UJ 

R: FXD CAR 680ii ±5Z 1/4W 

R41 

RCB-AH22-1 

RD25S22HJ 

R: FXD CAR 22 U ±51 1/4W 

R42 

RCB-AH33-1 

RD25S33uJ 

R: FXD CAR 33ii i5Z 1/4W 

R43 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KUJ 

R: FXD CAR lOkU ±5Z 1/AW 

R44 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KuJ 

R: FXD CAR lOkii i5Z 1/4W 

R45 

RCB-AH100-1 

RD25S lOOiiJ 

R: FXD CAR 100U ±5Z 1/4W 

R46 

RCB-AH470-1 

RD25S470iiJ 

R: FXD CAR 470ii ±5Z 1/4W 

R47 

RCB-AH22-1 

RD25S22iiJ 

R: FXD CAR ZZU ±51 1/4W 

• R48 

RCB-AH4R7R-1 

RD25S4.7KUJ 

R: FXD CAR 4.7ku ±5Z 1/4W 

R49 

RCB-AH10K-1 

RD25S10KSU 

R: FXD CAR lOkU ±5Z 1/4W 

R50 

RCB-AH100-1 

RD25S100UJ 

R; FXD CAR 100Q t5Z 1/4W 

R51 

RCB-AH470-1 

RD25S470SU 

R: FXD CAR 470w i5Z 1/4W 

R52 

RCB-AH150-1 

RD25S150UJ 

R; FXD CAR t50tt ±5Z 1/4W 

R53 

RCB-AH10-1 

RD25S 1Q>iJ 

R: FXD CAR I0W ±5Z 1/4W 

R54 

RCB-AH270-1 

RD25S270UJ 

R: FXD CAR 270U i5Z 1/4W 

R55 

RCB-AH22-1 

R025S22UJ 

R: FXD CAR 22Si t5Z 1/4W 

R56 

RCS-AH4R7K-1 

RD25S4.7KiiJ 

R: FXD CAR 4.7kii ±5Z 1/4W 

R57 

RCB-AH1OK-1 

RD25S10KilJ 

R: FXD CAR lOkW ±5Z 1/4W 

R58 

RCB-AH100-1 

RD25S1OOuJ 

R: FXD CAR 100L t5Z 1/4W 

R59 

RCB-AH100-1 

RD25S1QGUJ 

R: FXD CAR 100»< ±5Z 1/4W 


R60 

thru 

R64 


Hoc assigned 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R65 

RCB-AH33K-1 

RD25S33Ki<J 

R: FXD CAR 33ki2 ±5% 1/4W 

R66 

RCB-AH470-1 

RD25S4700J 

R; FXD CAR 470 U ±52 1/4W 

R67 

chru 



Not assigned 

R70 




R71 

RCB-AH220-1 

RD25S220»4J 

R: FXD CAR .20.. ±52 J/4W 

R72 

RCB-AH22Q-1 

RD25S220WJ 

R: FXD CAR 220U ±52 1/4W 

R73 

RCB-AH1K-1 

RD25SlKiiJ 

R: FXD CAR lkii ±52 1/4W 

R74 

RCB-AH100-1 

RD25S100WJ 

R: FXD CAR J00i2 ±52 1/4W 

C81 

Chru 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.Q1UF5QWV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C83 




C84 

CMC-AB56PR3K-4 

DM]0D560J3 

C: FXD DIPPED MICA 56pF ±52 300V 

C85 

CMC-AB LPR5K-2 

DM10C010D5 

C: FXD DIPPED MICA lpF ±0.52 500V 

C86 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF ±102 500V 

C87 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10C010D5 

C: FXD DIPPED MICA lpF ±0.52 500V 

C88 

CMC-AB15PR5K-6 

DM10C150K5 

C: FXD DIPPED MICA 15pF ±102 500V 

C89 

chru 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 

C91 




C92 

CMC-AB10PR5K-6 

DM10C10QK5 

C: FXD DIPPED MICA lOpF ±102 500V 

C93 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -20% 50V 

C94 

CSM-ACRO1050V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C95 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C96 

CTM-AB20P-1 

ECV1ZW2QX31 

C: VAR CER 20pF 

C97 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10CQ10D5 

C: FXD DIPPED MICA lpF ±0.52 500V 

C98 

CTM-AB20P-1 

ECV1ZW20X31 

C: VAR CER 20pF 

C99 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C100 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C101 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C102 

CSM-AC1000P5QV-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C 7 03 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 04 

CSM-ACRO1U50V-l 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 05 

CSM-AC1000P50V-l 

0.0OiyF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -202 50V 

C1Q6 

CMC-AC820PR3K-2 

DM15D821J3 

C: FXD DIPPED MICA 820pF ±52 300V 

C107 

CMC-AC1200PR3K-2 

DM15D122J3 

C: FXD DIPPED MICA 1200pF ±52 300V 

C108 

CMC-AC820PR3K-2 

DM15D821J3 

C: FXD DIPPED MICA 820pF ±52 300V 

Cl 09 

CSM-ACRO1U50V-1 

Q.QUJF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

C110 

CMC-AD2000PR3R-2 

DM19D202J3 

C: FXD DIPPED MICA 2000pF ±5% 300V 

C111 



Not assigned 

cm 



Not assigned 

Cl 13 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 14 



Not assigned 

Cl 15 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.0 1UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 16 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10uF ±202 35V 

cm 

Chru 

CCK-AB1OU25V-1 

25VB10 

C: FXD ELECT 10uF 25V 

C120 




C121 

CSM-ACRO1U50V-i 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -202 50V 

Cl 22 

CSM-ACRO1U5OV-i 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20% 50V 
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arts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock 

Cl 23 

CTA-AC10U16 V-1 

242M!602-106M 

Cl 24 

CTA-AC10U16V—1 

242M1602-106M 

C125 

CMC-AB1PR5K-2 

DM10C010D5 

C126 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

Cl 27 

CTA-AE22U20V-1 

NP20ST220 

L131 



thru 

LCL-C00111-1 


LI 34 



L135 

LCL-B00038-1 

* 

L136 



L! 37 

LCL-B00364-1 

TPF0410-2R2K 

LI 38 

LCL-B0Q364-1 

TPF0410-2R2K 

LI 39 

LCL-C00012-1 

CSL0609-471K 

L140 

LCL-C00012-1 

CSL0609-471X 

L141 

LCL-T00084-1 

Hr 

L142 

LCL-B00494-! 

TPF0410-120K 

J161 

j JCF-AC001JX04-1 

UM-R-PC 


Description 


Ml 71 

ai 76 

R177 
R178 
R179 

Riao 

R181 
R182 
R183 

T153 


&CB-AH4R7K-1 
RC3-AH4R7K-1 
RCB-AH100-1 
RCS-AH470-1 
RCB-AHIK-1 
RCB-AH470-1 
RCB-AH100-1 
RC3-AH1K~! 
ESM-000129-1 


RD25S4.7K&J 

&D25S4.7KOJ 

RD25S100&J 

RD25S470QJ 

RD25S1XDJ 

RD25S470QJ 

RD25S100UJ 

RD25S1KDJ 

Q5BRH3.4X3X1 


C: FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 16V 
C: FXD ELECT T ANTAL IOuF ±202 16V 
C: FXD DIPPED MICA lpF ±0.32 500V 
C; FXD ELECT TANTAL IOuF ±202 35V 
C: FXD BL 22uF 20V 

L: FXD Coil 

L: FXD Coil 
NoC assigned 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 
L: FXD Coil 

Conneceor 

Mixer 

R: FXD CAR. 4.7W} ±52 1/4W 
R; FXD CAR 4.7W2 ±52 1/4W 
R; FXD CAR 10QU ±52 1/4W 
R: FXD CAR 470D ±52 1/4W 
R: FXD CAR lloi ±52 I/4W 
R: FXD CAR 470fi ±52 1/4W 
R: FXD CAR I00Q ±52 1/4W 
R: FXD CAR IK a ±52 1/4W 

Core 
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TR4172 

COUNTER BLOCK 
ME P-34 9 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

FLi 

thru 

FU1 

DNF-000601-1 

ZFN51Q1-01R 

Filter 

J41 

JCF-AC001JX02-2 

UM-0R(01) 

Connector 

J42 

JCF-AA001JX02-2 

50-645-4527-39 

Connector 

J43 

thru 

JCF-AC001JX02-2 

UM-OR<01) 

Connector 

J51 




J52 

thru 



Not assigned 

J59 




J6Q 

DCB-ORI042X01-1 

MIF320PD-C035HENC/NL 

Connector 

J61 

JC3-AD005PXO5-1 

PCN6B-5P-2.5E 

Connector 

J62 

JCS-ADOlOPXO 5-1 

PCN6B-1 0P-2.5E 

Connector 

J63 

JCS-iUJOlOJXOl-l 

PCN6-LOS-2.5E 

Connector 

P71 

thru 

JTF-AB001EX04-1 

PF-5-175 

Teflon Terminal 

P79 





MEP-349 l/l 
















TR4172 

COUNTER 

BU-010131 


Parts No, 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

ICl 

SHB-000176-1 

* 

IC: Shumit Trigger IC 

IC2 

SIC-8619-1 

SP8619B 

IC: Sigh Speed Divider 

IC3 

SIA-7905U-5 

UPC7905H 

IC: Voltage Regulator 

IC4 

SIC-10H102-1 

MC10H102L 

IC: 750MHz D Flip-Flop 

IC5 

SIC-10H102-1 

MC10H102L 

IC: Quad 2-Input NOR Gate 

ICS 

SIT-74LS05-9 

SN74LSQ5N 

IC: Bex Inverter with Open-Collector Output 

Low Power 

IC7 

SIC-10231-1 

MC10231L 

IC: Dual Type D Master-Slave Flip Flop 

IC8 

SIC-10131-1 

MC10131L 

IC: Dual Type D Master-Slave Flip Flop 

IC9 

SIC-10131-1 

MC10131L 

IC: Dual Type D Master-Slave Flip Flop 

IC10 

SIT-74LS86-9 

SN74LS86N 

IC: Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate Low 
Power 

IC11 

SH-74LS73-9 

SN74LS73N 

IC: Dual J-K Flip Flop with Clear 

ICI2 

sn-13507-i 

★ 

IC: LSI 

IC13 

SIM-60114-1 

* 

IC: LSI 

IC14 

SIT-74LS04-9 

SN74LS04N 

IC: Bex Inverter 

IC15 

SIT-74LS390 -9 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter 

ICl 6 

SIT-74133 90-9 

SN74LS390N 

IC: Dual Decade Counter 

ICl 7 

SIT-74 LS151-9 

SN74LS151N 

IC: l-of-8 Data Selector/Multiplexer Low Power 

IC18 

SIT-74LS04-9 

SN74LS04N 

IC: Hex Inverter Low Power 

Q21 

3TN-2SC2150-L 

2SC2150 

Transistor SI NPN 

Q22 

STN-2SC2150-1 

2SC2150 

Transistor SI NPN 

Q23 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q24 

STP-2SA1Q15-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q25 

STP—2SA711-1 

2SA711 

Transistor SI PNP 

Q26 

STP-2SA1015-1 

2SA1015 

Transistor SI PNP 

Q27 

STN-2SC1815-15 

2SC1815 

Transistor SI NPN 

D52 

thru 

D54 

SDS-1S953-1 

1S953 

Diode SI 

R61 

DHB-000333-1 

* 

R: 6dB PAD 

R62 

RCB-AE5R6K-1 

RD25S5.6K2J 

R: FXD CAR 5.6k2 +5Z 1/4W 

R63 

RCB-AH5R6K-1 

SD25S5.6K2J 

R: FXD CAR 5.6k2 +5Z 1/4W 

&64 

RC3-AH560-1 

RD25S 560QJ 

R: FXD CAR 5602 *5Z 1/4W 

R65 

RCB-AH82 

RD25S822J 

R: FXD CAR 822 +5Z 1/4W 

R66 

RCB-AH22Q 

RD25S220QJ 

R: FXD CAR 2202 +5Z 1/4W 

R67 

RGB-AH150-1 

RD25S15Q2J 

R: FXD CAR 1502 *5X 1/4W 

R68 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3K2J 

R: FXD CAR 3.3k2 +5Z 1/4W 

R69 

RCB-AH3R3K-1 

RD25S3.3K2J 

R: FXD CAR 3.3k2 +5Z 1/4W 

R70 

RCB-AH470—1 

RD25S4702J 

R: FXD CAR 4702 +5Z 1/4W 

R71 

RCB-AH120-1 

RD25S12Q2J 

R: FXD CAR 1202 +5Z 1/4W 

R72 

RCB-AH220-1 

ED25 S2202J 

R: FXD CAR 2202 +5Z 1/4W 

R73 



Not assigned 

R74 



Not assigned 

R7 5 

RVS-3E10K-1 

X6T1QKQ 

R: VAR WW 10k2 

R76 

RGB-AH2R2X-1 

RD25S2.2KSU 

R: FXD CAR 2.2k2 +5Z 1/4W 

R77 

RCB-AH51-1 

RD25S512J 

R: FXD CAR 512 +5Z 1/4W 

R78 

RCB-AH560-1 

RD25S5602J 

R: FXD CAR 5602 +5Z 1/4W 
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Parts No. 

ADVANTEST 
Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

R79 

RMF-ARl OQFK-l 

SN14K2E1012F 

Rs FXD Metal FLM 1013 +12 1/4W 

R80 

RVR-BEl00-1 

X6T10052 

as var mw 10013 

RSI 

RMF-ARl 2 OQFX-l 

SN14K2E120S2F 

R: FXD Metal FLM 12013 +12 I/4W 

R82 

RCB-AH560-L 

RD25S560OJ 

R: FXD CAR 56013 +52 1/4W 

RS3 

RC3-AG51-1 

RD12S5112J 

R: FXD CAR 5113 +52 1/8W 

R84 

RCB-AH560-1 

RD25S5601U 

R: FXD CAR 56013 +52 1/4W 

RS5 

RCB-AH180-1 

RD25S18012J 

R: FXD CAR 18013 +52 1/4W 

R86 

RCB-AH270-1' 

RD25S27012J 

RS FXD CAR 27012 +52 1/4W 

RS7 

RCB-AH8 20-1 

RD25S82012J 

R: FXD CAR 82012 +52 1/4W 

R88 

RCB-AH560-1 

RD25S560OI 

R: FXD CAR 56012 +52 1/4M 

R89 

RCB-AH560-1 

RD25S56G13J 

R: FXD CAR 56012 ^52 1/4M 

R90 

RC3-AH51-1 

RD25S5113J 

R: FXD CAR 5113 +52 1/4W 

R9i 

thru 

R95 

RCB-AH560-1 

RD25S5605U 

R: FXD CAR 56013 +52 1/4W 

R96 

RGB-AH270-1 

RD25S27013J 

R: FXD CAR 27012 +52 1/4W 

R97 

thru 

RI02 

RCB-AH5 60-1 

RD25S5600J 

Rs FXD CAR 56013 +52 1/4W 

R103 

RCB-AH100-1 

RD25S10013J 

RS FXD CAR 10012 +52 1/4W 

R104 

RCB-AH10GK-1 

RD25S100K1U 

R: FXD CAR 100k$2 +52 1/4W 

R105 



Not assigned 

Ri06 

RCB-AE33-1 

RD25S330J 

R: FXD CAR 3313 +52 1/4W 

R107 

RCB-AH560-1 

RD25S560OI 

R: FXD CAR 56013 +52 1/4W 

R108 

RC3-AHS60-1 

RD25S56013J 

R: FXD CAR 56013 +52 1/4W 

R109 

RCB-AHKX-l 

RD25S1CK12J 

R: FXD CAR 10kl3 +52 1/4W 

RX1Q 

chru 

RU2 

RCB-AH180-1 

RD25S1801U 

Rs FXD CAR 18013 +52 1/4W 

R113 

Chru 

RI1-5 

RCB-AH270-1 

RD25S27013J 

R: FXD CAR 27013 +52 1/4W 

RU6 

chru 

RI18 

RC3-AH820-1 

RD25S820OI 

R: FXD CAR 82013 +52 1/4U 

R119 

RCB-AH5 60-1 

RD25S56013J 

R: FXD CAR 56053 +52 1/4W 

R120 

RCB-AH330-1 

RD25S33013J 

R: FXD CAR 33013 +52 1/4W 

Rl 21 

RCB-AH470-1 

RD2SS470OI 

R*. FXD CAR 47013 +52 1/4W 

RI22 

RCB-AH4 70-1 

RD25S47013J 

R: FXD CAR 47012 +52 1/4W 

Rl 23 

RC3-AH1 CK-l 

RD25S1CK1U 

R: FXD CAR 10kl2 +52 1/4W 

R124 

DHB-000332-1 

THP-007-3 

R: 3dB PAD 

Cl 51 

CCP-ADR01U50V-1 

C52AF1H103Z 

C: FXD CHIP 0.01 iF +80, -202 50V 

Cl 5 2 

CSM-AGR47U50V-L 

FD76AF1H474Z 

C: FXD CER 0.47 iF +80, -202 50V 

C153 

CCP-AGR47U50V-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47 iF +80, -202 50V 

C154 

CCP-AGR47U50V-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47 iF +80, -202 50V 

Cl 55 

CCT-ADRHJ50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP 0.1 jF +80, -202 50V 

C156 

CCP-ADRO1U50V-L 

C52AF1E1G3X 

C: FXD CHIP 0.01 iF +80, -202 50V 

Cl 57 

CSM-AGR4 7TJ50V-1 

FD7 6AF1H474Z 

C; FXD CER 0.47 iF +80, -202 50V 

C158 

CCP-AJR47U50V-L 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47 iF +80, -20Z 50V 

Cl 59 

CCP-AGR47U50V-1 

C76AF1H474Z 

C: FXD CHIP 0.47 iF +80, -202 50V 

Cl 60 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

CJ FXD CHIP 0.1 iF +80, -202 50V 
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Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

C161 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.lwF +80, -20Z 50V 

C162 

CSM-AGR47U 50V-1 

FD76AF1H474Z 

C: FXD CER 0.47HF +80, -20Z 50V 

C163 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C164 

CEE-AB4700P50V-1 

BLM1H472NA 

C: FXD BL 4700pF 50V 

C165 

CTA-AB10U16V-1 

221M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOUP +20Z 16V 

C166 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

Cs FXD ELECT TANTAL 10UF +202 35V 

C167 

CCP-ADR01050V-1 

C52AF1H103Z 

Ct FXD CHIP 0.0ljiF +80, -20X 50V 

C168 

CSM-AGR47U50V-1 

FD76AF1H474Z 

Cj FXD CER 0.47MF +80, -20Z 50V 

C169 

CCP-ADR1050V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.UiF +80, -20Z 50V 

Cl 70 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP O.lyF +80, -20Z 50V 

C171 

CTA-AB10U35V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOuF +2QZ 35V 

Cl 72 

CTA-AB10U16V-1 

221M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10WF +20Z 16V 

C173 

thru 

CCP-ADR1U50V-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP 0.1WF +80, -20Z 50V 

Cl 75 




C176 

CMC-AB12PR5K—6 

DM10C120K5 

C: FXD DIPPED MICA 12pF +10Z 500V 

Cl 77 

CSM-ACR01U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OliiF +80, -20Z 50V 

C17S 

CSM-ACR01U50V-1 

O.O10F5OWV 

C: FXD CER O.OlyF +80, -20Z 50V 

C179 



Not assigned 

C180 

CSM-ACR01U50V-1 

0.Q1UF50WV 

C: FXD CER O.OlhF +80, -20Z 50V 

C181 

CSM-ACRG1U5QV-1 

Q.Q1OF50WV 

Ci FXD CER 0.01HF +80, -20Z 50V 

C182 



Not assigned 

Cl 83 



Not assigned 

C1S4 

CSM-AGR4 7U50V-1 

FD76AF1H474Z 

C: FXD CER 0.47WF +80, -20Z 50V 

Cl 85 

CCP-ADR1U5QV-1 

C52AF1H104Z 

C: FXD CHIP Q.lfiF +80, -20Z 50V 

C203 

CTA-AB10035V-1 

221M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL 10MF +20Z 35V 

C2Q4 

CTA-AB10U35V-1 

222M3502-106M 

C: FXD ELECT TANTAL iOwF +20Z 35V 

C205 

CTA-AB1Q016V—1 

222M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOtrF +2QZ 16V 

C206 

CTA-AAlOQUIOV-i 

111M1002-107M 

C: FXD ELECT TANTAL lOOyF +20Z 10V 

C207 

thru 

CTA-AC1U50V-1 

244M5002-105M 

C: FXD ELECT TANTAL IpF +20Z 50V 

C211 




C212 

thru 

CSM-ACRO105OV—1 

0.01OF50WV 

C: FXD CER O.OlyF +80, -20Z 50V 

C216 




C217 



Not assigned 

C218 



Not assigned 

C219 

CTA-AC1QU16V-i 

242M1602-106M 

C: FXD ELECT TANTAL lOyF +20Z 16V 

L221 

LCL-AQQ027-1 

* 

L: FXD Coil 

L222 



Not assigned 

L223 

LCL-A00Q27-1 

* 

L: FXD Coil 

L224 



Not assigned 

L225 

LCL-B00376-1 

TPF0410-331X 

L: FXD Coil 

L226 

LCL-T00084-1 

if 

L: FXD Coil 


MBM-10372A-1 

401-963GA 

Terminal 
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TR4172 

COUNTER SWITCH 
BLB-G1Q5Q5 


Parts No, 

ADVANTEST 

Stock No, 

Mfr Stock No. 

Description 

qi 




chru 

STN-2SC2026-1 

2SC2026 

TransiaCor SI NPN 

Q4 




Dll - 




Chru 



Noe assigned 

DI3 




D14 




Chru 

SDS-IS2222-1 

1S2222 

Diode SI 

D31 




R41 



NoC assigned 

RA2 



NoC assigned 

R43 



Noc assigned 

R44 



Noe assigned 

R45 



Noc assigned 

R46 



Noc assigned 

R47 



Noc assigned 

R48 

RCB-AG270-1 

RD12S2700J 

Rj FXD CAR 2700 +52 1/8W 

R49 

RC3-AG33-1 

RD12S330J 

R: FXD CAR 330 +52 1/SW 

R50 

RC3-AG270-1 

EDI2S2700J 

R: FXD CAR 2700 +52 1/8W 

R51 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/SW 

R52 

RCB-AG5R6K-1 

RD12S5.6K0J 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/8W 

R53 

RCB-AG3R3X-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/8W 

R54 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2K0J 

R: FXD CAR 2,2kO +52 1/8W 

R55 

RCB-AG270-L 

RD12S270OJ 

Rs FXD CAR 2700 +52 1/SW 

R56 

RCB-AG3 3 ~L 

RD12S330J 

R: FXD CAR 330 +52 1/SW 

R57 

RC3-A3270-1 

RD12S2700 

R: FXD CAR 2700 +52 1/SW 

R58 

RC3-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kQ +52 1/8W 

R59 

RC3-AG5R6K-1 

RD12S5.SKOJ 

R: FXD CAR 5.6kO +52 1/8W 

R60 

RCB-AC3R3X-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/8W 

R61 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2kO +52 1/3W 

R62 

RCB-AG270-L 

RD12S270OJ 

R: FXD CAR 2700 +52 1/SW 

R63 

RC3-AG3 3-1 

RD12S330J 

R: FXD CAR 330 +52 1/8W 

R64 

RCB-AG27 0-1 

RD12S2700J 

R: FXD CAR 2700 +52 1/8W 

R65 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3 • 2XOJ 

R: FXD CAR 3.3kfl +52 1/8W 

R66 

RC3-AG5R6K-1 

RD12S5.6KOJ 

Rs FXD CAR 5.6kO +52 1/SW 

R67 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/SW 

R68 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2XTU 

R: FXD CAR 2.2k0 +52 1/SW 

369 

RC3-AG270-L 

3D12S2700J 

ft; FXD CAR 2700 *52 1/SW 

R70 

RC3-AG3 3-1 

RD12S330J 

Rs FXD CAR 330 +52 1/8W 

R71 

RCB-AG270-1 

RD12S270OJ 

ft: FXD CAR 2700 +52 1/8W 

R72 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/SW 

R73 

RCB-AG5R6K-1 

RD12S5.SKGJ 

R: FXD CAR 5.6kO *52 1/8W 

R74 

RC3-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +52 1/SW 

R75 

RC3-AG2R2K-L 

RD12S2.2KOJ 

R; FXD CAR 2.2k0 +52 1/8W 

R76 

RC3-AG270-1 

RD12S270OI 

R: FXD CAR 2700 +52 i/SW 

R77 

RC3-AG3 3-1 

RD12S330J 

R: FXD CAR 330 ^52 1/8W 

R78 

RC3-AG270-1 

RD12S270OJ 

R: FXD CAR 2700 *52 1/SW 

R79 

RCB-AG5R6K-1 

RDI2S5.6KOJ 

R: FXD CAR 5.6kO *52 1/SW 

R80 

RC3-AG3R3K-1 

RD1 233.3XOJ 

R: FXDAR 3.3kO +52 1/8W 

R81 

RC3-AG2R2K-1 

R' 1 2S2.2KOJ 

R: FXD CAR 2.2k0 +52 1/SW 
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Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


R84 

RCB-AGIK-l 

RD12SIK0J 

R: FXD CAR Ikfl +5Z 1/8W 

R85 

RCB-AC22-L 

RD12S220J 

R: FXD CAR 220 + 5Z 1/8W 

RS6 

RCB-AH330-L 

RD25S3300J 

R: FXD CAR 3300 + 5Z 1/AW 

R87 

RCB-AG3R3K-1 

RD25S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kD +5Z 1/4W 

R88 

RCB-AG5R6K-1 

RD25S5.6KSU 

R: FXD CAR 5.6kO +5Z 1/4W 

R89 

RCB-AG3R3K-1 

R025S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +5Z 1/4W 

R90 

RCB-AG2R2K-1 

RD25S2.2X1U 

Rs FXD CAR 2.2RO + 5Z 1/4W 

R91 

RCB-AG270-1 

RD25S270QJ 

R; FXD CAR 2700 +5Z I/4W 

R92 

RCB-AG33-1 

RD25S330J 

R: FXD CAR 330 + 5Z 1/4W 

R93 

RCB-AG270-1 

RD25S2700J 

R: FXD CAR 2700 +5Z 1/4H 

R94 

RCB-AG5R6K-1 

RD12SS .6KJ2J 

R: FXD CAR 5.6kO +5Z 1/8W 

R95 

RCB-AG3R3K-1 

RDI2S3.3K0J 

R: FXD CAR 3.3kQ +5Z 1/8W 

R96 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2IOU 

R: FXD CAR 2.2kO + 5Z 1/8W 

R97 

RCB-AG22-1 

RD12S220J 

R: FXD CAR 220 +5Z 1/8W 

R98 

RC3-AG22-1 

RD12S22QJ 

R: FXD CAR 220 + 5Z I/8W 

R99 

RCB-AGIK-i 

RD12S1KQJ 

R: FXD CAR IkO +5Z 1/8W 

R100 

RGB-AG 2 2— 1 

RD12S22SLJ 

R: FXD CAR 220 +5Z 1/8W 

R101 

RCB-AH330-1 

RD25S3300J 

R: FXD CAR 3300 +5Z 1/4W 

R102 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KDJ 

R: FXD CAR 3.3kO +5Z 1/8W 

R103 

RCB-AG5R6K-1 

RD12SS.6KCJ 

R: FXD CAR 5.6kO +5Z 1/8W 

R104 

RCB-AG3R3K-1 

RD12S3.3KOJ 

R: FXD CAR 3.3kO +5Z 1/8W 

RIO 5 

RCB-AG2R2K-1 

RD12S2.2K2J 

R: FXD CAR 2.2kfl +5Z 1/8W 

cm 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CEE. O.OOluF +80, -20Z 50V 

Cl 12 

CSK-AC1000P50V-1 

0.001UF50MV 

C: FXD CER O.QOIuF +80, -20Z 50V 

Cl 13 

CSM-ACRO1U5 0V—1 

Q.01UF50WV 

C: FXD CER 0.0luF +80, -20Z 50V 

Cl 14 ' 

CSM-AC1000P50V—1 

0.001IJF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -20Z 50V 

Cl 15 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01OF50WV 

C: FXD CER 0.01uF+80, -20Z 5-V 

CHS 




Cbru 

CSM—ACR047XJ50V-1 

0.047UF5QWV 

C: FXD CER Q.047UF +80, -20Z 50V 

C119 




Cl 20 

CSM-ACROIU50V-1 

0.Q1UF50WV 

C: FXD CER Q.QluF +80, -20Z 50V 

C121 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -20Z 50V 

C122 

CSM-AC1000P50V-1 

0.001UF50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -20Z 50V 

C123 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.QWF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

C124 

CSM-AC100OP5 OV—1 

0.0010F50WV 

C: FXD CER O.OOluF +80, -20Z 50V 

C125 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

Cl 26 




chru 

CSM-ACR0471I50V-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -2QZ 50V 

C129 




C130 




thru 

CSM-ACRO1050V-1 

0.01UF50WV 

Ci FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

C132 




C133 

CSM-ACR047U507-1 

0.047UF50WV 

C: FXD CER 0.047uF +80, -20Z 50V 

C134 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

C135 

CSM-ACRO1U50V-1 

0.01UF50WV 

C: FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

C136 




chru 

CSM—AC2200P50V—1 

0.00220F50WV 

C; FXD CER 0.QO22UF +80, -20Z 50V 

C138 




C139 

CSM-ACRO1050V-l 

0.01UF50WV 

C; FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

C140 

CSM-AC2200P50V-1 

Q.Q022DF50WV 

C; FXD CER 0.022UF +80, -ZOZ 50V 
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Parts No. 


C141 

C142 

C143 

C144 

C145 

C146 
thru 
C151 

C1S2 

C153 

C154 

C155 

C156 

thru 


ADVANTEST 

Stock No. 


CMC-AB1QPR5K-4 
CMC-AB1ZPR5K-8 
CSM-AC2200P50V-1 
CSM-ACRO LU50V-1 
CSM-AC2200P5OV-t 

CSM-ACRO1U50V-1 

CMC-AB10FR5K-4 
CMC-A882PR3K-4 
CSM-ACR01U50V-1 
CSM-ACR047U50V-1 

CSM-ACRO1U50V-1 


Mfr Stock No. 


DM10D100J5 

DM10C12QK5 

0.Q022UF50WV 

0.01UF50WV 

0.0022UF50WV 

0.01UF50WV 

DM10D10QJ5 

DM10D820J3 

O.OIUFSOWV 

0.047UF50WV 

0.01UF50WV 


Description 


FXD DIPPED MICA lOpF +5Z 500V 
FXD DIPPED MICA I2pF +10Z 500V 
FXD CER 0.0022UF +80, -207. 50V 
FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 
FXD CER 0.022UF +80, -20Z 50V 

FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 

FXD DIPPED MICA lOpF +5Z 500V 
FXD DIPPED MICA 82pF +5Z 300V 
FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 
FXD CER 0.047uF +80, -20Z 50V 

FXD CER O.OluF +80, -20Z 50V 


CI58 

CI59 

C160 

C16I 


CCK-AB10U2 5V-1 
CCX-ABI0U25V-1 
CSM-ACROIU50V-I 


25VB10 

25VBI0 

0.01UF50WV 


C: 

FXD 

ELECT 

lOuF 

25V 

C; 

FXD 

ELECT 

o 

c 

25V 

C: 

FXD 

CER 0, 

OluF 

+80 


-20Z 50V 


L171 
1172 
LI 7 3 


LCL-A0006 2-1 
LCL-C00329-1 
LCL-COOOlO-l 


LS20 

* 

CSL0609-181K 


Ls 


L: 


L; 


FXD 

FXD 

FXD 


Coil 

Coil 

Coil 
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TR4172 

3.9GHz L.P.F BLOCK 
MEP-351 


Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


FLl 


DNF-GQ0601-1 


ZFN5101-01R 


Filter 


Description 


J77 

J78 

J79 

J80 


JCF-AA001JX2O-2 
JCF-AAOO1JX20-2 


50-645-4526-89 

50-645-4526-39 


Coaxial Connector 
Coaxial Connector 
Not assigned 
Not assigned 


DHB-000605-1 


Low pas3 filter 
















TKA172 

C3L 


Parts No. 

ADVANTEST 

Stock No. 

Mfr Stock No. 

Description 

CBL1 

DCB-FF0971201-1 

* 

Cable 

CBU 

DCB-FFO 9 71X1 7-1 

* 

Cable 

CBU 

DCB-FF0971X15—1 

★ 

Cable 

CBL4 

thru 

CBL1Q 

CBU1 

DCB-FFQ934X16-1 

* 

Not assigned 

Cable 

CBU 2 
thru 


* 

Hot assigned 

CBU 6 

CBL17 

DCB-FFO934X2 3-1 

* 

Cable 

CBU 8 

DCB-FF0934XQ 7-1 

* 

Cable 

CBU 9 

DCB-F70934X08-1 

* 

Cable 

CBL2Q 

DCB-FF0934X18-1 

* 

Cable 

CBL21 

DC3-FF0934X22-1 

* 

Cable 

CBU 2 
thru 


* 

Not assigned 

CBU 6 

CBL27 

DCB-FFO934X0 9-1 

* 

Cable 

C3L2S 

DCB-FF0934X14-1 

* 

Cable 

CBU 9 

DCB-FF0934X20-1 

* 

Cable 

C3U0 

DCB-FF0934X09-1 

* 

Cable 

CBL31 

DCB-FF0934X04-1 

* 

Cable 

CBU 2 

DCB-FFO934X0 9-1 

* 

Cable 

CBU 3 

DCB-FFO 9 34X0 7-1 

* 

Cable 

CBU4- 

DCB-FF0934X29-1 

★ 

Cable 

CBU 5 

DCB-FF0934X12-1 

* 

Cable 

CBU 6 

DCB-FFQ934X32-1 

* 

Cable 

CBU 7 

DCB-FFO934X09-1 

* 

Cable 

C3U8 

DCB-FFO934X13-1 

* 

Cable 

C3L39 

DCB-FFO934X09-1 

if 

Cable 

CBL40 

DC3-FF0934X09-1 

* 

Cable 

CBLA1 

DCB-FFO934X21-1 

* 

Cable 

C3L42 

DCB-FFO990X03-1 

it 

Cable 

CBL43 

DC3-FF0990X01—1 

it 

Cable 

CSL44 

DCB-FFO990X02-1 

* 

Cable 

CBL45 


* 

Not assigned 

CBL46 


if 

Noe assigned 

CBL47 

DCB-FF0971X08-1 

* 

Cable 

CBL48 

DCB-FF0971X11-1 

* 

Cable 

C3XA9 

DCB-FFO971X04-1 

* 

Cable 

C3L50 

DC3-FF0971X11-1 

if 

Cable 

CBU I 

DCB-FFO 9 71X0 l-l 

if 

Cable 

CBU 2 

DC3-FQ0973XO2-1 

it 

Cable 


C3L 1/2 














Parts No. 


ADVANTEST 

Stock No. 


Mfr Stock No. 


Description 


CBL53 

DC8-FF0 971X02-1 

* 

Cable 

CBL54 

DCB-FF0971X08-1 

* 

Cable 

CBL55 


★ 

Not assigned 

CBL56 

DCB-FF0971X15-1 

* 

Cable 

CBL57 

DCB-FF0971X10-1 

it 

Cable 

CBL58 

DCB-FF0971X13-1 

* 

Cable 

CBL59 

DC8-FFQ971X09—l 

* 

Cable 

CBL6G 


* 

Not assigned 

GBL6 1 

DCB-FF0971X08-1 

* 

Cable 

CBL62 

DCB-FF0971X08-1 

* 

Cable 

CBL63 

DCB-F70971X11-1 

* 

Cable 

CBI.64 

DCB-FF0971X04-1 

* 

Cable 

CBL65 

DCB-FF0 971X04-1 

* 

Cable 

CBL66 

DCB-FF0971X04-1 

* 

Cable 

CBL67 

DCB-FF0971X01—1 

* 

Cable 

CBL68 

DCB-FF0971X09-1 

★ 

Cable 

CB169 

DC3-FF0971X10-1 

* 

Cable 

CBL70 


* 

Not assigned 

CBL71 

DCB-FF0971X13-1 

it 

Cable 

C3L72 

DCB-FF0971X13-1 

* 

Cable 

CBL73 


* 

Not assigned 

CBL74 

DCB-FF0985X06—l 

* 

Cable 

CBL75 

thru 

CBL36 


'k 

Not assigned 

CBL87 

DCB-FFO 9 71X0 9-1 

* 

Cable 

CBL38 

OCB-FF0971X13—1 

■k 

Cable 

CBL89 

thru 

C3L92 



Not assigned 

C3L93 

DGB-FF0934X29-1 

* 

Cable 

CBL94 

DCB-F70934X10-L 

* 

Cable 


CBL 2/2 












